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entdeckt man eine ganz neue Welt.
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In this work, an impedimetric aptasensor for the detection of Staphylococcus
aureus was developed. For this purpose, an aptamer was used that speci-
cally binds to protein A that is found on the surface of Staphylococcus aureus.
The aptamer was modied with an alkane thiol and co-immobilized with mer-
captohexanol on a gold electrode with a density of 2.41 · 1012 aptamers per
cm2. The binding of protein A and vital Staphylococcus aureus to the immobi-
lized aptamers was detected with the electrochemical impedance spectroscopy,
whereby an increase in impedance was measured. Fitting the spectra with the
modied Randles equivalent circuit showed that the charge-transfer resistance
alone changes signicantly with the increase in the analyte concentration. The
impedimetric aptasensor shows a detection limit of 10 colony-forming units per
ml and a dissociation constant of 111± 96 colony-forming units per ml. In
addition, the sensor has a high specicity because proteinA-decient bacteria
such as Escherichia coli and Staphylococcus epidermidis were not detected.
A model for determining the impedance was developed, based on the change
in the area available for charge transfer Afaraday. The simulated curves agree
very well with the measured curves, which proves that the impediment to the
charge transfer due to the binding of the analyte is the cause of the increase in
impedance. In spite of the saturation of all binding sites, a charge transfer can
be observed, which means that the charge transfer is not completely hindered
by the binding of the analyte. The diusion and electron-transfer constants for
the aptamer-modied electrodes are lower than those for bare electrodes. This
means that the diusion and the charge transfer of the redox mediator ferri-
/ferrocyanide are inhibited by the immobilized aptamers. The results suggest
that the aptamers induce defects in the self-assembled monolayer, which act
like microelectrodes. These ndings can be used to improve the surface design
of impedimetric aptasensors in the future.





In dieser Arbeit wurde ein impedimetrischer Aptasensor zur Detektion von
Staphylococcus aureus entwickelt. Dazu wurde ein Aptamer verwendet, das
spezisch an das auf der Oberäche von Staphylococcus aureus vorkommen-
de Protein A bindet. Das Aptamer wurde mit einem Alkanthiol modiziert
und mit Merkaptohexanol auf einer Goldelektrode ko-immobilisiert, wobei ei-
ne Dichte von 2, 41 · 1012Aptamere pro cm2 erreicht werden konnte. Die Bin-
dung von Protein A und vitalen Staphylococcus aureus an die immobilisierten
Aptamere konnte mit der elektrochemischen Impedanzspektroskopie detektiert
werden, wobei ein Anstieg der Impedanz gemessen wurde. Das Fitten der Spek-
tren mit dem modizierten Randles-Ersatzschaltbild ergab, dass sich allein der
Ladungstransferwiderstand signikant mit dem Anstieg der Analytkonzentra-
tion ändert. Der impedimetrische Aptasensor zeigt ein Detektionslimit von
10 koloniebildenden Einheiten pro ml und eine scheinbare Dissoziationskon-
stante von 111± 96 koloniebildenden Einheiten pro ml. Zudem weist der Sen-
sor eine hohe Spezität auf, da die ProteinA-dezienten Bakterien Escherichia
coli und Staphylococcus epidermidis nicht detektiert werden konnten. Es wurde
ein Modell zur Bestimmung der Impedanz erstellt, basierend auf der Änderung
der für den Ladungstransfer verfügbaren Fläche Afaraday. Die simulierten Kur-
ven stimmen sehr gut mit den gemessenen Kurven überein, was beweist, dass
die Behinderung des Ladungstransfers durch die Anbindung des Analyten die
Ursache des Impedanzanstiegs ist. Trotz der Sättigung aller Bindungsstellen
ist ein Ladungstransfer zu beobachten, was bedeutet, das durch die Anbin-
dung des Analyten, der Ladungstransfer nicht komplett inhibiert wird. Die
Diusions- und Elektronentransferkonstanten für die Aptamer-modizierten
Elektroden sind niedriger als die für blanke Elektroden. Dass heiÿt, die Dif-
fusion und der Ladungstransfer des Redoxmediators Kaliumhexacyanoferrat
werden durch die immobilisierten Aptamere gehemmt. Die Ergebnisse deuten
darauf hin, dass die Aptamere Defekte in die selbstorganisierende Monoschicht
induzieren, welche wie Mikroelektroden fungieren. Diese Erkenntnisse können
zukünftig zur Verbesserung des Designs der Oberäche von impedimetrischen
Aptasensoren genutzt werden.
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Vor der Entdeckung des Penicillins durch Alexander Fleming im Jahre 1928 wa-
ren infektiöse Krankheiten eine der häugsten Todesursachen beim Menschen.
Erst die Entwicklung von Antibiotika wie Penicillin ermöglichte die eektive
Behandlung von bakteriellen Infektionen. Doch schon im Jahre 1940 erbrachten
Abraham und Chain den Nachweis, dass bestimmte Bakterien eine Resistenz
gegen Penicillin entwickelt hatten, indem diese ein Enzym produzierten, wel-
ches das Penicillin zerstört [1]. In den darauolgenden Jahrzehnten gelang es
Forschern, weitere wirksame Antibiotika zu entwickeln. Und die Bakterien ent-
wickelten weitere ausgefeilte Resistenzmechanismen. Die Zahl der jährlich neu
entdeckten Wirkstoe nimmt immer weiter ab, während die Anzahl resistenter
Erreger steigt [2]. Als Quelle der rasanten Entwicklung von Resistenzen wird
die häuge Nutzung von Antibiotika bei Mensch und Nutztier vermutet. Der
Verbrauch von Antibiotika in Deutschland lag 2011 bei ~2200 t, wovon 85% in
der Tierhaltung verwendet wurden [3]. Laut einer Studie von Feÿler et al. sind
37% aller Hühnchen- und Putenprodukte in Deutschland mit dem häugsten
Vertreter der resistenten Keime kontaminiert, den gegen mehrere Antibiotika
und somit multiresistenten Staphylococcus aureus (S. aureus) [4].
Da die Zahl neuer Antibiotika abnimmt, muss die Entwicklung von Resisten-
zen bei den Bakterien gehemmt werden, vor allem durch die Eindämmung
des Antibiotikaverbrauchs, regelmäÿige Kontrollen der Hygienestandards so-
wie die Vermeidung von nosokomialen Infektionen. Nosokomiale Infektionen
1
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sind Infektionen, die im Zuge eines Aufenthalts in Krankenhäusern, Pegesta-
tionen oder Arztpraxen auftreten. Trotz strenger Hygienevorschriften, sind in
Deutschland 3,5% der Patienten auf Allgemeinstationen und 15% der Pati-
enten auf Intensivstationen von nosokomialen Infektionen betroen [5]. Hoch-
rechnungen ergeben, dass jährlich etwa 500 000 Patienten in Deutschland von
nosokomialen Infektionen betroen sind, wovon 30% vermeidbar wären [6]. In
den Niederlanden wurden bereits Screenings, d.h. regelmäÿige Kontrollen von
Mitarbeitern und Risikopatienten auf Kontamination mit S. aureus in Kran-
kenhäusern eingeführt [7]. Studien zeigen, das bei 27 von 36 beobachteten Ein-
richtungen ein Screening zur Reduktion der Infektionen mit multiresistenten
S. aureus führte [8]. Das Problem mit resistenten Keimen kostet das europäi-
sche Gesundheitssystem jährlich 900 Millionen Euro [9].
Für den Nachweis von multiresistenten Keimen wird im Krankenhaus ebenso
wie in der Viehwirtschaft und der Lebensmittelherstellung hauptsächlich das
Ausplattieren auf Agarplatten verwendet. Der Nachteil dieser Methode besteht
darin, dass das Ergebnis erst nach 2-4 Tagen erhalten wird. Durch lange War-
tezeiten können sich die Keime vermehren und verbreiten, vor allem wenn der
Patient nicht isoliert wird. Eine schnellere Analytik, die die Kontamination mit
multiresistenten Keimen innerhalb von Minuten detektieren könnte, birgt eine
Lösung für die eektive Infektionskontrolle. So könnten Kontaminationsstellen
schnell identiziert und der Antibiotikaverbrauch sowie die anfallenden Kosten
drastisch reduziert werden.
1.2 Zielstellung
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Biosensors zur De-
tektion von S. aureus , der eine möglichst schnelle Messung ermöglichen, dabei
aber gleichzeitig sehr robust und preiswert herstellbar sein soll. Anhand dieser
Kriterien wurde die elektrochemische Impedanzspektroskopie als Detektions-
methode und ein Aptamer als Erkennungselement gewählt.
Aptamere sind eine Klasse von Erkennungselementen, die den Analyten sen-
sitiv und selektiv binden. Sie weisen aufgrund ihrer oligonukleotiden Struktur
eine hohe Stabilität auf. Zudem können sie preisgünstig synthetisch in groÿen
Mengen hergestellt werden. Die elektrochemische Impedanzspektroskopie ist
2
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eine markierungs- und zerstörungsfreie Analysenmesstechnik, die vor allem für
ihre Schnelligkeit bekannt ist und ein hohes Potenzial für preisgünstige tragba-
re Sensoren birgt. Die Kombination von Aptameren und der elektrochemischen
Impedanzspektroskopie vereint deren Vorteile und erschat eine neue Klasse
von Biosensoren: die impedimetrischen Aptasensoren.
Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung eines solchen impedimetrischen Apta-
sensors von der Entwicklung der Messkammer, der Immobilisierung der Apt-
amere bis hin zur Untersuchung der Anbindung des Analyten. Das wissen-
schaftliche Gerüst bildet die Prüfung zweier Hypothesen:
I Die Bindung von S. aureus an das Aptamer kann mit der elektrochemi-
schen Impedanzspektroskopie detektiert werden.
II Die Detektion basiert auf der Hinderung des Elektronentransfers zwischen
dem Redoxmediator in Lösung und der Elektrode
Um die zweite Hypothese zum Mechanismus der Detektion zu prüfen, wird
ein mathematisches Modell erstellt, die nötigen Parameter für den entwickel-
ten Sensor bestimmt und die Impedanz simuliert. Der Vergleich der simulierten
Daten mit den gemessenen Daten gibt Aufschluss über die Vorgänge an der
Elektrodenoberäche.
Die Arbeit teilt sich in fünf Kapitel, nach der Einleitung werden im zwei-
ten Kapitel die Grundlagen erläutert und ein Überblick über den Stand der
Forschung für die Detektion von S. aureus gegeben. Das dritte Kapitel dieser
Arbeit beschreibt die verwendeten Materialien und Methoden. Im vierten Ka-
pitel werden die Ergebnisse dargestellt, von der Entwicklung der Messkammer,
der Kopplung des Aptamers an die Goldelektrode, der Charakterisierung und
Optimierung des Systems sowie bis zum Modell. Im fünften Kapitel werden
die Ergebnisse diskutiert und ein Ausblick für weiterführende Forschungen ge-
geben.
Das Ergebnis dieser Arbeit ist ein impedimetrischer Aptasensor zur Detektion
von S. aureus mit einer unteren Nachweisgrenze von 10 koloniebildende Einhei-
ten (KbE) per ml, einer hohen Selektivität, einer Messzeit von 10 Minuten und
einem Preis pro Elektrode von etwa einem Euro. Die Verikation des Sensors
an Realproben muss in weiterführenden Arbeiten erfolgen. Der Aptasensor ent-
hält ebenfalls eine Fluidik, die automatisiert werden kann. Das Prinzip kann
3
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auf andere Aptamer-Analyt-Paare übertragen sowie für Multianalytanalysen
verwendet werden und zeigt somit das innovative Potenzial impedimetrischer
Aptasensoren für die Zukunft.
4
Kapitel 2
Theoretischer Teil und Stand der
Forschung
2.1 Das Bakterium Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus (S. aureus) ist ein ca. 1µm groÿes grampositives beeren-
förmiges Bakterium (siehe Abbildung 2.1). Es ist fakultativ anaerob, betreibt
keine aktive Bewegung und bildet keine Sporen. Es wächst bei Temperatu-
ren von 7-47,8◦C mit einem Optimum bei 35 ◦C und in einem pH-Bereich von
4,5 bis 9,3 mit einem Optimum bei 7-7,5 [10]. Aureus bedeutet golden und
rührt von der goldgelben Farbe der Kolonien her. Das für die gelbe Farbe
verantwortliche Pigment Staphyloxanthin aus der Gruppe der Carotinoide ist
ein Antioxidant und schützt das Bakterium vor reaktiven Sauerstospezien
[11]. S. aureus siedelt sich vor allem auf der Haut und Schleimhaut von warm-
blütigen Tieren sowie Menschen an [12]. Ungefähr 30% der Bevölkerung sind
symptomfreie Träger des Bakteriums [13].
2.1.1 Pathogenität
S. aureus verfügt über eine Reihe von Abwehrmechanismen, wie zum Beispiel
die Umhüllung mit einer Polysaccharidkapsel zum Schutz vor Umwelteinüs-
sen und vor dem Immunsystems des Wirtsorganismus. Ein weiterer Mecha-
nismus ist die Bildung des Clumping-Faktors A, der sich auf der Oberäche
von S. aureus bendet und an das Fibrinogen im Blutplasma bindet, welches
5
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Abbildung 2.1: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von S. aureus Bakterien (gelb)
und humanen Neutrophilen (rot) - Quelle: Micrograph of MRSA von NIAID, lizensiert unter
CC BY 2.0
durch die vom Bakterium produzierte Koagulase gerinnt. Eingehüllt im Fibrin
wird S. aureus nicht mehr vom Immunsystem erkannt. Weitere vom Bakterium
selbst produzierte Enzyme zerstören Bindegewebszellen, wodurch das Bakteri-
um tiefer in den Körper des Wirtes eindringen kann. Zusätzlich kann S. aureus
über das gebundene Fibrinogen an Integrine der Wirtszellen binden und so in
diese eindringen [14].
S. aureus besitzt durchschnittlich 24 verschiedene Oberächenproteine, die
mittels des Enzyms Sortase an die Peptidoglykane der Zellwand gebunden wer-
den [15] (siehe Abbildung 2.2). Zu diesen zählt auch das Protein A, welches
in 99% aller Koagulase-positiven Staphylokokken vorkommt [16], wobei die
Menge an produziertem Protein A in den unterschiedlichen Stämmen variiert
[17]. Protein A wird im Zytoplasma synthetisiert, anschlieÿend sekretiert und
schlieÿlich entweder auf der Zelloberäche gebunden oder in das extrazellu-
läre Medium abgegeben (etwa 15%) [18]. O'Halloran et al. zeigten, dass die
Kombination von Oberächen-Protein A und sekretiertem Protein A die Über-
lebenschance von S. aureus in humanem Blut signikant erhöht im Vergleich
zu S. aureus mit nur einem der beiden Mechanismen [19].
Die Pathogenität des Protein A basiert zum Einen auf der Bindung des
von-Willebrand-Faktors (vWF), ein essentielles Protein für die Hämostase, das
dem Bakterium das Eindringen in Wunden ermöglicht [20, 21] und zum An-
deren auf der Fähigkeit an die Fc-Region von Immunoglobulinen zu binden,
was das Bakterium vor der Phagozytose schützt [22]. Selbst von in einer Poly-
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Abbildung 2.2: links: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von S. aureus Bakterien
(gelb) - Quelle: Micrograph of MRSA von NIAID, lizensiert unter CC BY 2.0; rechts: schema-
tische Darstellung der S. aureus-Oberäche bestehend aus einer das Zytoplasma umgebenen
Plasmamembran, einer aufgelagerten mehrschichtigen Mureinhülle bestehend aus Peptido-
glykanen, an die das Protein A verankert ist, sowie einer das Bakterium umschlieÿenden
Polysaccharidkapsel. Die Zellwand besteht aus 20-40% Lipoteichonsäuren und präsentiert
mehr als 24 verschiedene Oberächenproteine, zu denen der Clumping-Faktor A und das
Protein A zählen.
saccharidhülle eingekapselte S. aureus , wird das Immunoglobulin G (IgG) über
Protein A gebunden [23]. Untersuchungen mit Immunoglobulin M (IgM) erga-
ben, dass Protein A ebenfalls an eine konservierte Region der schweren Kette
des Fab-Fragmentes bindet [24]. Da diese Region der variablen ÿ-Kette des
T-und B-Zell-Rezeptors ähnelt, stellt Protein A ein Superantigen für B-Zellen
dar, was zum Versagen eines Impfstoes gegen S. aureus führte [25].
Mittels des Enzyms Trypsin kann das Protein A von der Oberäche entfernt
werden. Untersuchungen von De Dent et al. zur Verteilung von Protein A auf
der Zelloberäche ergaben, dass schon innerhalb einer Stunde nach Trypsinbe-
handlung die komplette Oberäche wieder gleichmäÿig mit Protein A bedeckt
war [26].
Protein A (uniprot-ID: P38507) ist 40-60 kDa groÿ, wird durch das Gen spA
kodiert und besteht in der Primärstruktur aus 441 Aminosäuren, enthält jedoch
kein Cystein und keine freie Thiol-Gruppe. Es besitzt fünf homologe Domänen,
die die Bindungsstelle für das IgG enthalten, sowie eine polymorphe variable
Octapeptid-Repeat-Region, die eventuell als Linker zwischen Zellmembran und
Medium dient [27].
S. aureus ist bekannt dafür, sich genetisch schnell an neue Umgebungsbe-
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Abbildung 2.3: Nosokomiale Infektionen - links: Hautabzess verursacht durch S. aureus
Bakterien - Quelle: CDC/ Bruno Coignard and Je Hageman; rechts: Jedes Jahr sind etwa
500 000 Patienten in Deutschland von einer nosokomialen Infektion betroen, jeder 25te
stirbt daran.
dingungen anzupassen. Jedoch weist die konservierte Sequenz des immunoin-
vasiven Faktors Protein A durchschnittlich nur eine Mutation in 70 Monaten
auf [28]. Daher ist Protein A ein optimaler Angrispunkt zur spezischen De-
tektion von S. aureus .
Gelangt das Bakterium in oene Wunden unter günstigen Bedingungen
wie z.B. ein geschwächtes Immunsystem, kann es sich ungehindert ausbreiten
und Erkrankungen der Haut, sowie lebensbedrohliche Infektionen der Atem-
wege, des Herzens oder des Blutkreislaufes verursachen [29]. Jährlich sterben
in Deutschland ungefähr 20 000 Patienten an den Folgen einer nosokomialen
Infektion (siehe Abbildung 2.3).
Zudem zählt S. aureus zu den häugsten Verursachern von Lebensmittel-
vergiftungen [30]. Die Bakterien können zwar durch hohe Temperaturen ab-
getötet werden, jedoch produziert S. aureus mehr als 20 verschiedene Toxine,
von denen die bekanntesten Vertreter, die Staphylokokken-Enterotoxine A und
B besonders hitzestabil sind [31]. Seit 2005 müssen Lebensmittelvergiftungen
oziell gemeldet werden und insbesondere Milchprodukte müssen auf Ente-
rotoxine untersucht werden, wenn sie eine Kontamination mit S. aureus von
mehr als 105 koloniebildende Einheiten (KbE)/g aufweisen [32]. Die jährli-
chen Kurzberichte der Europäischen Union zeigen jedoch, dass auch andere
Lebensmittel betroen sind, z.B. waren im Jahr 2015 gemischte Lebensmittel
für 75 Ausbrüche und Fleisch für 85 Ausbrüche von Lebensmittelvergiftungen
verantwortlich [33]. In Europa waren 2010 über eine Million Menschen von
Lebensmittelerkrankungen betroen, die durch Staphylokokken-Enterotoxine
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verursacht wurden [34].
Normalerweise können Patienten mit Antibiotika behandelt werden, jedoch
im Fall von resistenten Stämmen sind die Erkrankungen teilweise lebensbe-
drohlich. Laut ISO 20776-1:2006 wird ein Bakterium als resistent bezeich-
net, wenn die Anwendung eines Antibiotikums in bestimmter Konzentrati-
on mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Versagen der Therapie führt. Um dies
zu beurteilen, wird die minimale Hemmkonzentration (MHK) bestimmt, al-
so die kleinste Konzentration an Antibiotikum, die das Wachstum der Bak-
terien sichtbar hemmt. Die MHK von Kontrollkuturen, also nicht resistenten
S. aureus (ATCC 29213, NCTC 12973, CIP 103429, DSM 2569) gegenüber dem
Antibiotikum Methicillin liegt im Bereich 0,5-2mg/l (ISO 20776-1:2006). Das
Antibiotikum Methicillin wurde 1959 auf den Markt gebracht und schon drei
Jahre später, 1962, wurde über erste Methicillin resistente S. aureus berichtet
[35]. Im Jahr 2001 lag die Resistenzrate von S. aureus gegenüber Methicillin
in Deutschland bei 20,7% [36].
Ist ein Bakterium gegenüber mehreren Antibiotika resistent, so wird es als
multiresistent bezeichnet. Der multiresistente S. aureus (MRSA) gehört zu den
wichtigsten Vertretern der menschlichen Pathogene und stellt ein ernstzuneh-
mendes Problem dar. In den USA wurden multiresistente S. aureus mit neun
verschiedenen Resistenzen in Rind- und Puteneisch nachgewiesen [37]. Laut
dem Robert Koch-Institut weisen in Deutschland 70-80% aller S. aureus Iso-
late eine Resistenz gegen ÿ-Laktamase-empndliche Penicilline auf, 72% aller
Methicillin resistenten S. aureus sind ebenfalls gegen Erythromycin resistent,
94% gegen Chinolone und 66% gegen Clindamycin, sowie 17% gegen Gen-
tamicin [38]. Die Ausbreitung von Glykopeptid-intermediate S. aureus würde
die Therapie von multiresistenten S. aureus Infektionen trotz der mehr als 20
verschiedenen Antibiotika-Klassen mit zahlreichen Substanzen an ihre Gren-
zen bringen. Es ist oensichtlich, dass groÿer Bedarf an neuen antibiotischen
Substanzen besteht, um resistente Keime bekämpfen zu können. Da jedoch seit
der Jahrtausendwende nur 18 neue Wirkstoe zugelassen wurden, muss ebenso
nach alternativen Methoden zur Bekämpfung multiresistenter Keime gesucht
werden [39].
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2.1.2 Verbreitung und Übertragung
Die Resistenzen entstehen durch evolutionsbiologische Mechanismen, welche
durch die schnelle Reproduktionsrate von Bakterien begünstigt werden. Bak-
terien, die einen Mechanismus entwickelt haben, der sie vor der Wirkung eines
Antibiotikums schützt, überleben und vermehren sich [40]. Es ist bekannt,
dass die Resistenzgene durch horizontalen Gentransfer von Bakterium zu Bak-
terium übertragen werden können, auch zwischen unterschiedlichen Bakteri-
enarten [41]. Zum Thema der Übertragung von Methicillin resistenter Staphy-
lococcus aureus (MRSA) und dessen Epidemiologie schrieb Grema et al. ein
Review [42]. MRSA war anfangs nur beim Menschen diagnostiziert worden,
bis 1972 die erste Infektion einer Milchkuh festgestellt wurde [43]. Inzwischen
ist Staphylococcus aureus (S. aureus) die häugste Ursache für Mastitis bei
Milchkühen [44] und MRSA Infektionen wurden bei Pferden [45], Schweinen
[46] sowie Hunden und Katzen [47] nachgewiesen. Voss et al. zeigte, dass 6 von
26 Mitarbeitern verschiedener Schweinebetriebe in den Niederlanden, aber nur
1 von 30 Schweinen MRSA positiv waren [46]. Der Mensch galt als Ursache für
die Übertragung der Infektion auf die Tiere. Inzwischen gibt es jedoch Beweise,
dass MRSA in alle Richtungen übertragen wird, d.h. auch von Tier-zu-Mensch
und von Tier-zu-Tier [48].
Der hohe Verbrauch von Antibiotika beim Nutztier, allein 1800 t jährlich in
Deutschland [3], lässt vermuten, dass diese eine groÿe Rolle in der Entwicklung
von Resistenzen spielen. Bestätigt wird diese Vermutung durch die deutlich
geringere Anzahl von Resistenzen bei europäischenWildtieren [49]. Die Studien
von Paterson et al. deuten an, dass Personen mit regelmäÿigem Kontakt zum
Vieh, MRSA in Krankenhäuser eintragen könnten [50]. Die Gefahr liegt darin,
dass die meisten Träger von MRSA symptomfrei sind und die Übertragung
über Hände, Geräte und Oberächen stattndet. So zeigten Broens et al, dass
sich 10% von 117 getesteten Schweinen auf dem Weg zum Schlachthaus mit
MRSA inzierten und die Zahl der inzierten Tiere erhöhte sich auf 60% bis
zum Moment der Betäubung [51]. Auf diese Weise gelangt S. aureus in unsere
Lebensmittel und kann sich bei 15 ◦C in nur 8 h verdoppeln wie am Beispiel
von rohem Schweineeisch gezeigt wurde [52]. In China sind 20% (49 von 250
Proben) aller tierischen Lebensmittel mit MRSA inziert [53], in Deutschland
sind es 37% (32 von 86 Proben) aller Hühnchen- und Putenprodukte [4].
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MRSA ist schon lang nicht mehr eine nur in Krankenhäusern anzutref-
fende Gefahr, denn Träger von MRSA nden sich in den unterschiedlichsten
Umgebungen [42]. Daher sind regelmäÿige Screenings von Patienten und Mit-
arbeitern extrem wichtig und diese müssen auf Tierarztpraxen, Tierpeger,
Schlachthöfe und viele weitere Einrichtungen ausgeweitet werden, um die Zahl
resistenter Keime einzudämmen [54]. Zudem muss der Antibiotikaverbrauch in
der Nutztierhaltung reduziert werden.
2.1.3 Bekämpfung
Seit 1997 gibt es in Europa ein Kommittee (EUCAST) zur Angleichung der
Richtlinien hinsichtlich der Durchführung von Antibiotika-Sensitivität-Tests
[55]. Dank dieses Kommittees und den daraus entstandenen nationalen Kom-
mittees, wie z.B. seit 2012 das nationale Antibiotika-Sensitivitätstest-Komitee
in Deutschland [56], sind einheitliche Denitionen von Grenzwerten möglich.
Im Jahr 2001 wurde das Infektionsschutzgesetz erlassen, welches zum einen die
Meldepicht von Krankheiten regelt, zum anderen das Robert-Koch-Institut
verpichtet, Empfehlungen zur Vorbeugung und Verhinderung von Infektionen
auf Basis von Analysen bereit zu stellen und des Weiteren das Gesundheitsamt
für die Überwachung der Umsetzung dieser Empfehlungen beauftragt [57]. Di-
rekte Vorschriften zur Hygiene enthält das Gesetz nicht. Diese werden durch
die Länder in der sogenannten Verordnung über die Hygiene und Infektions-
prävention in medizinischen Einrichtungen (HygMedVO) festgelegt, die jedoch
keinerlei spezische Angaben zu MRSA enthält [58].
In den Niederlanden wurden bereits kontinuierliche Screenings von Mit-
arbeitern und Patienten im Krankenhaus im Zuge der sogenannten Search
and Destroy-Taktik eingeführt. Dabei werden die Patienten in sogenannte
Risikoklassen eingeteilt und entsprechend dieser behandelt [59]. Bei der De-
tektion von MRSA positiven Patienten, werden potentielle Kontaktpersonen
gescreent und im Falle von mehr als zwei weiteren Fällen wird ein Krisen-
managment eingeleitet [60]. Ein kontinuierliches Screening von Patienten wird
in Deutschland als zu aufwendig angesehen. Auÿerdem gibt es in den Nieder-
landen durchschnittlich 3 Mikrobiologen bzw. Hygieneärzte pro 1000 Betten,
die für die Aktualität und Einhaltung von externen und internen Hygienevor-
schriften sorgen, während es in Deutschland 0,3 pro 1000 Betten sind [61]. Die
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Anpassung dieses Faktors ist jedoch aufgrund der fehlenden Ausbildung und
der chronischen Unterbesetzung problematisch.
Auf die Gefahren der massiven Nutzung von Antibiotika wird bereits seit
Ende der 90er Jahre hingewiesen [62]. In den Niederlanden wird eine unab-
hängige Überwachung des Antibiotika-Einsatzes sowohl im Gesundheitswesen
als auch in der Landwirtschaft durchgeführt. Dank der Kombination von ver-
schiedenen Maÿnahmen, wie z.B. die Bestrafung von Überdosierung, sowie das
Verbot von bestimmten Antibiotika, konnten die Niederlande den Verbrauch
von Antibiotika in der Viehzucht von 2007 bis 2012 um 50% reduzieren [63]. In
Deutschland werden bisher die Zahlen der verkauften Antibiotika aufgenom-
men, wobei mit Antibiotika versetzte Futtermittel nicht betrachtet werden [64].
Der groÿe Unterschied zwischen den Taktiken in den Niederlanden und
Deutschland zeigt, dass eine stärkere Zusammenarbeit weltweit gefördert wer-
den muss [65]. Doch die Sicht auf Krankenhäuser und Veterinäre allein genügt
nicht. Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, können Tiere auf dem Weg
ins Schlachthaus und Fleisch während der Verarbeitung mit MRSA inziert
werden [51], daher sollten die Hygieneanforderungen auf Lebensmittelherstel-
ler sowie weitere Berührungsstellen ausgeweitet werden. Für Lebensmittel gibt
es seit 1998 eine gesonderte Lebensmittelhygiene-Verordnung, die im Jahr 2006
durch folgende EU-Verordnungen ersetzt wurde: EG-Verordnung 852/2004,
853/2004 und 854/2004. Sie sollen die Lebensmittelsicherheit EU-weit regeln
und gewährleisten sowie die Lebensmittelhygiene überwachen. Zusätzlich gibt
es noch die EG-Verordnung 2073/2005, die Kriterien zu Mikroorganismen in
Lebensmittel festlegt. Diese enthält bereits einen Abschnitt (Kapitel V) über
die Reinigung und Desinfektion von Gegenständen, Armaturen und Ausrüs-
tungen, die mit Lebensmittel in Berührung kommen.
Erst kürzlich wurde entdeckt, dass Kläranlagen ein Reservoir für Resistenz-
gene darstellen [66, 67, 68] und damit zum Anstieg der resistenten Keime
beitragen. Das macht es erforderlich, eektive Strategien zur Entfernung von
Antibiotika aus dem Wasserkreislauf zu entwickeln.
Um diese Ziele umsetzen zu können, muss die Analytik von Mikroorganis-
men gleichermaÿen weiterentwickelt werden. Im Folgenden soll der Stand der
Technik für die Detektion von S. aureus betrachtet werden.
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2.1.4 Detektion mittels konventioneller und molekular-
biologischer Methoden
Eine einfache und günstige Methode S. aureus nachzuweisen, ist die Auftra-
gung der Probe auf Agarplatten und die phänotypische Auswertung der ge-
wachsenen Kolonien (siehe Tabelle 2.1). Die Auswertung erfordert erfahrenes
Personal, um S. aureus Kolonien von anderen gewachsenen Kolonien zu un-
terscheiden. Um dies zu erleichtern, wurden selektive Agar entwickelt, dessen
Zusammensetzung das Wachstum von S. aureus fördert und gleichermaÿen das
Wachstum anderer Arten hemmt. Zum Beispiel inhibiert die Zugabe von Salz
das Wachstum der meisten Bakterienarten, während S. aureus auch hohe Salz-
konzentrationen toleriert [10] und die Zugabe von Pyruvat und Katalase fördert
nachweislich das Wachstum von S. aureus [69]. Die Zählung der Kolonien von
beimpften Platten mit selektivem Baird-Parker-Agar oder Kaninchenplasma-
Fibrinogen-Agar gelten weiterhin als Goldstandard (EN/ISO 68888), aber eine
Inkubationszeit von 48 h wird empfohlen [70].
Tabelle 2.1: Übersicht von konventionellen und molekularbiologischen Methoden für die






























PCR Genabschnitte 2,5 - 6 hohe Sensitivität
teuer, benötigt
trainiertes Personal
Eine Weiterentwicklung sind sogenannte chromogene Medien, die die bioche-
mischen Eigenschaften der Zellen sichtbar machen. Die im Medium enthaltenen
Substrate werden durch die von den Bakterien produzierten Enzyme gespal-
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Abbildung 2.4: links: Chapman-Agar mit vier verschiedenen Milchproben - die Proben
mit gelber Farbe sind S. aureus positiv; rechts: Koagulasetest einer positiven Milchprobe
(Reproduziert aus [73] CC BY 4.0).
ten, wobei Chromophore entstehen, die die Kolonie einfärben. Zum Beispiel
ChromIDTM (bioMérieux, Marcy l'Etoile, Frankreich) färbt α-Glukosidase pro-
duzierende Kolonien grünlich ein [71, 72]. Der Chapman-Agar enthält Mannit,
welches von S. aureus zu einer Säure umgesetzt wird, woraufhin der Farbindi-
kator von rot zu gelb umschlägt (siehe Abbildung 2.4) [73].
Die Vorteile chromogener Medien sind die einfache Handhabung sowie die
hohe Sensitivität und Selektivität, jedoch erschwert die lange Inkubationszeit
von mindestens 24 h das Screening von ambulanten Patienten oder von Pro-
dukten in schnellen Abläufen wie z.B. Lebensmittel [74].
Daher wird für das Screening von Milchkühen auf Mastitis im Allgemeinen
der schnellere Koagulase-Test verwendet. Die Koagulase ist ein für S. aureus
spezisches Enzym, das in anderen Arten nicht vorkommt. Der Koagulase-
Test besteht darin, dass die Probe mit Kaninchenblut inkubiert wird, welches
in Anwesenheit von Koagulase gerinnt [75], wodurch auf die Anwesenheit von
S. aureus geschlossen werden kann. Dieser Test gibt zwar schnelle Resultate,
weist jedoch einen Mangel an Sensitivität und Spezität auf. Ein Überblick
aller konventionellen Methoden in der Labordiagnostik zur Identizierung von
S. aureus und dessen Resistenzen bietet das Review von Brown et al. [76].
Eine höhere Spezität kann mit dem Enzyme-linked Immunosorbent Assay
(ELISA) erreicht werden, ein fundamentaler und weit verbreiteter Immuno-
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assay, der auf der spezischen Bindung eines Antigens an einen Antikörper ba-
siert. Durch die anschlieÿende Zugabe eines Subtrates wird eine enzymatische
Farbreaktion induziert, womit das Antigen quantiziert werden kann. Yaz-
dankhah et al. entwickelte einen ELISA zur Detektion von S. aureus in Milch,
der 3 h benötigt und ein Detektionslimit von 104-105 koloniebildende Einhei-
ten (KbE) per ml aufweist [75]. Der Assay konnte 14 von 16 unterschiedlichen
Staphylokokken detektieren und ist somit für die Diagnose von Mastitis gut
geeignet. Er eignet sich jedoch nicht zur Unterscheidung von resistenten und
sensitiven Staphylokokken. ELISA für die spezische Detektion von S. aureus
haben den Nachteil, dass das von S. aureus produzierte und an der Oberäche
gebundene Protein A an die Fc-Region der Antikörper von Säugetieren bin-
det und somit Kreuzreaktionen auftreten. Die Fc-Region von Nicht-säugetieren
wird hingegen nicht von Protein A erkannt, wie z.B. der Antikörper IgY aus
dem Eigelb von Hühnereiern [77]. Yamada et al. nutzte diesen Antikörper für
die Entwicklung eines ELISA um die Kreuzreaktion mit Protein A zu minimie-
ren [78]. Dieser Antikörper detektiert ein von Methicillin resistenten S. aureus
produziertes Protein und kann somit diese von Methicillin sensitiven S. aureus
mit hoher Protein A Expression unterscheiden. Jedoch liegt die Sensitivität
des entwickelten Assays bei 107KbE/ml.
In der Lebensmittelindustrie sind es die über 20 verschiedenen von S. aureus
produzierten Toxine, die auch nach der Tötung und Entfernung von S. aureus
in den Produkten verbleiben und Lebensmittelvergiftungen verursachen kön-
nen. Im Allgemeinen ist die Aufnahme von ~1µg Toxin ausreichend, um ty-
pische Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Krämpfe, Kopfschmerzen und Er-
schöpfung zu verursachen. Diese Toxinkonzentration wird von einer S. aureus-
Kultur mit 105KbE pro ml produziert [10]. Der Betroene ist 2-3 Tage ar-
beitsunfähig, nur in seltenen Fällen kann eine Vergiftung mit S. aureus zum
Tod führen. Das Review von Wu et al. beschreibt die in den letzten Jahrzehn-
ten entwickelten Methoden zur Detektion von Staphylokokken-Enterotoxinen
in Lebensmitteln [79]. Die EU verabschiedete 2006 eine Verordnung (EG-VO
2073/2005) über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel aufgrund des
Einusses von Staphylokokken-Enterotoxinen auf die menschliche Gesundheit.
In dieser Verordnung sind die Grenzwerte für S. aureus in KbE/g für Milch
und Milchprodukte festgelegt. Diese gelten zur Kontrolle der Prozesshygiene
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und werden am Ende der Herstellung kontrolliert. Dabei wird die Verwendung
der Nachweismethoden nach EN/ISO 68888-1, dem Zählverfahren mit Baird-
Parker-Agar und anschlieÿendem Koagulase-Test oder nach EN/ISO 68888-2,
dem Zählverfahren mit Kaninchenplasma-Fibrinogen-Agar empfohlen. Bei un-
befriedigenden Ergebnissen soll die Hygiene bzw. die Wahl der Rohstoe ver-
bessert werden. Nur im Falle von 105KbE/g wird eine weitere Untersuchung
auf Staphylokokken-Enterotoxine empfohlen.
ELISA für die parallele Detektion der Staphylokokken-Enterotoxine A-E mit
Nachweisgrenzen von 0,05-0,25 ng/g sind kommerziell verfügbar und liefern Er-
gebnisse innerhalb von 1,5-4 h [80]. Zum Screening sind ELISA jedoch aufgrund
des hohen Preises eher ungeeignet. Daher wird trotz der höheren Relevanz der
Toxine weiterhin auf die Anwesenheit von S. aureus mit den Zählverfahren auf
Agarplatten getestet. Zudem ist nach der EG-Verordnung 2073/2005 nur bei
Milch und Milchprodukten ein Nachweis auf S. aureus verpichtend, obwohl
vor allem auch Fleischprodukte mit S. aureus kontaminiert sind [10].
Eine weitere Alternative zur Detektion von S. aureus bietet die Polymerase-
Kettenreaktion (PCR), eine Methode zur Vervielfältigung von einzelnen DNS-
Strängen und somit zur Detektion von spezischen Genen. Wie in dem Review
von Carroll beschrieben, wurden seit der Jahrtausendwende groÿe Fortschritte
in der Entwicklung dieser molekuaren Assays hinsichtlich Echtzeitmessungen
erzielt [81]. PCR-basierte Methoden beinhalten die Detektion von S. aureus
spezischen Genen wie z.B. nuc, spa oder fem in Kombination mit den Ge-
nen für die Resistenz gegenüber ÿ-lactam Antibiotika, mecA und mecC [82].
Die mec Gene kodieren die Penicillin-bindenden Proteine, PBP2a (mecA) und
PBP2c (mecC ), die eine Resistenz gegenüber Penicillase-resistente Antibiotika
wie z.B. Methicillin und Oxacillin ermöglichen. Die PCR wird zum Nachweis
von Methicillin resistenten S. aureus verwendet, da sie eine vergleichbare Sen-
sitivität, aber schnellere Ergebnisse als plattenbasierte Techniken aufweisen.
Aufgrund der hohen Investitionskosten für die Anschaung der Geräte und
die hohen Anforderungen an das bedienende Personal, sind die PCR-basierten
Methoden eher in Zentrallaboren zu nden.
Wie in Hirvonen et al. zusammengefasst, gibt es zahlreiche entwickelte PCR-
basierte Assays zur Detektion von S. aureus [82]. Es gibt kompakte Testchips,
die die benötigten Enzyme für die PCR bereits enthalten und somit deren
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Anwendung vereinfachen, wie z.B. der GenomEra MRSA/SA (Abacus Dia-
gnostica, Turku, Finnland). Jedoch setzen diese Assays eine vorhergehende
Anreicherung bzw. Kultivierung der Probe voraus, was die Testzeit zu 16-
24 h verlängert und somit keinen Vorteil zu plattenbasierten Techniken bieten.
PCR-basierte Methoden, die zusätzliche Geräte voraussetzen, benötigen nor-
malerweise 2,5-6 h, wie z.B. der Verigene R© Gram-Positive Blood Culture Test
(Nanosphere, IL, USA), der auf die Präsenz von verschiedenen Bakterien und
gleichzeitig auf das Vorhandensein von Methicillin Resistenz (mecA) sowie von
Vancomycin Resistenzen (vanA und vanB) testet. Ein groÿer Nachteil dieser
Methode liegt in der Zuweisung der Resistenzen, da diese nicht den Bakterien-
arten zugeordnet werden können. Da die Methicillinresistenz auch von anderen
Bakterien als S. aureus stammen kann, sollten Proben, die Mischungen von
verschiedenen Bakterien enthalten, erst mittels anderer Methoden auf MRSA
getestet und die PCR zur anschlieÿenden Verizierung genutzt werden.
Die Entdeckung der Genverbindung SCCmec-orfX ermöglichte die Weiter-
entwicklung der Methode, denn das S. aureus spezische Gen orfX bendet
sich direkt an der Stelle, wo das mobile genetische Element für die Methicillin
Resistenz (SCCmec) eingefügt wird [83]. Durch die Detektion dieser Genver-
bindung, auch junction genannt, werden nur S. aureus detektiert, die das mec
Gen tragen, was die Sensitivität und Spezität der Assays erhöht. Kommerzi-
elle Beispiele, die diese SCCmec-orfX junction nutzen, sind GeneXpert MR-
SA Assay (Cepheid Diagnostics, CA, USA), BD MAX MRSA Assay (Becton
Dickinson Diagnostics, MD, USA) und LightCycler MRSA Advanced Test (Ro-
che Diagnostics, Schweiz). Der BD MAX MRSA erreicht die höchsten Werte
mit einer Sensitivität von 93,9% und einer Spezität von 99,2% [82].
Es gibt jedoch Stämme, die sensitiv zu Oxacillin sind, obwohl sie das mecA
Gen tragen und Stämme, denen das mecA oder mecC Gen fehlt, aber trotzdem
eine Oxacillin Resistenz aufweisen. Deshalb weisen PCR-basierte Methoden
hohe Zahlen von falsch-positiven oder falsch-negativen Ergebnissen auf [84].
Zudem müssen, durch die sich schnell ändernde Epidemiologie von S. aureus
und der Entstehung neuer infektiöser Stämme mit neuen Resistenzmechanis-
men, neue kodierende Gene gefunden und der Assay entsprechend erweitert
werden, wie das Beispiel der Entdeckung von mecC zeigt [85]. Weiterhin de-
tektiert die PCR als indirekte Methode die Desoxyribonukleinsäure (DNS) und
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nicht direkt die Bakterien oder Toxine, wodurch Verunreinigungen der Probe
oder Fehler in der Probenvorbereitung das Ergebnis verfälschen.
Kürzere Testzeiten, günstigere Herstellung und die Entwicklung von vor-
Ort-Analytik-Geräten bietet der Bereich der Biosensorik. Dieser wird im nächs-
ten Abschnitt beschrieben und an dessen Ende auf den Stand der Forschung
für die Detektion von S. aureus mittels Biosensoren eingegangen.
2.2 Die Biosensorik
Seit jeher versucht der Mensch, seine Umgebung zu beobachten, zu verste-
hen und zu analysieren. Wo unsere Sinne an ihre Grenzen reichen, werden
technische Messgeräte entwickelt, die Stoe in der Umgebung qualitativ oder
quantitativ nachweisen können. Zu solchen analytischen Messgeräten zählen
auch die Biosensoren. Als Inspiration dient oftmals das biologische Vorbild,
wie zum Beispiel das Männchen des Seidenspinners. Diesem Schmetterling ge-
nügt ein Duftstomolekül auf 11 km Entfernung, um eine Partnerin zu nden
[86]. Ein vergleichbares Beispiel solch hoher Sensitivität bei Biosensoren bie-
tet der Herbizid-Sensor, der 50 ng Atrazin in einem Liter Probe nachweisen
kann [87]. Durch die Automatisierung von Prozessen wächst stetig der Bedarf
an schneller Analytik und somit auch an Biosensoren. Laut dem Bericht von
Research and Markets lag der weltweite Markt für Biosensoren im Jahr 2016
bei 16 Milliarden US $ und steigt voraussichtlich bis 2021 jährlich um 9% [88].
Jedoch gibt es deutlich mehr in der Forschung entwickelte Problemlösungen
und Detektionsprinzipien als auf dem Markt verfügbare Anwendungen [89].
Die Hauptanwendung von Biosensoren liegt mit 80% weiterhin im medizini-
schen Sektor mit den bekanntesten Beispielen, dem Glukosesensor und dem
Schwangerschaftstest [90]. Ihr Einsatz ist jedoch in vielen Bereichen denkbar,
wie z.B.:
1. In der Lebensmittelindustrie zur Prozessüberwachung und zur Kontrolle
der Produktqualität,




3. In der öentlichen Sicherheit zur Detektion kleinster Spuren von Biowaf-
fen [91, 92],
4. In der Landwirtschaft zur Bewertung von Böden, Detektion von Krank-
heiten bei Panzen und Tieren oder der Überwachung des Progesteron-
levels bei Kühen [93],
5. etc.
2.2.1 Aufbau und Funktion eines Biosensors
Ein Biosensor ist ein Gerät, das einen Analyten qualitativ oder quantitativ
nachweisen kann [89]. Die Biosensoren gehören zur Klasse der chemischen
Sensoren und bestehen aus einem analytischen Erkennungselement und einem
Transducer (Signalwandler, siehe Abbildung 2.5). Das biologische Erkennungs-
element steht in Kontakt mit der Probe und ist mit dem Transducer verbun-
den. Tritt der Analyt mit dem Erkennungselement in Wechselwirkung, so re-
sultiert dies in der Änderung einer Eigenschaft bzw. mehrerer Eigenschaften
des Systems, wie z.B. die Veränderung der Schichtdicke, des Brechungsinde-
xes oder der elektrischen Ladung. Der Transducer wandelt diese Änderung,
Eekt genannt, in ein elektrisches Signal um und verstärkt es gegebenenfalls.
Anschlieÿend wird das elektrische Signal verarbeitet und ausgewertet.
An Biosensoren werden hohe Anforderungen gestellt: Neben einer hohen
Sensitivität und Selektivität, sind möglichst kurze Antwortzeiten, ein geringer
Preis und einfache Handhabung, sowie hohe Stabilität und Reproduzierbarkeit
gewünscht [94]. Ein Grund, warum Biosensoren oftmals nicht den Sprung auf
den Markt schaen, liegt an der hohen Rate von falsch-positiven Ergebnissen.
Daher sind Genauigkeit und Präzision ebenso wichtige Kriterien für die Quali-
tät eines Biosensors wie die zuvor genannten Anforderungen. Nichtsdestotrotz,
hängt der Erfolg eines Biosensors immer von der Akzeptanz des Anwenders ab.
Die Selektivität eines Biosensors wird vor allem durch das Erkennungsele-
ment deniert, das aus der Vielzahl von Molekülen in der Probe spezisch den
Analyten erkennt. Aber auch der Transducer kann zur Selektivität beitragen,
indem nur bestimmte Eekte in ein elektrisches Signal umwandelt werden,
z.B. durch einen Fluoreszenzlter. Die Sensitivität eines Biosensors hingegen
wird hauptsächlich durch den Transducer bestimmt, deniert durch dessen
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Abbildung 2.5: Prinzipieller Aufbau eines Biosensors aus analytischem Erkennungselement,
Eekt und Transducer
Empndlichkeit für die Messung des Eektes und dessen Genauigkeit bei der
Umwandlung in ein elektrisches Signal. Der Transducer kann den Eekt gege-
benenfalls vertärken. Aber auch das Erkennungselement kann die Sensitivität
des Biosensors erhöhen, wenn dieses den Analyten auch in kleinen Konzen-
trationen erkennt bzw. fest bindet. Die Wahl der Komponenten ist somit ein
wichtiger Bestandteil bei der Entwicklung eines Biosensors.
Transducer
Die Transducer werden nach dem gemessenen Parameter unterteilt. So mes-
sen z.B. thermische Transducer die Temperatur, akustische Transducer können
anhand des Piezo-Eektes kleinste Frequenzänderungen aufnehmen, optische
Transducer detektieren Photonen und elektrochemische Transducer detektie-
ren die bei einer chemischen Reaktion involvierten Elektronen.
Die Vorteile optischer Transducer sind deren Unempndlichkeit gegenüber
elektrischen und magnetischen Feldern sowie Temperaturschwankungen, sowie
dass sie kein Referenzsignal benötigen und eine hohe Kalibrierstabilität auf-
weisen. Daher sind optische Transducer nach den elektrochemischen in Biosen-
soren am zweithäugsten vertreten. Allerdings ist ihre Verwendung in vielen
Anwendungen aufgrund prägnanter Nachteile nicht möglich, wie z.B. deren
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Empndlichkeit gegenüber Umgebungslicht, die längeren Ansprechzeiten und
die begrenzte Langzeitstabilität.
Die Vorteile der elektrochemischen Transducer gegenüber optischen sind ih-
re hohe Sensitivität, ihre einfache Handhabung und das sie kostengünstig her-
gestellt werden können. Zudem ist meist keine Zugabe von Markern notwendig.
Der markanteste Nachteil ist deren Temperaturempndlichkeit. Je nach An-
wendung sollte somit der passende Transducer gewählt werden.
Bei den elektrochemischen Transducern handelt es sich um Elektroden, die
einen Ladungsuss in Form eines Stroms, einer Spannung oder einer Auadung
detektieren. Für die Messung des Ladungsusses benötigt man mindestens zwei
Elektroden, die in einer sogenannten elektrochemischen Messzelle über einen
Elektrolyten miteinander verbunden sind. Es gibt zahlreiche elektroanalyti-
sche Messmethoden, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Messprinzipien ver-
schiedene Charakteristika des zu untersuchenden Systems betrachten [95]. So
detektiert die Amperometrie den Strom, der aus einer angelegten konstanten
Spannung resultiert. Sie wird meist zur Detektion von Edukten oder Produkten
bei einer Umsatz-Reaktion verwendet, wie z.B. bei der von Clark et al. im Jahr
1962 entwickelte Clark-Elektrode, die den Blutzucker misst [96]. Das auf der
Oberäche der Clark-Elektrode immobilisierte Enzym Glukose-Oxidase setzt
Glukose unter Anwesenheit von Sauersto zu Glukonolakton und Wassersto-
peroxid um. Das Wasserstoperoxid wird bei einer Spannung von etwa -150mV
bezogen auf eine Silber/Silberchlorid-Referenzelektrode an der Elektrode redu-
ziert und der resultierende Strom ist proportional zur Glukosekonzentration.
Eine Variante der Amperometrie ist die Chronoamperometrie [95], bei der
der Stromverlauf nach einem angelegten Potentialsprung zeitabhängig ausge-
wertet wird. Dabei wird die Arbeitselektrode auf ein bestimmtes Potential
vorgespannt, bei dem quasi kein Strom ieÿt. Anschlieÿend wird ein Potenti-
al angelegt, bei dem die elektroaktiven Moleküle an der Elektrodenoberäche
sofort umgesetzt werden. Bei einer ungerührten Lösung ist der Transport der
elektroaktiven Moleküle von und zur Elektrodenoberäche allein von deren
Diusion abhängig. Da die Diusion der Moleküle zumeist deutlich langsamer
ist (ms) als der Ladungstransfer mit der Elektrode, erhält man einen Strom,
der mit der Zeit exponentiell abfällt. Die Chronoamperometrie wird oft zur Be-
stimmung der Diusionskoezienten von elektroaktiven Substanzen oder zur
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Abbildung 2.6: Analytische Messmethoden elektrochemischer Transducer, die in dieser Ar-
beit verwendet wurden - CV = Zyklovoltammetrie, CC = Chronocoulometrie, EIS = Elek-
trochemische Impedanzspektroskopie - oben ist das aufgetragene Signal, unten die Antwort
dargestellt.
Untersuchung des Mechanismus von Elektrodenreaktionen verwendet. Durch
Integration des Stroms i erhält man die Ladung Q, dessen zeitabhängige Be-
trachtung als Chronocoulometrie (CC) bezeichnet wird (siehe Abbildung 2.6)
[95].
Bei der Voltammetrie wird wie bei der Amperometrie ebenfalls der Strom
detektiert, jedoch eine variable Spannung angelegt, wie z.B. eine Dreiecks-
spannung (Zyklovoltammetrie). Der resultierende Strom wird gemessen und
gegen die angelegte Spannung aufgetragen, was als Zyklovoltammogramm be-
zeichnet wird (siehe Abbildung 2.6). Zur Charakterisierung des in dieser Ar-
beit entwickelten Biosensors wurden sowohl die Chronocoulometrie als auch
die Zyklovoltammetrie angewendet. Zur Detektion der Analyten wurde die
elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) verwendet, bei der die Strom-
antwort auf eine sinusförmige Wechselspannung gemessen und die Impedanz
aus dem Quotient berechnet wird [97]. Die EIS hat gegenüber den anderen elek-
trochemischen Messmethoden den Vorteil, dass die Untersuchung aufgrund der
Verwendung sehr niedriger Spannungen ohne signikante Veränderung des zu
untersuchenden Systems stattndet, also zerstörungsfrei arbeitet.
Ein Biosensor wird zudem dadurch deniert, dass das Erkennungselement
mit dem Transducer gekoppelt ist. Je nachdem wie diese Kopplung erreicht
wird, unterscheidet man die Biosensoren der ersten, zweiten und dritten Ge-
neration [89]. Bei Biosensoren der ersten Generation bendet sich das Erken-
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nungselement in räumlicher Nähe zum Transducer ohne eine direkte Verbin-
dung. Bei der zweiten Generation wird ein Mediator als exible Verbindung
zwischen Erkennungselement und Transducer eingeführt. Und in der dritten
Generation wird das Erkennungselement am Transducer immobilisiert und so-
mit eine direkte Kopplung geschaen. Am meisten verbreitet sind Biosensoren
der dritten Generation, indem das Erkennungselement kovalent an den Trans-
ducer gebunden wird. Dies hat die Vorteile der höheren Stabilität des Systems
und deren mögliche Wiederverwendung sowie die Möglichkeit der Manipula-
tion der unmittelbaren Umgebung des Erkennungselementes durch geeignetes
Design.
Erkennungselemente
Die bisher bekannten Erkennungselemente werden in drei Hauptkategorien un-
terteilt: die anen, katalytischen und synthetischen Erkennungselemente. Zu
den anen Erkennungselementen werden z.B. Antikörper, Lektine und Nu-
kleotide gezählt, die den Analyt reversibel binden. Sie eignen sich vor allem
zur Entwicklung von Biosensoren, die regenerierbar sein sollen. Zu den kataly-
tischen Erkennungselementen gehören unter anderem Enzyme, Ribozyme und
Zellen, da diese Edukte zu Produkten umsetzen. Vor allem Enzyme eignen sich
für kontinuierliche Messungen, da bei jedem Analyt ein Signal erzeugt wird.
Unter synthetischen Erkennungselementen versteht man zum Beispiel moleku-
lar geprägte Polymere, d.h. biologische Strukturen, die in der Natur so nicht
vorkommen. Sie eignen sich vor allem, wenn man toxische Substanzen detek-
tieren will, gegen die auf biologischem Wege keine Erkennungselemente erzeugt
werden können.
Antikörper sind die am häugsten verwendeten Erkennungselemente bei
Biosensoren. Antikörper, auch Immunoglobuline, sind Proteine, die vom Im-
munsystem bei Wirbeltieren zur Abwehr von unerwünschten Stoen, soge-
nannten Antigenen, produziert werden. Ihre hohe Selektivität für ein spezi-
sches Antigen wird bei Biosensoren genutzt.
Die in dieser Arbeit verwendeten Aptamere sind sowohl synthetische als
auch ane Erkennungselemente und vereinen die hohe Selektivität und Sen-
sitivität von Antikörpern mit der kostengünstigen synthetischen Produktion
und der in-vitro Selektion. Die Aptamere werden im Abschnitt 2.3 detailliert
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beschrieben.
2.2.2 Immobilisierung des Erkennungselementes
Mittlerweile gibt es zahlreiche Möglichkeiten für die Immobilisierung des Er-
kennungselementes, wobei man die spezischen Eigenschaften der Erkennungs-
elemente nutzt. Die Immobilisierungverfahren werden in zwei Kategorien un-
terteilt: Zum einen die nicht-kovalenten Immobilisierungsmethoden, wie z.B.
der Adsorption aufgrund Van-der-Waals-Kräfte, dem Einschluss in eine Ma-
trix oder semi-permeable Membran oder der Vernetzung untereinander, und
zum anderen die kovalenten Immobilisierungsmethoden, wobei hier nur die
letzteren genauer betrachtet werden. Bei der kovalenten Bindung wird zwi-
schen den funktionellen Gruppen der Transduceroberäche und den funktio-
nellen Gruppen des Erkennungselementes eine chemische Bindung geschlos-
sen, die weitestgehend irreversibel ist. Zu den funktionellen Gruppen zählen
Hydroxyl(OH)-, Amino(NHx)-, Carboxyl(COOH)-, Sulfhydryl(SH)-, Phenyl-,
Imidazol-, Epoxy-Gruppen sowie aktive Verbindungen, wie z.B. Doppel- oder
Dreifachbindungen. Sind keine der gewünschten funktionellen Gruppen vor-
handen, so muss die Oberäche bzw. der Rezeptor zuerst aktiviert, d.h. durch
chemische Modizierung mit entsprechenden funktionellen Gruppen versehen
werden. Anschlieÿend kann die Bindung entweder direkt oder indirekt über
bifunktionelle Linker, d.h. kleine Moleküle, die zwei funktionelle Gruppen tra-
gen, geschlossen werden. Kohlensto-, Glas- und Siliziumoberächen weisen
Hydroxyl- oder Carboxylgruppen auf, während Proteine und Oligonukleotide
Amino-, Carboxyl- oder Sulfhydrylgruppen aufweisen. Es gibt auch Interaktio-
nen, bei denen keine chemische Verbindung geschlossen wird, die aber aufgrund
ihrer Stärke trotzdem zu den kovalenten Bindungen gezählt werden, wie z.B.
die Bindung von Lektinen an Zuckermoleküle oder die Avidin-Biotin-Bindung,
die stärkste bisher bekannteste Protein-Protein-Interaktion (KD = 10-15M).
Eine weitere Besonderheit ist die quasi-kovalente Bindung von Sulfhydrylgrup-
pen auf metallischen Oberächen (Gold, Platin und Silber) mit einer Stärke
von ~126 kJ/mol [98].
24
2.2. DIE BIOSENSORIK
Abbildung 2.7: Links: Schematische Darstellung einer selbstorganisierende Monoschicht
(SAM) aus Alkanthiolen mit der Kettenlänge n = 6 und der Endgruppe X = OH; Mitte:
Ein Alkanthiol adsorbiert auf einer Goldoberäche via Goldmercaptidbindung, in einer auf-
gerichteten Stellung mit α = 30◦, β = 55◦ und χ = 14◦; Schwarz = Schwefelatom, grau =
Kohlenstoatom und weiÿ = Wasserstoatom; Rechts: Goldatomgitter mit möglichen Bin-
dungsstellen für Thiole. Abbildungen in der Mitte und rechts reproduziert aus [100] mit
Erlaubnis der PCCP Owner Societies.
Die Goldmercaptidbindung und selbstorganisierende Monoschichten
Durch die Physisorption von Molekülen mit Sulfhydrylgruppen (SH) auf ei-
ner Goldoberäche entstehen Goldmercaptidbindungen (Au~S-). Die Mercap-
tidbindung tritt auch bei Silber und Platin sowie anderen Edelmetallen auf
und ist daher häug bei den elektrochemischen Biosensoren vertreten, da die
Transducer meist aus Edelmetallen bestehen. Das Phänomen der Mercaptid-
bindung ist ausführlich für Alkanthiole (SH(CH2)nX) beschrieben, die eine
selbstorganisierende Monoschicht (SAM), d.h. eine geordnete Struktur bilden
(siehe Abbildung 2.7 links). Die Ausrichtung der Moleküle zueinander ist je-
doch abhängig davon, welche Konguration sie einnehmen [99]. Die bekann-




3 R30◦, bei der der Abstand zwischen zwei
Mercaptidbindungen 0,499 nm beträgt und die Ketten um 30◦ zur Oberäche
geneigt sind (siehe Abbildung 2.7 Mitte) [100]. Ein einzelnes Alkanthiol nimmt
dabei eine Fläche von 0,22 nm2 ein. Ein Alkanthiol kann an verschiedene Po-
sitionen im Goldatomgitter binden (siehe Abbildung 2.7 rechts): Direkt auf
einem Goldatom (top), zwischen zwei Goldatomen (bridge) oder in der Mitte
von drei Goldatomen (fcc und hcp).
Die Physisorption der Alkanthiole auf Goldoberächen ndet nachweislich in
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zwei Schritten statt. Einem schnellen innerhalb der ersten ~10 Minuten statt-
ndenden Prozess, bei dem eine Oberächenbedeckung von ~50-80% erreicht
wird. Und einem langsamen 8-24 Stunden andauernden Prozess der Umord-
nung und Sortierung, durch die eine kompaktere Schicht erhalten wird [101].
Nach Vericat et al. [100] adsorbieren alle Alkanthiole nach dem Zwei-Stufen-
Prozess zuerst direkt auf einem Goldatom (top, Abbildung 2.7, dauert wenige
Minuten) und dann bei der Ordnung nehmen sie eine der anderen drei Po-
sitionen ein, wobei die Positionen hcp und fcc bevorzugt werden. De Renzi
et al. [102] hatte entdeckt, dass auch zwei Kongurationen in einer SAM ko-
existieren können. Wo zwei unterschiedliche Kongurationen aufeinander tref-
fen, entstehen Defekte, d.h. Stellen, an denen ein erhöhter Elektronentransfer
stattndet. Auch liegende Moleküle, unsymmetrische Anordnungen, gekrümm-
te oder geknickte Moleküle verursachen Defekte in der SAM. Mit zunehmender
Kettenlänge n der Alkanthiole steigt die Stabilität der Monoschicht und die
Anzahl von Defekten sinkt. Obwohl die Ordnung der Monoschicht unter Ver-
wendung von Alkanthiolen mit der Kopfgruppe X = CH3 am höchsten ist und
für andere Endgruppen abnimmt, kann die Wahl der Endgruppe eektiv für
die Immobilisierung von Erkennungselementen oder zur Alternierung der Be-
netzungseigenschaften der Oberäche benutzt werden. Bain et al. [103] zeigten,
dass eine SAM aus Alkanthiolen mit X = OH, COOH hydrophile Oberächen
und mit X = CF3, CH3, CH2 hydrophobe Oberächen erzeugen.
Die Beschichtung von Goldelektroden mit einer kompakten SAM aus Al-
kanthiolen hat einen isolierenden Eekt. Boubour und Lennox zeigten, dass
Alkanthiolmonoschichten für Ionen undurchlässig sind, auch wenn diese Defek-
te aufweisen [104]. Allerdings konnte für dünne Alkanthiolmonoschichten ein
Stromuss gemessen werden, der mit der Länge n der Alkanthiole abnimmt.
Dieser beobachtete Stromuss durch eine isolierende Schicht wird dem Tun-
neleekt zugeschrieben [105]. Liu et al. untersuchten den Elektronentransfer
von verschiedenen SAM [106] und konnten unter anderem belegen, dass ab
n≥ 11 der Stromuss so gering ist, dass von einer Defekt-freien, isolierenden
Schicht gesprochen werden kann. Zudem untersuchten sie die Abnahme des
Elektronentransfers zwischen einem Redoxmediator in Lösung und der SAM-
beschichteten Goldelektrode in Abhängigkeit von der Länge n der SAM und
konnten die Werte von Xu et al. [107] bestätigen, die besagen, dass der Elektro-
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nentransfer ket exponentiell mit einer Abklingkonstanten β von 1,02 ± 0,2 und
1,08 ± 0,2 pro Methylengruppe n für Alkanthiole bzw. ω-hydroxy-Alkanthiole
abnimmt. Aufgrund der beschriebenen Eigenschaften, weisen SAM ein hohes
Potenzial für die Entwicklung von Nano-Elektroden auf.
Die Wahl der Immobilisierungsmethode sollte entsprechend der Anwendung
und der damit verbundenen Wahl des Erkennungselementes und des Transdu-
cers gefällt werden. Dabei gilt zu beachten, welche Gröÿe das zu immobili-
sierende Molekül hat, welche funktionellen Gruppen vorhanden sind und ob
diese frei zugänglich bzw. an der Bindung des Analyten beteiligt sind. Weiter-
hin sollte bedacht werden, ob das Erkennungselement gerichtet immobilisiert
werden muss [108] und ob die Dichte der Erkennungselemente einen Einuss
auf deren Anität hat. Zudem können durch die Immobilisierung von anderen
Thiolen freie Goldächen geblockt und somit unspezische Bindungen an der
Transduceroberäche reduziert werden.
2.2.3 Biosensoren zur Detektion von S. aureus
Die hohe Relevanz der Detektion von S. aureus für die humane Gesundheit
hat die Entwicklung von Problemlösungen vorangebracht. In der klinischen
und diagnostischen Anwendung wird eine hohe Sensitivität gefordert, da auch
ein einzelnes Bakterium erkannt werden muss. Im Bereich der Lebensmittel-
analytik werden geringere Anforderungen an die Sensitivität gestellt, da erst
hohe Konzentrationen an S. aureus, ~10
5 Kolonie bildenden Einheiten pro
Milliliter (KbE/ml), in dem Maÿe Toxine produzieren, dass sie Vergiftungen
hervorrufen. Eine hohe Spezität ohne Kreuzreaktionen mit anderen Pathoge-
nen oder Molekülen in komplexen Matrices wird in allen Fällen benötigt. Die
Fusion von biologischen Erkennungselementen mit der Messtechnik in einem
Gerät, macht Biosensoren so attraktiv für die Diagnostik, da hohe Selektivität
und Sensitivität vereint werden können. Weitere Vorteile von Biosensoren zu
herkömmlichen Analysemethoden (selektive Medien, PCR, ELISA, etc.), sind
die Miniaturisierung, die einfache Handhabung, schnelle Ergebnisse, mögliches
Online-Monitoring und preisgünstige Systeme. Die Entwicklung von Kompakt-
systemen ermöglicht die Bedienung durch Personal ohne spezielle Schulung.
Im Zuge der Literaturrecherche wurden zahlreiche Publikationen über Bio-
sensoren zur Detektion von S. aureus mit verschiedenen Erkennungselementen
27
KAPITEL 2. THEORETISCHER TEIL UND STAND DER FORSCHUNG
und Transducern gefunden. Einen Überblick all dieser zu geben, würde den
Rahmen dieser Arbeit sprengen, daher soll hier auf Rubab et al. verwiesen
werden [109]. Rubab et al. verfassten ein Review über Biosensoren für die De-
tektion von S. aureus in Lebensmitteln, wobei sie sich auf die Erkennung der
Bakterien und nicht der Toxine konzentrierten. Sie unterteilten die Biosensoren
entsprechend ihrem Transducer und vergleichen vor allem deren Sensitivität
und Funktionalität in Lebensmittelmatrices. Wu et al. hingegen publizierten
eine umfangreiche Literaturrecherche der Detektionsmethoden für die Endoto-
xine von S. aureus [79]. Zudem gibt es zahlreiche Reviews über die Entwicklung
von Biosensoren zur Detektion von Pathogenen [110, 111, 112], meist sind diese
ebenfalls nach den Transducern unterteilt, auÿer Templier et al, die die Bio-
sensoren entsprechend der verwendeten Erkennungselemente unterteilten [110].
Diese Reviews enthalten auch einige Beispiele für die Detektion von S. aureus.
In den folgenden Abschnitten werden einige ausgewählte Biosensoren beispiel-
haft für die bisher erreichten Leistungen im letzten Jahrzehnt vorgestellt, wo-
bei ebenfalls die Einteilung entsprechend der verwendeten Transducer gewählt
wurde. Beschrieben werden Biosensoren mit optischen, massesensitiven und
elektrochemischen Transducern, ausgenommen der elektrochemischen Impe-
danzspektroskopie, die erst im Abschnitt 2.4 ab Seite 63 betrachtet werden
und ebenfalls ausgenommen wurden Biosensoren mit dem Erkennungselement
Aptamer, die im Abschnitt 2.3 ab Seite 40 behandelt werden. Eine Zusammen-
stellung der in diesem Abschnitt beschriebenen Biosensoren zur Detektion von
S. aureus bendet sich in Tabelle 2.2.
Optische Biosensoren
Optische Transducer basieren auf der Detektion von Photonen, wobei die Bin-
dung des Analyten an das Erkennungselement eine Änderung des detektierten
Lichtes verursacht, entweder durch Absorption, wobei die Intensität des de-
tektierten Lichtes abnimmt, oder durch Lumineszenz, wobei die Energie des
Anregungslichtes absorbiert und in Form von Photonen höherer Wellenlänge
emittiert wird. In dem Review von Yoo et al. werden optische Biosensoren für
die Detektion von pathogenen Mikroorganismen zusammengefasst [113].
Unter den optischen Methoden (siehe Abbildung 2.8) ist die Oberächen-
Plasmon-Resonanzspektroskopie (SPR) die am häugsten angewendete Me-
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thode. Bei dieser Methode werden durch die Einstrahlung von polarisiertem
Licht in Totalreexion auf eine dünne Metallschicht, die in direktem Kontakt
mit einem Dielektrikum steht, konzertierte Elektronenschwingungen (Oberä-
chenplasmonenpolaritons) erzeugt, die entlang der Grenzäche Metall/ Dielek-
trikum propagieren. Das reektierte Licht weist bei einem bestimmten Winkel
ein Minimum auf, der vor allem vom Brechnungsindex des Dielektrikums ab-
hängt. Bei der Anlagerung von Molekülen an der Oberäche verändert sich
der Brechungsindex und die Verschiebung des Winkels korreliert mit der Ana-
lytkonzentration.
Tokel et al. entwickelte einen portablen SPR-basierten Biosensor mit im-
mobilisierten anti-Lipopolysaccharid-Antikörpern, der gramnegative Bakteri-
en wie z.B. Escherichia coli (E. coli) detektiert [114]. Auch S. aureus (obwohl
grampositiv) verursachte ein Signal, vermutlich durch die Bindung von Pro-
tein A an den immobilisierten Antikörper, mit einem Detektionslimit von
105KbE/ml. Normalerweise benötigt die SPR teure komplexe Geräte sowie
teure empndliche Chips, die diese Methode nur für groÿe Labore mit hohem
Probendurchsatz erschwinglich machen [113]. Dieser Sensor detektiert zwar ei-
ne Reihe von Bakterien und ist somit nicht für die spezische Detektion von
S. aureus geeignet, aber kann durch seine portable Form divers eingesetzt wer-
den.
Abbildung 2.8: Messmethoden optischer Biosensoren zur Detektion von Pathogenen wie
S. aureus. Von links nach rechts: Kolorimetrie, Fluoreszenz, SERS, LSPR. Adaptiert von
[113] mit Erlaubnis von Elsevier.
Das Prinzip der Oberächenplasmonen kann anstatt auf eine Goldoberä-
che auch auf Goldnanopartikel übertragen werden, die dann als lokalisierte
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Oberächenplasmonen oder auch Partikelplasmonen bezeichnet werden. Bei
der LSPR zeigen die mit Licht angeregten Metallnanopartikel ein Absorpti-
onspeak bei einer bestimmten Wellenlänge im Bereich des sichtbaren Lichts.
Die Position des Peaks ist dabei abhängig von dem Brechungsindex des den
Partikel umgebenen Mediums und verschiebt sich somit bei der Anbindung
eines Analyten an die Oberäche des Partikels. Die LSPR weist einige Vortei-
le gegenüber der SPR auf: Es wird kein Prisma zur Einkopplung des Lichts
benötigt; Da nicht der Winkel, sondern die Wellenlänge gemessen wird, ist
die LSPR weniger anfällig gegenüber Erschütterungen; Aufgrund der zuvor
genannten Vorteile ist der Aufbau des Messinstrumentes für die LSPR einfa-
cher und günstiger; Der Abfall des elektromagnetischen Feldes ist steiler bei
der LSPR, wodurch der Einuss der Flüssigkeit minimiert wird. Verdoodt et
al. nutzten die LSPR zur Detektion von grampositiven Bakterien, indem sie
Goldnanopartikel mit entsprechenden Antikörpern modizierten [115]. Das De-
tektionslimit dieser Methode beträgt 120 KbE/ml für S. aureus und liegt somit
drei Dekaden unter der des zuvor beschriebenen SPR Biosensors. Sowohl die
SPR als auch die LSPR haben den Nachteil der geringen Sensitivität für groÿe
Analyten, da das elektromagnetische Feld mit der Entfernung zur Oberäche
schnell abfällt [109].
Bei der oberächenverstärkten Raman Spektroskopie (SERS) wird das Streu-
licht von angeregten Molekülen detektiert, welches durch die Nähe zu metal-
lischen Oberächen verstärkt wird, vermutlich verursacht durch Oberächen-
plasmonen. Dadurch sind Raman-Spektren von einzelnen Molekülen detektier-
bar. Da der Mechanismus der Verstärkung noch nicht ausreichend verstanden
ist, wird diese Methode eher selten in der Biosensorik verwendet. Wang et al.
entwickelten eine SERS basierte Methode zur Trennung und Detektion von pa-
thogenen Bakterien in Lebensmittelproben [116]. Dabei wurden Magnetnano-
partikel als auch Goldnanopartikel mit anti-S. aureus-Antikörper modiziert.
Ebenfalls auf den Goldnanopartikeln immobilisierte SERS-Sonden wirken als
Verstärker des Raman-Signals. Mit dieser Methode konnte ein Detektionsli-
mit von 103KbE/ml in Spinatproben erreicht werden. Der Vorteil liegt darin,
dass Raman-Spektroskope als kleine handliche Geräte verfügbar sind, die dafür
jedoch höhere Detektionslimits aufweisen, die den Anforderungen der medizi-
nischen Diagnostik nicht genügen.
30
2.2. DIE BIOSENSORIK
In der Lebensmittelindustrie ist die Anforderung an die Sensitivität mit
105KbE/ml deutlich niedriger, jedoch muss die Detektion schnell erfolgen,
einfach handhabbar, preisgünstig und bevorzugt in den Verarbeitungsprozess
integrierbar sein. Daher sind herkömmliche Analysemethoden wie z.B. die PCR
für Lebensmittelhersteller eher ungeeignet. Kolorimetrische Methoden dagegen
sind äuÿerst attraktiv, da die Auswertung hinsichtlich einer positiven oder ne-
gativen Probe teils mit bloÿem Auge möglich ist. Quantitative Bestimmungen
benötigen weiterhin ein Spektroskop zur Auswertung.
Alamer et al. entwickelten einen schnellen simplen Assay, indem sie Wat-
testäbchen mit S. aureus-spezischen Antikörpern modizierten und diese
nach dem Kontakt mit der Probe basierend auf einem Sandwich-Assay mit
Antikörper- modizierten Nanopartikel inkubierten [117]. Die Nanopartikel
wurden mit polymeren Farbstoen eingefärbt, weshalb sich das Wattestäbchen
nach Inkubation und Anwesenheit des Analyten verfärbt. Ein Detektionslimit
von 10KbE/ml konnte erreicht werden, wobei eine Quantizierung nur bedingt
möglich war.
Bei den bisher vorgestellten Methoden werden anti- S. aureus- Antikörper
benutzt und dies führt durch die unspezische Bindung von S. aureus an pro-
beneigene Antikörper zu Kreuzreaktionen und somit zu falsch-negativen Er-
gebnissen.
Eine Alternative zu Antikörpern als Erkennungselement sind Enzyme, Pro-
teine, die als Katalysator eine oder mehrere biochemische Reaktionen beschleu-
nigen können. Sie sind hochspezisch für ihr Substrat und werden in der Bio-
sensorik zur Detektion des Substrates oder von Kosubstraten oder auch Pro-
dukten als Konkurrenzreaktion eingesetzt. Sie werden auch häug als Mar-
ker genutzt, aufgrund deren Fähigkeit ein nicht detektierbares Substrat in ein
optisch oder elektrochemisch messbares Molekül umzuwandeln. Die Nutzung
der intrinsischen enzymatischen Reaktionen eines Bakteriums, wie zum Bei-
spiel die Fähigkeit der von S. aureus produzierten Katalase, Wasserstoper-
oxid zu Sauersto zu oxidieren, nutzten Abdelhamid et al. zur Entwicklung
eines optischen Biosensors [118]. Mit Chitosan modizierte Cadmium-Suld-
Quantum-Dots emittieren bei Anregung uoreszierendes Licht, was jedoch bei
Anwesenheit von Katalase-positiven Staphylokokken gequencht wird.
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Dabei konnte ein Detektionslimit von 150KbE/ml erreicht werden, jedoch
interferieren in der Probe vorhandene E. coli , da diese ebenfalls Katalase-
positiv sind.
Eine weitere Alternative zu Antikörpern als Erkennungselement bilden Oli-
gonukleotide, dessen Sequenz komplementär zu der gewünschten Analyt-DNS
gewählt wird. Die Hybridisierung von Nukleinsäuren ist hochspezisch und
stabil, und kann daher zur spezischen Detektion von Gensequenzen genutzt
werden. Shi et al. entwickelten einen Biosensor zur Detektion des mecA Gens
aus S. aureus unter Nutzung des sogenannten Förster-Resonanzenergietransfer
(FRET) [120]. Dabei wurden mit Fänger-DNS modizierte Graphen Quantum
Dots (GQD) verwendet, die bei Anregung mit Licht uoreszieren. Mit einer
zweiten Fänger-DNS modizierte Goldnanopartikel quenchen bei Anwesenheit
der Analyt-DNS durch dessen Hybridisierung die Fluoreszenz der GQD, wo-
durch die Analyt-DNS quantiziert werden kann. Shi et al. konnten mit dieser
Methode ein Detektionslimit von 1 nM genomischer DNS erreichen. Der gerin-
gen Anzahl an DNS Strängen in Bakterienzellen wird entgegengewirkt, indem
diese vor der Detektion vervielfältigt werden, normalerweise mittels der PCR,
bei der, mithilfe des Enzyms Polymerase und einem iterativen Zyklus bei ver-
schiedenen Temperaturen, der DNS Strang denaturiert, d.h. aufgetrennt, und
kopiert wird. Die Weiterentwicklung des Prozesses zur sogenannten isother-
malen Vervielfältigung (isothermal amplication) ermöglicht das Kopieren des
DNS Stranges ohne Temperaturwechsel. Eine Methode der isothermalen Ver-
vielfältigung ist die Nutzung des Enzyms Helicase zur Auftrennung der DNS
anstelle von Temperaturzyklen. Diese sogenannte Helicase-abhängige Verviel-
fältigung (HDA) nutzten Jenison et al. um einen optischen Biosensor basierend
auf DNS als Erkennungselement zu entwickeln [121]. Beim Vervielfältigen wird
dem DNS Strang ein Biotin angehängt und von der komplementären Fänger-
DNS auf dem Chip gebunden. Ein markierter Antikörper bindet an das Bio-
tin und erzeugt eine messbare Farbänderung. Unter optimalen Bedingungen
können schon 10 Kopien des mecA Gens aus S. aureus detekiert werden. Der
indirekte Nachweis von S. aureus über dessen DNS erfordert zum einen die
Extraktion der DNS, die teilweise sehr aufwendig sein kann, zum anderen lässt
dies nur eine semi-quantitative Auswertung zu.
Die natürlichen Feinde von Bakterien, Bakteriophagen, das sind Viren, die
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auf Bakterien als Wirte spezialisiert sind, eignen sich besonders zu deren spe-
zischen Erkennung [112]. Der Vorteil von Bakteriophagen liegt darin, dass sie
zwischen toten und lebenden Bakterien unterscheiden, da sie nur an die le-
benden binden. Bhardwaj et al. selektierten Bakteriophagen aus einer Boden-
probe für die spezische Erkennung von S. aureus und immobilisierten diese
auf lumineszenten wasserlöslichen Metall-organischen Partikeln [129]. Durch
die Anbindung der in der Probe vorhandenen S. aureus an den Partikel wird
dessen Lumineszenz gequencht und dieser gemessene Abfall der Photolumines-
zenz korreliert mit der Pathogenkonzentration. Dabei konnte ein Detektionsli-
mit von 31KbE/ml erreicht werden und der optische Biosensor zeigt eine hohe
Stabilität von mindestens 100 Tagen ohne Verlust an Photolumineszenz und
eine Selektivität für S. aureus gegenüber E. coli oder Staphylococcus arlettae.
Mit S. aureus versetzte Kremgebäckproben zeigten Wiederndungsraten von
96-104%. Obwohl die Sensitivitäten für die klinische Diagnostik nicht ausrei-
chend sind, birgt dieser Biosensor hohes Potential für die Anwendung in der
Lebensmittelindustrie. Die Bakteriophage K bindet spezisch an Staphylokok-
ken [130] und enthält das Enzym LysK, das die Bakterienzellen lysiert [131].
Dieses Enzym nutzten Ghali et al. um einen optischen Biosensor zur Detektion
von S. aureus basierend auf dem Eekt der Flüstergallerie (whispering galle-
ry) zu entwickeln [119]. Dabei konstruierten sie einen Mikroscheibenresonator
und koppelten das Licht über eine konische Faser ein, welches dann an den
Wänden des Resonators durch kontinuierliche Totalreexion im Kreis geleitet
wird und schlieÿlich an den ursprünglichen Punkt zurückkehrt, wo es mit sich
selbst konstruktiv interferiert und dabei stehende Wellen bildet. Die entste-
henden Resonanzen hängen stark von der Geometrie des Resonators ab und
verschieben sich für den Fall der Anbindung des Analyten, was mithilfe eines
Photodetektors aufgenommen werden kann. Mit dieser Methode konnte ein
Detektionslimit von 5·106KbE/ml erreicht werden. Das auf der Mikroscheibe
immobilisierte LysK bindet an mindestens neun verschiedene Staphylokokken,
darunter S. aureus und Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis) [132], je-
doch ist die Unterscheidung zwischen diesen beiden Spezies für die Diagnostik
wichtig.
Ein Nachteil von optischen Biosensoren ist deren hohe Abhängigkeit vom
Brechnungsindex, was deren Kalibrierung auf die Probenlösung erfordert [133].
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Zudem erfordern die meisten optischen Biosensoren eine präzise Lichtkopplung
für die Erfassung des emittierten Lichtes, was eine Herausforderung für deren
Nutzung in der vor-Ort-Analytik darstellt. Kalorimetrische Methoden benöti-
gen zudem meist groÿe Probenvolumen.
Massesensitive Biosensoren
Massesensitive Biosensoren basieren auf der Erzeugung einer Schwingung und
die Abhängigkeit dieser Schwingung von der angelagerten Masse [134]. Piezo-
elektrische Biosensoren bringen dabei piezoelektrische Materialien durch das
Anlegen einer alternierenden elektrischen Spannung zum Schwingen, wobei die
Resonanzfrequenz der Schwingung abhängig von der Art und Dicke des Ma-
terials ist. Dass heiÿt, die Resonanzfrequenz verschiebt sich bei Bindung des
Analyten auf der Oberäche des piezoelektrischen Materials. Hierzu gehören
die Quarzkristallmikrowaage (QCM) und die akustischen Oberächenwellen
Sensoren (SAW). Magnetoelastische Biosensoren basieren dagegen auf magne-
toelastischem Material, das bei Anlegen eines magnetischen Feldes in Schwin-
gung versetzt wird und dessen Resonanzfrequenz von der Masse des Materials
abhängt. Der Vorteil der magnetoelastischen Messweise ist, dass die Resonanz-
frequenz kontaktfrei mittels einer Spule gemessen werden kann. Byeon et al.
entwickelten einen magnetelastischen Biosensor zur Detektion von S. aureus
auf Spinatblättern [122]. Dafür wurden dünne Streifen eines magnetoelasti-
schen Materials mit Gold beschichtet, um darauf die Bakteriophage 12600 zu
immobilisieren, die spezisch S. aureus bindet. Die Streifen können direkt auf
Spinatblätter befestigt werden und detektieren S. aureus ab 57KbE/25mm2
Spinat. Die Stärke des angelegten magnetischen Feldes liegt im Bereich des
Erdmagnetfeldes und der Biosensor wird daher auch durch dieses beeinusst.
Durch das Anlegen eines antisymmetrischen Feldes kann dieser Einuss mini-
miert werden [135].
Zudem ist die Verschiebung der Resonanzfrequenz neben der Masse auch
von der Viskosität bzw. Luftfeuchtigkeit abhängig, was die Sensitivität des
Sensors negativ beeinusst. Eine Alternative bieten die am weitesten verbrei-
teten Biosensoren basierend auf elektrochemischen Transducern, dessen Ent-
wicklungen für die Detektion von S. aureus im nächsten Abschnitt diskutiert
werden.
35
KAPITEL 2. THEORETISCHER TEIL UND STAND DER FORSCHUNG
Elektrochemische Biosensoren
Die elektrochemischen Transducer werden aufgrund ihrer einfacheren Handha-
bung, preisgünstigen und miniaturisierten Herstellung bevorzugt in Biosenso-
ren angewendet. Duy and Moore publizierten ein Review über elektrochemi-
sche Immunosensoren für die Lebensmittelkontrolle, wobei der Schwerpunkt
auf der Betrachtung neuer Oberächenmodikationen mit Nanomaterialien
liegt [136]. Zu den elektrochemischen Messmethoden zählen unter anderem
die Amperometrie, Potentiometrie und Impedanzspektroskopie.
Amperometrische Biosensoren basieren auf der Messung des Stroms im zu
untersuchenden System als Antwort auf ein konstantes Spannungssignal. Das
Prinzip dabei ist, dass der gemessene Strom mit der Konzentration des Ana-
lyten korreliert. Der Antikörper Immunoglobulin G (IgG) bindet, wie im Ab-
bildung 2.1.1 beschrieben, an das Protein A des S. aureus und wurde daher
oft als Erkennungselement für Biosensoren angewendet. De Ávila et al. entwi-
ckelten einen amperometrischen Biosensor, indem sie Magnetpartikel mit Pro-
teinA modizierten und diese auf eine Dicklmelektrode aufbrachten [124].
Die Oberäche wurde mit anti-ProteinA-Antikörper gesättigt und ein kompe-
titiver Assay mit S. aureus und Meerrettich-Peroxidase modizierten Protein
A durchgeführt. Bei Substratzugabe wurde ein Abfall des Stroms detektiert,
der mit der Anzahl gebundener Bakterien korreliert. Diese Methode zeigte ein
Detektionslimit von 1KbE/ml und das innerhalb einer Messzeit von 2 h.
Neben Antikörpern können andere Erkennungselemente für die Entwick-
lung von amperometrischen Biosensoren für die Detektion von S. aureus ver-
wendet werden. Watanabe et al. zum Beispiel modizierten Magnetpartikel
und Goldnanopartikel mit kurzen DNS Proben, um damit das mecA-Gen zu
detektieren, welches in Methicillin resistenten S. aureus vorkommt [125]. Das
Fragment hybridisiert sowohl an die Probe I am Magnetpartikel als auch an
Probe II am Goldnanopartikel, der ebenfalls mit Ferrocen modiziert wur-
de. Mithilfe eines Magneten werden die Komplexe aus Magnetpartikel, mecA-
Gen und Goldnanopartikel sondiert. Nach der Zugabe von L-Prolin, das von
der L-Prolin-Dehydrogenase unter Verwendung von Ferrocen zu Pyrroline-6-
carboxylat umgesetzt wird, oxidiert das Ferrocen an der Dickschichtelektrode
und der daraus resultierende Strom wird gemessen. Dabei konnte ein Detekti-
onslimit von 10 pM genomischer DNS erreicht werden, womit dieser ampero-
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metrische Biosensor zwei Gröÿenordnungen sensitiver ist, als der von Shi et al.
entwickelte optische Biosensor (1 nM) [120].
Die hohe Sensitivität von elektrochemischen Methoden im Vergleich zu opti-
schen Transducern ermöglicht die sensitive Detektion von DNS ohne vorherige
Vervielfältigung mittels PCR, was für die schnelle Analyse vor Ort wichtig ist.
Xu et al. konnten ein Detektionslimit von 10 fM erreichen [126], also noch-
mal drei Gröÿenordnungen sensitiver als Watanabe et al. Sie nutzten dabei
DNS-Origami um einen Tetraeder zu formen, den sie auf der Goldelektro-
de mittels der Goldmercaptidbindung immobilisierten und dessen Spitze eine
Fänger-DNS aufweist (Abbildung 2.9). Diese Tetraeder Struktur sorgt zum
einen für genügend Abstand zwischen den Fänger-Molekülen, um eine ezien-
te Hybridisierung zu ermöglichen und zum anderen für eine stabile Basis, um
das lange mecA-Gen aus der Probe zu halten. Weiterhin werden sieben bio-
tinylierte DNS-Fragmente zugegeben, die komplementär zu bestimmten Ab-
schnitten auf dem mecA-Gen sind. Durch die Zugabe von Streptavidin modi-
zierter Meerrettichperoxidase, die an die Biotine der sieben DNS-Fragmente
bindet, und dem Substrat Tetramethylbenzidin, wird dieses bei Anwesenheit
von Wasserstoperoxid in ein Diimin umgewandelt, wobei es Elektronen von
der Elektrode aufnimmt. Dieser Reduktionsstrom wird gemessen und korreliert
mit der Konzentration der Analyt-DNS. Durch die Länge des mecA-Gens ist
die Hybridisierung langsam und die optimale Hybridisierungszeit wurde auf 4 h
bestimmt. Daraus ergibt sich eine Gesamtdauer des Assays samt Extraktion
der DNS aus der Probe von 6 h. Deshalb ist der Sensor, obwohl die ampero-
metrische Messung nur etwa 2 Minuten dauert, nicht für die Anwendung einer
vor-Ort-Analyse geeignet.
Zudem ist es nicht ausreichend, allein das mecA-Gen zu detektieren, da die-
ses auch in anderen Mikroorganismen vorkommt [137]. Für Methoden, die die
DNS aus S. aureus detektieren, gelten die gleichen Nachteile wie für die PCR,
auÿer dass in diesem Fall keine komplexen, teuren Geräte benötigt werden. Je-
doch erfordert die Extraktion der DNS eine aufwendige Probenvorbereitung,
die durch die indirekte Detektion zahlreiche Fehlerquellen beinhaltet. Beim
direkten Nachweis von S. aureus werden die Fehlerquellen deutlich reduziert.
Chen et al. entwickelten einen elektrochemischen Biosensor basierend auf
kationischen Goldnanopartikeln (AuNP), die aufgrund von elektrostatischen
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Wechselwirkungen sowohl an das Enzym ÿ-Galaktosidase als auch an die Ober-
äche von Bakterien binden kann [128]. Durch die Bindung der kationischen
AuNPs an das Enzym wird dieses inhibiert, doch bei Anwesenheit von Bak-
terien werden durch die höhere elektrostatische Anziehung die AuNPs vom
Enzym entfernt und dieses aktiviert. Die ÿ-Galaktosidase setzt 4-aminophenyl-
ÿ-galaktopyranosid zu 4-aminophenol um, das wiederum an der Elektrode oxi-
diert wird. Der Oxidationspeak wird in diesem Fall mithilfe der dierentielle
Pulsvoltammetrie (DPV) detektiert. Dabei werden wiederholte Spannungspul-
se überlagert auf einer linearen Spannungsrampe auf das System gegeben und
die Stromdierenz aus gemessenem Stromsignal vor dem Puls und am En-
de des Pulses bestimmt [138]. Die Auftragung der Stromdierenz gegenüber
der angelegten Spannung resultiert in einem Peak, der direkt proportional zur
Analytkonzentration ist. Chen et al. konnten mit dieser Methode ein Detekti-
onslimit von 100KbE/ml bei einer Messzeit von einer Stunde erreichen, jedoch
ist sie nicht spezisch für S. aureus , da die AuNPs von allen Bakterien ange-
zogen werden.
Abbildung 2.9: Amperometrischer Biosensor zur Detektion von S. aureus mit DNS als
Erkennungselement. Detaillierte Beschreibung bendet sich im Text. Adaptiert von [126]
mit Erlaubnis von Elsevier.
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2.2.4 Schlussfolgerungen für die Dissertation
Wie man anhand der ausgewählten Beispiele aus der Literatur erkennen kann,
ist die Entwicklung eines Biosensors sehr divers, wobei jeder Biosensor seine
eigenen Vor- und Nachteile hat. Die richtige Kombination für die gewünschte
Anwendung zu nden, ist die eigentliche Herausforderung. Wie man anhand
der Beispiele in der Tabelle sehen kann, weisen die elektrochemischen Trans-
ducer gegenüber den optischen Transducern höhere Sensitivitäten auf. Zudem
können diese einfacher miniaturisiert werden, benötigen keine Markierung und
weisen einen geringeren Stromverbrauch auf, was die Möglichkeit zur autono-
men Arbeitsweise erönet.
In dem in dieser Arbeit entwickelten Biosensor zur Detektion von S. aureus
wurde als Transducer eine Goldelektrode und als Detektionsmethode die elek-
trochemische Impedanzspektroskopie gewählt. Eine hohe Sensitivität und kur-
ze Antwortzeiten, sowie markierungs- und zerstörungsfreie Detektion des Ana-
lyten prägen die elektrochemische Impedanzspektroskopie [97]. Dank der Ent-
wicklung kleiner kompakter Oszillatoren, ist die preisgünstige Entwicklung
von tragbaren Impedanzanalysatoren möglich [139]. Die Selektivität wird zum
einen durch das Erkennungselement erreicht, zum anderen durch das Fitten der
Impedanz-Daten und der Extraktion relevanter Parameter erhöht. Die elektro-
chemische Impedanzspektroskopie wird im Abschnitt 2.4 auf Seite 63 ausführ-
lich behandelt.
Zwar sind Antikörper die am häugsten angewendeten anen Erkennungs-
elemente, da sie für zahlreiche Analyten kommerziell erhältlich sind, jedoch
ist ihre Produktion kostenintensiv und benötigt Tierexperimente. Zudem zeigt
Protein A eine hohe Anität für Antikörper, was bei der Detektion von S. au-
reus zu Kreuzreaktionen und falsch-positiven Ergebnissen führt. Da eine hohe
Stabilität auch über lange Zeit von Biosensoren gefordert wird, sollte auch auf
die Verwendung von Enzymen als Erkennungselement verzichtet werden. Ob-
wohl die Detektion der SCC-mec-orfX -Genverbindung den Vorteil hat, dass
man nur die Methicillin resistenten S. aureus ermittelt, ist die direkte Detekti-
on von S. aureus immer der indirekten Detektion von DNS vorzuziehen, um die
Fehlerrate zu minimieren. Daher wurde für den in dieser Arbeit entwickelten
Biosensor als Erkennungselement ein Aptamer gewählt, ein kurzes Oligonukleo-
tid, das durch dessen dreidimensionale Struktur entsprechend dem Schlüssel-
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Schloss-Prinzip spezisch seinen Analyten bindet. Nukleotide gehören eben-
falls zu den anen Erkennungselementen, können jedoch günstig synthetisch
in groÿen Mengen produziert werden und weisen im Vergleich zu Antikörpern
eine höhere Stabilität auf [140]. Die Aptamere werden im Abschnitt 2.3 erläu-
tert. Zudem sollte das Erkennungselement kovalent und möglichst direkt an
den Transducer gebunden werden, um Stabilität und Sensitivität zu erhöhen.
In der vorliegenden Arbeit wurde die Goldmercaptidbindung zur Immobilisie-
rung der Aptamere auf den Goldelektroden verwendet, um durch die geringe
Komplexität des Systems eine mathematische Modellierung zu ermöglichen.
Biosensoren für die Detektion von S. aureus basierend auf Aptameren als
Erkennungselement oder der elektrochemischen Impedanzspektroskopie als De-
tektionsmethode wurden in diesem Abschnitt ausgelassen, um eine bessere Ver-
gleichbarkeit zu ermöglichen. Diese werden in Abschnitt 2.3 auf Seite 40 und
Abschnitt 2.4 auf Seite 63 jeweils getrennt detaillierter diskutiert.
2.3 Aptamere als Erkennungselemente
Aptamere (aus dem lateinischen aptus=passen und dem griechischen me-
ros=Teil) sind einzelsträngige Oligonukleotide, die mittels Faltung eine drei-
dimensionale Struktur ausbilden, mit der sie passgenau einen Analyten mit
hoher Anität binden (siehe Abbildung 2.10) [141]. Der Analyt kann dabei
beliebig gewählt werden, so gibt es Aptamere, die spezisch ganze Zellen bin-
den [142] oder ein Virus [143], ein Protein [144], ein Peptid [145], ein kleines
organisches Molekül [146] oder sogar ein Ion [147].
Aptamere werden mittels eines evolutionären Prozesses selektiert, dem so-
genannten SELEX (=Systematic Evolution of Ligands by EXponential en-
richment), der 1990 entwickelt wurde [148] und den Beginn der Aptamere
einläutete [149]. Das allgemeine Prinzip des SELEX basiert auf der Inkuba-
tion eines Pools aus 1015 kurzen Oligonukleotiden (≤ 100 Basen) verschiede-
ner Sequenzen mit dem gewünschten Analyten. Die ungebundenen Sequenzen
werden nun von den gebundenen durch Waschschritte separiert und verworfen,
während die gebundenen Sequenzen vom Analyten eluiert werden. Dieser Vor-
gang (Inkubation, Waschen, Eluieren) wird bis zu zwölf Mal wiederholt, wobei
Mutationen oder Änderungen der Parameter genutzt werden können, um die
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Abbildung 2.10: Schematische Darstellung des Funktionsprinzips von Aptameren: Durch
die spezische dreidimensionale Faltung kann der Analyt nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip
erkannt und hochan gebunden werden
Selektion zu verfeinern. Anschlieÿend werden die selektierten Oligonukleotide
sequenziert (meist ~100 an der Zahl) und hinsichtlich homologer Sequenzen in
Familien sortiert. Vielversprechende Kandidaten werden einzeln in Assays auf
ihre Anität zum Analyten getestet und gegebenfalls gekürzt.
Bei manueller Durchführung dauert die Selektion eines Aptamers mehre-
re Monate und die anschlieÿende Charakterisierung und Optimierung dauert
weitere zwei bis sechs Monate. Inzwischen gibt es zahlreiche Weiterentwick-
lungen des SELEX, wie z.B. der FluMag-SELEX [150], bei dem der Analyt
zur besseren Trennung der ungebundenen Oligonukleotide auf Magnetnano-
partikel immobilisiert und die Aptamere mit Fluoreszenzmarkern zur Echtzeit-
Überwachung des Selektionsprozesses versehen werden. Es gibt zahlreiche Pu-
blikationen über den SELEX-Prozess, auf einige davon wird hier für Interes-
sierte verwiesen: Stoltenburg et al. [141], Darmostuk et al. [151] und Zhou et
al. [152].
DNS-Aptamere lassen sich einfacher selektieren, da im Gegensatz zu RNS
kein Translationsschritt benötigt wird. Zudem sind DNS-Aptamere deutlich
stabiler als RNS-Aptamere, was in der klinischen Diagnostik von hoher Re-
levanz ist. Neben der Selektion von Sequenzen aus RNS oder DNS gibt es
sogenannte Peptidaptamere, kombinatorische Proteinmoleküle, in denen eine
variable Peptidsequenz von 5-20 Aminosäuren in ein konstantes Gerüstpro-
tein eingebaut wird [153]. Die Peptidbindung zwischen den einzelnen Ami-
nosäuren ist im Gegensatz zum Phosphatrückgrat der DNS stabil gegenüber
Nukleasen. Um diese Stabilität auf DNS zu übertragen, wurde die sogenannte
Peptidnukleinsäure (PNS) entwickelt, die anstelle des Phosphatrückgrates eine
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Kette aus N -(2-aminoethyl)glycinen mit Peptidbindungen enthält, wobei die
Basen an die Seitengruppen gebunden werden [154]. Die PNS kann sowohl mit
einem komplementären DNS-, als auch PNS-Strang hybridisieren. Ein weiterer
Vorteil von PNS ist, dass das Peptidrückgrat im Gegensatz zum Phosphatrück-
grat ungeladen ist und somit unspezische Bindungen über elektrostatische
Interaktionen vermindert werden, wie am Beispiel des Thrombinaptamers ge-
zeigt werden konnte, welches als PNS Aptamer an das Thrombin mit höherer
Anität bindet als das DNS Aptamer [155]. Somit sind PNS Aptamere als
alternative Klasse für die Entwicklung von stabileren Biosensoren geeignet, je-
doch muss die Selektion der Aptamere mit PNS stattnden, was bisher selten
angewendet wird.
Die Vorteile von Aptameren sind zahlreich. So weisen sie Anitäten im
mikro- bis pikomolaren Bereich und Spezitäten vergleichbar mit Antikörpern
auf [140]. Aptamere werden in vitro selektiert und hergestellt, wodurch sie die
Palette der Antikörper erweitern können, da Aptamere auch gegen toxische
oder schwach bis nicht immunogene Moleküle selektiert werden können. Au-
ÿerdem können die Faktoren wie z.B. Temperatur, pH-Wert, Ionenstärke, etc.
während der Selektion den Bedingungen der späteren Anwendung angepasst
werden. Die Spezität eines Aptamers kann während der Selektion durch Zwi-
schenschritte verfeinert werden, zum Beispiel mit einem sogenannten negativen
Selektionsschritt, bei dem Moleküle zugegeben werden, die nicht vom Aptamer
erkannt werden sollen. Zudem können Aptamere nach der Selektion preiswert
in groÿen Mengen synthetisch mit exzellenter Chargen-Konsistenz hergestellt
und dabei quasi beliebig zum Beispiel mit Fluoreszenzmarkern an denierten
Stellen modiziert werden [156]. Zusätzlich können Aptamere im Gegensatz
zu Antikörpern reversibel denaturiert werden und deren geringes molekulares
Gewicht erleichtert dessen Immobilisierung.
Ein Nachteil der Aptamerforschung ist das Fehlen eines einheitlichen Pro-
tokolls für die Aptamerselektion, wodurch beim SELEX zahlreiche Fehler ge-
macht werden, was zu einer ungenügenden Leistung der Aptamere in diagno-
stischen Assays führt. Zum Beispiel sollte bei der Selektion von Aptameren
für Analyten, die in der klinischen Diagnostik standardmäÿig im Urin nachge-
wiesen werden, ein urinähnlicher Puer verwendet werden und im Urin stan-
dardmäÿig vorhandene Moleküle sollten für den negativen Selektionsschritt
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Abbildung 2.11: Anwendungsgebiete von Apameren als therapeutisches (orange) und ana-
lytisches (grün) Instrument
verwendet werden.
Aufgrund der zahlreichen Vorteile von Aptameren haben sich ebenso zahl-
reiche Anwendungsgebiete entwickelt [157]. Bisher werden Aptamere überwie-
gend als therapeutisches oder analytisches Instrument benutzt (siehe Abbil-
dung 2.11). Auf die gleiche Weise wie therapeutische Antikörper, können Apt-
amere durch die feste Bindung an einen Analyten dessen Funktion inhibie-
ren [158] und so als Therapeutikum eingesetzt werden. Zum Beispiel wird
das Aptamer, das spezisch an den vaskulären endothelialen Wachstumsfak-
tor VEGF167 bindet, als Medikament zur Behandlung von altersbedingter
Makulardegeneration verwendet [159]. Aufgrund der geringen Immunogenität
können Aptamere weiterhin für Impfstoe [160] und für den gezielten Wirk-
stotransport [161] angewendet werden. Die hohe Stabilität und das geringe
Molekulargewicht macht Aptamere attraktiv für die molekulare Bildgebung
zur Visualisierung von spezischen Zellmarkern in der klinischen Diagnostik
[162].
Vor allem die preisgünstige synthetische Herstellung, die einfache Modika-
tion als auch das geringe Molekulargewicht und die hohe Stabilität sind aus-
schlaggebend für die Anwendung von Aptameren als analytisches Instrument.
Durch die Modizierung der Aptamere z.B. mit einem Fluoreszenzfarbsto
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kann der gebundene Analyt markiert werden. Zudem werden Aptamere in der
Biosensorik als innovatives Erkennungselement eingesetzt, da sie aufgrund der
Modizierung während der Synthese auf quasi allen Oberächen immobilisiert
werden können, sehr stabil sind und hohe Sensitivität und Spezität zum Ana-
lyten aufweisen. Für die Planung und Entwicklung eines Biosensors basierend
auf Aptameren muss beachtet werden, dass Aptamere meist in Lösung selek-
tiert werden und somit die Immobilisierung einen gravierenden Einuss auf
die Bindung des Analyten haben kann. Die dreidimensionale Struktur des se-
lektierten Aptamers kann wertvolle Hinweise zu dessen Immobilisierung und
Bindung geben. Inwieweit es möglich ist, die dreidimensionale Struktur eines
Aptamers zu bestimmen, wird im folgenden Abschnitt betrachtet. Anschlie-
ÿend wird das Zustandekommen der Bindung zwischen Aptamer und Analyt
erörtert.
2.3.1 Die dreidimensionale Struktur von Aptameren
Die selektive Anität der Aptamere zu dem Analyten wird erst durch deren
Faltung in eine dreidimensionale Struktur erhalten. Diese basiert vor allem auf
der Hybridisierung der Basen im Strang miteinander, bei der die Basen über
Wasserstobrückenbindungen nicht kovalent aneinander gebunden werden. Die
Doppelstrangbildung von zwei DNS-Strängen wie sie in den menschlichen Zel-
len vorkommen, basiert auf den Watson-Crick-Basenpaarungen [163], die Ade-
nin (A) und Thymin (T) über zwei Wasserstobrücken und Cytosin (C) und
Guanin (G) über drei Wasserstobrücken verbindet.
Obwohl die 1953 entdeckten Watson-Crick-Basenpaarungen in der Natur
vorherrschend sind, gibt es weitere Möglichkeiten der Basenpaarung aufgrund
von Wasserstobrücken (siehe Abbildung 2.12), wie z.B. die reversen Watson-
Crick-Paarungen, die Wobble-Paarungen (z.B. A-C und G-T), die Hoogsteen-
Paarungen (Anlagerung einer dritten Base: z.B. C-G-C oder T-A-T oder G-
G-G) [164] und einige weitere. Zudem gibt es Paarungen, die über andere
Moleküle vermittelt werden, wie zum Beispiel über Metallionen [165].
Nicht alle Basen in einem Oligonukleotid liegen hybridisiert vor und durch
die Kombination von hybridisierten Abschnitten und freien Basen entstehen
zahlreiche Strukturelemente, wie zum Beispiel Schleifen (loop), Pseudokno-
ten (pseudoknot) und viele weitere (siehe Abbildung 2.13). Die meisten dieser
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Abbildung 2.12: Eine Auswahl an möglichen Basenpaarungen in Oligonukleotiden. G =
Guanin, C = Cytosin, A = Adenin, T = Thymin, Wasserstobrücken sind durch eine ge-
punktete Linie dargestellt.
Strukturen hat man durch die Untersuchung von RNS-Strukturen entdeckt
und sind daher als Elemente der RNS-Sekundärstruktur bekannt, können je-
doch weitestgehend auf DNS-Strukturen übertragen werden. Die Komplexität
und Vielzahl von Möglichkeiten für die Bildung von Strukturen bei Oligonu-
kleotiden stellt eine Herausforderung für die Vorhersage der dreidimensionalen
Struktur anhand der Sequenz dar, da allein 1, 8N zweidimensionale Strukturen
für ein Oligonukleotid der Länge N möglich sind [167].
mfold
Eine der ersten computergestützten Methoden für Vorhersagen der zweidimen-
sionalen Struktur von RNS wurde im Jahr 1981 von Zuker und Stiegler entwi-
ckelt [168] und ist heute als mfold bzw. dessen Weiterentwicklung UNA-fold
[169] bekannt. Das Programm basiert auf der Berechnung der freien Ener-
gie von zweidimensionalen Strukturen einer Oligonukleotidsequenz nach dem
Nearest-Neighbor-Algorithmus unter Verwendung von experimentellen Da-
ten der thermodynamischen Parameter für Basenpaarungen, Fehlpaarungen,
freihängenden Sequenzenden, terminalen Fehlpaarungen, koaxialen Stappelun-
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gen und einer Reihe von Schleifen [170, 167]. Die zweidimensionale Struktur
ist stark abhängig von den Umgebungsbedingungen, wie z.B. Temperatur und
Salzkonzentration, die daher bei der Vorhersage ebenfalls betrachtet werden
müssen [171]. Am Ende wird die Struktur mit der kleinsten freien Energie als
höchst wahrscheinlich eingeordnet, aber auch suboptimale Strukturen werden
als wahrscheinlich angesehen und von mfold als Ergebnis ausgegeben. Mfold
wurde in dieser Arbeit zur Vorhersage der zweidimensionalen Struktur des ver-
wendeten Aptamers benutzt. Neben mfold gibt es andere Programme für die
Vorhersage der zweidimensionalen und dreidimensionalen Struktur von RNS,
da diese bekanntermaÿen an wichtigen biologischen Prozessen beteiligt sind,
vor allem in der Regulierung der Expression von Genen [172]. Bisher gibt es
Abbildung 2.13: Eine Auswahl an sekundären Strukturelementen typisch für RNS zur Dar-
stellung der Komplexität von dreidimensionalen Strukturen einzelsträngiger Oligonukleotide.
Reproduziert aus [166] mit Erlaubnis von Elsevier.
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jedoch kein Äquivalent für die Vorhersage der dreidimensionalen Struktur von
DNS, die jedoch aufgrund ihrer Stabilität weitaus häuger als Aptamer einge-
setzt werden als RNS. Erste Entwicklungen in diese Richtung wurden kürzlich
gestartet [173], aber stoÿen an ihre Grenzen aufgrund der geringen Anzahl von
Strukturanalysen von Aptameren.
Quadruplexe
Zudem gibt es weitere dreidimensionale Strukturen, die in den genannten
Programmen nicht betrachtet werden, wie zum Beispiel Paarungen von 3, 4
oder sogar 5 Basen zu einer Ringstruktur, wozu das sogenannte G-Quartett
zählt, welches 1962 erstmals entdeckt wurde [174]. In einem G-Quartett bil-
den vier Guaninbasen eine quadratische planare Struktur mittels Hoogsteen-
Paarungen, wobei ein Guanin jeweils zwei Wasserstobrücken zum linken und
rechten Nachbarn ausbildet (siehe Abbildung 2.14) [175].
Abbildung 2.14: Beispiel für ringförmige Basenpaarungen - links: G- Quartett aus vier
Guaninbasen; rechts: Quadruplex aus drei gestapelten G- Quartetten und zwei Kationen
M+ zur Stabilisierung.
In einem zweiten Schritt können G-Quartette übereinander in einem Ab-
stand von 3,3Å und einer 30◦-Drehung zueinander gestapelt werden, was als
Quadruplex bezeichnet wird (siehe Abbildung 2.14). Durch die Komplexierung
eines Kations M+ in der Mitte von zwei G-Quartetten, welches mit jeder Ba-
se der beiden G-Quartetts wechselwirkt, wird der Quadruplex stabilisiert und
die Basenstapelwechselwirkungen verstärkt. In einem dritten Schritt kann der
Quadruplex durch Anione, die mit den nach auÿen zeigenden Aminogruppen
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Abbildung 2.15: G-Quadruplexe aus einem, zwei oder vier Oligonukleotidsträngen mit
parallelem, anti-parallelem oder gemischten Verlauf - schematische Darstellung in grün und
darunter die molekulare Struktur eines Beispiels zu nden in der Proteindatenbank PDB
unter der darunter aufgelisteten ID. Reproduziert aus [176] mit Erlaubnis der Royal Society
of Chemistry.
der Guanine interagieren, weiter stabilisiert werden. Der Quadruplex kann aus
vier parallelen DNS-Strängen gebildet werden, aber auch intramolekular aus
einem einzigen Strang und natürlich alle Varianten dazwischen (siehe Abbil-
dung 2.15). Dabei wird zwischen parallel, anti-parallel und gemischt verlau-
fenden Strängen unterschieden, wobei jede Variante eine andere molekulare
Struktur und somit eine andere Funktionalität hervorbringt.
1987 entdeckte man, dass Telomere - so bezeichnet man repetitive Sequen-
zen an den Enden der Chromosomen - mit ihren guaninreichen DNS-Sequenzen
Quadruplexe bilden können und die Bedeutung von Quadruplexen in der Na-
tur gröÿer ist, als bisher angenommen [177]. In der Krebstherapie wird die-
se Entdeckung heute genutzt, um neue Medikamente zu entwickeln [178]. So
wurden zum Beispiel Proteine gefunden, die die Bildung von Quadruplexen an
den Telomeren begünstigen, welche wiederum die Anbindung der Telomerase
verhindern, wodurch die Proliferation der Krebszellen reduziert wird. Die Un-
tersuchung der Kristallstruktur der menschlichen Telomersequenz [179] zeigte,
dass diese einen intramolekularen G-Quadruplex, ein paralleles Monomer bil-
det, indem alle drei Schleifen weit nach auÿen reichen (siehe Abbildung 2.16
und vergleiche mit Abbildung 2.15). Diese Schleifen interagieren nachweislich
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Abbildung 2.16: Darstellung der gefalteten Struktur eines intramolekularen G-Quadruplex
aus dem menschlichen Telomer - a) Stick Darstellung des Quadruplexes mit parallelen
Strangverlauf und komplexiertem Kaliumion; b) Cartoon Darstellung - Guanine sind grün,
Thymine blau und Adenine rot, das Phosphatrückgrat ist grau; c) die TTA-Schleife; d) Sei-
tenansicht; e) Konturdarstellung gefärbt nach Ladung mit rot= negativ. Adaptiert aus [179]
mit Erlaubnis von Springer Nature.
mit dem Telomerende-bindenden Protein aus Oxytricha nova (OnTEBP) [180].
Daher wird vermutet, dass die Quadruplexe die Stabilität dieser Schleifen ge-
währleisten und so die feste Bindung des Analyten ermöglichen [175]. Dies
ist besonders bei Aptameren von Bedeutung, da diese aufgrund ihrer kurzen
Sequenzen eine hohe Flexibilität aufweisen.
Quadruplexe werden in dem mfold-Programm nicht berücksichtigt. Infor-
mationen über die Lage, Form und Wahrscheinlichkeit von Quadruplexen in
einer Oligonukleotidsequenz können mithilfe des Programms QGRS-mapper
erhalten werden [181], welches guaninreiche Regionen in der Sequenz sucht
und den Abstand zwischen den Regionen bestimmt, wobei anhand verschiede-
ner Kriterien ein G-score berechnet wird. Je höher dieser G-score, desto wahr-
scheinlicher ist der Quadruplex. Die Bildung eines Quadruplexes ist ebenfalls
von den äuÿeren Bedingungen wie Temperatur, Ionenstärke und vor allem Va-
lenz der Kationen abhängig [182], die jedoch bisher in dem Programm nicht
berücksichtigt werden. QGRS-mapper wurde zur Abschätzung der Bildung
eines Quadruplexes durch das in dieser Arbeit verwendeten Aptamer benutzt.
49
KAPITEL 2. THEORETISCHER TEIL UND STAND DER FORSCHUNG
2.3.2 Chemie der Aptamer-Analyt-Bindung
Aus der Biologie ist bekannt, dass viele Moleküle an DNS- und RNS-Strukturen
binden, allen voran die sogenannten Transkriptionsfaktoren, Proteine, die die
Expression von Genen regulieren. Über die Interaktion von Proteinen mit der
Doppelstrang-DNS wurde viel erforscht, allerdings ist nur wenig über die Inter-
aktion zwischen Einzelstrang-DNS und Proteinen bekannt. Aus der bisherigen
Forschung geht hervor, dass die Bindung zwischen Aptamer und Analyt vor





Wie schon erwähnt, ist die Anzahl von Aptameren, deren dreidimensionale
Struktur bekannt ist, sehr gering und die Zahl der hervorgegangenen Kristall-
strukturen von Aptamer-Protein-Komplexen beläuft sich auf 16 [183].
Anhand der wenigen Aptamer-Protein-Strukturen können keine Rückschlüs-
se auf spezische Aminosäuren-Basen-Interaktionen gezogen werden. Es ist je-
doch anzunehmen, dass die Interaktionen von Proteinen an doppelsträngiger
DNS ebenfalls auf einzelsträngige DNS übertragen werden können. Da deut-
lich mehr Kristallstrukturen von Protein-dsDNS-Komplexen vorhanden sind,
können deren Betrachtungen zum Verständnis der Aptamer-Protein-Bindung
herangezogen werden. Das betrit jedoch nur einen winzigen Teil aller mögli-
chen Interaktionen, da zahlreiche Interaktionsstellen für Proteine aufgrund der
Hybridisierung im Doppelstrang nicht zugänglich sind.
Luscombe et al. untersuchten 129 Kristallstrukturen von Protein-DNS- Kom-
plexen (hauptsächlich Doppelstrang-DNS) auf Wasserstobrücken und Van-
der-Waals-Wechselwirkungen [184]. Sie fanden heraus, dass 75% aller Wech-
selwirkungen mit dem Rückgrat der DNS stattfanden, welche als unspezisch
einzuordnen sind. Von den spezischen Wechselwirkungen beruhen 65% auf
Van-der-Waals-Kräfte und 35% auf Wasserstobrücken. Aus den 25% spezi-
schen Wechselwirkungen konnten Luscombe et al. bevorzugte Aminosäuren-
Basen-Paarungen extrahieren, die im Folgenden kurz dargestellt werden sollen.
In Tabelle 2.3 sind die Ergebnisse von Luscombe et al. [184] zusammengefasst,
wobei hier nur die Aminosäuren dargestellt werden, die mindestens mit ei-
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Tabelle 2.3: Zusammenfassung der Ergebnisse von Luscombe et al. [184] über die Interaktio-
nen von Aminosäuren (Reihen) und Basen (Spalten) in Protein-DNS-Komplexen basierend
auf 129 Kristallstrukturen. Dargestellt sind die Aminosäuren, bei denen mit mindestens
einer Base signikant mehr Interaktionen stattfanden als bei zufälligen Interaktionen zu
erwarten wären (fett gedruckt). Die Art der Interaktion ist nach Wasserstobrücken und
Van-der-Waals-Wechselwirkungen unterteilt. Die jeweils letzte Zeile und Spalte eines Ab-
schnitts zeigt die Summe aller Interaktionen der jeweiligen Aminosäure mit allen Basen
bzw. der jeweiligen Base mit allen Aminosäuren (inklusive der nicht dargestellten).
Wasserstobrücken
Adenin Thymin Guanin Cytosin gesamt
Arginin 19 24 98 8 149
Lysin 4 9 30 6 49
Asparagin 18 7 7 10 42
Glutamin 16 2 6 2 26
Glutaminsäure 1 0 1 10 12
Asparaginsäure 2 0 2 5 9
gesamt 66 53 180 56 365
Van-der-Waals-Interaktionen
Adenin Thymin Guanin Cytosin gesamt
Glutamin 26 36 6 13 81
Phenylalanin 22 29 7 22 80
Arginin 14 14 31 14 73
Threonin 11 42 5 0 58
Prolin 28 15 1 2 46
gesamt 202 300 150 146 798
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ner Base signikant mehr Bindungen zeigten als bei zufälligen Interaktionen
zu erwarten wäre (fett gedruckt). Die Tabelle ist in zwei Abschnitte unter-
teilt, die jeweils die Ergebnisse für Wasserstobrücken und Van-der-Waals-
Interaktionen darstellen. Jeweils die letzte Spalte und Zeile eines Abschnittes
zeigt die Summe der spezischen Interaktionen der jeweiligen Aminosäuren
mit allen Basen bzw. der Base mit allen Aminosäuren (inklusive den nicht
dargestellten). Aus der Tabelle kann man lesen, dass Arginin und Lysin bevor-
zugt Wasserstobrücken mit den Basen Thymin und Guanin bilden, während
Cytosin bevorzugt Wasserstobrücken mit Glutaminsäure und Asparaginsäu-
re bildet. Die Base Adenin interagiert bevorzugt mit Arginin, Asparagin und
Glutamin über Wasserstobrücken. Die unspezischen Wechselwirkungen der
Aminosäuren basierend auf Wasserstobrücken nden vor allem mit den Phos-
phaten des DNS-Rückgrates statt, während die unspezischen Van-der-Waals-
Wechselwirkungen mit den Zuckermolekülen des DNS-Rückgrates stattnden.
Über Van-der-Waals-Kräfte bindet Glutamin bevorzugt an Adenin und Thy-
min sowie Arginin an Guanin. Adenin interagiert zudem bevorzugt mit Phenyl-
alanin und Prolin mittels Van-der-Waals-Wechselwirkungen, Thymin hingegen
mit Threonin und Phenylalanin. Cytosin interagiert allein mit Phenylalanin
spezisch.
Anhand der Ergebnisse von Luscombe et al. lässt sich ebenfalls zusammen-
fassen, dass Cystein, Methionin und Tryptophan selten mit Basen interagie-
ren und Glycin, Alanin, Valin, Leucin, Isoleucin und Tyrosin zwar zahlreich
an den unspezischen Bindungen zum Rückgrat der DNS beteiligt sind, aber
nur selten spezische Interaktionen mit Basen zeigen. Diese Ergebnisse geben
wertvolle Hinweise auf die Interaktion von DNS mit Proteinen und wurden
zur theoretischen Betrachtung der Bindung zwischen Aptamer und Protein A
in Unterabschnitt 4.4.1 verwendet. Bei der Bildung von Quadruplexen, ste-
hen die daran beteiligten Guanine für die Interaktion mit Aminosäuren nicht
zur Verfügung, da vier der möglichen Stellen für Wasserstobrücken zur Bil-
dung des Quartetts belegt sind und Van-der-Waals-Wechselwirkungen mit den
Quartetten untereinander stattnden. Dies lässt vermuten, dass vor allem Ade-
nin und Thymin an der Bindung von Proteinen an Aptamere beteiligt sind.
Dies stimmt mit den Beobachtungen von Bindungsanalysen überein, wie z.B.
bei dem Thrombinaptamer, dessen bindende Schleifen zwei Thymine enthal-
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ten [185, 186] und bei der Telomersequenz, dessen Schleife eine TTA-Abfolge
enthält [180]. Eine Software zur Vorhersage der Interaktion von Aptamer und
Analyt wäre ein wertvolles Werkzeug für die Entwicklung von Aptasensoren.
Im folgenden Abschnitt wird betrachtet, welche Aptamere bereits für das
pathogene Bakterium S. aureus selektiert wurden und welche Überlegungen
hinsichtlich der Wahl des Aptamers für die Entwicklung eines impedimetri-
schen Biosensors getroen werden müssen.
2.3.3 Aptamere für S. aureus
Wie in der Publikation von Hong et al. [187] übersichtlich dargestellt, wurden
bereits Aptamere gegen diverse pathogene Mikroorganismen selektiert, wie
z.B. für E. coli , Salmonellen, Streptokokken und Pseudomonas aeruginosa. In
den meisten Fällen wurde dafür der sogenannte Zell-SELEX [188] verwendet,
bei dem lebende Zellen als Analyt zu dem Pool aus Oligonukleotidsequenzen
gegeben werden, mit dem Vorteil der Selektion von spezischen Aptameren
ohne nötige Kenntnis der Oberächenbeschaenheit der Zelle. Mithilfe des
Zell-SELEX entwickelte Anti-S. aureus-Aptamere sind in Tabelle 2.4 zusam-
mengefasst.
Tabelle 2.4: DNS-Aptamere für die Detektion von S. aureus selektiert mittels des Zell-
SELEX




SA-17 35 62 [190]
DTMRSA3 130 77 [191]
A14 3,5 108 [192]
RAB10, RAB35 46, 34 77 [193]
Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, das Oberächenstrukturen gebunden
werden, die tatsächlich am lebenden Organismus zugänglich sind [194]. Der
gröÿte Nachteil dieser Methode ist die Ungewissheit, welches Molekül tatsäch-
lich gebunden wird. Mit groÿer Wahrscheinlichkeit werden Moleküle gebunden,
die in hoher Zahl vorhanden und positiv geladen sind. Sind die für die Gattung
53
KAPITEL 2. THEORETISCHER TEIL UND STAND DER FORSCHUNG
spezischen Moleküle auf der Zelloberäche selten vorhanden, negativ geladen
oder stark hydrophob, so ist die Selektivität der Aptamere stark beeinträch-
tigt. Zum Beispiel zeigten einige der selektierten Aptamere von Turek et al.
[191] trotz etablierten negativen Selektionsschritt mit E. coli eine hohe Kreuz-
reaktivität mit diesem Pathogen. Zudem ist der Zell-SELEX ein langwieriger
Prozess, bei dem im Vergleich zum normalen SELEX meist mehr Runden (10-
12) für die Reduktion der Anzahl der diversen Sequenzen benötigt werden,
da die groÿe Anzahl von Bindungsstellen an der Oberäche miteinander in-
terferieren und somit die Anreicherung spezischer Sequenzen verzögern bzw.
verhindern. Zusätzlich müssen in jedem Zyklus neue lebende Zellen hinzuge-
fügt werden, die sich zu denen im vorherigen Zyklus in der Passage und somit
den Eigenschaften unterscheiden. Weiterhin ist die Charakterisierung der er-
haltenen Aptamere deutlich umfangreicher, da die Kreuzreaktivität sowohl zu
anderen gram-negativen und gram-positiven Bakterien als auch zu verschiede-
nen S. aureus getestet werden muss. Zum Beispiel testeten Chang et al. [190]
nur die Spezität hinsichtlich S. aureus und S. epidermidis , aber keine weiteren
Bakterien, während Ramlal et al. [193] die Spezität der selektierten Aptamere
gegen eine Reihe von anderen Bakterien, aber nicht gegen S. epidermidis tes-
teten. Bei den von Ramlal et al. entwickelten Aptameren verursachten Strep-
tokokken ein unspezisches Fluoreszenzsignal von etwa 40% des spezischen
Signals.
Als Alternative kann ein SELEX mit einem spezischen Bestandteil der
Oberäche des Pathogens als Analyt durchgeführt werden. Der Vorteil liegt
darin, das der normale SELEX ezienter ist und daher weniger Zeit und Res-
sourcen verbraucht. Der Nachteil ist, dass die Moleküle charakterisiert und
aufgereinigt werden müssen und man nicht weiÿ, ob das Molekül während des
SELEX die gleiche Konformation einnimmt wie am lebenden Organismus (vor
allem bei Proteinen). Maeng et al. selektierte Aptamere gegen die sogenannten
Teichonsäuren, polymere Bestandteile der Zellwand von gram-positiven Bak-
terien [195]. Mit diesen Aptameren kann zwischen gram-positiven und gram-
negativen Bakterien unterschieden werden. Das an der Oberäche gebundene
ProteinA ist spezisch für S. aureus und kommt in anderen Arten nicht vor,
weshalb es ein geeignetes Molekül für die Erkennung von S. aureus ist. Weitere
Vorteile sind, dass ProteinA rekombinant hergestellt werden kann und dass
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fmA12 Protein A Magnetic bead RNS 67 100 [196]




Magnetic bead SOMAmer 0,79 >40 [197]
PA#2/8 Protein A FluMag DNS 1350 76 [198]
PA#2/8
[S1-58]
Protein A FluMag DNS 522 58 [198]
die Gensequenz von ProteinA über Generationen konserviert wurde. Aptame-
re, die gegen dieses Protein entwickelt wurden, sind in Tabelle 2.5 aufgelistet.
Friedman et al. selektierten RNS-Aptamere spezisch für staphylococcal Pro-
teinA, wobei die Stabilität der RNS durch die Modizierung der Basen mit
Methyl- und Fluorgruppen von 5 auf 15 Stunden erhöht werden konnte [196].
Baumstummler et al. entwickelten ProteinA-bindende SOMAmers (= Slow
O-rate Modied Aptamers), Oligonukleotide mit modizierten Basen, die den
Seitenketten von Aminosäuren nachempfunden sind, um dadurch die Diversi-
tät des Sequenzpools zu erhöhen [197]. Der Einsatz von Dextransulfat während
des SELEX fördert die Anreicherung von Aptameren mit einer geringen Dis-
soziationsrate kd, wodurch niedrigere Dissoziationskonstanten Kd und somit
höhere Anitäten erreicht werden. Daher konnten Baumstummler et al. Apt-
amere selektieren, die erstaunliche Bindungskonstanten von <1nM aufweisen,
bestimmt durch Bindungsassays basierend auf radioaktiven Markierungen.
Sowohl Baumstummler et al. als auch Stoltenburg et al. [198] nutzten re-
kombinantes ProteinA, d.h. in E. coli exprimiertes ProteinA für die Selektion
spezischer Aptamere. Stoltenburg et al. nutzten den sogenannten FluMag-
SELEX [150], bei dem das ProteinA auf Magnetpartikeln immobilisiert wurde
(in diesem Fall biotinyliertes ProteinA auf Streptavidin-modizierte Magnet-
partikel) und die gebundenen Oligonukleotide nach der Hitzedenaturierung
während der PCR mit Fluorescein markiert wurden, was die Quantizierung
der gebundenen Sequenzen ermöglichte. Ein negativer Selektionsschritt mit
unmodizierten Streptavidin-Magnetpartikeln wurde in den Runden 3 und 7-
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11 eingefügt. Zudem wurden die Waschschritte ab Runde 9 in ihrer Anzahl,
Länge und dem verwendeten Volumen erhöht. Nach der 11. SELEX-Runde
wurden 88 spezische Sequenzen erhalten, die in 7 Gruppen unterteilt werden
konnten. Bindungsversuche mit Vertretern der 7 Gruppen ergaben, dass die
Sequenz PA#2/8 die höchste Anität für das ProteinA mit einer scheinbaren
Dissoziationskonstanten KD von 1350 nM aufwies. Weitere Optimierungsversu-
che zeigten, dass eine verkürzte Variante dieses Aptamers, das PA#2/8[S1-58],
eine höhere Anität mit einer KD von 522 nM für natives ProteinA aufweist.
Die KD ist ein Maÿ für die Anität der Bindung. Aus physikalischer Sicht
wird die Anität eines Analyten zu einem Aptamer durch die Änderung der
Gibbs-Energie ∆G beschrieben, die sich aus der Dierenz der Enthalpieände-
rung ∆H und der Entropieänderung ∆S der Bindung ergibt (Gleichung 2.1),
wobei diese sowohl von der Temperatur T als auch vom Druck ρ abhängig ist.
Die Änderung der Gibbs-Energie bei der Dissoziation von Analyt und Apt-
amer ∆Gd ist proportional zur Dissoziationskonstanten Kd, wobei man vom
Standardzustand ausgeht, d.h. T= 25◦C und ρ=1bar und die Aktivitäten der
beteiligten Moleküle c0 sind 1 [199].
4Gd = −RT ln
Kd
c0
= 4Hd − T4Sd (2.1)
Jede Abweichung vom Standardzustand zieht eine Änderung der Dissoziati-
onskonstante mit sich, daher ist diese von der Messmethode und den Messbe-
dingungen abhängig [200]. Zur Bestimmung der Dissoziationskonstanten wird
ebenso vorausgesetzt, dass Analyt und Aptamer nur in freier oder gebunde-
ner Form vorliegen, die Immobilisierung der Aptamere hat einen Einuss auf
die freie Energie des Aptamers und somit auch auf die Dissoziationskonstante
[201]. Weiterhin ist die Anität der Aptamere von den Puerbedingungen,
wie Ionenstärke und pH abhängig [202], was sich ebenfalls auf die Dissozia-
tionskonstante auswirkt. Daher eignet sich die Kd nur bedingt zum Vergleich
der Aptamere untereinander und wird oftmals als scheinbare Dissoziationskon-
stante KD angegeben. Obwohl das Aptamer PA#2/8[S1-58] [198] eine schein-
bar geringe Anität im Vergleich zu den anderen Aptameren aus Tabelle 2.5
aufweist, wurde dieses Aptamer für die Entwicklung des in dieser Arbeit be-
schriebenen impedimetrischen Biosensor zur Detektion von S. aureus gewählt,
da zum einen ProteinA ein optimales Erkennungsmolekül hinsichtlich Spezi-
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tät darstellt und zum anderen dieses DNS Aptamer keine modizierten Basen
enthält und somit preiswert synthetisiert werden kann. Gegenüber RNS Apt-
amere ist ein DNS Aptamer aufgrund dessen Stabilität zu bevorzugen und die
Kürze der Sequenz (58 Nukleotide) dieses Aptamers erleichtert die Immobi-
lisierung. Weiterhin wurde dieses Aptamer ausführlich von Stoltenburg et al.
charakterisiert und optimiert [198], was eine stabile Grundlage für die Ent-
wicklung eines Sensors bietet. Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse
der Charakterisierung zusammengefasst.
2.3.4 Das Protein A-bindende Aptamer
Die Sequenz des von Stoltenburg et al. selektierten Aptamers und dessen ver-
kürzte Variante sind in Tabelle 2.6 dargestellt [198].
Tabelle 2.6: Sequenzen des spezisch an Protein A bindenden Aptamer und dessen ver-
kürzten Version selektiert von Stoltenburg et al. [198]. Grau markiert sind die Primer, un-











Eine Vorhersage der zweidimensionalen Struktur des Aptamers PA#2/8
mittels mfold ergab drei Haarnadelschleifen, wobei die Sequenz auällige
Guaninreiche Bereiche aufweist. Um die Rolle der Schleifen und der Guanin-
reichen Bereiche zu klären, untersuchten Stoltenburg et al. verkürzte Varianten
des Aptamers auf dessen Bindung zu ProteinA. Die Experimente zeigten, dass
der 3'-Primer nicht zur Bindung benötigt wird, jedoch die Entfernung des 5'-
Primers zum Verlust der Anität führt. Genauso führt die Entfernung der
Guaninreichen Regionen zum Verlust der Anität des Aptamers, was bereits
vermuten lässt, dass ein Quadruplex ausgebildet wird. Während der prakti-
schen Arbeiten zu dieser Dissertation publizierten Stoltenburg et al. ein weite-
res Paper [203], indem sie das Aptamer PA#2/8 und verkürzte Varianten mit-
tels der CD Spektroskopie (CD = Circulardichroismus) untersuchten und die
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Bildung eines parallelen G-Quadruplexes aus Guaninen in anti -Konformation
bestätigen konnten, unter der Annahme, dass es sich um einen intramolekula-
ren Quadruplex handelt. Bimolekulare oder multimolekulare Quadruplexe sind
nicht auszuschlieÿen und somit auch andere Quadruplexstrukturen möglich.
Für die Bindung von rekombinanten ProteinA an die immobilisierten Apt-
amere zeigten Stoltenburg et al, dass die lange Version des Aptamers mit höhe-
rer Anität bindet als das verkürzte Aptamer [S1-58] [198]. Beide Aptamere
binden ebenfalls an das native ProteinA, wobei hier die verkürzte Version
[S1-58] eine höhere Anität aufwies. Untersuchungen der Bindung, wenn bei-
de Partner frei beweglich in Lösung sind, zeigten sowohl für das native als
auch das rekombinante ProteinA höhere Anitäten zur verkürzten Varian-
te des Aptamers. In späteren Untersuchungen wurde festgestellt, dass weiter
verkürzte Varianten des Aptamers, [S1-43] und [S1-50], zu einem Verlust der
Anität für ProteinA führten. Weiterhin konnten mit dem Aptamer PA#2/8
und dessen verkürzte Variante [S1-58] in einem optischen Assay (ELONA=
Enzyme-Linked OligoNucleotide Assay) immobilisierte tote S. aureus detek-
tiert werden [203]. Stoltenburg et al. konnten die hohe Selektivität des Apt-
amers PA#2/8 zeigen, denn Protein G, Protein L, humanes und bovines Seru-
malbumin und humanes Thrombin wurden nicht vom immobilisierten Aptamer
gebunden [198]. Zusätzlich konnten Stoltenburg et al. die Hypothese unterstüt-
zen, dass das Aptamer PA#2/8 und der Antikörper IgG an die gleichen Do-
mänen am ProteinA binden, denn SPR-Chips mit immobilisiertem ProteinA
zeigten nach der Inkubation mit >100 nM IgG kein Bindungssignal für das
Aptamer, während das Aptamersignal für IgG Konzentrationen unterhalb von
100 nM mit abnehmender IgG Konzentation stieg und somit von einer Kon-
kurrenzreaktion von Aptamer und IgG um die Bindungsstelle am ProteinA
ausgegangen werden kann [198].
Aufgrund der im Allgemeinen höheren Sensitivität für S. aureus der ver-
kürzten Version des Aptamers, wurde diese für die Entwicklung des impedi-
metrischen Aptasensors verwendet. Die Sequenz ist in Tabelle 2.6 dargestellt.
Analysen zur Struktur der verkürzten Variante und dessen Bindung zu Prote-
inA, die im Zuge dieser Arbeit stattfanden, werden im Ergebnisteil dargestellt
(siehe Unterabschnitt 4.4.1).
Die Bedeutung von Aptameren für die Biosensorik zeigt sich in der wachsen-
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den Anzahl von Aptamer-basierten Biosensoren, kurz Aptasensoren, in allen
Bereichen [204]. Welche Aptasensoren bereits für die Detektion von S. aureus
entwickelt wurden und welche Vor- und Nachteile diese aufweisen, soll im
nächsten Abschnitt diskutiert werden.
2.3.5 Aptasensoren für die Detektion von S. aureus
Dass Aptamere sich dazu eignen, Biosensoren mit hoher Sensitivität und Spezi-
tät zu entwickeln, wurde mehrfach bewiesen [205]. Vor allem in den Bereichen
der Detektion von kleinen Molekülen [206], der Verwendung von Nanomate-
rialien [207, 208] sowie in der Mikrouidik [209] wurden mithilfe der Aptamere
signikante Fortschritte erzielt. Einige der enwickelten Aptasensoren eignen
sich für die patientennahe Labordiagnostik, diese werden in dem Artikel von
Gopinath et al. zusammengefasst [210]. Ein besonderer Fokus liegt auf der Ent-
wicklung von elektrochemischen Biosensoren, da diese schnell, zerstörungsfrei
und meistens markierungsfrei messen sowie miniaturisierbar sind. Cheng et al.
überblickt elektrochemische Aptasensoren zur Detektion von Proteinen und
kleinen Molekülen unterteilt nach den Detektionsprinzipien basierend auf der
Änderung der Konguration, der Faltung oder der Leitfähigkeit des Aptamer-
Sensor-Konstrukts [211]. Jarczewska et al. diskutiert Aptasensoren für die An-
wendung in der klinischen Diagnostik und konzentriert sich daher auf klinisch
relevante Analyten, zu denen auch Krebszellen zählen [212]. Die Zunahme der
Bedenken bezüglich der Qualität von Lebensmitteln und Trinkwasser förderte
die Entwicklung von Aptasensoren in diesem Bereich, in einem Review zusam-
mengefasst von Mishra et al. [213]. Da ProteinA mit Antikörpern unspezisch
interagiert, bieten Aptamere vor allem für die Entwicklung von Biosensoren
zur Detektion von S. aureus den bedeutenden Vorteil der geringeren Kreuzre-
aktivität. Shahdordizadeh et al. haben in ihrem Artikel alle relevanten Ent-
wicklungen von Aptasensoren für die Detektion von S. aureus bis zum Jahre
2017 übersichtlich darstellt [214].
In diesem Abschnitt werden einige Beispiele vorgestellt, die den Fortschritt
in der S. aureus-Aptasensorik zusammenfassen sollen (siehe Tabelle 2.7).
Zuo et al. entwickelten ein auf Polydimethylsiloxan (PDMS), Papier und
Glas basierendes mikrouidisches System zur Detektion von S. aureus mithilfe
von uoreszenzmarkierten Aptameren [215]. Die Fluoreszenz der auf dem Gra-
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phenoxid adsorbierten Aptamere ist gequencht. In Anwesenheit des Analyten
löst sich das Aptamer vom Graphen und bindet an S. aureus , was zu einer
Zunahme der gemessenen Fluoreszenz führt. Mit diesem Prinzip und dem von
Cao et al. selektiertem Aptamer SA43 [189] konnten sie ein Detektionslimit von
800 KbE per ml erreichen, während die Dauer des Assays ~18min betrug. Die
Sensitivität dieses Biosensors ist mit der von Antikörper-basierten optischen
Biosensoren vergleichbar.
Um die Sensitivität allgemein von Biosensoren zu erhöhen, kann ein Anrei-
chungsschritt vor der Detektion verwendet werden. Dazu verwendeten Shang-
guan et al. das Aptamer SA31 [189], immobilisierten es auf uoreszierenden
Silica-Nanopartikeln und reicherten mittels einer positiven Dielektrophorese in
einem mikrouidischen Kanal die S. aureus aus einer Wasserprobe an und de-
tektierten anschlieÿend die Fluoreszenz [216]. Mit einer Messzeit von weniger
als 2 h konnte damit ein Detektionslimit von 270 KbE/ml erreicht werden.
Dass die simultane Detektion zweier Bakterienarten in einer Probe möglich
ist, zeigten Zhang et al. mit der Entwicklung eines Assays basierend auf der
SERS [217]. Sie erzeugten zweierlei Goldnanopartikel: eine Sorte modiziert
mit dem S. aureus-Aptamer SA43 [189] und der Ramanprobe DNTB (5,5'-
Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)) und eine Sorte mit anti-Salmonella typhimuri-
um-Aptameren und der Ramanprobe MBA (Mercaptobenzoic acid). Magnet-
nanopartikel modiziert mit beiden Aptameren dienten zur Separation und
Anreicherung der Zellen aus der Probe, während die modizierten Goldnano-
partikel als Signalproben fungierten. Für S. aureus konnte ein Detektionslimit
von 35KbE/ml erreicht werden, wobei der Assay weniger als 3 h benötigt. An-
gereicherte Schweineeischproben konnten mit einer Wiederndungsrate von







Optisch Fluoreszenz 18 min 800 - [215]
Optisch Fluoreszenz 2 h 270 Wasser [216]
Optisch SERS 3 h 35 - [217]
Optisch Fluoreszenz 30 min 682 Blut [218]
Masse Magnetoelastisch 10 min 5 Wasser [219]
Elektrochemisch Potentiometrisch - 1 - [220]
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Abbildung 2.17: Beispiel für einen optischen Aptasensor für S. aureus - Schritt 1: Mit
Aptamer-modizierten Magnetpartikeln werden die Bakterien aus der Blutprobe separiert;
Schritt 2: Das von den Bakterien produzierte Enzym bricht die Nanokeepers auf und die
freien Fluorophore werden optisch detektiert. Reproduiziert aus [179] mit Erlaubnis von
Elsevier.
94-108% detektiert werden.
Die Detektion von S. aureus in Blut mit einem Detektionslimit von 682KbE
pro ml gelang Borsa et al. unter der Verwendung von sogenannten Nano-
keepers [218]. Nanokeepers sind mesoporöse Silica-Nanopartikel, in die durch
die Immobilisierung von bestimmten Oligonukleotiden Moleküle eingeschlossen
werden können (siehe Abbildung 2.17). In diesem Fall füllten Borsa et al. die
Nanokeepers mit Fluorescein-Molekülen und verschlossen die Poren durch die
Immobilisierung von methylierten Haarnadel-Oligonukleotiden über eine unge-
schützte TT-Sequenz. S. aureus produziert eine Nuklease (micrococcal nuclea-
se), die diese TT-Sequenz spaltet, wodurch die Oligonukleotide vom Nanokee-
per gelöst werden, einhergehend mit der Zunahme des Fluoreszenzsignals. Die
Bakterien werden durch Magnetpartikel, modiziert mit dem Aptamer SA20
[189], aus der Blutprobe separiert, angereichert und mit den Nanokeepers inku-
biert. Das Fluoreszenzsignal erreicht zwar erst nach 20 Stunden das Maximum,
aber eine signikante Änderung der Fluoreszenz ist bereits nach 10 Minuten zu
sehen, daher dauert der gesamte Assay nur etwa 30 Minuten. Da es sich hierbei
um eine indirekte Methode handelt, dessen Ergebnis von der Produktion der
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Nuklease abhängt, erfordert die Quantizierung eine Kalibrierung.
Neben den bisher beschriebenen optischen Methoden gibt es Aptasensoren
basierend auf massesensitiven Methoden. Als Beispiel sei hier die Entwicklung
eines magnetoelastischen Aptasensors zur Detektion von S. aureus von Rah-
man et al. genannt [219]. Das Prinzip von magnetoelastischen Sensoren basiert
darauf, dass der durch eine Erregerspule eingespeiste Wechselstrom ein magne-
tisches Feld erzeugt, wodurch der Sensor mit ferromagnetischen Eigenschaften
in eine mechanische Schwingung versetzt wird, dessen Resonanzfrequenz un-
ter anderem von der Masse des Sensors abhängt. Durch eine Empfängerspule
kann die Verschiebung der Resonanzfrequenz korrelierend mit der Anzahl der
gebundenen S. aureus an der mit SA43-Aptamer [189]-modizierten Sensoro-
beräche detektiert werden. Mit dieser Methode konnte ein Detektionslimit
von 5KbE/ml von S. aureus in Wasser in nur 10 Minuten detektiert werden.
Magnetoelastische Sensoren haben die Vorteile, kostengünstig hergestellt wer-
den zu können und kontaktfrei zu messen, d.h. die Spulen stehen nicht in
direktem Kontakt mit der Probe, in der sich der ferromagnetische Sensor be-
ndet. Einige Nachteile von magnetoelastischen Sensoren sind deren Sensiti-
vität gegenüber dem Erdmagnetfeld und anderen externen Magnetfeldern, die
ungleiche Frequenzverschiebung bei ungleichmäÿiger Massebeladung und der
hohe Stromverbrauch.
Die sensitivsten Biosensoren basieren auf elektrochemischen Methoden, wie
zum Beispiel der Potentiometrie. Hernández et al. [220] modizierte Graphen-
oberächen mit dem SA20-Aptamer [189] und detektierte die Zunahme der
Spannung bei der Bindung von S. aureus . Ein Detektionslimit von 1KbE/ml
in Puer in nahezu Echtzeit konnte erreicht werden, wobei die Selektivität
und das Verhalten mit Realproben nicht getestet wurde. Der Biosensor be-
eindruckt mit seiner Schlichtheit, aber die freien Graphenächen lassen eine
hohe Zahl an unspezischen Interaktionen vermuten. Zu den elektrochemischen
Biosensoren zählen ebenfalls die Impedanz-basierten Biosensoren, auch impe-
dimetrische Biosensoren genannt. Die Grundlagen der Impedanzspektroskopie
werden im nächsten Abschnitt beschrieben und anschlieÿend wird auf die be-
reits entwickelten impedimetrischen Biosensoren zur Detektion von S. aureus
eingegangen.
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2.4 Die Elektrochemische Impedanzspektrosko-
pie
Die Impedanzspektroskopie ist eine Messtechnik, bei der das Verhalten eines
Systems auf angelegte Strom- oder Spannungssignale bei verschiedenen Fre-
quenzen untersucht wird. Bei der potentiostatischen Methode wird eine Wech-
selspannung an das zu untersuchende System angelegt und der resultierende
Strom gemessen, um daraus Informationen über das System zu gewinnen. Die
EIS bezeichnet die Untersuchung elektrochemischer Systeme, d.h. Messzellen,
in denen die Elektroden über einen Elektrolyten miteinander verbunden sind.
Die Vorteile der EIS gegenüber anderen Messtechniken sind kurze Antwortzei-
ten sowie markierungsfreie und zerstörungsfreie Messungen, da bei geringen
Spannungsamplituden von ~10mV gemessen wird. Die folgenden Abschnitte
behandeln die Grundlagen der EIS.
2.4.1 Die Impedanz ist komplex
Die Impedanz bezeichnet den komplexen Widerstand eines Systems. Die meist
sinusförmige, angelegte Wechselspannung u(t) (Gleichung 2.2) induziert einen
u(t) =û · sin(ωt+ ϕu) (2.2)





Z(jω) = | Z | · ejϕ (2.5)
Z(jω) =Z ′ + jZ ′′ (2.6)
| Z |=
√
Z ′2 + Z ′′2 (2.7)
ϕ = arctan(Z ′′/Z ′) (2.8)
Abbildung 2.18: Dargestellt sind eine sinusförmige Wechselspannung u(t) () und der re-
sultierende Strom i(t) (- - -) mit den Amplituden und , sowie die entsprechenden Formeln für
die Spannung, den Strom und der daraus bestimmbaren Impedanz Z mit der Kreisfrequenz
ω = 2πf , dem Betrag der Impedanz |Z|, der imaginären Zahl j =
√
−1, dem Realteil Z ′,
dem Imaginärteil Z ′′ und der Phasenverschiebung (ϕ = ϕu − ϕi).
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Abbildung 2.19: Darstellungsformen der Impedanz - A: Im Nyquist-Diagramm wird der
Realteil Z' gegenüber dem Imaginärteil Z'' der Impedanz Z dargestellt. Jeder Punkt im
Diagramm kann durch einen Zeiger repräsentiert werden, der den Bezug zu Phase ϕ und
Betrag |Z| der Impedanz darstellt. B: Im Bode-Diagramm wird der Betrag |Z| und die Phase
ϕ der Impedanz Z gegenüber dem Logarithmus der Frequenz f dargestellt.
Strom i(t) (Gleichung 2.3), der von den elektrochemischen Eigenschaften des
zu untersuchenden Systems beeinusst wird, was in einer frequenzabhängigen
Abnahme der Amplitude î und der Verschiebung des Phasenwinkels ϕi resul-
tiert (siehe Abbildung 2.18). Aus dem Quotienten der angelegten Spannung
und des resultierenden Stroms ergibt sich die Impedanz des Systems Z(ω)
(Gleichung 2.4). Dieser Ansatz wird auch als Ohmsches Gesetz im komple-
xen Bereich bezeichnet. Mittels der Eulerschen Formel kann die Impedanz in
Abhängigkeit des Impedanzbetrages |Z| und der Phasenverschiebung ϕ darge-
stellt werden (siehe Abbildung 2.18, Gleichung 2.5), wobei j die imaginäre
Zahl j =
√
−1 ist. Die Dierenz der beiden Nullphasenwinkel ϕu und ϕi
wird als Phasenverschiebung ϕ bezeichnet. Des weiteren kann die Impedanz
als Summe aus Realteil (Z ′) und Imaginärteil (Z ′′) dargestellt werden (sie-
he Abbildung 2.18, Gleichung 2.6). Diese beiden Darstellungen können mit
Gleichung 2.7 und Gleichung 2.8 ineinander überführt werden.
Eine Variante, die Impedanz grasch darzustellen, ist das Bode-Diagramm,
wobei der Impedanzbetrag |Z| und die Phasenverschiebung ϕ (auch kurz Phase
genannt) gegenüber der Frequenz f aufgetragen werden (siehe Abbildung 2.19).
Der Vorteil des Bode-Diagramms liegt vor allem darin, dass die x-Achse ent-
sprechend der gewählten Verteilung der Messpunkte angepasst werden kann,
d.h. logarithmisch oder linear. Eine andere Darstellungsmöglichkeit ist die Auf-
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tragung des Realteils der Impedanz (Z') gegenüber des Imaginärteils der Im-
pedanz (Z''). Diese Darstellung wird auch Nyquist-Diagramm genannt und
eignet sich vor allem bei der logarithmischen Verteilung der Messpunkte für
die Darstellung der Veränderungen bei kleinen Frequenzen (< 10 kΩ). Es han-
delt sich dabei um ein Zeigerdiagramm, in dem jeder Punkt durch einen Zeiger
repräsentiert wird, dessen Winkel der Phasenverschiebung ϕ und dessen Län-
ge dem Betrag der Impedanz |Z| entsprechen. Die Frequenzen sind absteigend
von links nach rechts angeordnet. In dieser Arbeit wird zur Darstellung der
Ergebnisse das Nyquist-Diagramm verwendet.
2.4.2 Die elektrochemische Messzelle
In der elektrochemischen Impedanzspektroskopie muss das zu untersuchende
System mit mindestens zwei Elektroden zu einer Messzelle kombiniert werden
(siehe Abbildung 2.20). In dieser elektrochemischen Messzelle sind die Elek-
troden über einen Elektrolyten verbunden, der den Stromuss zwischen den
Elektroden ermöglicht. Durch das Anlegen einer Spannung wird der Strom-
uss initiiert und dieser wird beim Durchdringen der Messzelle und des zu
untersuchenden Systems beeinusst, was wiederum gemessen wird und woraus
Informationen über das zu untersuchende System gewonnen werden können. Je
nachdem, um was es sich bei dem zu untersuchenden System handelt, kann die
Messzelle angepasst werden. Man unterscheidet zum Beispiel zwischen Mess-
zellen mit einem 2-, 3- oder 4-Elektrodensystem.
Ein 2-Elektrodensystem besteht aus einer Arbeitselektrode und einer Gegen-
elektrode, wobei das Wechselspannungssignal an der Gegenelektrode anliegt
und an der Arbeitselektrode der resultierende Strom gemessen wird. In Abbil-
dung 2.20 ist die Verteilung der Potentialpunkte über eine Messzelle mit zwei
Elektroden dargestellt. Bei der 2-Elektroden-Messanordnung wird die kom-
plette Messzelle gemessen samt der Vorgänge an den beiden Elektroden. Es
wird der Spannungsabfall zwischen den Potentialpunkten A und E detektiert.
Beim 3-Elektrodensystem wird eine Referenzelektrode hinzugefügt, mit de-
ren Hilfe das Potential an der Arbeitselektrode konstant gehalten und somit der
Einuss der Gegenelektrode weitestgehend eliminiert wird [221]. Für eine op-
timale Funktionsfähigkeit der Referenzelektrode muss diese möglichst nahe an
der Arbeitselektrode und möglichst weit entfernt von der Gegenelektrode po-
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sitioniert werden, also an Punkt B. Der Vorteil dieser Messanordnung besteht
darin, dass nur die Vorgänge an der Arbeitselektrode und nahe der Arbeits-
elektrode gemessen werden (Potential zwischen A und B in Abbildung 2.20)
und somit das Messergebnis weitestgehend unabhängig von den Vorgängen an
der Gegenelektrode ist. Das setzt jedoch voraus, das der Strom nicht durch die
Gegenelektrode limitiert wird. Aus diesem Grund wird meist eine platinier-
te Platinelektrode mit möglichst groÿer Oberäche gewählt, damit dort eine
groÿe Stromdichte gewährleistet ist. Diese Messmethode wird in der Elektro-
chemie am Häugsten verwendet und wurde auch in dieser Arbeit ausgewählt,
um die Bindung der Bakterien an die auf der Arbeitselektrode immobilisierten
Aptamere zu detektieren.
Beim 4-Elektrodensystem gibt es insgesamt vier Elektroden, wobei es sich
zumeist um vier identische Elektroden handelt. Mit dieser Methode kann der
Einuss aller Elektroden und somit ebenfalls der Einuss der Polarisation wei-
testgehend eliminiert werden. Bei dieser Messvariante wird detektiert, was in
dem Medium zwischen den Elektroden durch das angelegte Feld passiert (zwi-





Abbildung 2.20: Potentialpunkte A bis E über eine elektrochemische Messzelle mit zwei
Elektroden, an denen die Wechselspannung anliegt. Ein 2-Elektrodensystem misst den Span-
nungsfall zwischen Punkt A und E. Im Falle eines 3-Elektrodensystems bendet sich die
Referenzelektrode am Punkt B, wodurch nur der Spannungsabfall zwischen Punkt A und B
gemessen wird. Beim 4-Elektrodensystem benden sich die inneren Elektroden an Punkt B
und D und nur der Spannungsfall zwischen diesen beiden Punkten wird detektiert.
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hängig von den Vorgängen an den Elektrodenoberächen. Dieser Messaufbau
wird bei der Messung der Leitfähigkeit von Medien verwendet, in sogenannten
Konduktometern. Aber auch um Vorgänge an einer Membran zu messen, ist
diese Messanordnung geeignet oder um den Wachstum von Mikroorganismen
aufzunehmen, wobei sich der Widerstand der Lösung durch die Anreicherung
von Stowechselprodukten ändert.
2.4.3 Referenzelektroden
Die Spannung kann nur als Dierenz zwischen zwei Elektroden bestimmt wer-
den. Referenzelektroden sind dabei Elektroden mit bekanntem Potential, dass
sich unter gegebenen Bedingungen schnell einstellt und konstant bleibt. Das
Potential der Standardwasserstoelektrode (SHE) wurde als 0V deniert. Die
Standardwasserstoelektrode ist eine Platinelektrode, die in eine Lösung mit
der Wasserstoonenaktivität von 1M getaucht und von Wassersto bei einem
Druck von 1013 hPa umspült wird. Das Potential der anderen Referenzelek-
troden bezieht sich immer auf die SHE. Aufgrund des komplexen Aufbaus der
SHE, werden in der Praxis zumeist Elektroden zweiter Art eingesetzt. Dabei
handelt es sich um Elektroden aus Metallen und deren schwer löslichen Salzen.
Die Metallionen in Lösung stehen mit dem Salz im Gleichgewicht, wobei das
Anion des schwerlöslichen Salzes die Verbindung zur Testlösung bildet. Ändert
sich die Konzentration des Anions in der Testlösung, so ändert sich die Kon-
zentration des Salzes und somit ebenfalls die Konzentration des Metallions.
Somit ist das Elektrodenpotential von der Konzentration des Anions abhän-
gig. Das Prinzip wird im Folgenden anhand der Silber/ Silberchloridelektrode
(Ag/AgCl) näher erläutert. Bei der Ag/AgCl-Referenzelektrode laufen zwei
Reaktionen an der Elektrodenoberäche ab. Zum einen löst sich das Silber zu
geringen Teilen bis zur Sättigung in der Lösung. Diese Reaktion bezeichnet
man auch als Durchtrittsreaktion, da dabei ein Elektron an die Elektrode ab-
gegeben wird. Als Folgereaktion reagieren die Silberionen Ag+ mit dem Anion
Cl− der KCl-Lösung und fallen als schwer lösliches Silberchlorid AgCl aus. Da
diese Prozesse im Gleichgewicht stehen, laufen sie jeweils in beide Richtungen
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ab. Aus den beiden Einzelreaktion ergibt sich die Elektrodenreaktion.
Durchtrittsreaktion: Ag(s)  Ag+ + e−
Folgereaktion: Ag+ + Cl−  AgCl
Elektrodenreaktion: Ag(s) + Cl−  AgCl + e−
Die Durchtrittsreaktion ist eine Redoxreaktion, da Silber oxidiert bzw. Sil-
berionen reduziert werden. Die Abhängigkeit des Elektrodenpotentials E von
den Aktivitäten der Redoxpartner aOx/aRed wird durch die Nernst-Gleichung
beschrieben:






mit E0 das Standardelektrodenpotential, R die Gaskonstante, T die Tempera-
tur, F die Faradaykonstante, z die Anzahl der übertragenen Elektronen.






· ln aAg+ (2.10)












· ln aCl− (2.11)
Das Standardelektrodenpotential E0 von Silber (Ag/Ag+) beträgt entspre-
chend der elektrochemischen Spannungsreihe +0, 8V . Das Löslichkeitsprodukt
von Silberchlorid KL(AgCl) ist 1, 74 · 10−10 mol2/l2. Bei 25◦C und einer Ak-
tivität der Chloridionen aCl− von 1 ergibt sich ein Elektrodenpotential der
Halbzelle E(Ag/AgCl) von:
E0(Ag/AgCl) = +0, 2223V
In einer 3M KCl-Lösung beträgt das Halbzellenpotential 0,207V, in ei-
ner gesättigten KCl-Lösung 0,197V. Daran ist zu erkennen, wie stark das
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Potential von der Konzentration der Chlorid-Ionen abhängt. Eine Ag/AgCl-
Referenzelektrode besteht aus einem Gehäuse, das die Silber-/Silberchlorid-
elektrode und die gesättigte KCl-Lösung umgibt, sowie einer Fritte, die die
KCl-Lösung mit der Lösung in der Messkammer verbindet. Die Fritte kann
aus unterschiedlichen Materialien bestehen, z.B. Keramik, Vycor oder Asbest.
Sie sollte den Fluss der Cl−-Ionen ermöglichen, um den Ausgleich des Poten-
tials zu garantieren. Jedoch sollte die Flieÿrate so gering wie möglich sein,
um die Kontamination der Messlösung zu vermeiden. Um eine hohe Quali-
tät der Messung zu gewährleisten, sollte die Konzentration des Anions in der
Testlösung möglichst konstant bleiben. Für Testlösungen mit sehr geringen
Ionenkonzentrationen wird der Einsatz von Referenzelektroden mit doppel-
ter Fritte zur Minimierung der Kontamination notwendig. Die Impedanz der
Referenzelektrode sollte zudem möglichst klein sein, um eine Oszillation des
Potentiostaten zu verhindern. Da die Impedanz steigt, je geringer die Flieÿrate
ist, muss dementsprechend ein Kompromiss gefunden werden. Das Potential
der Referenzelektrode muss regelmäÿig überprüft werden, um Fehlfunktionen
vorzubeugen. Für den in dieser Arbeit entwickelten Biosensor wurde das 3-
Elektrodensystem mit einer Ag/AgCl-Referenzelektrode gewählt. Details zu
der Referenzelektrode und deren Vermessung stehen im Abschnitt 4.3.1.
2.4.4 Messtechnik der Impedanzspektroskopie
Der stark vereinfachte Aufbau eines Potentiostaten für ein 3-Elektrodensystem
ist in Abbildung 2.21 gezeigt. Mit dem Signalgenerator wird ein Wechselspan-
nungssignal Uac auf der Gleichspannung Udc generiert und an der Gegenelek-
trode eingespeist. Dem Anschluss für die Referenzelektrode muss ein groÿer
Eingangswiderstand Zin vorgeschaltet sein, damit kein Strom über die Refe-
renzelektrode ieÿt. Über einen Operationsverstärker wird das Potential an der
Referenzelektrode mit der anliegenden Wechselspannung verglichen und über
eine Rückkopplung korrigiert. Diese Korrektur ndet permanent während der
Messung statt. Der durch das System ieÿende Strom wird an der Arbeits-
elektrode indirekt durch den Spannungsabfall über einen Messwiderstand Rm
gemessen. Die Wahl des Rm spielt für die Genauigkeit der Messung eine groÿe
Rolle, denn je näher Rm an der Impedanz des Systems, desto genauer die
Messung des Stroms. Bei vielen Impedanzanalysatoren wird Rm während der
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Abbildung 2.21: Vereinfachte Darstellung der Schaltung eines Potentiostaten für eine elek-
trochemische Messzelle mit einem 3-Elektrodensystem. WE= Arbeitselektrode, CE= Ge-
genelektrode, RE= Referenzelektrode, Rm= Messwiderstand. Eine genaue Beschreibung
bendet sich im Text.
Messung umgeschaltet, um die Genauigkeit über den gesamten Frequenzbe-
reich konstant zu halten. Abhängig vom verwendeten Frequenzbereich erhält
man verschiedene Informationen über das System. Im Frequenzbereich von
102 − 1010Hz werden Relaxationsmechanismen detektiert, d.h. die Bewegung
von Ladungsträgern und Dipolen. Allgemein erhältliche Impedanzanalysatoren
verfügen zumeist über einen Messbreich von 1mHz bis 1GHz.
Die Impedanz eines elektrochemischen Systems ist von der Temperatur ab-
hängig und schon kleinste Änderungen der Temperatur können die Messung be-
einussen, daher müssen Impedanzmessungen entweder in temperierten Mess-
zellen durchgeführt oder die gemessene Impedanz rechnerisch mit der gemesse-
nen Temperatur korrigiert werden. Äuÿere elektrische und magnetische Felder
können die Messung ebenfalls beeinussen, daher ist abhängig von den vorhan-
denen Umgebungseinüssen ggf. eine Abschirmung durch einen faradayschen
Käg erforderlich.
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Abbildung 2.22: Strom-Spannungs-Kurve eines elektrochemischen Messsystems - Quasi-
Linearität durch Anlegen kleiner Spannungen zur Einhaltung des Linearitätskriteriums.
2.4.5 Messdatenqualität
Für den Erfolg der Untersuchung ist eine hohe Qualität der Messdaten erforder-
lich. Die Qualität der Messdaten ist nicht nur vom Aufbau des Impedanzanaly-
sators und der elektrochemischen Messzelle, sondern vor allem vom Anwender
abhängig. Um eine gute Qualität zu gewährleisten, müssen die Bedingungen
der Linearität, Stationarität und Kausalität eingehalten werden.
Die Linearität bezieht sich auf den Verlauf der angelegten Spannung zum
erhaltenen Stromsignal. Gegeneinander aufgetragen sollten diese eine linea-
re Abhängigkeit aufweisen. In elektrochemischen Zellen sind jedoch Abwei-
chungen davon nicht zu vermeiden (siehe Abbildung 2.22). Um der Bedingung
der Linearität zu entsprechen, wird daher in der Regel eine möglichst klei-
ne Amplitude (1-30mV) des Wechselspannungssignals gewählt und ein quasi-
lineares Verhalten beobachtet. Die Einhaltung der Linearität und die optima-
len Amplitude werden für den entwickelten impedimetrischen Aptasensor im
Abschnitt 4.3.3 untersucht.
Mit Kausalität ist der direkte Zusammenhang des Messsignals mit dem
Messstimulus gemeint, um die eindeutige Zuordnung eines angelegten Signals
und einem beobachteten Signal und somit Rückschlüsse auf das Bindungsevent
zu gewährleisten.
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Ein zu untersuchendes System ist stationär, wenn es sich im Gleichgewicht
bendet. Stationarität setzt eine zeitliche Invarianz des Systems voraus, d.h.
die Impedanz darf sich während der Messung nicht verändern. Dies kann bei
elektrochemischen Systemen nur selten gewährleistet werden, da durch kleinste
Veränderungen des Systems, z.B. durch Adsorption von Unreinheiten aus der
Lösung an der Elektrodenoberäche, Anreicherung von Produkten, Entstehung
von Defekten in der Elektrodenbeschichtung oder lokalen Temperaturverände-
rungen, die Impedanz mit der Zeit driftet. Es ist allgemein anerkannt, dass
die Bedingungen der Stationarität und Kausalität erfüllt sind, wenn der Drift
signikant langsamer ist als die Messung. Inzwischen gibt es auch zahlreiche
Ansätze, die Drift mathematisch zu korrigieren [222]. Es sollte jedoch darauf
geachtet werden, dass nach einer Veränderung des Systems, diesem genügend
Zeit gegeben wird, ins chemische Gleichgewicht zurückzunden bevor die Im-
pedanz gemessen wird.
2.4.6 Ersatzschaltbilder und ihre Elemente
Die Impedanzmessdaten hoher Qualität werden als Bode- oder Nyquist- Dia-
gramm dargestellt. Daraus kann abgelesen werden, welche Tendenz die Im-
pedanz während des zu untersuchenden Prozesses zeigt. Zum Beispiel sinkt
die Impedanz eines Elektrolyten bei der Zugabe von Kochsalz. Welche Pro-
zesse jedoch am Abfall der Impedanz beteiligt sind, ist bei komplexen Syste-
men nicht zu erkennen. Eine Möglichkeit mehr Informationen aus den Impe-
danzdaten zu gewinnen, ist die Verwendung von Ersatzschaltbildern, die die
Vorgänge im zu untersuchenden System beschreiben. Ersatzschaltbilder sind
Schaltkreise aus elektrischen Bauelementen oder Äquivalenten, die die chemi-
schen Prozesse repräsentieren. Die einfachste elektrochemische Messzelle be-
steht aus zwei Platin-Elektroden, die in einen Elektrolyten gehalten werden.
Der Elektrolyt ist weniger leitfähig als die elektrischen Leitungen, daher stellt
dieser einen Widerstand für den Strom dar, welcher als Lösungswiderstand
Rsol bezeichnet wird. In einem Ersatzschaltbild kann also der Elektrolyt durch
einen Widerstand repräsentiert werden. Die Eigenschaften eines Widerstandes
sind bekannt, ebenso sein Verhalten. Die Impedanz eines Widerstandes ist un-
abhängig von der Frequenz und zeigt eine Phasenverschiebung von 0 (siehe
72
2.4. DIE ELEKTROCHEMISCHE IMPEDANZSPEKTROSKOPIE
Z' /Ohm





























Abbildung 2.23: Impedanz eines Widerstandes (50 Ω) dargestellt als Nyquist-Diagramm
(links) und Bode-Diagramm (rechts)
Abbildung 2.23). Daher ist die Impedanz gleich dem Wert des Widerstandes:
ZR = Rsol (2.12)
Der Wert des Lösungswiderstandes Rsol ist abhängig von der spezischen
Leitfähigkeit des Elektrolyten κ und der Zellkonstanten k der Messzelle. Die
Zellkonstante deniert sich durch den Quotienten aus Länge l und Quer-








Sind diese Werte bekannt, so kann der Widerstand und dessen Impedanz
berechnet werden. Umgekehrt kann aus der gemessenen Impedanz der Wi-
derstand und bei bekannter Zellkonstante die Leitfähigkeit des Elektrolyten
bestimmt werden. Dieses Prinzip nutzen Konduktometer, um mit einem 4-
Elektrodensystem die Leitfähigkeit von Lösungen zu bestimmen.
Ein elektrochemisches System bestehend aus nur zwei Elektroden in einer
Elektrolytlösung besteht jedoch nicht nur aus einem Widerstand. Durch die
angelegte Wechselspannung entsteht ein elektrisches Feld, in dem sich die La-
dungsträger des Elektrolyten, die Ionen, ausrichten und zur Elektrode mit
gegensätzlicher Ladung bewegen, wodurch sich an der Elektrodenoberäche
eine Schicht von Ionen bildet. Dieses Phänomen bezeichnet man als Doppel-
schicht. Die Schicht nahe der Elektrode wird als starr angesehen und durch das
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Abbildung 2.24: Doppelschicht an einer Elektrode (M) in einer Elektrolytlösung entspre-
chend dem Sternmodell zusammengesetzt aus einer starren Doppelschicht (ä.H. = äuÿere
Helmholtz-Schicht), in der das Potential ϕ linear mit zunehmender Distanz x von der Elek-
trode abfällt, und einer diusen Doppelschicht, in der das Potential exponentiell abfällt.
ϕL = Potential der Lösung, ϕM = Potential der Elektrode, a/2 = Radius der solvatisier-
ten Überschuss Ionen [Abbildung: Gouy-Chapman Modell.png von Marvin Radke, Lizenz:
CC-BY-SA-4.0, URL]
Helmholtz-Modell beschrieben, wonach das Potential in dieser Schicht linear
mit der Distanz x zur Elektrode abfällt (siehe Abbildung 2.24). Die Helmholtz-
Schicht ist typischerweise einige Zehntel Nanometer (Å) dick. Die Bildung von
zwei parallelen Schichten gegensätzlicher Ladung entspricht dem Prinzip ei-
nes Kondensators. Die Kapazität eines Plattenkondensators berechnet sich aus
dem Produkt von der Permittivität im Vakuum ε0, der relativen Permittivität






Hinter der starren Helmholtz-Schicht werden weiterhin Ionen durch die
Elektrode angezogen. Durch Konvektion und Migration wird diese Schicht mit
zunehmender Entfernung von der Elektrode diuser. Die diuse Schicht wird
durch das Gouy-Chapman-Modell beschrieben, wobei hier das Potential ex-
ponentiell mit der Entfernung x von der Elektrode abfällt. Die dierentielle
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Abbildung 2.25: Impedanz einer Kapazität (1µF ) dargestellt als Nyquist-Diagramm (links)
und Bode-Diagramm (rechts)
mit z = Ladungszahl, F = Faradaykonstante, ε = Permittivität des Elek-
trolyten = ε0εr, c = Konzentration der Ladungsträger im Elektrolyten, R =
universelle Gaskonstante, T = Temperatur, ϕ = Potential der Elektrode, ϕ0
= Nullladungspotential.
CG ist im Gegensatz zu CH von der Elektrolytkonzentration und der Tem-
peratur abhängig. Das Gouy-Chapman-Modell allein versagt jedoch bei ho-
hen Elektrolytkonzentrationen (>1mM). Das Stern-Modell vereint daher das










Die Impedanz eines Kondensators ist von der Frequenz abhängig und hat






Das Ersatzschaltbild für zwei Platinelektroden in einer Elektrolytlösung
wird durch zwei Kondensatoren in Reihe mit einem Widerstand beschrieben.
Sind die beiden Platinelektroden identisch, so können die beiden Kondensa-
toren zu einem zusammengefasst werden. Auch bei der Messung mit einer
Referenzelektrode kann die Kapazität der Gegenelektrode vernachlässigt wer-
den:
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In elektrochemischen Systemen mit Puerlösungen werden im Allgemeinen
keine Elektronen von der Elektrode auf die Lösung übertragen und die Impe-
danz nimmt bei kleinen Frequenzen groÿe Werte an. Der Groÿteil der Impedanz
wird durch den Elektrolyten bestimmt. Um Informationen über die Vorgänge
an einer Elektrodenoberäche zu erhalten, wird auf sogenannte Redoxmedia-
toren zurückgegrien, die den Transfer erleichtern und die Impedanz senken.
Redoxmediatoren wurden bei der Entwicklung von enzymatischen Biosenso-
ren eingesetzt, da Enzyme oftmals durch die Nähe zur Elektrodenoberäche
an Aktivität verlieren. Daher wurden die Enzyme mit ausreichend Abstand
zur Elektrode immobilisiert und Mediatoren zum Transfer der Elektronen zwi-
schen Elektrode und Enzym eingesetzt. Heutzutage spielen Redoxmediatoren
in vielen Bereichen eine groÿe Rolle, wie z.B. in Klärwerken zur Entfernung
von organischen Kontaminationen [223], in Biokraftstozellen [224] oder in
Batterien. Mithilfe von Redoxmediatoren kann man die Impedanz eines Sys-
tems auf den Bereich mit der höchsten Sensitivität des Messgerätes einstel-
len. Typische Redoxmediatoren haben eine hohe Aktivität, d.h. eine hohe
heterogene Elektronentransferkonstante (k0) und eine hohe Diusivität, d.h.
hohe Diusionskonstanten (Dox/red ). Ein Redoxmediator kann sowohl Elek-
tronen von der Elektrode aufnehmen als auch an diese abgeben. Der zumeist
in der Elektrochemie verwendete Redoxmediator ist Hexacyanoferrat (Abbil-
dung 2.26), ein chemischer Komplex, in dessen Mitte ein Eisenatom gebunden
ist und der zwei Oxidations-Zustände annehmen kann, 3- und 4-. Der Trans-
fer von einem Zustand in den anderen geschieht sehr schnell (k0 ~ 0,1 cm/s
[225]). Ein weiterer Vorteil der Nutzung von Redoxmediatoren ist, dass sich
das Gleichgewicht des Systems schnell einstellt. Im Gleichgewicht ist die Be-
dingung der Stationarität erfüllt. In dieser Arbeit wurde der Redoxmediator
Kaliumhexacyanoferrat (K3/4[Fe(CN)6]) verwendet, um den Ladungstransfer
in der Messzelle zu ermöglichen und somit die Vorgänge an der Elektrodeno-
beräche untersuchen zu können.
Findet in dem elektrochemischen Messsystem ein Transfer von Ladung zwi-
schen Elektrolyt und Elektrode statt, so muss eine faradaysche Impedanz dem
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Abbildung 2.26: Das Redoxsystem von Hexacyanoferrat
Ersatzschaltbild hinzugefügt werden. Die faradaysche Impedanz besteht aus ei-
nem Ladungstransferwiderstand (Rct) und einer Warburg-Impedanz (W). Der
Ladungstransfer zum Elektrolyten ist langsamer als der im elektrischen Leiter
und stellt somit einen zusätzlichen Widerstand dar. Die Impedanz des Rct ist
unabhängig von der Frequenz und zeigt keine Phasenverschiebung:
Zct = Rct (2.18)
Zur Ermöglichung des Ladungstransfers müssen die Ladungsträger zur Elek-
trodenoberäche diundieren, meist durch die Doppelschicht hindurch, ein
Prozess, der deutlicher langsamer ist als der Ladungstransfer. Diese Diusi-
on von Ladungsträgern wird durch die Warburg-Impedanz beschrieben [226].
Die Warburg-Impedanz hat eine konstante Phase von 45◦, die unabhängig von
der Frequenz ist, jedoch ist der Impedanzbetrag invers proportional zur Wur-
zel der Frequenz. Unter der Voraussetzung einer ungehinderten Diusion zu








wobei Aw der Warburgkoezient, j die imaginäre Zahl
√
−1 und ω die Kreis-
frequenz 2πf sind.
Ohne die Diusion der Ladungsträger ndet kein Ladungstransfer statt, so-
mit sind diese beiden Elemente in Reihe geschaltet. Die faradaysche Impedanz
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Abbildung 2.27: Ersatzschaltbilder - links: das Randles Ersatzschaltbild beschreibt ein
elektrochemisches System bestehend aus einer Elektrode in einer Elektrolytlösung mit Elek-
tronentransfer (faradaysche Impedanz); rechts: das modizierte Randles Ersatzschaltbild
beschreibt ein elektrochemisches System bestehend aus einer polykristallinen Elektrode in
einer Elektrolytlösung mit Elektronentransfer (faradaysche Impedanz)
Zf wird wie folgt deniert:
Zf = Zct + ZW (2.20)
Dagegen nden der Ladungstransfer und die Bildung der Doppelschicht par-
allel statt, wobei der Strom entweder über die Ladungsträger oder die Dop-
pelschicht ieÿen kann. Daher sind der Kondensator und die faradaysche Im-
pedanz im Ersatzschaltbild parallel angeordnet. Das Ersatzschaltbild für eine
elektrochemische Messzelle mit zwei Elektroden in einer Elektrolytlösung mit
vorhandenem Elektronentransfer ist in Abbildung 2.27 dargestellt und wird
nach seinem Entdecker Randles circuit genannt [227].
Dabei entspricht Rsol dem Lösungswiderstand des Elektrolyten, Cdl der
Doppelschichtkapazität repräsentiert durch einen Kondensator, Rct dem La-
dungstransferwiderstand und W ist die Warburg-Impedanz, die die Diusion
der Ladungsträger zur Elektrode beschreibt.
Mikroskopisch betrachtet sind die Oberächen der Elektroden in realen
elektrochemischen Messzellen eher rau (z.B. durch Polykristallinität), d.h. die
Schichtdicke der aufgetragenen leitenden Schicht (z.B. Gold) variiert, das elek-
trische Feld ist nicht durchgehend homogen und strukturierte Elektroden zei-
gen sogenannte Randeekte. All dies führt zur Abweichung vom idealen Ver-
halten eines Kondensators, daher wird die Doppelschichtkapazität in der Praxis
durch ein Konstantphasenelement (CPE) ersetzt. Die Impedanz des CPE ist
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Wie der Kondensator, weist das CPE eine von der Frequenz unabhängige
Phase auf, jedoch beträgt diese (n∗90◦), wobei n als Faktor für die Inhomogeni-
tät angesehen werden kann. Je gröÿer die Abweichung vom idealen Verhalten,
desto kleiner ist n (0 > n > 1). Die Warburg-Impedanz ist eine besondere
Form des CPE mit n=0,5.
Bei der Verwendung einer polykristallinen Arbeitselektrode wird das Rand-
les Ersatzschaltbild angepasst und der Kondensator Cdl durch ein CPE ersetzt
(siehe Abbildung 2.27).
2.4.7 Kurvenanpassung und Modelle
Um aus den Impedanzmessdaten mithilfe der entwickelten Ersatzschaltbilder
Informationen zu gewinnen, müssen diese mittels nicht-linearer Kurvenanpas-
sung extrahiert werden. Dieser Vorgang wird auch als Fitten bezeichnet.
Dabei wird eine nicht-lineare Regression der aus dem Ersatzschaltbild und
den vorgegebenen Startwerten berechneten Impedanz an die gemessene Impe-
danz für das ganze Frequenzspektrum durchführt. Die Werte werden solange
angepasst, bis ein Minimum der Abweichungsquadrate erreicht wird. Es gibt
verschiedene Algorithmen, wobei Levenberg-Marquardt [228] wohl der bekann-
teste ist. Bei dem Levenberg-Marquardt-Algorithmus besteht die Gefahr an
einem lokalen Minimum hängen zu bleiben, daher wurde für das Fitten der
Impedanzspektren in dieser Arbeit der Downhill-Simplex-Algorithmus [229]
verwendet.
Die Wahl eines Ersatzschaltbildes für das zu untersuchende System ist un-
abdingbar, um an die gesuchten Informationen zu gelangen. Die Wahl eines
falschen Ersatzschaltbildes kann zu falschen Informationen führen. Ein zu kom-
plexes Ersatzschaltbild hat zu viele Freiheitsgrade und erschwert das Finden
eines Minimums. Daher ist ein Verständnis der Vorgänge in der Messzelle auf
molekularer Ebene von groÿer Bedeutung.
Als Maÿ für die Passfähigkeit des gewählten Ersatzschaltbildes kann zum
Einen die Gröÿe der Abweichungsquadrate (angegeben als die Güte des Fits
χ2) herangezogen werden. Allerdings ist dies kein Maÿ für die Richtigkeit des
Ersatzschaltbildes, denn zwei verschiedene Ersatzschaltbilder können das glei-
che Impedanzspektrum repräsentieren.
Eine andere Möglichkeit, Informationen aus den gemessenen Impedanzda-
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Abbildung 2.28: Ablauf der Analyse eines Impedanzexperimentes mit den zwei möglichen
Wegen über die Erarbeitung eines Ersatzschaltbildes und dem Fitten der Impedanzspek-
tren oder der Erstellung eines physikalischen Modells. Reproduziert aus [97] [Seite 10] mit
Erlaubnis von John Wiley and Sons.
ten zu gewinnen, ist die Erstellung eines mathematischen Modells (siehe Ab-
bildung 2.28). Die anhand des Modells berechnete Impedanz kann dann mit
der gemessenen Impedanz verglichen werden. Der Vorteil eines physikalischen
Modells ist, dass nicht die einzelnen Parameter des Ersatzschaltbildes sondern
auch die darunter liegenden Parameter wie Temperatur, Diusionskonstanten,
etc. betrachtet werden können.
In dieser Arbeit wurde eine gemischte Vorgehensweise gewählt. Als erstes
wurde anhand der auftretenden Prozesse in der elektrochemischen Messzel-
le ein Ersatzschaltbild erarbeitet. Das Fitten der Impedanzspektren mit dem
Ersatzschaltbild gibt wichtige Hinweise dazu, welche Prozesse für den Bin-
dungsprozess relevant sind und welche Parameter von der Konzentration des
Analyten abhängen. Dann wurde basierend auf diesem Ersatzschaltbild ein
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physikalisches Modell erstellt. Mit dem physikalischen Modell kann untersucht
werden, welche physikalischen Gröÿen die Impedanzänderung repräsentieren
und somit für die Bindung von S. aureus an die immobilisierten Aptamere
relevant sind. Durch diese Kombination können Informationen über die Vor-
gänge an der Elektrodenoberäche gewonnen werden. Dafür sind fundamentale
Kenntnisse der elektrochemischen Prozesse in der Messzelle als auch den zu-
grunde liegenden physikalischen Prinzipien notwendig. Die Erarbeitung des
physikalischen Modells wird in Abschnitt 4.5 beschrieben.
2.4.8 Impedimetrische Biosensoren zur Detektion von S.
aureus
Die EIS ist bereits in zahlreichen Forschungslaboren etabliert und wird für
die Charakterisierung der elektrochemischen Material- und Systemeigenschaf-
ten genutzt. Auch in der Industrie ndet die EIS bereits Anwendung, wie
zum Beispiel zur Bestimmung des Ladungszustandes von Batterien [230], der
Überprüfung der Qualität von Beschichtungen [231] oder die Detektion von
Korrosionsstellen [232]. In der Petrochemie als auch in der Lebensmittelindus-
trie wird die Impedanzspektroskopie zur Charakterisierung von Emulsionen
verwendet, zur Bestimmung des Wassergehalts von Petroleum [233] bzw. des
Gefrierpunktes von Eiskremmischungen [234]. Weiterhin wird sie genutzt, um
die Qualität von Fleisch zu beurteilen [235] oder den Gehalt von freien Fett-
säuren in Olivenöl zu bestimmen [236]. In der medizinischen Diagnostik wird
die EIS als Bioimpedanz bezeichnet und unter anderem zur Bestimmung des
Körperfetts [237] und zur Diagnose von Brustkrebs verwendet [238, 239].
Im Bereich der Biosensorik ist die EIS vielversprechend, vor allem, da im
Gegensatz zu den weit verbreiteten optischen Methoden mit der EIS markie-
rungsfrei gemessen werden kann. Das Review von Bahadir et al. [240] zeigt
zahlreiche erfolgreiche Umsetzungen von impedimetrischen Biosensoren, die
vor allem durch ihre kurzen Analysezeiten hervorstechen, aber ebenso hohe
Sensivitäten (µM bis aM) und gute Reproduzierbarkeit aufweisen. Obwohl
das Review keine Biosensoren für S. aureus enthält, zeigt es den Erfolg der
EIS in der Biosensorik. Die Publikation von Wang et al. überblickt impedime-
trische Biosensoren für den Nachweis von Pathogenen in Lebensmitteln [241].
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S. aureus Peptide 30 min 100 Wasser [242]
S. aureus Antikörper 1-2 h 100 - [243]
S. aureus Antikörper - 10 - [244]
S. aureus Antikörper - 10 - [245]
S. aureus Antikörper - 4,4 - [246]
staphylococcal
enterotoxin B
Aptamer 100 min 6 pM Milch [247]




Auch hier werden die bereits erwähnten Vorteile von impedimetrischen Biosen-
soren ersichtlich, erweitert um die mögliche Miniaturisierung des Messaufbaus.
Das Review von Wang et al. enthält ein Beispiel für das Pathogen S. aureus,
welches in diesem Abschnitt neben ein paar weiteren impedimetrischen Biosen-
soren für die Detektion von S. aureus näher erläutert wird (siehe Tabelle 2.8).
Liu et al. [242] beschreiben einen impedimetrischen Biosensor basierend
auf synthetischen Peptiden (sAMPs), die für ihre antibakterielle Wirkung auf
verschiedene Bakterien bekannt sind und die minimale Hemmkonzentrationen
von 5-20µM aufweisen. Liu et al. zeigen, dass diese Peptide als biologische
Erkennungselemente in Biosensoren verwendet werden können. Dazu wurde
der Peptidsequenz ein Cystein zur Immobilisierung auf Gold und drei Glyci-
ne als Spacer angehängt. Die Bindung von vier verschiedenen Bakterienarten,
darunter S. aureus , wurde mit der EIS untersucht, wobei ein Detektionslimit
von 100 KbE per ml in Tris-HCl-Puer bestimmt wurde. Sowohl tote als auch
lebende Bakterien zeigten einen Anstieg der Impedanz, wobei der Anstieg bei
toten Zellen geringer war, was darauf hinweist, dass die sAMPs an Membran-
strukturen binden. Eventuell könnte durch die Modikation der Peptidsequenz
eine Spezizität für eine Bakterienart erzeugt werden, was den Sensor durch
seine kurze Analysezeit von 30 Minuten zu einer möglichen Alternative für die
kostengünstige Detektion von S. aureus machen würde.
Obwohl der von Liu et al. beschriebene Sensor nur 100µl Probenvolumen
benötigt, hat die Entwicklung einer Mikrouidik gewisse Vorteile für die späte-
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re Anwendung, wie zum Beispiel die einfache Automatisierung des Prozesses.
Solch ein mikrouidischer Biosensor mit einer nanoporösen Aluminiumoxid-
membran modiziert mit spezischen Antikörpern zur Detektion von E. coli
und S. aureus wurde von Tan et al. entwickelt [243]. Die Antikörper wurden
mittels eines Silans auf der Membran immobilisiert und anschlieÿend mit der
Probe inkubiert, bis sich nach 1-2 h ein Gleichgewicht eingestellt hat. Die Mes-
sung der Impedanz ergab ein Detektionslimit von 100 KbE/ml. Die Vorteile
der Mikrouidik gleichen sich mit den Nachteilen der langen Inkubationszeit
und der geringen Sensitivität aus.
Ein weiterer Immunosensor mit einem Detektionslimit von 10 KbE/ml in
PBS wurde von Braiek et al. entwickelt [244]. Der Sensor zeichnet sich durch
seinen simplen Aufbau aus, bei dem eine Goldelektrode zuerst mit Merkapto-
propionsäure (MPA) und anschlieÿend mit dem Antikörper über die mittels
EDC/NHS aktivierten Carboxylgruppen modiziert wurde. Verschiedene Bak-
terienkonzentrationen in PBS wurden mit der EIS vermessen in Anwesenheit
von 8mM Kaliumhexacyanoferrat als Redoxmediator. Der Nachteil hierin liegt
in der Verwendung einer Standardmesszelle, die keine Mikrouidik beinhaltet
und bei der 20ml bis 50ml Probenvolumen benötigt werden. Dafür zeigten die
Messwerte eine gute Reproduzierbarkeit mit einer durchschnittlichen Stan-
dardabweichung von 8%.
Während Braiek et al. mit Merkaptopropionsäure (MPA) eine sehr dünne
SAM verwendet und somit Impedanzmesswerte im Bereich von 200Ω bis 1 kΩ
erhalten hat, wurde bei Bekir et al. [245] die Goldelektrode mit einer SAM
aus Merkaptohexadekansäure modiziert, wodurch Impedanzen von 50 kΩ bis
100 kΩ gemessen wurden. Die höheren Impedanzen sind ebenfalls durch die
geringere Konzentration des Redoxmediators K3/4[Fe(CN)6] von 5mM bedingt.
Der spezische Antikörper wurde ebenfalls durch EDC/NHS-Aktivierung auf
der Elektrode immobilisiert und es konnte ein Detektionslimit von 10KbE/ml
bestimmt werden. Jedoch ist bei diesem Sensor der Bogen im Nyquistdiagramm
nicht komplett und somit die Bestimmung des Transferwiderstandes mit einer
höheren Standardabweichung verbunden.
Als letzter Immunosensor sei die Publikation von Wu et al. genannt [246].
Hierin wurde der Antikörper auf ein Nanokomposit aus reduziertem Graphen
und Kupfer Cu(II) mittels EDC/NHS-Aktivierung immobilisiert. Die Impe-
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danzmessung erfolgte in PBS mit 5mM K3/4[Fe(CN)6] und es wurden kei-
ne Wiederholungsmessungen durchgeführt. Die Untersuchungen ergaben, dass
kein signikanter Unterschied in der Impedanz von normalen zu gestressten
S. aureus vorliegt und ein Detektionslimit von 4,4 KbE/ml erreicht werden
konnte. Die Spezität des impedimetrischen Immunosensors wurde nicht un-
tersucht.
Neben den impedimetrischen Immunosensoren wurden während der Lite-
raturrecherche bis einschlieÿlich Juli 2018 nur zwei Publikationen zu impe-
dimetrischen Aptasensoren zur Detektion von S. aureus bzw. dessen Toxin
gefunden. Xiong et al. beschreiben die Detektion von staphylococcal entero-
toxin B (SEB) [247] mit thiol-modizierten Aptameren immobilisiert auf Gol-
delektroden und geblockt mit Merkaptohexanol. Bei der Anbindung von SEB
an die Elektrodenoberäche wird der Ladungstransfer des Redoxmediators
K3/4[Fe(CN)6] behindert und die Impedanz steigt. Damit konnte ein Detek-
tionslimit von 0,17 ng/ml innerhalb von 100 Minuten erreicht werden. Trotz
recht langer Analysezeit weist der Sensor eine hervorragende Spezität auf
und gespikte Milch-, Milchpulver- und Reispulverproben zeigten Wiedern-
dungsraten von 77-118,6%, wobei die Abweichung der Messwerte zu einem
Standard-ELISA weniger als 10% betrugen.
Jia et al. beschreiben einen impedimetrischen Aptasensor zur Detektion
von S. aureus basierend auf einem Nanokomposit aus reduziertem Graphen-
oxid und Goldnanopartikeln [248]. Das darin verwendete Aptamer SA43 wurde
von Cao et al. [189] mittels des Zell-SELEX entwickelt. Das thiolmodizierte
Aptamer wurde über die Mercaptidbindung auf die Goldnanopartikel auf der
Graphenoxidelektrode immobilisiert und mit Mercaptoethanol geblockt (Ab-
bildung 2.29). Die Impedanzmessung ergab ein Detektionslimit von 10KbE
per ml bei einer Analysezeit von 1h. Sieben verschiedene aptamer-modizierte
Elektroden wurden unter gleichen Bedingungen hergestellt und vermessen, wo-
durch sich eine relative Standardabweichung von 4,3% errechnen lies. Fisch-
und Wasserproben wurden mit S. aureus gespikt und mit dem beschriebenen
Aptasensor vermessen, wobei Wiederndungsraten von 92-114% erreicht wur-
den. Für den Nachweis von S. aureus in Lebensmitteln ist ein Detektionslimit
von 104KbE/g Lebensmittel notwendig und somit eine kostengünstigere und
weniger aufwendige Oberächenmodizierung vorteilhaft. Zudem ist bei dem
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Abbildung 2.29: Impedimetrischer Aptasensor zur Detektion von S. aureus - Glaskohlen-
stoelektroden wurden mit Graphenoxid und Goldnanopartikeln modifziert. Die S. aureus-
bindenden Aptamere wurden an die Goldnanopartikel immobilisiert. Zur Verhinderung un-
spezischer Bindungen wurde die restliche Fläche mit Mercaptoethanol geblockt. Die Bin-
dung von S. aureus verursachte einen Anstieg der Impedanz. Reproduziert aus [248] mit
Erlaubnis von Springer Nature.
per Zell-SELEX entwickelten Aptamer unbekannt, welche Moleküle gebunden
werden. Es konnte die Selektivität des Aptasensors für S. aureus gegenüber
E. coli und eine nicht denierte Art von Salmonellen gezeigt werden. Jedoch
sollte dieser Test für ähnlichere Spezies wie z.B. S. epidermidis wiederholt wer-
den.
Im Allgemeinen erreichen impedimetrische Biosensoren für den Nachweis
von S. aureus ein Nachweislimit von <100 KbE/ml. Sie haben kurze Messzei-
ten, weisen aber ein Mangel an der Validierung mittels Realproben auf.
2.5 Schlussfolgerungen
Die Literaturrecherche in allen Teilbereichen zeigt, dass es bereits zahlreiche
Publikationen über die Entwicklung von Biosensoren für die Detektion von
S. aureus gibt. Am häugsten sind optische und elektrochemische Transdu-
cer vertreten. Als häugstes Erkennungselement werden Antikörper verwen-
det, gefolgt von Oligonukleotid-basierten Ansätzen. Auch Aptamere sind be-
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reits als Erkennungselement etabliert, aber es gibt nur einen impedimetrischen
Aptasensor zur Detektion von S. aureus (Jia et al. 2014 [248]). Die unteren
Nachweisgrenzen (LoD) der entwickelten Biosensoren reichen von 1KbE/ml
bis 5 · 106KbE/ml, wobei elektrochemische Biosensoren im Allgemeinen hö-
here Sensitivitäten aufweisen als optische. Zwei elektrochemische Biosensoren
erreichten die Nachweisgrenze von einer einzigen Zelle pro ml und zwar zum
einen der amperometrische Immunosensor von de Ávila et al. [124] und der po-
tentiometrische Aptasensor von Hernández et al. [220]. Bei den meisten Bio-
sensoren wurde die Evaluierung mit Realproben entweder ganz weggelassen
oder mit gespikten Lebensmitteln wie z.B. Milch oder Fleisch durchgeführt.
Dies liegt vermutlich an dem begrenzten Zugang zu medizinischen Realpro-
ben, der nötigen Laborausstattung oder dem teuren Transport dieser Patho-
gene der Risikogruppe 2. Bei den Aptasensoren ist der Groÿteil der Realproben
Wasser, was vermutlich auf die Anforderung an pH, Ionenaktivität und Tem-
peratur für die korrekte Faltung zurückzuführen ist, dessen Prozess noch nicht
ausreichend erforscht wurde. Besonders erwähnenswert ist daher der auf Fluo-
reszenz basierende Aptasensor entwickelt von Borsa et al. [218], bei dem mit
S. aureus gespikte Vollblutproben gemessen wurden und ein Detektionslimit
von 682 KbE/ml erreicht werden konnte. Dabei wurden Aptamer-modizierte
Magnetnanopartikel und sogenannte Nanokeepers hergestellt, was allerdings
ein komplexer und teurer Prozess ist.
Es stellt sich die Frage, warum bei so zahlreichen Biosensorentwicklungen,
kaum kommerzielle Produkte verfügbar sind. Zum einen liegt dies vermutlich
an der teuren Messtechnik, da es an miniaturisierten günstigen optischen oder
elektrochemischen Systemen fehlt. Andererseits sind die entwickelten Biosenso-
ren oft zu komplex, um die Methodik in kurzer Zeit nachzubilden. Als letzten
Punkt sei das fehlende Wissen genannt, d.h. viele der entwickelten elektro-
chemischen Biosensoren bieten keine Modellierung der Methodik, mit denen
man theoretische Berechnungen durchführen könnte. Vor allem bei impedime-
trischen Biosensoren wird meist nur die Änderung der Gesamtimpedanz be-
trachtet und selten der Einuss der einzelnen Prozesse bzw. Ersatzschaltbild-
elemente diskutiert.
Daher soll in dieser Arbeit gezeigt werden, dass mit dem richtigen Design
schon einfach aufgebaute Biosensoren hohe Sensitivitäten erreichen können und
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dass durch die geringe Komplexität eine Modellierung des Prozesses möglich
ist. Die Modellierung ermöglicht die Optimierung neuer Sensorentwicklungen
und die Übertragung des Prozesses auf andere Aptamer-Analyt-Paare.
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In diesem Kapitel werden alle verwendeten Materialien, Chemikalien, Rea-
genzien und Geräte aufgelistet sowie die verwendeten Methoden beschrieben.
Diese Arbeit wurde mit MiKTeX2.9 erstellt und alle Graphen wurden mit Sig-
maplot 12.5 angefertigt, während die Schemata mit CorelDrawX5 gezeichnet
wurden.
3.1 Materialien
In Tabelle 3.1 werden alle verwendeten Geräte, Materialien und Software auf-
gelistet, während in Tabelle 3.2 die verwendeten Chemikalien und Reagenzien
gelistet sind. Alle Reagenzien waren analysenrein und wurden wie erhalten
verwendet. Die Zusammensetzung der verwendeten Puer ist in Tabelle 3.3
dargestellt. Alle Lösungen wurden mit Wasser angesetzt, das mit einem Milli-
Q Typ-1-System (EMDMillipore Corporation, Billerica, MA, USA; 18MΩ cm)
geltert wurde. Protein A wurde direkt in BB mit 0,005% Tween 20 gelöst und
für die Versuche in BB verdünnt.
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Tabelle 3.2: Auistung der in der Arbeit verwendeten Chemikalien und Reagenzien inklusive
deren Bezugsquelle
Chemikalie/Reagenz Hersteller
20 bp DNS-Leiter Carl Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Deutschland
Rekombinantes Protein A P7837 Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Taufkirchen, Deutschland
Pierce Ig Binding Proteins
(Protein G 21193 und Protein L 21189)
Pierce Biotechnology, Rockford, USA
Fluorophor NT-547 Labeling Kit
MO-L005 MonolithTM
NanoTemper Technologies GmbH, München, Deutschland
PAA (mit C6-SH am 3'-Ende)
Oligonukleotid Pool
Microsynth AG, Balgach, Schweiz
S. aureus (DSM 20231)
S. epidermidis (DSM 3269)
E. coli (DSM 498)
Leibniz Institut DSMZ GmbH, Braunschweig, Deutschland
K3/4[Fe(CN)6] Merck Chemicals GmbH, Darmstadt, Deutschland
TCEP Carl Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Deutschland
RuHex Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Taufkirchen, Deutschland
Tabelle 3.3: Formeln der verwendeten Puer
Bindungspuer (BB) NaCl 100 mM






TBE Puer Tris 90 mM




pH 8 Na-EDTA 20 mM
Orange G 0,05%
Merkaptoethanol 1 mM
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3.2 Aufbau des Messplatzes
3.2.1 Messkammer
Der Entwurf der Messkammer wurde mit freundlicher Unterstützung von Da-
niel Martin (iba e.V. Heilbad Heiligenstadt) in Autodesk R© Inventor 2015 er-
stellt und von den kompetenten Kollegen am iba in der Werkstatt hergestellt.
Die Messkammer besteht aus einem Unterteil, einem Oberteil und einem U-
Stück zur Kontaktierung der Arbeitselektrode (Abbildung 3.1). Alle drei Teile
sind aus Polyetheretherketon (PEEK) hergestellt. Die Kantenlänge der Mess-
kammer beträgt 4 cm. Ober- und Unterteil wurden mittels 4 Schrauben mitein-
ander verbunden und das U-Stück wurde an die Unterseite mit Silikonkleber
befestigt. Die Kontaktierung der goldenen Arbeitselektrode erfolgt über Fe-
derstiftkontakte, die an einer Lochplatte mit einer Stiftleiste angelötet wurden
und am U-Stück über zwei Schrauben befestigt wurden.
Abbildung 3.1: Konstruktion der Messkammer: links: Zeichnungen der drei Teile der Mess-
kammer: Unterteil, Oberteil und U-Stück; rechts: Abbildung der zusammengesetzten Mess-
kammer
Das Oberteil ist detaillierter in Abbildung 3.2 dargestellt. Die Unterseite
enthält eine Einbuchtung für einen O-Ring mit einem Durchmesser von 6mm
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und einer Dicke von 1mm. Mit dem O-Ring und den Schrauben wird die Dich-
tigkeit zwischen Arbeitselektrode und Durchusskammer gewährleistet. In der
Biosensorik wird im Allgemeinen ein groÿes Oberäche-zu-Volumen-Verhältnis
angestrebt, da dadurch die Interaktionen der Analytmoleküle mit der Oberä-
che maximiert werden können. Jedoch gilt für die Impedanz eine inverse Rela-
tion zwischen Fläche und Signal, d.h. je gröÿer die Fläche der Elektrode, desto
kleiner die Impedanz. Daher muss in diesem Fall ein Kompromiss gefunden
werden. Die Fläche der Arbeitselektrode, die in Kontakt mit der Flüssigkeit
steht, beträgt etwa 0,246 cm2, während das Volumen der Durchusskammer
etwa 100µl beträgt. Daraus ergibt sich ein Flächen-Volumen-Verhältnis von
2,5, welches sicherlich in zukünftigen Entwicklungen noch optimiert werden
kann.
Abbildung 3.2: Zeichnungen des Oberteils der Messkammer aus drei verschiedenen Per-
spektiven: Unterseite, die im Kontakt mit der Goldelektrode steht; die Ansicht der gefrästen
Kanäle zur Erstellung einer Fluidikkammer mit Ein- und Auslass sowie zwei Kanälen zur
Einbringung von Referenz- und Gegenelektrode; die Oberseite, die mit einem Sichtfenster
ausgestattet ist.
Die Kanäle im Inneren des Oberteils haben einen Durchmesser von 1mm
und wurden in das PEEK gefräst. Der Kanal für die Referenzelektrode wur-
de im Nachhinein zu einem Durchmesser von 2mm erweitert, da die Über-
brückungskapazität mit hinein passen musste. Die Kanäle enthalten jeweils
ein Gewinde (UNF 10-32 Toleranz 2B) von 7mm Tiefe. Für den Ein- und
Auslass der Durchusskammer wurden passende Hohlschrauben aus PEEK
für Schlauchdurchmesser von 1,6mm mit entsprechenden PTFE-schläuchen
(Auÿendurchmesser = 1,5mm, Innendurchmesser = 1mm) versehen. Für den
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Übergang wurden die Hohlschrauben mit einem passenden Ferrule versehen, O-
Ringe eingefügt und die PTFE-Schläuche am Ende gebördelt (siehe auch Ab-
bildung 4.2 in Unterabschnitt 4.1.1). Der PTFE-Schlauch am Aususs wurde
mit einem Schlauchverbinder zu einem Tygon R©-Schlauch überführt (Tygon R©-
Schlauch mit zwei oder drei Stopfen und einem Innendurchmesser von 0,64mm
von Cole-Parmer GmbH, Wertheim, Deutschland). Die Oberseite enthält 4mm
tiefe Löcher mit einem Durchmesser von 8,2mm für die Sichtfenster. Das Sicht-
fenster besteht aus B33 Glas und ist etwa 1mm dick. Es wurde auf die benötigte
Gröÿe zurechtgeschlien und mit Silikonkleber befestigt und abgedichtet.
3.2.2 Elektroden
Das Unterteil der Messkammer enthält zwei Einbuchtungen für die goldene
Arbeitselektrode. Diese wurde aus goldbeschichteten Glasobjektträgern (sie-
he Tabelle 3.1) zurechtgeschnitten, indem die Rückseite mit einem Diamant-
schneider angeritzt und dann der Glasträger gebrochen wurde. Dadurch konn-
ten aus einem Glasobjektträger 6 Elektroden gewonnen werden. Die Elektro-
den wurden beschichtet, dann in die Einbuchtung eingelegt, mit dem Oberteil
befestigt und abschlieÿend die Kontaktierung befestigt.
Die anderen beiden Bohrungen im Oberteil der Messkammer wurden für die
Referenz- und Gegenelektrode benutzt. Als Referenzelektrode wurde die Leak-
Free Silber/Silberchlorid-Referenzelektrode LF-1 von Innovative Instruments
(Inc, Tampa, Florida, USA) verwendet. Zur Stabilisierung der hohen Frequen-
zen wurde ein Platindraht mit einer Kapazität von 1µF in Reihe zur Referenz-
elektrode parallel geschaltet. Diese Überbrückungskapazität (=Bypass) wurde
zusammen mit der Referenzelektrode in einer Hohlschraube mit Silikonkleber
verklebt, sodass die Elektrode etwa 8mm vorne überstand, sodass sie in Berüh-
rung mit der Flüssigkeit in der Durchusskammer kommt. Ein Dichtungsring
genügte, um das Ganze abzudichten. Die Referenzelektrode wurde direkt am
Einuss der Kammer positioniert. Wenn die Referenzelektrode nicht verwendet
wurde, wurde sie in 0,05M Schwefelsäure gelagert.
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Platinierung
Die Gegenelektrode besteht aus einem Platindraht (99,9% Reinheit mit einem
Durchmesser von 0,5mm) mit einer Oberäche von etwa 0,066 cm2. Um die
Oberäche zu vergröÿern wurde die Elektrode wie folgt platiniert. Es wurde
eine Platinierlösung aus 130µM Bleiacetat, 146mM Hexachloroplatinsäure in
2M Salzsäure hergestellt und für 5 min mit Sticksto entgast und anschlieÿend
im Dunkeln aufbewahrt. Der Platindraht wurde mit Schleifpapier abgerieben,
mit Reinstwasser gespült und in Königswasser (3:1 Salzsäure und Salpetersäu-
re) im Ultraschallbad bei 50◦C etwa 2 Minuten lang gereinigt. Anschlieÿend
wurde der Draht erneut mit Reinstwasser gespült und mit Sticksto getrock-
net. Der Platindraht wurde als Kathode gegen einen anderen Platindraht in
der Platinierlösung mit 2,2mA (20mA pro cm2) für 10 Minuten platiniert.
Anschlieÿend wurde der Draht erneut mit Reinstwasser gespült und in Bin-
dungspuer BB bei 1 kHz mit einer Amplitude von 500mV bei DC =0,95V
für 5 Minuten konditioniert. Wenn nicht benötigt wurde die Gegenelektrode
in 0,05M Salzsäure gelagert.
3.2.3 Messplatz
Die Messkammer und die Proben wurden in einem Wärmeschrank platziert.
Dadurch wurden die elektrochemischen Experimente bei 21◦C± 0,1◦C durch-
geführt (bei dieser Temperatur wurde das Aptamer selektiert). Die verglaste
Tür des Wärmeschranks wurde mit einer Alufolie abgedeckt, um das licht-
empndliche Hexacyanoferrat zu schützen. Durch eine abgedichtete Önung
an der Seite des Wärmeschranks wurden die Kabel und Schläuche nach drau-
ÿen geführt. Zum Pumpen der Flüssigkeit wurde eine Schlauchpumpe (je nach
Anwendung eine REGLO, ECOLINE oder IPC) verwendet. Die Impedanzmes-
sungen wurden mit dem Impedanzanalysator SP-300 von Bio-Logic R© durch-
geführt. Dieser war mit einem Standard-PC mit Windows verbunden, auf dem
die zugehörige Impedanz-Software EC-Lab V11.01 lief.
3.2.4 Messplatz im S2-Labor
Die Versuche mit Staphylococcus aureus (S. aureus) wurden im Labor der
Schutzstufe 2 durchgeführt und dafür geschlossene Flüssigkeits-Kreisläufe ver-
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wendet. Dazu wurden autoklavierbare Glasgefäÿe mit PTFE- oder PEEK-
Verschlüssen mit GL 45 Dichtungen und Schlauchanschlüssen sowie einem
Luft-Filter versehen. Alle autoklavierbaren Teile des Systems wurden autokla-
viert, die anderen Teile (Elektroden, Tygon R©-Schlauch und Dreiwegeventil)
wurden intensiv mit Ethanol und Reinstwasser gespült und anschlieÿend über
Nacht in 80%igen Ethanol gelagert. Die Dichtigkeit des Systems wurde jeden
Tag vor den Messungen mit Reinstwasser und Druckaufbau durch Verschlieÿen
des Aususses für 10 Sekunden geprüft. Alle Oberächen wurden täglich vor
und nach den Messungen desinziert.
3.3 Messmethoden
3.3.1 Polyacrylamid-Gelelektrophorese
Die Polyacrylamid-Gelelektrophorese (kurz PAGE) wurde zur Überprüfung der
Qualität der modizierten Aptamere verwendet. Für die Auftrennung von kur-
zen Oligonukleotiden von 20-250 Basenpaaren eignen sich 10% Polyacrylamid-
Gele mit Harnsäure und Formamid für stark denaturierende Bedingungen. Die





• in 1x TBE (Tabelle 3.2)
Die Polymerisation wurde durch Zugabe von 0,05% Ammoniumpersulfat
(APS) und 0,1% Tetramethylethylendiamin (TEMED) gestartet und war nach
2 h abgeschlossen. Die Gele wurden in einer vertikalen Gelapparatur (Tabel-
le 3.1) eingesetzt und es wurde ein Vorlauf bei 200V für 15min durchgeführt.
Alle Oligonukleotidproben (Endkonzentration 13µM) wurden 1-zu-1 mit 2x
Gelladepuer (Tabelle 3.2) versehen und anschlieÿend im Thermoblock für
5 min auf 95◦C erhitzt und abschlieÿend zentrifugiert und auf Eis bis Zim-
mertemperatur gekühlt. Von jeder Probe und einer 20 bp DNS-Leiter wurden
jeweils 5µl bei 20V aufgetragen. Es wurde 5 min gewartet, um die Proben zu
sammeln. Dann wurden die Proben bei 200V aufgetrennt, bis das Orange G
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ans untere Ende gelaufen war. Als Laufpuer diente TBE und die Apparatur
stand auf Eis. Gele wurden mit 2µg/ml Ethidiumbromid in TBE für 20 Mi-
nuten gefärbt und anschlieÿend für 5 min entfärbt. Die Banden wurden unter
einem UV-Gelscanner fotograert.
3.3.2 Microscale Thermophorese
Die Microscale Thermophorese (kurz MST) wurde verwendet, um den Ein-
uss des Redoxmediators Hexacyanoferrat auf die Bindung von Aptamer und
Protein A zu untersuchen. Das Aptamer wurde dafür mit dem Maleimide-
Fluorophor NT-547 (Tabelle 3.2) markiert, welches an die Thiolgruppe bindet.
Die Markierungs-Prozedur wurde durchgeführt wie im Handbuch beschrieben.
Dazu wurden 20µl einer 100µM Stammlösung des Aptamers PAA (mit C6-SH-
Modikation) in Reinstwasser eingesetzt. Zur Spaltung von Disuldbrücken
wurde das Aptamer mit TCEP (200µM pro µM Thiol) für 20 Minuten in-
kubiert und anschlieÿend im Thermocycler bei 95◦C für 5 Minuten erhitzt.
Das Aptamer wurde eine Minute auf Eis abgekühlt und dann 1-zu-10 in Mar-
kierungspuer verdünnt. Das Aptamer (10µM) wurde mit dem Fluorophor
(30µM) im Verhältnis 1-zu-1 gemischt und mindestens 30 Minuten im Dun-
keln inkubiert. Das markierte Aptamer wurde mit der im Kit enthaltenen
Säule aufgereinigt. Dabei wurden drei Fraktionen gesammelt und die mittle-
re Fraktion weiterverwendet. Die Ezienz der Markierung wurde mit einem
Nanophotometer bei 260 nm und 555 nm geprüft. Die Messungen ergaben ei-
ne Konzentration des PAA von 6,19µM und eine Farbstokonzentration von
2,96µM. Das entspricht einem Markierungs-Verhältnis von 0,48 und bedeutet,
dass etwa jedes zweite Aptamer markiert wurde. Für die Versuche mit der MST
wurde die mittlere Fraktion 1-zu-80 in Bindungspuer verdünnt (= 77,42 nM
PAA, davon 38,5 nM markiert) und mit dem rekombinanten Protein A in Kon-
zentrationen von 0,2 nM bis 6,25µM inkubiert. Die Proben wurden in die 16
Kapillaren des Monolith NT.115 gefüllt und bei 40% Intensität der MST und
100% Intensität des Anregungslichtes vermessen. Die Daten wurden mit der
Software MO Anity Analysis v2.1.3 ausgewertet.
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3.3.3 Modizierung der Elektroden
Die goldbeschichteten Quarzchips für die QCM und die Arbeitselektroden der
Impedanzspektroskopie wurden gleichermaÿen modiziert und werden im fol-
genden als Elektroden bezeichnet.
Zur Reinigung wurden die Elektroden fünf Minuten lang mit UV/Ozon
behandelt (172 nm) und anschlieÿend mit Reinstwasser, Ethanol und wieder
Reinstwasser gespült. Dann wurden die Elektroden fünf Minuten lang in 0,5M
Natronlauge getaucht und wieder mit Reinstwasser gespült. Als letzten Schritt
wurden die Elektroden in 50◦C-heiÿer alkalischer Piranhalösung (5:1:1 Reinst-
wasser mit 25%igen Ammoniak und 30%igen Wasserstoperoxid; ACHTUNG:
Diese Lösung reagiert mit allen organischen Stoen!) im Ultraschallbad für
fünf Minuten und anschlieÿend für fünf Minuten in Reinstwasser behandelt.
Abschlieÿend wurden die Elektroden unter einem Stickstostrom getrocknet
und in Kristallisierschalen unter einer Stickstoschicht gelagert.
Das C6-SH-modizierte Aptamer kann Disuldbrücken ausbilden. Um die-
se zu Spalten und die Aptamere somit zu vereinzeln wurden 200µM TCEP
pro µM Thiol hinzugefügt und für 20 Minuten inkubiert. Anschlieÿend wur-
de das Aptamer in Bindungspuer verdünnt und fünf Minuten lang auf 95◦C
erhitzt, um eine komplette Entfaltung zu gewährleisten. Das Aptamer wur-
de eine Minute auf Eis runtergekühlt und anschlieÿend im Wärmeschrank bei
21◦C gehalten.
Zur Immobilisierung des Aptamers wurde 1µM PAA mit 4µM MCH in
Bindungspuer (BB) gemischt und davon 100µl auf die gereinigte Elektro-
de gegeben. Das Ganze wurde in einer Kristallisierschale mit Sticksto belegt
und luftdicht verschlossen, um Verdunstung zu verhindern. Die Inkubation
wurde über Nacht bei Raumtemperatur durchgeführt (14-16 h). Am nächsten
Tag wurde die Elektrode intensiv mit BB gewaschen und für 30 Minuten mit
1mM MCH in BB inkubiert. Die Elektrode wurde wiederum mit BB gewa-
schen und in BB bis zur Verwendung aufbewahrt. Zur Immobilisierung des
Oligonukleotid Pools wurde genauso verfahren und anstatt des PAA 1µM des
ON Pool verwendet. Bei der Modizierung der Elektroden mit einer MCH Mo-
noschicht, wurde im ersten Schritt 10µM MCH verwendet und ansonsten die
gleiche Prozedur verwendet. In einer Kristallisierschale konnten drei Elektro-





Um die Immobilisierung des Aptamers zu verizieren, wurde die in Unter-
abschnitt 3.3.3 beschriebene Prozedur ebenfalls mit der Quarzkristallmikro-
waage (kurz QCM) untersucht. Dazu wurde eine gereinigte Elektrode in die
Durchusszelle eingebaut und die Immobilisierung des Aptamers durchgeführt.
Die Lösung aus Protein A-bindendes Aptamer (PAA) und Merkaptohexanol
(MCH) im Verhältnis 1-zu-4 wurde über die Elektrode gepumpt und dann die
Pumpe gestoppt, um das Ganze über Nacht inkubieren zu lassen, während die
Frequenzänderung einmal alle zwei Minuten aufgenommen wurde. Am nächs-
ten Tag wurde die Elektrode mit BB gewaschen und mit 1mM MCH für 30
Minuten geblockt und wiederum mit BB gewaschen. Die Ergebnisse sind in
Abschnitt 4.2.3 beschrieben.
Mit der QCM wurde ebenfalls untersucht, welche Endgruppe des Füllthiols
die unspezische Adsorption von Protein A minimiert. Dazu wurden die Elek-
troden mit einer SAM aus verschiedenen Alkanthiolen modiziert. Diese Im-
mobilisierungen wurden ebenfalls in der Durchussmesskammer durchgeführt,
um deren Erfolg zu verizieren. Es wurden jeweils 10µM Gesamtkonzentration
der Alkanthiole in BB verwendet. Der zweite Schritt zum Füllen der freigewor-
denen Stellen, auch Blocken genannt, el bei diesen Experimenten weg.
Für die Versuche wurde der Qsense Analyzer E4 (siehe Tabelle 3.1) mit der
Durchussmesskammer QFM401 und den goldbeschichteten Quartzsensoren
QSX301 verwendet. Das Gerät ist eine QCM-D, d.h. sie detektiert ebenfalls
die Dämpfung. Zudem kann dieses Gerät alle 25ms eine Messung durchführen,
was sie geeignet für kinetische Untersuchungen macht. Die Resonanzfrequenz
des Sensors liegt bei 4,95MHz ± 50 kHz. Durch die Anlagerung von Masse
auf der Oberäche des Sensors verschiebt sich die Resonanzfrequenz. Dieser
Zusammenhang wird durch die Sauerbrey-Gleichung beschrieben [249]:
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mit ∆f = Frequenzänderung, f0 = Resonanzfrequenz, n = Zahl der harmoni-
schen Oberwellen, A = piezoelektrisch aktive Fläche des Kristalls, ρq = Dichte
des Quarzes, µq = Schermodus des Quarzes, ∆m = Masseänderung und S =
Sauerbrey-Konstante.
Diese Gleichung gilt für feste, gleich verteilte Schichten und wird für die
Messung an Luft oder in Vakuum verwendet. Bei der Messung in Flüssigkeiten
wird der Kristall durch die Viskosität gedämpft, was zur Unterbestimmung
der Masse führt. Daher haben Kanazawa et al. die Gleichung für Flüssigkeiten
angepasst [250]:





mit ∆f = Frequenzänderung, f0 = Resonanzfrequenz, ρL = Dichte der Flüssig-
keit, η = Viskosität, ρq = Dichte des Quarzes, µq = Schermodus des Quarzes.
Weiterhin ist ebenfalls die Dämpfung D der Schwingung von der Viskosität








mit f0 = Resonanzfrequenz, ρL = Dichte der Flüssigkeit, η = Viskosität, ρq =
Dichte des Quarzes, µq = Schermodus des Quarzes.
Die Viskosität der Lösung und der Beschichtung haben also einen Einuss
auf die Verschiebung der Resonanzfrequenz und führen ohne entsprechende
Korrektur zu einer Überschätzung der Masse. In unserem Fall ist der Ein-
uss der Viskosität sehr gering und es wurde auf eine numerische Korrektur
verzichtet. Der Einuss wurde gröÿtenteils entfernt, indem vor und nach dem
Analyten ausführlich mit Medium gespült wurde und diese Werte voneinander
subtrahiert wurden.
Die Resonanzfrequenz ist sehr anfällig gegenüber Einbauspannungen im
Kristall als auch gegenüber der Flieÿgeschwindigkeit der Flüssigkeit. Da die
Beschichtung mit Aptamer und Protein A eine Dicke von <50 nm aufweisen
sollte, sind theoretisch alle Oberwellen bis 15 für die Auswertung geeignet.
Mit zunehmender Frequenz der Oberwellen sinken Eindringtiefe der Schwin-
gung und Amplitude des Signals, jedoch steigt das Signal-Rausch-Verhältnis.
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Um einen guten Kompromiss zu nden, wurde für alle Messungen die fünfte
harmonische Oberschwingung zur Auswertung herangezogen. Die Auswertun-
gen wurden mit der Software QTools3 durchgeführt.
3.3.5 Chronocoulometrie
Die Coulometrie ist eine Methode zur Quantizierung eines Redoxmoleküls
in Lösung. Sie beruht auf dem Faradayschen Gesetz, demnach die elektrische
Ladung proportional zur umgesetzten Stomenge ist. Es gibt verschiedene Va-
rianten der Coulometrie. Bei der Chronocoulometrie (CC) wird für kurze Zeit
(250-500ms) eine Gleichspannung angelegt und der resultierende Strom ge-
messen. Die CC verfolgt den Strom mit hoher zeitlicher Auösung, wodurch
zwischen der Umsetzung von gelösten und adsorbierten Stoen unterschieden
werden kann. Durch Integration der Strom-Zeit-Kurve erhält man die Ladung
Q. Zur Bestimmung der Anzahl von elektrochemisch aktiven Molekülen wird
das Potential sprunghaft erhöht, um eine faradaysche Reaktion auszulösen.
In Abbildung 3.3 ist die Stromantwort auf einen Doppelpotentialsprung und
die daraus berechnete Ladung Q für eine mit dem Aptamer PAA beschichtete
Goldelektrode zu sehen.
Abbildung 3.3: CC-Messung einer mit Aptamer modizierten Goldelektrode - Links: Strom-
Zeit-Kurve eines CC-experimentes mit Doppelpotentialsprung von vorgespannten -400mV
auf 0V und von 0 auf -400mV; rechts: die Ladung-Zeit-Kurve des gleichen Experimentes
erhalten durch die Integration der Strom-Zeit-Kurve.
Die Q-t-Kurve zeigt einen Sprung und geht anschlieÿend in eine Kurve über,
die sich einem Maximalwert annähert. Der Sprung wird durch die sofortige
Umsetzung adsorbierter Moleküle in der unmittelbaren Umgebung der Elek-
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trode verursacht, während der nachfolgende Bereich den diusionslimitierten
Ladungstransfer repräsentiert. Der Zusammenhang zwischen Strom i und Zeit
















wobei n die Anzahl der übertragenen Elektronen ist, F die Faradaykonstante,
A die Fläche der Elektrode, D0 der Diusionskoezient, c0 die Konzentration
der Redoxmoleküle in Lösung, Qdl die Ladung der Doppelschicht und Qads die
Ladung der adsorbierten Redoxmoleküle.
Bestimmung der Anzahl immobilisierter Aptamere
Die CC wurde in dieser Arbeit verwendet, um mit der Methode nach Steel et al.
[253] die Anzahl der immobilisierten Aptamere zu bestimmen und den Einuss
der Konzentration des Füllthiols MCH auf die Dichte der Aptamere zu unter-
suchen. Die Quantisierung der Oligonukleotide wird teilweise angezweifelt, was
vermutlich durch die eingeschränkte Nutzung aufgrund der limitierenden Vor-
aussetzungen gegeben ist. Die Gültigkeit des Ansatzes von Steel et al. ist nur
unter folgenden Voraussetzungen gültig:
1 Die Interaktionen zwischen Redoxmarker und DNS sind rein elektrostatisch
2 Alle adsorbierten Redoxmarker sind elektrochemisch erreichbar
3 Die Ladung der Phosphatgruppen der Oligonukleotide wird ausschlieÿlich
durch den Redoxmarker kompensiert
Diese Voraussetzungen machen die Methode nur bedingt nutzbar, da spezi-
elle Umgebungsbedingungen gewährleistet werden müssen. In Abschnitt 4.2.3
ist beschrieben, wie diese Bedingungen für die in dieser Arbeit durchgeführ-
ten Versuche gewährleistet und geprüft wurden. Diese Methode basiert dar-
auf, dass die negativen Ladungen der Phosphatgruppen entlang des Rückgrats
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von Oligonukleotiden die Adsorption von Kationen ermöglichen. Hexaamin-
Ruthenium-chlorid (kurz RuHex) ist ein Kation und adsorbiert an die Phos-
phatgruppen von Oligonukleotiden. RuHex ist zudem ein redoxaktiver Sto,




3+ + e− (3.7)
Ein RuHex-Molekül kann entsprechend seiner Ladung zwei oder drei Phos-
phatgruppen kompensieren. Das adsorbierte RuHex wird beim Anlegen der
Spannung sofort umgesetzt und mit der CC wird die dabei umgesetzte La-
dung Q gemessen (siehe Gleichung 3.6).
Die CC-Messungen in dieser Arbeit wurden mit dem Potentiostaten SP-
300 von Bio-Logic durchgeführt. Die Experimente wurden in 40mM Tris Puf-
fer (pH 7,6) mit 200µM RuHex bei einer Pulssprungweite von 400mV (von
0mV auf -400mV) und einer Pulsdauer von 500ms durchgeführt. Jede CC-
Messung basiert auf drei aufeinanderfolgenden Doppelpotentialsprüngen, wo-
von der Mittelwert der drei Reduktionszyklen gebildet wurde. Zudem wurde
jede CC-Messung zuerst in Tris Puer ohne RuHex durchgeführt, um Qdl zu
bestimmen. Der diusionslimitierte Bereich ist in der Q-
√
t-Kurve linear. Für
die lineare Regression der Q-
√
t-Kurven zur Bestimmung von Qt=0 wurde je-
weils der Abschnitt von 0,25 bis 0,5
√
s verwendet.
Qt=0 = Qdl +Qads (3.8)





mit Γ0 = Anzahl der adsorbierten und umgesetzten Redoxmoleküle, z = La-
dung der Redoxmoleküle, m = Anzahl der Basen im Oligonukleotid, NA =
Avogadrokonstante
Qads wurde durch die Subtraktion der Qdl von Qt=0 erhalten. Der Wert für
Qads wurde mit der Gleichung 3.9 in die Anzahl der reduzierten adsorbierten
RuHex-Moleküle Γ0 umgewandelt, woraus mit Gleichung 3.10 die Konzentra-
tion der DNS bestimmt wurde (mit m=58 und z=3).
Die Integration der Strom-Zeit-Kurven erfolgte mit der Software EC-Lab
V11.01. Die weitere Auswertung erfolgte in Microsoft Excel 2007.
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Bestimmung der Diusionskonstanten des Redoxmarkers
Weiterhin wurde die Chronocoulometrie (CC) zur Bestimmung der Diusions-
konstanten von Kaliumhexacyanoferrat (K3/4[Fe(CN)6]) verwendet. Die CC-
Messungen wurden mit dem Impedanzanalysator SP-300 von Bio-Logic durch-
geführt. Die Experimente wurden in BB (pH 7,6) mit 2mM K3/4[Fe(CN)6] bei
einer Pulssprungweite von 600mV (von -200mV auf 400mV) und einer Puls-
dauer von 500ms durchgeführt. Jede CC-Messung basiert auf drei aufeinan-
derfolgenden Doppelpotentialsprüngen, wovon der Mittelwert der drei Reduk-
tionszyklen gebildet wurde. Der diusionslimitierte Bereich der Q-
√
t-Kurve
ist linear und der Anstieg dieses Bereiches wurde durch lineare Regression
des jeweiligen Abschnitts von 0,25 bis 0,5
√
s bestimmt. Aus den Anstiegen
wurden entsprechend der Gleichung 3.6 die Diusionskonstanten jeweils ge-
trennt für Oxidation und Reduktion berechnet. Die Ergebnisse sind in Unter-
abschnitt 4.5.3 dargestellt.
3.3.6 Elektrochemische Impedanzspektroskopie
Für die Aufnahme der Impedanzspektren wurde der Impedanzanalysator SP-
300 (Tabelle 3.1) verwendet. Es wurde der Frequenzbereich von 1Hz - 200 kHz
in logarithmischen Abständen mit sieben Frequenzen pro Dekade vermessen.
Das Potential der Arbeitselektrode Ewe setzt sich wie folgt zusammen:
Ewe = E + Va sin 2πft (3.11)
Die Amplitude Va betrug 10mV (Vrms=7,07mV) und wurde dem individuell
für jede Elektrode bestimmten Nullstrompotential (E =Eoc =~143mV mit tE
=30 s) überlagert. Der Messwert für eine Frequenz entspricht der Mittelung
über drei Wiederholungen (Na =2). Zwischen den Messungen der einzelnen
Frequenzen wurde eine Zehntel Periode gewartet (pw =0,1). Jede Messung
wurde vier mal wiederholt (nc =3), während zur Auswertung die letzten 3
Zyklen herangezogen wurden. Der Potentialbereich Erange war auf ±1V einge-
stellt, was einer Auösung von 50µV entspricht. Der Strommessbereich wurde
vom Gerät automatisch angepasst und die Bandbreite wurde für alle Mes-
sungen auf 7 eingestellt. Es wurde keine Driftkorrektur und keine Filterung
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vorgenommen. Jede Messung dauerte etwa 3min. Um die Messzelle vor Be-
schädigung zu schützen, wurde der Strom |I| auf 1mA begrenzt.
Messprozedur
Als erstes wurden die beschichtete oder unbeschichtete Goldelektrode in die
Durchussmesskammer eingebaut und das System mit BB + 2mMK3/4[Fe(CN)6]
befüllt. Dann wurde eine Impedanzmessung durchgeführt und diente zur Prü-
fung, ob die Immobilisierung erfolgreich war und der Ladungstransferwiderstand
(Rct) im zu erwartenden Bereich lag. Folgend wurden 6ml einer Protein A-
oder S. aureus- Lösung (Konzentrationen von 2-700 nM) mit 50µl/min durch
die Kammer gepumpt und diese dann für 5 Minuten inkubiert. Anschlieÿend
wurden 6ml BB + 2mM K3/4[Fe(CN)6] durch die Kammer gepumpt, 30 Se-
kunden gewartet und eine Messung durchgeführt. Jede Konzentration wurde
auf drei verschiedenen Elektroden vermessen. Für die Auswertungen wurde die
Änderung des Ladungstransferwiderstandes ∆Rct verwendet.
Zum Nachweis der Selektivität des Sensors wurde die gleiche Prozedur
mit 1µM der IgG-bindenden Proteine G und L durchgeführt. Ebenso die
gleiche Messprozedur wurde bei der Inkubation von 1µM ProteinA auf mit
Oligonukleotid-Pool modizierten Elektroden durchgeführt.
Für die Messungen mit dem Aptasensor mit lebenden Bakterien wurde die
gleiche Prozedur verwendet, nur dass 6ml der Bakterien in TSB von 1 KbE
pro ml bis 109 KbE pro ml verwendet wurden und das Ganze in einem ge-
schlossenen System im S2-Labor durchgeführt wurde. Zum Nachweis der Se-
lektivität wurde der Sensor mit 108 KbE/ml von Escherichia coli (E. coli) und
Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis) inkubiert.
3.3.7 Zyklovoltammetrie
Mit der Zyklovoltammetrie (CV) wurde die elektrochemisch aktive Fläche der
goldenen Arbeitselektrode sowie die Parameter für das Modell bestimmt.
Zur Bestimmung der elektrochemisch aktiven Fläche wurde eine frisch gerei-
nigte blanke Goldelektrode in die Durchussmesskammer eingebaut. Die Rei-
nigungsprozedur ist in Unterabschnitt 3.3.3 beschrieben. Die Kammer wurde
mit 0,5M Schwefelsäure (H2SO4) gefüllt und mit der CV wurden drei Zyklen
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von 0,2V bis 1,5V bei 100mV s-1 aufgenommen. Die Integration des Redukti-
onspeaks bei etwa 800mV ergibt die Ladung Q, die verbraucht wurde, um eine
Goldschicht zu reduzieren (Q = 215µC). Oesch und Janata haben Goldelek-
troden untersucht und konnten für die Reduktion der anodischen Goldoxide
einen Wert von 482µCcm-2 bestimmen. Demnach beträgt die elektroschemisch
aktive Fläche Atrue der verwendeten Goldelektrode 0,444± 0,039 cm2. Da die
geometrische Fläche der Goldelektrode Ageo 0,246 cm2 beträgt, ergibt sich dar-
aus ein Rauigkeitsfaktor R= Atrue/Ageo von 1,8.
Zur Bestimmung der heterogenen Elektronentransferkonstanten (k0) bzw.
der scheinbaren heterogenen Elektronentransferkonstanten (kapp) wurden un-
beschichtete und beschichtete Goldelektroden in die Durchussmesskammer
eingebaut und Zyklovoltammogramme bei verschiedenen Scanraten ν in BB+
2mMK3/4[Fe(CN)6] aufgenommen. Die Oxidations- und Reduktionspeaks wur-
den mit dem Tool Peak Analysis der Software EC-Lab (siehe Tabelle 3.1)
gettet. Die Basislinie wurde mit linearer Regression bestimmt und es wurden
mindestens 70 Datenpunkte ausgewählt.
Für die Redoxreaktion von K3/4[Fe(CN)6] an blankenGoldelektroden konn-
te ein reversibler Ladungstransfer mit Peakseparationen unter 200mV beob-
achtet werden. Zur Bestimmung der Ladungstransferkoezienten α(ox/red)
wurden die Peakpotentiale Ep gegenüber der Peakseparation aufgetragen und
eine lineare Regression durchgeführt. Der Anstieg der Regressionsgeraden ent-
spricht jeweils dem α(ox/red). Zur Bestimmung der k0 wurde mithilfe der
Daten in Tabelle 1 aus Laviron [254] für jede Scanrate ν anhand der aus den
CVs bestimmten Peakseparation ∆Ep der Wert für m bestimmt. Mit folgender




F V z ν
(3.12)
mit V= Volumen, z= Anzahl übertragener Elektronen, A= elektrochemisch
aktive Fläche Atrue
Die bestimmten ks-Werte wurden gegenüber der Scanrate aufgetragen und
mit linearer Regression der Wert k0 bei ν=0 bestimmt.
Für beschichtete Elektroden wurden Peakseparationen von 400mV und
gröÿer beobachtet. Unter der Annahme, dass es sich hierbei um einen gehemm-
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ten reversiblen Ladungstransfer handelt, wurde kapp aus den CVs bei 50mV s-1
bis 1V s-1 anhand der Gleichungen von Laviron für ∆Ep>200mV bestimmt
[254]. Dazu wurden die Peakpotentiale Ep und die Peakseparation ∆Ep ge-
genüber dem Logarithmus der Scanrate ν aufgetragen. Aus den Anstiegen der
Regressionsgeraden der Peakpotentiale Ep wurden die Ladungstransferkoe-
zienten α(ox/red) bestimmt. Aus der Regressionsgeraden für ∆Ep wurde die
Scanrate bei ∆Ep=0 bestimmt und daraus wiederum die scheinbare heteroge-
ne Elektronentransferkonstante (kapp). Die Ergebnisse sind in Abschnitt 4.5.3
dargestellt.
3.3.8 Vorbereitung der Bakterien
Sowohl S. aureus als auch die Protein A dezienten Bakterien E. coli und
S. epidermidis wurden gleichermaÿen behandelt. Die Bakterien wurden für
12-24 h in Tryptic soy broth (TSB) kultiviert und anschlieÿend deren Kon-
zentration durch Zählung bestimmt. Dazu wurden die Bakterien angefärbt,
ausreichend verdünnt und in einer Thoma Kammer mit 0,02mm Tiefe unterm
Mikroskop gezählt.
Detaillierter beschrieben, wurden 40ml der Bakteriensuspension entnom-
men und intensiv bewegt, um die Zellen zu vereinzeln. Davon wurde 1ml ent-
nommen und zweimal mit PBS gewaschen. Anschlieÿend wurden 500µl mit
0,6µl SYTO9 (3,34mM in DMSO) vermischt und fünf Minuten im Dunkeln
inkubiert. Davon wurden 4µl in die Thomakammer gegeben und unterm Mi-
kroskop gezählt. Der Mittelwert einer Dreifachbestimmung wurde ermittelt
und dementsprechend die entnommene Bakteriensuspension auf eine Zellzahl
von 107 in TSB verdünnt. Diese wurde wiederum unter dem Mikroskop ge-
zählt. Bei Übereinstimmung wurde eine Verdünnungsreihe in TSB erstellt und
jeweils 6ml davon als Probe für die elektrochemische Impedanzspektroskopie
(EIS) verwendet.
In einem späteren Versuch wurde die Bakteriensuspension in TSB gewa-
schen, um tote Zellen, freies Protein A und andere Metabolismusprodukte zu
entfernen. Dazu wurden 15ml Suspension in 50ml Zentrifugenröhrchen über-
führt und 3min bei 4000 rpm zentrifugiert. Der Überstand wurde verworfen
und das Pellet in frischem TSB gelöst. Dieser Waschvorgang wurde ein zweites
Mal wiederholt. Die gewaschene Zellsuspension wurde gezählt, entsprechend
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verdünnt und 6ml davon mit der EIS vermessen.
Um die gebundenen Bakterien auf der Elektrodenoberäche sichtbar zu ma-
chen, wurde die Elektrode ausgebaut, wobei der Dichtungsring auf der Elek-
trode haften bleibt. 0,6µl SYTO9 wurden in 500µl BB gelöst und davon 100µl
auf die Elektrode in den Dichtungsring gegeben. Nach fünf Minuten wurde der
Dichtungsring entfernt, mit BB gewaschen, ein Deckglas aufgebracht und die
Elektrode unterm Mikroskop mit Auichtuoreszenz und einem 40x Objektiv
bei 2fachem Zoom betrachtet.
3.3.9 Ersatzschaltbild und Kurventting
Ersatzschaltbilder dienen zur vereinfachten Darstellung der Wirklichkeit, wo-
bei die Anzahl der Elemente auf ein für die Untersuchung relevantes Minimum
reduziert wird, um die mathematische Betrachtung des Systems zu ermögli-
chen. Im Falle der Untersuchung von elektrochemischen Systemen dient ein Er-
satzschaltbild ebenfalls dazu, das elektrische Verhalten des elektrochemischen
Systems anhand von elektrischen Bauelementen wiederzugeben. Das Randles
Ersatzschaltbild wurde von Randles [227] vorgeschlagen zur Beschreibung einer
semi-inniten linearen Diusion von elektrochemisch aktiven Molekülen zu ei-
ner planaren Elektrode. In dem vorgeschlagenen Model besteht die faradaysche
Reaktion aus einem Ladungstransferwiderstand Rct und einer Diusion, dar-
gestellt durch ein Warburgelement W. Die Impedanz einer elektrochemischen
Messzelle ist weiterhin von der Doppelschichtkapazität Cdl an der Elektrodeno-
beräche und dem Widerstand des Puers Rsol abhängig. Randles verwendete
einen Quecksilbertropfen in einer Amalganlösung. Aufgrund von Oberächen-
rauigkeiten, der Adsorption von Ionen und chemischen Inhomogenitäten wird
eine Elektrodenoberäche besser durch ein Konstantphasenelement (CPE) be-
schrieben anstatt durch eine Doppelschichtkapazität Cdl [255]. Dieses Ersatz-
schaltbild in Abbildung 3.4 wird auch als modiziertes Randles Ersatzschalt-
bild bezeichnet und wurde in dieser Arbeit zur Bestimmung des Ladungs-
transferwiderstandes Rct verwendet. Inwiefern dieses Ersatzschaltbild zur Mo-
dellierung der Anbindung von Protein A oder S. aureus an das immobilisierte
Aptamer genutzt werden kann bzw. welche Abweichungen dabei auftreten ist
in Abschnitt 4.5 beschrieben.
Für das Fitten der Impedanzkurven mit dem in Abbildung 3.4 dargestell-
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Abbildung 3.4: Ersatzschaltbild für eine elektrochemische Messzelle mit einer faradayschen
Reaktion - modiziertes Randles Ersatzschaltbild für raue inhomogene Elektrodenoberä-
chen.
ten Ersatzschaltbild wurde EC-Lab V11.01 verwendet. Es wurde die Methode
Randomize + Simplex mit 5000 Iterationen für Randomize und 100000
Iterationen insgesamt verwendet. Die Abweichungsquadrate wurden nach dem
Betrag der Impedanz gewichtet, um den Fokus des Fits auf die kleinen Frequen-
zen zu legen. Der Downhill-Simplex-Algorithmus wurde von Nelder und Mead
entwickelt [256] und ist eine Methode zur Optimierung nichtlinearer Funktio-
nen mit mehreren Parametern und wird unter anderem in der Impedanzspek-
troskopie zum Fitten der Messkurven verwendet. Dabei sucht der Algorithmus
das Minimum der Fehlerquadratsumme χ2 unter der Verwendung eines Sim-
plex mit N+1 Ecken im N-dimensionalen Parameterraum. Der Schwachpunkt
der Methode liegt darin, dass es ein lokales Minima sucht, das am nächsten
an den eingegebenen Startwerten liegt. Daher sollten diese möglichst in der
richtigen Gröÿenordnung vorgegeben werden.
Bindungsmodell
Die Bindung eines Liganden an einen Rezeptor bezeichnet man als Assoziati-
on, wobei der Ligand-Rezeptor-Komplex gebildet wird. Dieser Komplex kann
auch wieder in Ligand und Rezeptor zerfallen, was als Dissoziation bezeichnet
wird. Diese Reaktionen nden mit einer bestimmten Geschwindigkeit statt, be-
schrieben durch die Geschwindigkeitskonstanten ka und kd. Für die Bindung
von Protein A (PA) an ein Protein A-bindendes Aptamer (PAA) sehen die
Gleichungen wie folgt aus:
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kd−→ PA+ PAA (3.14)
PA+ PAA
 PAAPA (3.15)
Die Bildung neuer Komplexe (PAPAA) ist abhängig von ka und der Kon-
zentration an freien Liganden ([PA]) sowie der Konzentration an freien Rezep-
toren ([PAA]). Entsprechend ist die Anzahl an Dissoziationen von kd und der
Konzentration der Komplexe ([PAPAA]) abhängig. Mit der Zeit stellt sich ein
Gleichgewicht ein, bei dem die Bildung neuer Komplexe und der Zerfall dieser
gleich schnell ablaufen. Dies wird durch das Massenwirkungsgesetz beschrie-
ben. Im chemischen Gleichgewicht nimmt der Quotient der Geschwindigkeits-









mit den Geschwindigkeitskonstanten k als Proportionalitätsfaktor in der Um-
rechnung der Reaktionsgeschwindigkeit ν in Aktivität a: ν = ka
Es gilt zu beachten, das die Dissoziationskonstante Kd von der Temperatur,
dem Druck, der Konzentration des Rezeptors und weiteren Bedingungen ab-
hängig ist und somit falls experimentell bestimmt eher als scheinbare Dissozia-
tionskonstante KD bezeichnet werden sollte. Vorausgesetzt, die Konzentration
der Aptamere bleibt während des Experimentes konstant, so kann der An-


















Der Anteil gebundener Aptamere verhält sich proportional zum Signal S,
d.h. die maximale Signaländerung tritt ein, wenn alle Aptamere gebunden
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Durch das Fitten der Impedanzsignale konnte gezeigt werden, dass allein
der Rct eine signikante konzentrationsabhängige Änderung aufweist. Um den
Einuss unspezischer Signale zu minimieren, wurde als Signal die Änderung








Dieses simple empirische Model wurde hierin zur Bestimmung der schein-
baren Anitätskonstanten KD verwendet. Dazu wurde die nicht-lineare Kur-
venanpassung der Software Sigmaplot verwendet Tabelle 3.1. Die Sensitivität





Die Sensitivität des entwickelten impedimetrischen Aptasensors wurde aus
dem Anstieg im Punkt KD bestimmt. Zur Bestimmung der LoD wurde die
Standardabweichung s von Rct einer beschichteten Goldelektrode in BB +
2mM K3/4[Fe(CN)6] bestimmt und die Konzentration [PA] für ein Signal der
Gröÿe 3 s mit der Gleichung 3.20 berechnet.
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Dieses Kapitel enthält die Ergebnisse der Arbeit, angefangen beim Aufbau der
Messkammer und des Messplatzes. Es wurde eine spezielle Durchussmess-
kammer entwickelt und hergestellt. Anschlieÿend wurde die Modizierung der
Arbeitselektrode mit dem Protein A-bindenden Aptamer entwickelt, validiert
und die Immobilisierungsdichte bestimmt. Weiterhin wurde die gesamte Mess-
kammer charakterisiert und die Parameter für die Impedanzmessung optimiert.
Mit dem fertigen Aufbau wurde als erstes die Anbindung von Protein A un-
tersucht. Um die Vorgänge an der Elektrodenoberäche beschreiben zu können,
wurden theoretische Betrachtungen der Struktur des Aptamers, des Protein A
und deren Bindung gemacht. Die Anbindung von Protein A an das immobi-
lisierte Aptamer wurde mit verschiedenen Methoden validiert. Zudem wurde
die Selektivität des Biosensors gegenüber den ähnlichen Proteinen, Protein G
und Protein L getestet.
Letztendlich wurden mit dem entwickelten Biosensor Messungen mit Sta-
phylococcus aureus durchgeführt. Dafür musste der gesamte Aufbau desinziert
und in ein S2-Labor verlegt werden, um die Messungen unter den entsprechen-
den Sicherheitsbedingungen für Pathogene der Risikogruppe 2 durchführen zu
können. Leider war es nicht möglich, medizinische Realproben zu testen. Es
wurde eine Kalibrationskurve erstellt und Testmessungen mit Staphylococcus
aureus (S. aureus) in Tryptic Soy Broth zeigten eine steigende Impedanz mit
steigender Bakterienkonzentration. Die Anwesenheit von S. aureus auf der Elek-
trodenoberäche konnte mittels Fluoreszenzfärbung validiert werden. Die Se-




4.1 Entwicklung der Messkammer
Der Biosensor sollte eine Fluidik enthalten, um den Messprozess später au-
tomatisieren zu können. Leider wurde die vollständige Automatisierung auf-
grund technischer Schwierigkeiten nicht umgesetzt. Die zeitliche Ansteuerung
der Pumpe konnte umgesetzt werden.
Für die eziente Entwicklung einer Durchussmesskammer für die elektro-
chemische Impedanzspektroskopie müssen zahlreiche Faktoren beachtet wer-
den, wie z.B. die Durchmischung der Messzelle, der Einuss der Flieÿgeschwin-
digkeit, die Wahl und Anordnung der Elektroden, die Bildung von Luftblasen,
die Temperatur und eventuell auftretende Gradienten, das verwendete Mate-
rial, Einüsse der Kontaktierung der Elektroden, die Möglichkeit des Austau-
sches der Elektroden, Dichtigkeit, etc. Auch müssen eventuelle Interdependen-
zen zwischen den einzelnen Faktoren betrachtet werden. Zudem wurden einige
Bedingungen an das System gestellt, die hier aufgelistet werden:
• Geringes Volumen von <1ml
• Sichtfenster
• 3-Elektrodensystem mit einer Ag/AgCl-Referenzelektrode
• Austauschbare Referenz- und Gegenelektrode
• Sterilisierbar
• Schnell und leicht austauschbare Arbeitselektrode
4.1.1 Fluidik
Für die Entwicklung der Fluidik wurden verschiedene Designs betrachtet und
letztendlich die Variante einer kapselförmigen Probenkammer mit Ein- und
Auslauf im 140◦-Winkel zueinander gewählt (siehe Abbildung 4.1). Die Mess-
kammer wurde für die Durchführung von parallelen Messungen konstruiert und
enthält daher zwei identische Probenkammern.
Die untere Fläche der Probenkammer bildet die Arbeitselektrode, die über
einen Dichtungsring abgedichtet wird. Durch die längliche schmale Form der
Probenkammer konnte die Entstehung von Luftblasen minimiert werden. Die
Fläche der Arbeitselektrode in Kontakt mit der Probe beträgt 0,246 cm2 und
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Abbildung 4.1: Fluidiksystem der Messkammer: Foto (links) und schematische Darstellung
(rechts) der Messkammer mit der Probenkammer und den vier Bohrungen sowie schema-
tische 3D-Darstellung der Probenkammer - Pfeile markieren Ein- und Auslauf; die WE =
Arbeitselektrode bendet sich unten und oben bendet sich das Deckglas; grau abgedeckt
sind die parallelen Probenkammern in der Messkammer, die nicht genutzt wurden.
das Volumen der Probenkammer beträgt ~100µl. Die obere Fläche der Mess-
kammer wurde mit einem Sichtfenster aus Glas verklebt (mit Silikonkleber),
wodurch die Probenkammer auf Luftblasen kontrolliert und die Arbeitselektro-
de mit einem Auichtmikroskop betrachtet werden kann, ohne diese entfernen
zu müssen. An der Wand der Probenkammer gibt es vier Bohrungen, von de-
nen zwei als Ein- und Auslauf dienen und die anderen beiden für die Gegen-
und Referenzelektrode. Alle vier Bohrungen enthalten ein Gewinde, was das
leichte Austauschen der Schläuche und Elektroden ermöglicht. Für detaillierte
Informationen siehe auch Unterabschnitt 3.2.1.
Die verwendeten Schläuche für den Zu- und Ablauf sind aus PTFE, ein
hydrophobes Material, das die Anhaftung von Substanzen an den Schläuchen
minimiert. Die Schläuche wurden mit einem Fitting, einem Ferrule und einem
Dichtungsring versehen und anschlieÿend am vorderen Ende leicht aufgebördelt
(siehe Abbildung 4.2). Dadurch wird eine dichte Verbindung geschaen und der
Schlauch kann jederzeit leicht entfernt, gereinigt und wieder eingefügt werden.
Der Nachteil von PTFE-Schläuchen ist deren geringe Elastizität, weshalb
sie sich nicht für Schlauchpumpen eignen. Daher wurde für die Schlauchpum-
pe ein Schlauch aus Tygon R© verwendet und ein Verbinder für den Übergang
zwischen den Schläuchen genutzt (siehe Abbildung 4.2). Da Tygon R© weniger
inert ist als PTFE, wurde die Schlauchpumpe am Ende positioniert, nahe des
Abfallbehälters und die Flüssigkeiten durch die Messkammer gezogen.
Die Dichtigkeit der Probenkammer wurde geprüft, indem mit einer Pumpe
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Abbildung 4.2: Links: PTFE-Schlauch mit Hohlschraube (Fitting), Ferrule (rot) und Dich-
tungsring, Mitte: ein gebördelter Schlauch; Rechts: Schlauchverbinder
Wasser in die Durchusskammer gepumpt und 10 s lang das Ende des Aus-
usses verschlossen wurde. Hielt die Messkammer dem erzeugten Überdruck
stand, so war diese hinreichend dicht.
Weiterhin wurde getestet, wie gut die Kammer durchmischt wird und wie
lange es dauert, bis ein vollständiger Lösungswechsel stattgefunden hat. Dazu
wurde Wasser mit Methylenblau eingefärbt, die Probenkammer damit befüllt
und anschlieÿend wiederum mit Wasser verdrängt. Die benötigte Zeit bis die
blaue Färbung komplett verschwunden war, wurde gestoppt. Es wurden drei
verschiedene Pumpgeschwindigkeiten getestet und jeder Versuch mindestens
zweimal durchgeführt. Zudem wurde sowohl die Verdrängung des Methylen-
blaus als auch der Einlauf getestet. Die Gegen- und Referenzelektrode wurden
für diese Versuche entfernt und die Messkammer wurde anschlieÿend gründlich
gereinigt, sowie die Schläuche gewechselt. Die Ergebnisse der Verdrängung von
Methylenblau bei zwei Pumpgeschwindigkeiten sind als Bilderserien in Abbil-
dung 4.3 dargestellt. Zudem enthält die Abbildung eine Tabelle, in der alle
Ergebnisse zusammengefasst sind.
Es zeigte sich, dass bei einer Pumpgeschwindigkeit von 625µl/min nach
130s, bei 1250µl/min nach 90 s und bei 1818µl/min nach 60 s ein kompletter
Lösungsaustausch stattgefunden hat, wobei bei 625µl/min leichte Spuren von
blau am Rand der Probenkammer verblieben. Daher wurde für alle folgenden
Versuche die Pumpgeschwindigkeit 1818µl/min verwendet und die Proben-
kammer jeweils zwei Minuten lang gespült, um einen kompletten Lösungsaus-
tausch zu gewährleisten. Obwohl das Probenvolumen der Kammer nur 100µl
beträgt, sind durch die entstehenden Verwirbelungen mindestens 4ml Probe
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notwendig. Vermutlich lieÿe sich mithilfe von Strömungssimulationen die Mess-
kammer hinsichtlich der Durchmischung und nötigen Volumen optimieren. Dies
lag jedoch nicht im Rahmen dieser Dissertation und sollte in weiterführenden
Arbeiten betrachtet werden.
Abbildung 4.3: Versuche zur Durchmischung in der Probenkammer mittels Verdrängung
von Methylenblau-gefärbten Wasser bei den Pumpgeschwindigkeiten 1250µl/min (oben) und
1818µl/min (unten); der Einlauf ist auf der linken Seite, der Auslauf auf der rechten; die





Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Entwicklung der Messkammer war die
Wahl und Anordnung der Elektroden. Bei der Arbeitselektrode wurden ver-
schiedene Materialien und Formen getestet (siehe Abbildung 4.4).
Abbildung 4.4: Übersicht der Elektroden, die für die Entwicklung des Aptasensors be-
trachtet wurden - Rot eingekreist ist die verwendete Arbeitselektrode, ein goldbesputterter
Glasobjektträger mit einer Titanhaftschicht.
Es wurden interdigitale Elektrodenstrukturen (IDE) und aus Gold-CDs mit-
tels Fotolithograe [257] hergestellte Elektroden (CDE) getestet. Bei beiden
Varianten waren Gegen- und Referenzelektrode auf dem Träger und aus Gold,
aber das hauptsächliche Problem lag in der geringen Stabilität, da nach ei-
nigen Reinigungsschritten die Goldelektroden abblätterten und die Kontakte
hochohmig wurden. Eine höhere Stabilität zeigten mit Gold besputterte Ob-
jektträger (GlasE), die mittels der Fotolithograe strukturiert wurden. Aller-
dings konnten Kanteneekte und Eekte durch das freigelegte, als Adhäsi-
onsschicht dienende Titan nicht ausgeschlossen werden. Weiterhin wurde eine
Dickschichtelektrode (SPE) untersucht, die eine Arbeitselektrode aus Gold, ei-
ne Gegenelektrode aus Platin und eine Silberchloridreferenzelektrode vereint.
Die Arbeitselektrode wies eine hohe Rauigkeit auf, die mit der letztendlich ge-
wählten Immobilisierungsmethode via selbst-organisierenden Schichten unver-
einbar war. Daher wurde die mit Gold besputterten Objektträger ohne Struk-
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Abbildung 4.5: Gegen- (rechts) und Referenzelektrode (links) des entwickelten impedime-
trischen Aptasensors - mit Silikonkleber in die Hohlschrauben eingeklebt; Insets zeigen die
40- fache Vergröÿerung der Elektroden
turierung (GWE) als Arbeitselektrode für den impedimetrischen Aptasensor
gewählt (siehe Kapitel 3). Der Objektträger hat eine Gröÿe von 7,9 cmx 2,6 cm
und wurde auf der Rückseite mit einem Diamantschneider angeritzt, um Ar-
beitselektroden der Gröÿe 1,2 cmx 2,6 cm abzubrechen. Somit konnten jeweils
6 Arbeitselektroden aus einem Objektträger gewonnen werden.
Zur Vollständigkeit des gewünschten 3-Elektrodensystems wurden externe
Gegen- und Referenzelektroden gewählt. Für die elektrochemische Impedanz-
spektroskopie (EIS) ist wichtig, dass bei der Untersuchung von Reaktionen an
der Oberäche der Arbeitselektrode, diese bestimmend gegenüber anderen Ef-
fekten sind. D.h. die Gegenelektrode darf den Strom nicht limitieren, sondern
muss eine groÿe Stromdichte aufweisen und sollte zudem inert sein, damit keine
an deren Oberäche stattndenden Reaktionen den Strom limitieren. Für die
Gegenelektrode wurde daher ein Platindraht gewählt und mittels Elektrolyse
(siehe Abschnitt 3.2.2) platiniert, um dessen Oberäche signikant zu erhö-
hen (siehe Abbildung 4.5). Platin ist bekannt für dessen Inertheit gegenüber
biologischen Molekülen und die Rauigkeit erhöht die Stromdichte.
Die Wahl der Referenzelektrode el aufgrund der Anwendung des Systems
in biologischen Lösungen bei neutralem pH auf eine Silber-/ Silberchlorid-
elektrode (Ag/AgCl). Um das benötigte Probenvolumen zu minimieren, wur-
de eine Probenkammer mit Millimeter-Abmaÿen entwickelt, wofür eine mi-
niaturisierte Ag/AgCl- Elektrode mit einem Durchmesser von 1-2mm gefun-
den werden musste. Allerdings ist das Angebot solcher Ag/AgCl-Elektroden
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Abbildung 4.6: Anordnung der Elektroden in der Probenkammer - die untere Fläche bildet
die Arbeitselektrode aus Gold (WE), die Gegenelektrode, der platinierte Platindraht (CE),
bendet sich darüber und die Ag/AgCl- Referenzelektrode (RE) mit dem Kapazitätsby-
pass von 1µF liegt an der gegenüberliegenden Seite; CE und RE stehen im 140◦-Winkel
zueinander.
auf dem Markt gering. Nach einigen Fehlversuchen wurde die LF-1 (Unterab-
schnitt 3.2.2 in Kapitel 3) gewählt, eine Ag/AgCl- Referenzelektrode mit einer
neu entwickelten, leitfähigen Fritte, die die Kontaminierung der Probe mit
Chlorid- oder Silberionen verhindert. Die Ag/AgCl- Elektrode bendet sich in
einem PEEK- Gehäuse gefüllt mit 3,4M Kaliumchloridlösung und hat einen
Durchmesser von 1mm. Der Widerstand der Referenzelektrode ist mit 30 kΩ
relativ hoch, wodurch bei hohen Frequenzen Instabilitäten auftraten und der
Impedanzanalysator oszillierte. Diese Instabilität konnte mit einer parallelen
Kapazität von 1µF an einem Platindraht, ein sogenannter Bypass, ausgegli-
chen werden (siehe Abbildung 4.6). Für die Untersuchung der Prozesse an der
Elektrodenoberäche sind vor allem die kleinen Frequenzen von Bedeutung.
Als weiteren Punkt musste die Anordnung der Elektroden in der Proben-
kammer betrachtet werden. Um den Anteil des unkompensierten Widerstandes
Ru des Systems so gering wie möglich zu halten, muss die Referenzelektrode so
nah wie möglich an der Arbeitselektrode positioniert werden. Die Gegenelek-
trode sollte hingegen weit entfernt von der Referenzelektrode positioniert wer-
den und ein möglichst gleichmäÿiges elektrisches Feld auf der Arbeitselektrode
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Abbildung 4.7: Foto (links) und 3D-Animation (rechts unten) der aufgebauten Messkam-
mer aus Unterteil (rechts oben) und Oberteil mit Ein- und Aususs (Pfeile) und einem
3-Elektrodensystem bestehend aus einer goldenen Arbeitselektrode (WE), einer Gegenelek-
trode aus Platin (CE) und einer Ag/AgCl-Referenzelektrode (RE).
erzeugen. Und das in einer kleinen Fluidikzelle von 100µl. Bei der letztend-
lich gewählten Anordnung bendet sich die Referenzelektrode sowohl 3mm
oberhalb der Arbeitselektrode als auch etwa in der gleichen Entfernung zur
Gegenelektrode (siehe Abbildung 4.6). Die Gegenelektrode bendet sich 3mm
über der Arbeitselektrode und ragt etwa 5mm in die Probenkammer, wodurch
ein Groÿteil der Arbeitselektrode ein gleichmäÿiges Feld ausbilden sollte. Eine
ächige Gegenelektrode wäre gegenüber einem Draht zu bevorzugen, würde
allerdings den Einbau eines Sichtfenster unmöglich machen. Der Einsatz von
Indium- Zinn- Oxid (ITO) als Arbeits- oder Gegenelektrode würde hier even-
tuell eine Lösung darstellen.
Der letzte Schritt besteht in der Kontaktierung der Elektroden. An die
Referenz- und Gegenelektrode wurden Steckverbindungen angelötet, kompati-
bel mit den Steckern des Impedanzanalysators. Die goldene Arbeitselektrode
GWE soll schnell und einfach austauschbar sein, weshalb hier Federkontak-
te verwendet wurden, die an einem Adapter vor der Messkammer angebracht
wurden (Abbildung 4.7). Durch das Lösen der Schrauben kann die Arbeits-
elektrode ausgetauscht werden. Die Kabel der Gegen- und Arbeitselektrode
wurden zusammengeführt und miteinander verdreht, um durch den gegenläu-
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gen Strom, die entstehenden Magnetfelder zu eliminieren.
4.1.3 Aufbau des Messplatzes
Die gesamte Messkammer besteht aus zwei parallelen Probenkammern und
misst 4 cmx 4 cmx 1,6 cm (siehe Abbildung 4.7). Sie besteht aus zwei Teilen,
einem Unterteil mit zwei Vertiefungen für die Arbeitselektroden und einem
Oberteil mit der Fluidik und den Gegen- und Referenzelektroden. Beide Teile
sind über Schrauben miteinander verbunden, wobei eine Kerbe am Rand die
korrekte Ausrichtung sicherstellt.
Die Messkammer wurde zur Sicherstellung einer konstanten Temperatur
während der Messung in eine Temperaturbox gelegt, die gleichzeitig als fara-
dayscher Käg wirkte. Die Probe und der Messpuer wurden bis zur Messung
ebenfalls in der Temperaturbox aufbewahrt. Das Netzteil der Pumpe verur-
sachte erhebliche Störungen der Impedanzmessung, daher wurde die Pumpe
auÿerhalb der Temperaturbox positioniert, ebenso wie der Abfallbehälter für
die Lösungen. Für sehr hochohmige Messungen wurde ein low-current-Adapter
verwendet, um die Ströme im nA-Bereich mit hoher Präzision messen zu kön-
nen.
Die Messungen mit den Bakterien wurden im Labor der Schutzstufe 2 durch-
geführt. Dafür wurde das Fluidiksystem den Sicherheitsbestimmungen entspre-
chend angepasst (siehe Unterabschnitt 3.2.4).
Abbildung 4.8: Aufbau des Messplatzes
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4.2 Immobilisierung des Aptamers
In dieser Arbeit wurde die verkürzte Version PA#2/8[S1-58] des Protein A-
bindenden Aptamers [198] verwendet, da es in früheren Untersuchungen eine
höhere Anität zu Protein A aufwies. In den Untersuchungen von Stoltenburg
et al. wurde das biotinylierte Aptamer auf Streptavidin- modizierten Ober-
ächen immobilisiert und mittels optischer Methoden analysiert. Da in dieser
Arbeit die Anbindung mittels Impedanzspektroskopie gemessen werden soll,
wurde eine andere Immobilisierungsmethode verwendet. Das Aptamer wur-
de dazu mit einem Thiol und einem Alkan als Spacer modiziert und direkt
als selbstorganisierende Schicht (SAM) auf den Goldelektroden immobilisiert.
Diese Immobilisierungsmethode ist kostengünstiger und kann aufgrund der ge-
ringeren Komplexität besser modelliert werden. Zudem kann durch die Ver-
wendung von Alkanthiolen mit verschiedenen Kopfgruppen und Kettenlänge
Einuss auf die Eigenschaften der Oberäche genommen werden. Das wie-
derum ermöglicht die Untersuchung der Rolle des Elektronentransfers bei der
Bindung des Analyten an das immobilisierte Aptamer.
Aufgrund der geänderten Modizierung sollte zuerst die Funktionalität des
Aptamers nachgewiesen werden. In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse
für die Funktionalität des Aptamers vor und nach der Immobilisierung be-
schrieben.
4.2.1 Qualität des synthetisierten Aptamers
Das thiolmodizierte Aptamer PAA wurde in sterilem Wasser gelöst und in
Portionen eingefroren. Um die Qualität des Aptamers zu überprüfen, wur-
de eine Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) unter stark denaturierenden
Bedingungen durchgeführt (mit Harnsto und Formamid, für Details siehe
Unterabschnitt 3.3.1). Zum Vergleich wurden drei verschiedene Aptamere auf-
getragen: das biotinylierte Protein A-bindende Aptamer PA#2/8 (PAAlang,
76 nt), das thiolmodizierte verkürzte PA#2/8[S1-58] (PAAkurz, 58 nt) und
das ebenfalls mit einem Thiol modizierte Daunorubicinaptamer (DRN, 60 nt)
aus einem parallel laufenden Projekt am Institut. Es wurde Merkaptoethanol
im Verhältnis 50:1 zum Gelladepuer gegeben, um die Disuldbrücken aufzu-
trennen, die sich zwischen zwei Aptameren gebildet haben könnten. Es sind
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Abbildung 4.9: links: Ergebnis der denaturierenden Polyacrylamidgelelektrophorese zur
Bestimmung der Gröÿe verschiedener Aptamere - von links nach rechts: DNS-Leiter (5µl
unverdünnt), biotinyliertes PA#2/8 (PAA lang), thiolmodiziertes PA#2/8[S1-58] (PAA
kurz), thiolmodiziertes Daunorubicinaptamer (DRN) 2x, kurzes Kontrolloligonukleotid,
DNS-Leiter (10µl 1:1 verdünnt in Gelladepuer), dreimal ein Mix aus allen 3 Aptameren.
Rechts: Schema einer möglichen Struktur des Aptamers zur Darstellung der unterschiedli-
chen Gröÿen und Modikationen der auf dem Gel aufgetragenen Aptamere.
auf dem Gel bei den thiolmodizierten Aptameren deutlich zwei Banden zu
erkennen (siehe Abbildung 4.9), während das mit Biotin modizierte PAAlang
nur eine Bande zeigt. Die unteren Banden der thiolmodizierten Aptamere
PAAkurz und DRN liegen bei 60 nt und repräsentieren somit die als Einzel-
strang vorliegenden Aptamere. Die oberen Banden liegen bei etwa 150 nt und
könnten somit Dimere (120 nt) repräsentieren, die durch nicht reduzierte Di-
suldbrücken entstanden sein könnten. Auch das biotinylierte PAAlang liegt
bei etwa 100 nt und somit leicht oberhalb der zu erwartenen Position von 76 nt.
Die Ergebnisse zeigen, dass die gelieferten Aptamere die zu erwartene Länge
haben und ebenfalls aufgereinigt vorliegen, da klare Banden zu erkennen sind.
Somit weisen die Aptamere eine hohe Qualität auf. Zudem machen die Ergeb-
nisse deutlich, dass vor der Immobilisierung der thiolmodifzierten Aptamere
die Disuldbrücken reduziert werden sollten. Dafür wurde bei allen folgenden
Experimenten Tris(2-carboxyethyl)phosphin (TCEP) eingesetzt.
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4.2.2 Bindungsanität des thiolmodizierten Aptamers
Untersuchungen von Stoltenburg et al. [198] zeigten, dass zum einen das Ent-
fernen des 5'-Primers zum Verlust der Anität des Aptamers führt und zum
anderen, dass ein am 5'-Ende immobilisiertes Aptamer zu einer signikanten
Abnahme der Anität zu Protein A führt. Daher wurde vermutet, dass das
frei bewegliche 5'-Ende für die Bindung relevant ist und dementsprechend wur-
de das 3'-Ende des Aptamers mit dem Alkanthiol modiziert. Um zu klären,
ob das Alkanthiol am 3'-Ende einen Einuss auf die Bindungsanität des
Aptamers hat, wurde die Microscale Thermophoresis (MST) verwendet (siehe
Unterabschnitt 3.3.2).
Die MST ist eine eziente Methode zur Untersuchung der Interaktionen
von Biomolekülen basierend auf deren Bewegung in einem Temperaturgradi-
enten. Diese Bewegung ist abhängig von der Hydratationshülle, der Ladung
und der Gröÿe der Moleküle, also Eigenschaften, die durch die Bindung zweier
Moleküle aneinander beeinusst werden. Für die MST-Messungen wurde das
Aptamer am Thiol mit einem Fluorophor markiert und in einer konstanten
Abbildung 4.10: Prinzip der MST - Fluoreszenzabnahme bei einer MST Messung während
der Laser die Probe für 2 s um einige Grad Celsius erwärmt - dargestellt sind die Kurven für
eine niedrige (0,763 nM) und eine hohe (6250 nM) Konzentration an rekombinanten Protein




Konzentration von 38,5 nM zu 16 verschiedenen Protein A-Konzentrationen
(rekombinantes Protein A) gegeben. Die Glaskapillaren der MST wurden mit
den Proben befüllt. In der Mitte der Glaskapillare wird die Temperatur mit
einem Laser um 2-6◦C erhöht und somit ein lokaler Temperaturgradient er-
zeugt. Anschlieÿend wird die Abnahme der Fluoreszenz durch das migrierende
markierte Aptamer aufgenommen. In Abbildung 4.10 ist diese Fluoreszenzab-
nahme für eine niedrige und eine hohe Protein A-Konzentration gezeigt. Es ist
ein signikanter Unterschied zu erkennen, was bedeutet, dass eine Interaktion
zwischen den Molekülen stattndet.
Es wurde eine Bindungskurve aufgenommen und mit der Gleichung 3.20








mit ∆S/∆ Smax = normierte Fluoreszenzabnahme, [PA] = Konzentration des
Protein A, KD = scheinbare Dissoziationskonstante
Es wurde eine Dissoziationskonstante von KD von 22,4± 5,8 nM bestimmt,
die abhängig von der Methode und den Bedingungen des Experimentes ist
(wie z.B. Temperatur, pH und Ionenstärke). Im Vergleich zu der Messkurve
aus [198] (KD= 94,7± 64,6 nM) ist die gemessene Bindungskurve deutlich zu
Abbildung 4.11: Vergleich der MST-Bindungskurven des 3'-NT-547-SH-C6-modizierten
PA#2/8[S1-58] (links) und dem 5'-Fluorescein- modizierten PA#2/8[S1-58] (rechts, aus
Stoltenburg et al. [198]) - die Bindungsanität wird durch die Modifzierung mit einem
Alkanthiol nicht negativ beeinusst - die scheinbar höhere Anität ist bedingt durch ei-
ne geringere Konzentration des Aptamers (38,5 nM links, 50 nM rechts) und veränderten
Puerbedingungen (0,005% Tween20 links, 0,05% Tween20 rechts).
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kleineren Konzentrationen verschoben, was die kleinere Dissoziationskonstante
wiederspiegelt (siehe Abbildung 4.11). Der Grund dafür, wurde zuerst in der
Markierung mit einem anderen Fluorophor und der Modizierung mit dem
Alkanthiol vermutet. Die MST-Messungen aus [198] wurden von der Firma
2bind GmbH (Dr. Thomas Schubert, Regensburg, Deutschland) durchgeführt.
Um den Einuss der Markierung zu ergründen, wurden von der 2bind GmbH
MST-Messungen mit 3'- und 5'-Thiol-modizierten PAA und dem Marker NT-
547 durchgeführt und dabei Dissoziationskonstanten von 110,8 und 115,6 nM
erhalten. Dies zeigt, dass weder die Platzierung noch die Prozedur der Markie-
rung einen Einuss auf die Anität der Bindung des freien verkürzten Apt-
amers PAA haben. Die im MST-Experiment beobachtete höhere Anität wird
der geringeren Aptamerkonzentration (38,5 statt 50 nM) und den veränderten
Puerbedingungen (0,005% statt 0,05% Tween20) zugeschrieben.
Weiterhin wurde die MST verwendet, um den Einuss des für die elektro-
chemische Impedanzspektroskopie benötigten Redoxmediators K3/4[Fe(CN)6]
auf die Anität der Bindung zu Protein A zu untersuchen. Dafür wurde ei-
ne Bindungskurve in Anwesenheit von 2mM K3/4[Fe(CN)6] unter sonst glei-
Abbildung 4.12: Vergleich der Bindungsanität des Aptamers PAA (markiert mit dem
Maleimid- Fluorophor NT-547) in Ab- und Anwesenheit von 2mM K3/4[Fe(CN)6] - die




chen Bedingungen aufgenommen (siehe Abbildung 4.12). Die Daten wurden
mit dem Bindungsmodell (Gleichung 4.1) gettet und ergaben eine Dissoziati-
onskonstante von 16,4± 2,5 nM, die sich nicht signikant von der Messung in
Abwesenheit von K3/4[Fe(CN)6] unterscheidet, weshalb geschlussfolgert wurde,
dass K3/4[Fe(CN)6] keinen signikanten Einuss auf die Anität der Bindung
hat.
4.2.3 Immobilisierung des Aptamers
Im letzten Abschnitt wurde gezeigt, dass die Bindungsanität des mit einem
Alkanthiol am 3'-Ende modizierten Protein A-bindenden Aptamers (PAA) in
Anwesenheit von 2mM Kaliumhexacyanoferrat erhalten bleibt. Im folgenden
Abschnitt wird die Immobilisierung des Aptamers veriziert und optimiert und
geprüft, ob das immobilisierte Aptamer seine Bindungsfähigkeit erhalten hat.
Dazu wurde das thiolmodizierte PAA über eine Merkaptidbindung auf einer
Goldelektrode immobilisiert (siehe Abbildung 4.13).
Alkanthiole [SH-(CH2)n-x] bilden die stabilsten selbstorganisierenden Mo-
noschichten (SAM) aus und je länger die Alkylkette n, desto stabiler und ge-
Abbildung 4.13: Schematische Darstellung der Immobilisierung des thiolmodizierten Apt-
amers PAA mit einer selbstorganisierenden Monoschicht aus Alkanthiolen. Die roten Sterne
symbolisieren den Redoxmediator K3/4[Fe(CN)6]
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ordneter ist die SAM (siehe auch Abschnitt 2.2.2). Die Endgruppe x beeinusst
ebenfalls die Stabilität und Ordnung der SAM und kann gleichzeitig zur ak-
tiven Veränderung der Oberächeneigenschaften verwendet werden, wie z.B.
der Benetzung. So kann man mit hydrophilen Kopfgruppen eine gute Benet-
zung mit Wasser erreichen. Es ist ebenso bekannt, dass über dünne SAM ein
Elektronentransfer möglich ist, während ab n≥ 11 die SAM isolierend wirkt. In
diesem Fall ist der Elektronentransfer Grundvoraussetzung für die Detektions-
methode, wobei eine möglichst stabile und geordnete SAM mit wenig Defekten
das Signal verbessert. Daher wurde die Länge der Alkylkette auf 6 festgelegt,
was einen Kompromiss zwischen beiden Bedingungen darstellt.
Optimierung der Oberäche gegen unspezische Adsorption
Standardmäÿig wird zur Immobilisierung von thiolmodifzierten Oligonukleoti-
den ein Zweistufenprozess verwendet, bei dem als erstes das thiolmodizierte
Aptamer auf die Goldelektrode gegeben und anschlieÿend in einem zweiten
Schritt ein Füllthiol aufgetragen wird. Das Füllthiol dient zum einen dazu,
die Aptamere aufzurichten und zum anderen die freien Oberächen zu füllen,
um unerwünschte Reaktionen mit dem blanken Gold zu verhindern. Zur Mi-
nimierung der unspezischen Bindungen ist die Wahl der Endgruppe x dieser
Füllthiole von groÿer Bedeutung. Daher wurde die Adsorption von Protein
A auf selbstorganisierenden Monoschichten (SAM) von Alkanthiolen mit n=6
und verschiedenen Endgruppen x sowie auf einer blanken Goldelektrode getes-
tet.
Dazu wurde die Quarzkristallmikrowaage (QCM) verwendet, die die Ver-
schiebung der Resonanzfrequenz eines schwingenden Quarzkristalls durch die
Anlagerung von Masse misst. Aus den beobachteten Frequenzänderungen wur-
de mithilfe der Sauerbrey-Gleichung (siehe Gleichung 3.2) die Masseänderung
bestimmt.
Die mit Gold beschichteten Quarzchips wurden über Nacht mit der jeweili-
gen SAM beschichtet. An der QCM wurden die Chips etwa 2-5 Minuten mit
einer 400 nM Protein A- Lösung inkubiert und anschlieÿend mit Puerlösung
gewaschen. Die Massenzunahme durch adsorbiertes Protein A ist in Abbil-
dung 4.14 dargestellt.
Es zeigte sich, dass Hydroxylgruppen (-OH) die geringste Adsorption von
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Abbildung 4.14: QCM - Untersuchung der unspezischen Adsorption von 400 nM Protein
A in BB-Puer auf verschiedenen Alkanthiol-SAMs mit der gleichen Kettenlänge n=6 und
verschiedenen Kopfgruppen sowie auf einer blanken Goldelektrode.
Protein A aufweisen, während bei hydrophoben Methylgruppen (-CH3) die
gröÿte Massenzunahme zu beobachten war. Die Menge des adsorbierten Pro-
tein A auf blankem Gold liegt dazwischen. Anhand dieser Ergebnisse wurde
das Merkaptohexanol (MCH) [SH-(CH2)6-OH] als Füllthiol gewählt.
Verikation der Immobilisierung mittels der QCM
Weiterhin wurde die Methode der Ko-Immobilisierung genutzt [258], bei der in
einem Schritt immobilisiert wird, indem Aptamer und Füllthiol gemischt auf
die Goldelektrode gegeben werden. Keighley et al. zeigten, das dadurch höhere
Immobilisierungsdichten erreicht werden konnten. Für die Verikation dieser
Immobilisierungsmethode mit dem Aptamer PAA wurde die Quarzkristallmi-
krowaage (QCM) herangezogen.
Die Ausbildung einer SAM ist ein zweistuger Prozess mit einer in Minu-
ten stattndenden Adsorption der Moleküle auf der Oberäche und einer über
Stunden andauernden Anordnung der Moleküle. Um eine möglichst defektfreie
und hoch geordnete SAM zu erhalten, wurde die Immobilisierung über Nacht
durchgeführt. Der Immobilisierungsprozess aufgenommen mit der QCM ist in
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Abbildung 4.15: QCM - Untersuchung der unspezischen Adsorption von 400 nM Protein
A in BB-Puer auf verschiedenen Alkanthiol-SAMs mit der gleichen Kettenlänge n=6 und
verschiedenen Kopfgruppen sowie auf einer blanken Goldelektrode.
Abbildung 4.15 dargestellt. Innerhalb der ersten 20 Minuten ist eine Massenzu-
nahme von ~470 ng/cm
2 zu verzeichnen, die sich über Nacht auf ~530 ng/cm
2
erhöht. Durch das Waschen wurden ungebundene Moleküle entfernt, was in ei-
ner Massenabnahme von 40 ng/cm2 resultiert. Durch den Ordnungsprozess der
SAM über Nacht sind freie Stellen entstanden, die durch frisches Merkaptohex-
anol gefüllt und weitere 30 ng/cm2 angelagert wurden. Eine SAM aus Merkap-
tohexanol allein weist eine deutlich geringere Massenzunahme von ~70 ng/cm
2
auf.
Dies zeigt, dass das Aptamer über das Thiol an die Goldelektrode immo-
bilisiert werden konnte. Es wurden drei unabhängig voneinander beschichtete
Elektroden vermessen und von der detektierten Massenzunahme wurde die
Masse der Füllthiole MCH abgezogen, um die Masse der immobilisierten Apt-
amere zu erhalten. Der bestimmte Mittelwert beträgt 319,9 ± 138,5 ng/cm2,
aus dem mit der molekularen Masse des Aptamers PAA (19 kDa) die An-
zahl der immobilisierten Moleküle berechnet werden kann. Demnach wurden
1x1013± 4,39x1012Moleküle/cm2 immobilisiert, was jedoch nur ein Schätzwert
ist, da bei der QCM nicht nur die Masse der Moleküle, sondern auch Viskosität
und adsorbierte, angelagerte Ionen bzw. Wasser die Frequenz beeinussen.
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Optimierung der Immobilisierung mit der Chronocoulometrie
Für die Sensitivität des Biosensors ist es wichtig, eine möglichst hohe Dichte
der Aptamere auf der Oberäche zu erhalten und gleichzeitig zu gewährleisten,
dass genügend Platz für den Analyten bleibt, damit dieser binden kann. Da-
her wurde untersucht, welchen Einuss das Verhältnis von Aptamer zu MCH
auf die Immobilisierungsdichte hat. Dazu wurde die Chronocoulometrie (CC)
(siehe Unterabschnitt 3.3.5) und die Methode von Steel et al. verwendet [253],
mit der die Anzahl der immobilisierten Aptamere über die Ladung der adsor-
bierten Hexaamin-Ruthenium-chlorid-Ionen (RuHex) bestimmt werden kann
(siehe Abbildung 4.16).
Um das Verhalten des RuHex zu überprüfen und die entsprechenden Po-
tentiale für die CC zu bestimmen, wurden Zyklovoltammogramme verschieden
beschichteter Goldelektroden aufgenommen (siehe Abbildung 4.17). Der Oxi-
dationspeak des RuHex ist deutlich bei -210mV zu erkennen, während der Re-
duktionspeak bei -270mV zu nden ist. Wie für einen Einelektronenprozess zu
erwarten, ergibt sich eine Peakseparation von ~59mV. Bei der blanken Elektro-
de nden ebenfalls Interaktionen mit dem Gold statt, zu erkennen am steigen-
den Reduktionsstrom bei -500mV. Auch der gröÿere Ladestrom bei der blanken
Goldelektrode ist deutlich im Bereich von -100mV bis 100mV zu erkennen. Im
Falle der beschichteten Elektroden, eine mit Aptamer/MCH (PAA) und eine
Abbildung 4.16: Schematische Darstellung des Messprinzips der Chronocoulometrie zur
Bestimmung der Anzahl der immobilisierten Aptamere. Die Adsorption von RuHex an das
Aptamer und dessen Reduktion durch den Potentialsprung.
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Abbildung 4.17: Zyklovoltammogramme einer blanken Goldelektrode (grün), einer mit
Mercaptohexanol (blau) beschichteten und einer mit Aptamer (rot) beschichteten Goldelek-
trode in 40mM Tris + 200µM RuHex
nur mit Mercaptohexanol (MCH), unterscheidet sich der Bereich oberhalb von
-200mV kaum, jedoch unterhalb dieser Spannung gehen die Graphen ausein-
ander, wobei die mit Aptamer beschichtete Elektrode einen höheren Strom
aufweist. Dies ist bereits ein Hinweis auf die Anreicherung der Oberäche mit
RuHex-Molekülen durch deren Adsorption an den Oligonukleotiden. Entspre-
chend diesen Voltammogrammen wurde das Potential für die CC auf -400mV
gesetzt, um die Reduktion der adsorbierten RuHex-Ionen zu bestimmen.
Bei der CC wurde davon ausgegangen, dass die Adsorption des RuHex
am DNS-Strang nur über elektrostatische Interaktionen stattndet. Weiterhin
wurde angenommen, dass die Kompensation der negativen Ladungen entlang
des Rückgrats des DNS-Strangs nur durch RuHex erfolgt, d.h. diese müssen frei
zugänglich sein und dürfen nicht durch andere adsorbierte Kationen blockiert
werden. Zudem müssen alle negativen Ladungen der DNS gesättigt sein, d.h. es
müssen ausreichend RuHex-Ionen zur Verfügung stehen. Auÿerdem sollte die
Adsorption von RuHex nur an der DNS erfolgen und nicht an anderen Molekü-
len oder Oberächen im Messsystem. Als letztes muss gegeben sein, dass alle
adsorbierten RuHex-Ionen elektrochemisch erreichbar sind. Im Folgenden wird
erläutert, wie die Gewährleistung dieser Annahmen weitestgehend umgesetzt
wurden.
Als erstes wurde die unspezische Adsorption von RuHex auf einer MCH
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Monoschicht untersucht. Dazu wurden Chronocoulometrie-Messungen an Elek-
troden, beschichtet mit einer MCH Monoschicht, in An- und Abwesenheit des
Redoxmarkers durchgeführt. In Abbildung 4.18 ist die aus dem gemessenen
Strom durch Integration bestimmte Ladung Q gemäÿ der integrierten Cottrell-
Gleichung gegenüber der Wurzel der Zeit dargestellt. Der lineare Abschnitt der
Kurve beschreibt den ersten Teil der Gleichung: die Umsetzung der RuHex Mo-
leküle in Abhängigkeit von der Zeit, bedingt durch die Diusion der Moleküle
aus der Lösung zur Elektrodenoberäche. Die Interpolation des linearen Ab-
schnitts der Kurve zum Punkt t=0 ergibt die Ladung, die beim Anlegen der
Spannung sofort umgesetzt wurde und unabhängig von der Diusion der Mo-
leküle ist. Die Ladung Qt=0 für eine MCH Monoschicht in Anwesenheit von
RuHex beträgt 0,3474µC und ist nur geringfügig gröÿer als Qt=0 in Abwesen-
heit von RuHex (0,3312µC) (siehe interpolierte Achsenabschnitte der roten
Chronocoulometrie-Kurven). Dieser Wert entspricht der Ladung der Doppel-
schicht Qdl. Die beiden Werte sind nahezu gleich, d.h. es ndet keine relevante
















Qads = nFAΓ0 (4.4)
Abbildung 4.18: Links: Chronocoulometriemessungen zur Untersuchung der unspezischen
Adsorption von RuHex auf mit MCH beschichteten Elektroden - CC von MCH (rot) und
PAA (blau; 1µM PAA + 4µM MCH) beschichteten Elektroden in 40mM Tris (gestrichelte
Kurven) und in Anwesenheit von 200µM RuHex (durchgezogene Kurven). Regressionsglei-
chungen der linearen Bereiche der Kurven sind in den entsprechenden Farben dargestellt.
Gepunktete Linien markieren die Schnittpunkte der Regressionsgeraden mit der y-Achse.
Rechts: Cottrell-Gleichung und deren Integration.
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mer statt.
Die Immobilisierung von PAA wurde in Bindungspuer in Anwesenheit von
verschiedenen Kationen, wie Kalium und Magnesium, durchgeführt. Anschlie-
ÿend wurde intensiv mit Wasser, Tris-Puer und Tris-Puer mit EDTA gewa-
schen, um adsorbierte Ionen zu entfernen. Bei der Bildung von Quadruplexen
werden zwar Magnesium-Ionen komplexiert, aber diese interagieren mit den
Guaninen und nicht mit dem Rückgrat des DNS-Strangs, weshalb Quadruplexe
die Chronocoulometriemessungen nicht beeinussen sollten. In Abbildung 4.18
ist zu erkennen, dass die Ladung Qt=0 einer mit Aptamer beschichteten Elek-
trode in Abwesenheit von RuHex (blau gestrichelte Linie) identisch mit Qdl
ist (0,3308µC). Das zeigt, dass keine weiteren Moleküle an der Reaktion be-
teiligt sind. Die Ladung Qt=0 einer PAA/MCH-Monoschicht in Anwesenheit
von 200µM RuHex (blaue durchgezogene Linie) ist dagegen signikant gröÿer
(2,06µC), was durch die Ladung der adsorbierten RuHex-Ionen Qads verur-
sacht wird. Dieser Wert entspricht der Summe aus Qdl und Qads und letzteres
wird zur Bestimmung der Anzahl der immobilisierten Aptamere verwendet.
Weiterhin wurde untersucht, ab welcher Konzentration von RuHex die Ober-
äche gesättigt ist. Dazu wurde die Ladung Qads einer PAA/MCH-Monoschicht
in Abhängigkeit von der RuHex-Konzentration aufgenommen (siehe Abbil-
dung 4.19). Ab einer Konzentration von 200µM RuHex tritt die Sättigung ein,
daher wurde diese Konzentration in allen folgenden Experimenten verwendet.
Abbildung 4.19: Ladung der adsorbierten RuHex-Ionen Qads in Abhängigkeit von der
RuHex-Konzentration zur Bestimmung der Sättigung der Oberäche.
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Steel et al. [253] und Guadalupe et al. [259] wiesen nach, dass die elektroche-
mische Verfügbarkeit nur für dünne Schichten gewährleistet ist. Leider konnte
keine Quantizierung von dünn in diesem Zusammenhang in der Literatur
gefunden werden. Guadalupe et al. arbeitete mit Polymerschichten und be-
trachtete hauptsächlich Monolayer, die somit einige nm dünn sind. Keighley
et al. verwendete ssDNS mit 18 Nukleotiden (nt) und einem etwa 4 nm langen
Thiol-Spacer [258]. Da der mittlere Abstand zweier Basen in Einzelstrang-DNS
0,63 nm beträgt [260], ist deren Monoschicht etwa 15 nm dünn. Steel et al. ver-
wendete 25-Basen lange Oligonukleotide und einen Merkaptohexanol-Spacer,
die eine Monoschicht mit der Dicke von etwa 16 nm bilden. In dieser Arbeit
wurden Aptamere mit 58 nt und einem Merkaptohexanol-Spacer verwendet,
d.h. die hier gebildeten Monoschichten sind maximal 37 nm lang. Es ist aber
mit deutlich dünneren Schichten zu rechnen, da zum einen Ambia-Garrido et
al. zeigten [260], dass der mittlere Abstand zweier Nukleotide abnimmt, je
länger die ssDNS ist - so ist eine 30 nt ssDNS nur ~10 nm lang statt der zu
erwartenden 18,9 nm - und zum anderen wird angenommen, dass das Aptamer
einen intramolekularen Quadruplex bildet, was eine deutliche Verdichtung der
Struktur bedeutet. Nichtsdestotrotz sind die hier verwendeten Monoschichten
dicker als bisher mit der Chronocoulometrie untersuchte Oberächen, daher
wurden Zyklovoltammogramme einer mit PAA/MCH beschichteten Elektrode
in 40mM Tris-Puer in Anwesenheit von 200µM RuHex bei verschiedenen
Scanraten aufgenommen (siehe Abbildung 4.20).
Die gemessenen Zyklovoltammogramme zeigen ein reversibles Verhalten,
das durch die Randles-Sevcík-Gleichung beschrieben wird:





mit der Stromdichte jp in A/cm2, der Anzahl übertragener Elektronen n, der
Konzentration der redoxaktiven Moleküle cOx [mol/cm3], dem Diusionskoef-
zienten DOx [cm2/s] und der Scanrate ν [V/s].
Mithilfe dieser Gleichung kann die Konzentration der Redoxmoleküle cOx
bestimmt werden. Wären Redoxmoleküle elektrochemisch im Rahmen eines
CVs nicht erreichbar, würde sich die berechnete Konzentration von der wirkli-
chen unterscheiden. Die Bestimmung der Konzentration aus Messungen bei 6
verschiedenen Scanraten (5, 10, 50, 100, 500 und 1000mV/s) mit der Diusi-
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Abbildung 4.20: Links: Zyklovoltammogramme einer mit PAA beschichteten Elektrode in
40mM Tris und 200µM RuHex bei verschiedenen Scanraten zur Untersuchung der elek-
trochemischen Verfügbarkeit der adsorbierten RuHex-Ionen an der Elektrodenoberäche.
Rechts: Peakstrom in Abhängigkeit von der Wurzel der Scanrate ν. In der Tabelle sind die
aus dem Peakstrom bestimmten Konzentrationen cOx zusammengefasst.
onskonstanten DOx= 8,2 x 10-6 cm2/s [261] ergab ein cOx von 203,3 ± 7,2µM
und entspricht somit sehr genau der eingesetzten Konzentration von 200µM.
Daher ist davon auszugehen, dass alle Redoxmoleküle elektrochemisch erreich-
bar sind.
Nachdem die Voraussetzungen bestätigt werden konnten, wurde der Ein-
uss des Verhältnisses von Aptamer zu MCH auf die Immobilisierungsdichte
untersucht. Dabei gibt es drei Möglichkeiten, das Verhältnis von Aptamer und
MCH zu variieren:
- Die Konzentration des Aptamers PAA wird konstant gehalten und die Kon-
zentration von MCH erhöht, was ebenfalls die Gesamtthiolmenge erhöht
- Die Konzentration von MCH wird konstant gehalten und die Konzentraton
des Aptamers erhöht, was ebenfalls die Gesamtthiolmenge erhöht
- Die Gesamtthiolmenge wird konstant gehalten und die beiden Konzentratio-
nen von MCH und PAA entsprechend angepasst
Um tatsächlich den Einuss des Füllthiols auf die Immobilisierung zu sehen
und keine Eekte der Aptamerkonzentration, wurde die erste Variante ver-
wendet. Die Aptamerkonzentration wurde konstant bei 1µM gehalten und die
Konzentration von MCH von 1 bis 100µM variiert. Für jedes Verhältnis wur-
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Abbildung 4.21: Links: Chronocoulometriemessung von 3 mit PAA (1µM PAA + 4µM
MCH) beschichteten Goldelektroden in 40mM Tris (grün) und in Anwesenheit von 200µM
RuHex (braun). Regressionsgeraden der linearen Abschnitte sind in den entsprechenden
Farben dargestellt. Zur besseren Übersicht wurde Qdl bereits abgezogen und nur Qads dar-
gestellt. Rechts: Anzahl der immobilisierten Aptamere pro cm2 in Abhängigkeit von dem
Verhältnis von 1µM PAA zu verschiedenen Konzentrationen des Füllthiols MCH - Mit-
telwert und Standardabweichung von jeweils 3 verschiedenen Elektroden und als Vergleich
der Mittelwert und die Standardabweichung von sechs mit MCH beschichteten Elektroden;
Werte sind in Tabelle 4.1 angegeben.
den mindestens 3 Elektroden entsprechend der Ko-Immobilisierung über Nacht
beschichtet und anschlieÿend vermessen. Als Referenz dienten 6 Elektroden,
die mit einer MCH-Monoschicht beschichtet wurden. In Abbildung 4.21 sind
links die Chronocoulometriekurven für das Verhältnis von PAA zu MCH von
1:10 als Beispiel gezeigt. Zur besseren Übersicht wurde der Mittelwert der La-
dung der Doppelschicht Qdl bereits abgezogen.
Die Interpolation des linearen Abschnitts der Kurve ergibt einen Schnitt-
punkt mit der y-Achse. Dieser Wert entspricht der zusätzlichen Ladung Qads
an der Oberäche verursacht durch die adsorbierten RuHex-Ionen und wird in
der integrierten Cottrell-Gleichung deniert durch [253]:
Qads = nFAΓ0 (4.6)
mit n der Anzahl der übertragenden Elektronen (= 1), F der Faradaykonstan-
ten und A der Elektrodenäche, wobei hier die elektrochemisch aktive Fläche
gemeint ist sowie Γ0 die Dichte der adsorbierten RuHex-Ionen in mol/cm2.
Die Anzahl der immobilisierten Aptamere ΓApt kann aus der Anzahl der
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Tabelle 4.1: Anzahl immobilisierter Aptamermoleküle in Abhängigkeit von der Konzentra-











1:1 1 1 0,50 1,62 · 1012 1,48 · 1011
1:4 1 4 0,20 2,41 · 1012 3,89 · 1011
1:10 1 10 0,09 1,57 · 1012 6,63 · 1011
1:100 1 100 0,01 1,80 · 1012 2,09 · 1011
0:1 0 1 0,00 3,33 · 1011 2,79 · 1011







mit z als Ladung des adsorbierten Ions, m der Anzahl der Phosphatgruppen
im Aptamer und NA der Avogadrokonstanten.
In Abbildung 4.21 rechts ist die bestimmte Anzahl der immobilisierten Apt-
amermoleküle ΓApt pro cm2 in Abhängigkeit von dem Verhältnis von Aptamer
PAA zu Füllthiol MCH dargestellt. Im Gegensatz zu Keighley et al. konnte
hier keine eindeutige Tendenz festgestellt werden, sondern eher ein Schwan-
ken um einen Wert, wobei die Abweichungen zwischen den einzelnen Elektro-
den durchaus erheblich sind. Die groÿen Standardabweichungen konnten auch
schon bei Keighley et al. beobachtet werden [258]. Die Standardabweichung
ist beim Verhältnis 1:1 am kleinsten, aber die höchste Immobilisierungsdich-
te von 2,41 · 1012 Aptamere pro cm2 konnte mit dem Verhältnis 1:4 erreicht
werden (siehe Tabelle 4.1). Angenommen, die Aptamere sind gleichmäÿig über
die Oberäche verteilt, beträgt der mittlere Abstand zwischen zwei Aptameren
6,44 nm bei dem Verhältnis 1:4. Da der Durchmesser eines globulären rekombi-
nanten Protein A etwa 5 nm beträgt, sollte genügend Platz für die Anbindung




Verikation der Immobilisierung mit der Impedanzspektroskopie
Die Immobilisierung des Aptamers PAA mit der Ko-Immobilisierungsmethode
konnte erfolgreich mit der QCM und der Chronocoulometrie veriziert wer-
den. Die Ko-Immobilisierung von 1µM PAA mit 4µM MCH wird im folgen-
den Abschnitt mit der Impedanzspektroskopie betrachtet. Die Kurven sind als
Nyquist-Plot (Abschnitt 2.4) in Abbildung 4.22 dargestellt, zusammen mit der
Kurve einer blanken Goldelektrode und einer mit MCH beschichteten Elek-
trode als Vergleich. Es sind Messungen von drei mit Aptamer (PAA/MCH)
beschichteten Elektroden dargestellt. Diese stammen aus einer Charge, d.h. in
einem Batch zur gleichen Zeit in dem gleichen Behälter mit der gleichen Lö-
sung beschichtete Elektroden und zeigen eine geringe Standardabweichung von
106 Ohm. Jedoch ist die Variation von an unterschiedlichen Tagen beschich-
teten Elektroden sowie bei der Wiederverwendung von gereinigten Elektroden
deutlich gröÿer.
Die Kurven zeigen einen halbkreisförmigen Verlauf, was typisch für fara-
daysche Impedanzen ist, d.h. in Messzellen mit Ladungstransfer. Der Redox-
Abbildung 4.22: Nyquist-Diagramm der Impedanzmessung einer blanken (grüne Kreise),
einer mit MCH beschichteten (blaue Dreiecke) und einer mit PAA beschichteten Goldelek-
trode (rote Quadrate) in BB + 2mM K3/4[Fe(CN)6]. Das Schema für die Immobilisierung
der Aptamere ist rechts dargestellt und die Transferwiderstände sind in der Tabelle zusam-
mengefasst. Die Kurve der blanken Elektrode ist in einem Ausschnitt vergröÿert dargestellt.
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mediator K3/4[Fe(CN)6] ermöglicht den Ladungstransfer zwischen Elektrode
und Lösung bei niedrigen Spannungen. Die Kurve der blanken Goldelektro-
de (grüne Hexagone) zeigt zudem eine typische Warburg-Gerade bei niedrigen
Frequenzen, die einen Winkel von 45◦ aufweist und die Diusion der Ladungs-
träger zur Elektrode beschreibt (Abschnitt 2.4). Der Durchmesser des Halb-
kreises gibt den Ladungstransferwiderstand Rct wieder. Durch das Fitten der
Kurven mit dem entsprechenden Ersatzschaltbild (siehe Unterabschnitt 3.3.9),
dem modizierten Randles-Schaltbild, wurden konkrete Werte für Rct erhal-
ten, die in der Tabelle in Abbildung 4.22 zusammengefasst sind. Durch die
Beschichtung der Elektrode mit MCH steigt der Ladungstransfer deutlich von
111 Ohm auf 6306 Ohm an, da K3/4[Fe(CN)6] durch die Beschichtung nur noch
bedingt nah genug an die Elektrode gelangt, um Elektronen auszutauschen. Die
mit Aptamer beschichteten Elektroden weisen einen Rct von 2234 ± 106 Ohm
auf und liegen somit zwischen den Werten für die blanke und die MCH be-
schichteten Elektrode. Vermutlich stören die Aptamere die Ausbildung einer
geordneten SAM und verursachen Defektstellen. Damit liegt die Vermutung
nahe, dass der Ladungstransfer hauptsächlich in der Nähe der Aptamere statt-
ndet. Anhand der aufgenommenen Impedanzdaten kann der Belegungsgrad
θct bestimmt werden. Ein gute Abschätzung wird durch das Verhältnis der








Daraus ergibt sich ein Belegungsgrad von 95% für die PAA-beschichteten
Elektroden, während die MCH beschichteten Elektroden einen Belegungsgrad
von 98% aufweisen. Die Annahme, dass die Aptamere Defektstellen in die
MCH-Monoschicht induzieren und der gröÿte Anteil des Ladungstransfers über
die Stellen stattndet, an denen Aptamere immobilisiert sind, entspricht dem
Mikroelektrodenarray-Modell von Finklea et al. [263]. Dabei wird vorausge-
setzt, dass der Belegungsgrad gröÿer 90% ist, was für die PAA/MCH-Elektrode
gezeigt werden konnte.
Basierend auf den Vorarbeiten von Amatore et al. [264] und Gueshi et al.
[265] beschreiben Finklea et al. einen Ansatz zur Bestimmung der Gröÿe
der Defekte aus dem Realteil der Impedanz einer beschichteten Elektrode.
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Die Defekte werden dabei scheibenförmig modelliert, bestehend aus einer kreis-
förmigen aktiven Region mit dem Radius Ra und einer umgebenen inaktiven
Region mit dem Radius R0. Finklea et al. betrachteten den Real- und Imagi-
närteil der Impedanz für die Grenzfälle, wo die Frequenz f signikant gröÿer










































In Abbildung 4.23 sind die Real- und Imaginärteile der in Abbildung 4.22
dargestellten Impedanzspektren für blanke, MCH- und mit PAA- beschichtete
Elektroden gegenüber 1/
√
ω dargestellt. Die Kurven wurden hinsichtlich des
unkompensierten Widerstandes Ru korrigiert (siehe Abschnitt 4.3.2).
Laut der Gleichung 4.12 entspricht der Anstieg des imaginären Teils der
Impedanz einer blanken Elektrode bei sehr kleinen Frequenzen (f<<q) dem
Warburgkoezienten Aw. Die Kurven der blanken Elektrode (grün) sind in der
rechten Grak vergröÿert dargestellt und es konnte ein Aw von 252,62Ohm s-1/2
bestimmt werden. Der durch Fitten der Kurve erhaltene Warburgkoezient
beträgt 250Ohm s-1/2 und stimmt somit sehr gut überein.
Weiterhin kann aus dem Anstieg der Kurven des Realteils der Impedanz im
mittleren Frequenzbereich (f>>q), d.h. von 10 bis 1000Hz und dem bestimm-
ten Warburgkoezienten der Belegungsgrad θ entsprechend der Gleichung 4.10
bestimmt werden. Damit ergibt sich für die PAA/MCH-beschichtete Elektro-
de ein Belegungsgrad von 99,19% und für die MCH Elektrode ein Wert von
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Abbildung 4.23: Bestimmung des Belegungsgrades θ nach Finklea et al. [263] - Darstellung
der Real-(Z') und Imaginärteile (Z'') der Impedanzkurven aus Abbildung 4.22 gegenüber
1/
√
ω. Aptamer-modizierte Elektroden (rot), mit MCH beschichtete Elektroden (blau) und
blanke Elektroden (grün). Die Symbole markieren die linearen Bereiche, die zur Bestimmung
der Regressionsgleichungen verwendet wurden. Die Pfeile markieren den Schnittpunkt S
der Regressionsgeraden und den dazugehörigen x-Wert 1/
√
ωS . Die Kurven für die blanke
Elektrode sind rechts vergröÿert dargestellt.
99,35%. Die WarburgkoezientenAw der beschichteten Elektroden unterschei-
den sich jedoch von demWert der blanken Elektrode. Verwendet man die durch
das Fitten der Kurven erhaltenen Warburgkoezienten von 664Ohms-1/2 und
868Ohms-1/2 für die Aptamer und MCH beschichteten Elektroden, so werden
Belegungsgrade von 97,82% und 97,71% erhalten. In beiden Fällen sind die
Dierenzen zwischen den beiden sehr gering, was auf sehr wenige oder kleine
Defekte, verursacht durch das Aptamer, hinweist.
Tokuda et al. [266] untersuchten teilweise bedeckte Elektroden und entdeck-
ten, das die Kreisfrequenz ωS im Schnittpunkt S der interpolierten Geraden bei
hohen und kleinen Frequenzen des Realteils der Impedanz mit der Gröÿe der
Mikroelektroden Ra zusammenhängt. Finklea et al. hat diesen Zusammenhang





mit der Diusionskonstante D für K3/4[Fe(CN)6] von 6,5 · 10-6 cm2/s [267]
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Für die mit Aptamer und MCH beschichteten Elektroden ergeben sich da-
mit Werte für Ra von 2,87µm und 6,67µm. Dies würde bedeuten, dass die
aktiven Regionen bei der mit Aptamer beschichteten Elektrode etwa halb so
groÿ sind wie bei der MCH beschichteten Elektrode. Aus dem Quadrat des
Verhältnisses der Radien des aktiven Ra und des inaktiven R0 Bereiches der
Mikroelektrode ergibt sich die Belegung θ der Elektrode wie folgt:





Daraus ergeben sich für die mit Aptamer und MCH beschichteten Elek-
troden entsprechend Werte für R0 von 19,40µm und von 44,06µm. D.h. die
Defektstellen sind zwar bei der mit MCH beschichteten Elektrode gröÿer, aber
auch weiter voneinander entfernt. Weiterhin lässt sich aus den Zahlen bestim-
men, dass bei der mit Aptamer beschichteten Elektrode etwa 4 mal mehr
Defektstellen vorhanden sind als bei der MCH Elektrode.
Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass die Defektstellen auf den beschichte-
ten Elektroden in der Gröÿenordnung von µm liegen. Kim and Bard [268] un-
tersuchten Goldoberächen beschichtet mit selbstorganisierende Monoschicht
(SAM) mit dem Rastertunnelmikroskop und konnten Durchmesser der Defekte
von 1-5 nm messen. Um Werte für R0 und Ra im nm-Bereich aus den Gleichun-
gen nach Finklea et al. zu erhalten, sind jedoch sehr hohe Frequenzen nötig
(>36 MHz). Die Untersuchung, wie aus der Impedanz die Gröÿe der Regionen
bestimmt werden kann, an denen Ladungstransfer stattndet, geht über das




Verikation der Bindungsfähigkeit des immobilisierten Aptamers
Nachdem die Immobilisierung optimiert wurde, sollte nachgewiesen werden,
dass das auf diese Weise immobilisierte Aptamer PAA seine Bindungsfähig-
keit zu Protein A beibehalten hat. Dazu wurde die Quarzkristallmikrowaage
(QCM) verwendet und ein mit dem Aptamer PAA modizierter Goldchip (Ko-
Immobilisierung 1:4 mit MCH) mit verschiedenen Protein A Konzentrationen
inkubiert und die resultierende Masseänderung aufgenommen wurde (siehe Ab-
bildung 4.24).
Abbildung 4.24: Links: QCM-Messung  Inkubation von PAA modifzierten Goldelektro-
den mit rekombinanten Protein A in verschiedenen Konzentrationen. Rechts: Schemata der
Anbindung
Es ist deutlich zu erkennen, wie die Masse mit steigender Protein A Kon-
zentration zunimmt. Dies zeigt, dass Protein A an das immobilisierte Aptamer
bindet.
4.3 Charakterisierung
In diesem Abschnitt wird das Messsystem charakterisiert und optimiert. Dafür
wurden als erstes die Elektroden einzeln, dann die Durchussmesskammer mit
den eingebauten Elektroden charakterisiert und letztendlich das Gesamtsystem
bezüglich der für die Messung wichtigen Parameter betrachtet und optimiert.
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4.3.1 Charakterisierung der Elektroden
In einem Impedanzmesssystem sind die Elektroden das wichtigste und die Qua-
lität der Messung hängt wesentlich von der Qualität und Funktionalität der
Elektroden ab. Die hohe Qualität und Funktionalität der verwendeten Elek-
troden wird in diesem Abschnitt gezeigt.
Referenzelektrode
Eine Referenzelektrode zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein über die Zeit
konstantes deniertes Potential hat. Nur wenn das Potential an der Referenz-
elektrode konstant ist, kann auch die Spannung an der Arbeitselektrode kon-
stant gehalten werden. Diese Voraussetzung wurde für die in dieser Arbeit
verwendete Silber-/Silberchlorid- (Ag/AgCl-) Referenzelektrode (LF-1b, In-
novative Instruments) geprüft, indem das zu erwartende Potential berechnet
und anschlieÿend gemessen wurde. Dazu wurde diese gegen eine Wassersto-
elektrode (NHE, Hydroex R© von Gaskatel) gemessen. Die NHE wurde in eine
1M HCl und die LF-1b in eine 3M KCl getaucht und beide wurden über eine
Salzbrücke mit gesättigter KNO3 (= 3,13M) verbunden.
Das Potential einer Halbzelle kann mit der Nernst-Gleichung berechnet wer-
den (siehe Gleichung 2.9 in Abschnitt 2.4). Das in dieser Arbeit verwendete
Messsystem mit der Referenzelektrode LF-1b weicht von den Standardbedin-
gungen ab. So ist die Konzentration des Füllelektrolyten der LF-1b 3,4M KCl
und die Messtemperatur beträgt 21◦C. Unter Einbezug der veränderten Bedin-
gungen ergibt sich laut Gleichung 2.11 ein Potential EAg/AgCl von 199,67mV.
Das Potential der gesamten Zelle setzt sich aus den Halbzellenpotentialen
und der Summe aller liquid junction-Potentiale zusammen:
EZelle = EKathode − EAnode + Elj (4.15)
Das liquid junction-Potential ist der Potentialabfall am Übergang einer
Lösung in eine andere, wie z.B. an der Fritte der Referenzelektrode. Das be-
deutet, in dieser Messzelle setzt sich das Potential aus den Halbzellenpotentia-
len der Ag/AgCl-Referenzelektrode und der Wasserstoelektrode (EH2Ref=0)
sowie den drei liquid junction-Potentialen an den Übergängen 3,4M KCl ||
3 M KCl || 3,13M KNO3 || 1M HCl zusammen. Unter der Annahme, dass
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die Aktivität der Ionen deren Konzentration entspricht, lässt sich das liquid




















Mit z= Ladung des betrachteten Ions, µ= Mobilität des betrachteten Ions,
c= Konzentration
Damit wurden mit den in [271] angegebenen Mobilitäten folgende liquid
junction-Potentiale für das betrachtete System bestimmt:
Elj1(3, 4MKCl||3MKCl) = +0, 059mV (4.17)
Elj2(3MKCl||3, 13MKNO3) = −0, 964mV (4.18)
Elj3(3, 13MKNO3||1MHCl) = +15, 385mV (4.19)
Elj = Elj1 + Elj2 + Elj3 = +14, 48mV (4.20)
EZelle = 199, 67mV − 0mV + 14, 48mV = +214, 15mV (4.21)
In der Literatur [272] wird ein Wert von 207,92mV (gemessen gegen eine
NHE bei 21◦C mit c(KCl)= 3,5M, inklusive liquid junction-Potential) an-
gegeben. Die Abweichung zum berechneten Wert von 214,15mV ist zum einen
durch die Konzentration des Füllelektrolyten von 3,4M KCl (statt 3,5M) und
zum anderen durch Ungenauigkeiten bei der Berechnung des liquid junction-
Potentials zu erklären, da mit Konzentrationen statt mit Aktivitäten gerechnet
wurde. Zudem wurde die Mobilität der Ionen in der Salzbrücke mit der in Lö-
sung gleichgesetzt und es wurden weitere auftretende Eekte, wie sie z.B. in
[273] beschrieben werden, nicht betrachtet.
Die Messung des Potentials der Referenzelektrode versus eine Wassersto-
elektrode ist in Abbildung 4.25 zu sehen. Das Potential startet bei 211,7mV
und sinkt langsam etwas ab. Über die ganze Zeit von 25 Minuten ergibt sich
ein Wert von 210,21± 0,41mV. Um die Einstellungsphase am Anfang zu ver-
kürzen, wird die Elektrode immer in dem Messpuer vorequilibriert. Das ge-
messene Potential (210,21mV) stimmt gut mit dem rechnerisch bestimmten
147
KAPITEL 4. ERGEBNISSE
Abbildung 4.25: Potentialmessung (OCV) der Ag/AgCl-Referenzelektrode LF-1b gegen
eine Wasserstoelektrode (NHE) - das Potential entspricht dem erwarteten Potential und
zeigt einen konstanten Verlauf.
Potential (214,25mV) überein, was die einwandfreie Funktionalität der Refe-
renzelektrode demonstriert.
Wie in der Einleitung beschrieben, darf der Widerstand der Referenzelek-
trode nicht zu groÿ sein, da sonst das System zum Oszillieren gebracht wird.
Um den Widerstand der Referenzelektrode LF-1b (Unterabschnitt 3.2.2) in-
klusive Lötstelle und Kabel zu bestimmen, wurde die Referenzelektrode als Ar-
beitselektrode verwendet und gegen eine Platingegenelektrode und eine Stan-
dard Ag/AgCl-Referenzelektrode (Xylem Analytics Germany Sales GmbH &
Co. KG, Sensortechnik Meinsberg, Waldheim, Deutschland) im Frequenzbe-
reich von 100-5000Hz vermessen. Das Gleichspannungspotential wurde dem
Nullstrom-Potential angepasst und lag bei 23mV. Die Amplitude der Wech-
selspannung betrug 7mV (Vrms = 4,95mV). Da bei dieser Messung nur nA
ieÿen, wird die Referenzelektrode dabei nicht beschädigt. In Abbildung 4.26
sind der Betrag der Impedanz |Z| und die Phase φ über den Logarithmus der
Frequenz dargestellt.
Die Impedanz der Referenzelektrode liegt unter 10 kOhm, wenn die Messung
in 3M KCl durchgeführt wird und steigt auf 14 kOhm, wenn der Messpuer BB
ohne Redoxmediator verwendet wird. Auf eine Messung mit Redoxmediator
(K3/4[Fe(CN)6]) wurde verzichtet, da unbekannt ist, ob dieser eventuell mit
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Abbildung 4.26: Bodeplot der Impedanzmessung der Ag/AgCl-Referenzelektrode LF-1b
bei DC=23mV und einer AC-Amplitude von 7mV.
der Fritte reagiert, wenn daran eine Spannung anliegt. Zudem ist zu erwarten,
dass die Impedanz in Anwesenheit des Redoxmediators sinkt. Somit liegt die
Impedanz der Referenzelektrode LF-1b unter den geforderten 20 kOhm und
sollte somit problemlos einsetzbar sein.
Jedoch zeigten erste Messungen mit der neuen Referenzelektrode Störun-
gen bei hohen Frequenzen (siehe Abbildung 4.27), die sich durch eine Phase
<-90◦ und >90◦ auszeichneten, was auf eine Oszillation hindeutet. Die Stö-
rungen traten bei allen Bandbreiten auf, sowohl bei Messungen in hochoh-
migen Puer als auch niederohmigen Lösungen. Gemessen wurde mit einer
blanken Goldelektrode als Arbeitselektrode und der Strommessbereich wurde
automatisch vom Gerät eingestellt. Da dieser Eekt nicht bei der Messung
im 2-Elektrodenmodus, d.h. Arbeitselektrode versus Gegenelektrode auftrat,
musste die Referenzelektrode die Oszillation verursachen.
Der Impedanzanalysator hat am Eingang einen sehr groÿen Eingangswi-
derstand (1TOhm). Zusammen mit dem Widerstand der Referenzelektrode
und der kleinen Kontaktäche zur Lösung mit r<1mm, sowie der neuartigen
Fritte, die zwar leitfähig, aber nicht durchlässig ist, verursacht die Messzelle
eine Phasenverschiebung in der Feedback-Schleife des Verstärkers, was diesen
zum Oszillieren bringt. Um dies zu verhindern, wurde eine Kapazität zur Über-
brückung der hohen Frequenzen eingefügt. Dazu wurde ein Platindraht an eine
Kapazität gelötet und diese wiederum mit dem Anschluss der Referenzelektro-
de zusammengeführt. Die Platinelektrode steht in direktem Kontakt mit der
Lösung in der Messkammer. Die Kapazität ist über eine Steckverbindung va-
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Abbildung 4.27: Störung bei hohen Frequenzen durch Referenzelektrode - Bodeplot der
Impedanzmessung einer blanken Goldelektrode im 3-Elektrodenmodus mit der Referenzelek-
trode LF-1b. Der hohe Widerstand der Referenzelektrode bringt den Impedanzanalysator
zum oszillieren und verursacht die dargestellten Störungen. Es sind 3 Wiederholungsmessun-
gen dargestellt; Amplitude=7mV (Vrms=4,95mV), 7 Messpunkte pro Dekade, Ewe=160mV,
in BB + 2mM K3/4[Fe(CN)6], Bandbreite 7.
riabel austauschbar. Im Folgenden wurden verschiedene Kapazitäten getestet,
um die optimale Kapazität zu nden (siehe Abbildung 4.28).
Eine Kapazität von 1 nF ist ausreichend, um die Störungen zu kompensie-
ren, aber die Messkurve zeigt eine starke Abweichung von den anderen Kurven
mit höheren Kapazitäten. Die Impedanzkurven mit Überbrückungskapazitä-
ten ≥47 nF liegen direkt aufeinander. Da im Allgemeinen die Impedanz der
Referenzelektrode mit dem Alter eher zunimmt, wurde eine Überbrückungska-
pazität von 1µF für alle folgenden Versuche gewählt. Die Störungen wurden
nicht wieder beobachtet.
Arbeitselektrode
Für die elektrochemische Betrachtung der Arbeitselektrode muss deren Flä-
che bekannt sein, wobei dessen elektrochemisch aktive Fläche relevant ist.
Die elektrochemisch aktive Fläche Atrue einer Elektrode unterscheidet sich von
der geometrischen, schon allein aufgrund der mikroskopischen Rauigkeit der
Oberäche. Die geometrische Fläche kann einfach aus den Maÿen berechnet
werden. Für die verwendete ovale Fluidikkammer berechnet sich eine geome-
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Abbildung 4.28: Beseitigung der Störung durch einen Bypass - Bodeplot der Impedanz-
messungen einer blanken Goldelektrode im 3-Elektrodenmodus mit der Referenzelektrode
LF-1b und einem Bypass mit verschiedenen Überbrückungskapazitäten von 1 nF bis 1µF.
Amplitude=7mV (Vrms=4,95mV), 7 Messpunkte pro Dekade, Ewe=140mV, in BB + 2mM
K3/4[Fe(CN)6], Bandbreite 7.
trische Fläche Ageo der goldenen Arbeitselektrode von 0,246 cm2.
Abbildung 4.29: Bestimmung der elektrochemisch aktiven Fläche Atrue über die Redukti-
on einer Monolage Oberächenoxid auf der blanken Goldelektrode - Zyklovoltammogramm
(CV) in 50mM Schwefelsäure (H2SO4) von 0V bis 1,5V bei 100mV/s, dargestellt ist der
dritte Zyklus; schraert ist die Fläche des Reduktionspeak aus der die Ladung Qred resultiert
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Die elektrochemisch aktive Fläche kann über die Bildung einer Oxidschicht
und dessen Reduktion durch ein Zyklovoltammogramm bestimmt werden. Da-
zu wurde von der blanken Goldelektrode in 50 mM Schwefelsäure (H2SO4)
ein Zyklovoltammogramm mit den Umkehrpotentialen von 0V und 1,5V bei
100mV/s aufgenommen (siehe Abbildung 4.29).
Von sechs verschiedenen Elektroden wurden jeweils drei Zyklen aufgenom-
men und der Mittelwert aus allen Werten gebildet. Der Reduktionspeak be-
ndet sich bei 600-800mV und entspricht dem Oberächenoxid, dass eine Mo-
nolage bildet. Die gemessene verbrauchte Ladung für die Reduktion dieser
Monolage beträgt 214± 11µC und laut Oesch und Janata [274] werden für ei-
ne Monolage Oberächenoxid 482µC/cm2 benötigt. Aus dem Verhältnis lässt
sich die elektrochemisch aktive Fläche der Goldelektrode Atrue von 0,444 cm2
berechnen. Dieser Wert wiederum entspricht einer Rauigkeit der Elektrode von
1,8.
Um mehr über die Gleichmäÿigkeit der Rauigkeit und deren Änderung
bei der Immobilisierung der Aptamere zu erfahren, wurde die Elektrode mit
dem Rasterkraftmikroskop (AFM) untersucht (siehe Abbildung 4.30). Die
Messungen wurden im contact mode durchgeführt. Die durchschnittliche
Rauigkeit einer blanken Goldelektrode gemessen mit dieser Methode beträgt
320,1± 38,7 pm und liegt im Bereich der Literaturangaben von 200-600 pm
[275]. Weiterhin wurden mit MCH und mit Aptamer beschichtete Goldelek-
troden vermessen. Die mit MCH beschichteten Elektroden weisen eine höhere
Rauigkeit auf als blanke Elektroden, 426,2± 23,2 pm (siehe Tabelle 4.2).







blank 320,1 ± 38,7 418,9 ± 56,4 2,6 ± 0,5
MCH 426,2 ± 23,2 528,2 ± 25,6 2,5 ± 0,2
PAA 635,4 ± 80,1 998,4 ± 206,3 9,4 ± 2,9
Dies kann auch durch die Anlagerung von Salzionen verursacht sein, denn
im Gegensatz zu der blanken Goldelektrode wurden die beschichteten in Puf-
fer im Kühlschrank bis zur Messung aufbewahrt und in Puer vermessen, um
die Beschädigung der Beschichtung zu verhindern. Die mit dem Protein A-
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Abbildung 4.30: Messungen mit dem Rasterkraftmikroskop (AFM): Darstellung der Hö-
henbilder des retrace eines ausgewählten Bereiches von 20x20µm2. Die Farbskalen sind
relativ, d.h. schwarz entspricht 0 nm und weiÿ dem höchsten gemessenen Wert. Es sind die
Bilder für eine blanke (a), eine mit Merkaptohexanol (MCH, b) beschichtete Goldelektrode
und eine mit Aptamer (PAA) modizierte Elektrode in 3D-Ansicht (c) und Draufsicht (d)
dargestellt.
bindenden Aptamer PAA modizierte Goldelektrode weist eine signikant hö-
here Rauigkeit von 635,4± 80,1 pm auf. In Abbildung 4.30 c und d sind einzelne
sehr groÿe Strukturen zu sehen, die bis zu 70 nm hoch sind. Dabei handelt es
sich vermutlich um Verunreinigungen auf der Oberäche. Die in höherer Zahl
vorhandenen kleineren Peaks mit Peak-to-Valley-Werten von durchschnitt-
lich 9,4± 2,9 nm könnten die immobilisierten Aptamere in kompakter Faltung
darstellen. Das weist darauf hin, dass die Aptamere nicht geclustert vorliegen,
sondern homogen über die Oberäche verteilt sind.
Die Stromdichte der Elektroden gibt an, welche Elektrode limitierend
wirkt und somit die Impedanz stark beeinusst. Wie im Theorieteil beschrie-
ben, darf die Gegenelektrode nicht limitierend auf den Strom wirken. Dies wird
zumeist damit erreicht, dass die Gegenelektrode signikant gröÿer ist als die
Arbeitselektrode. In miniaturisierten Systemen ist es jedoch schwierig, groÿe
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Abbildung 4.31: Zyklovoltammogramme blanker Gold- und Platinelektroden zur Bestim-
mung der Stromdichte in Ab- (gestrichelt) und Anwesenheit (durchgezogen) des Redoxme-
diators K3/4[Fe(CN)6]
Elektroden unterzubringen. Daher wurde hier die Oberäche der Gegenelektro-
de durch Platinierung erhöht. D.h. durch elektrochemisch aufgebrachtes Pla-
tin wurde die Rauigkeit und Porösität erhöht, was die elektrochemisch aktive
Fläche vergröÿert ohne die geometrische Fläche zu vergröÿern. Ob die Modi-
zierung erfolgreich war, wurde mithilfe der Zyklovoltammetrie untersucht und
die Ergebnisse werden in diesem Abschnitt beschrieben.
Um Informationen über das Verhalten der Gegenelektrode im Vergleich zur
Arbeitselektrode zu erhalten, wurden Zyklovoltammogramme blanker Elektro-
den im 3-Elektrodenmodus mit jeweils der Goldelektrode bzw. der Platinelek-
trode als Arbeitselektrode aufgenommen. Die Zyklovoltammogramme in Ab-
und Anwesenheit des Redoxmediators K3/4[Fe(CN)6] sind in Abbildung 4.31
dargestellt.
Aus den Deckschichtdiagrammen, d.h. den Zyklovoltammogrammen in Ab-
wesenheit des Redoxmediators K3/4[Fe(CN)6] (gestrichelte Linien), kann man
erkennen, dass der Verschiebungsstrom der Platinelektrode mit 55µA/V deut-
lich gröÿer ist als der Verschiebungsstrom der Goldelektrode mit 11µA/V.
Weiterhin kann die dierentielle Kapazität C'dl der Doppelschicht berechnet
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Die Ladung QD wurde im Bereich von -0,05 bis 0,05V bestimmt, da dort
keine faradayschen Reaktionen stattnden und ein reiner Verschiebungsstrom
vorherrscht. Für eine Goldelektrode, die schon länger der Atmosphäre ausge-
setzt war, konnte eine Kapazität von 12,45µF/cm2 bestimmt werden, während
für eine frisch gereinigte Goldelektrode ein Wert von 99,63µF/cm2 bestimmt
werden konnte. Swietlow et al. [276] beschrieben, dass die Kapazität einer frisch
aufbereiteten Goldelektrode 25µF/cm2 beträgt und innerhalb von 20 Minu-
ten auf 15µF/cm2 absinkt. Die Doppelschichtkapazität Cdl der Platinelektrode
beträgt 2,02mF/cm2. Dies zeigt, dass die Platinelektrode eine hohe Porösität
aufweist und ist vergleichbar mit Werten aus der Literatur (Boretius et al. mit
3,44 mF/cm2 [277]).
Die Zyklovoltammogramme in Anwesenheit des Redoxmediator K3/4[Fe(CN)6]
zeigen Peaks, verursacht durch die Oxidation und Reduktion des K3/4[Fe(CN)6].
Bei der Goldelektrode sind die Peaks der Readoxreaktion gut zu erkennen, wo-
bei nach einem exponentiellen Anstieg schnell die Diusionslimitierung einsetzt
und die Kurve abacht, während bei der Platinelektrode die Peaks der Redox-
reaktion zwar deutlich kleiner sind, der Strom jedoch nach dem exponentiellen
Anstieg linear bleibt und somit keine Diusionslimitierung auftritt. Die Aus-
tauschstromdichte I0 kann unter Verwendung der Butler-Volmer-Gleichung aus








mit der Stromdichte I, dem Elektrodenpotential E, dem Gleichgewichtspo-
tential E0, der Temperatur T, der Faradaykonstante F, der universellen Gas-
konstante R, den Ladungstransferkoezienten αan und αkat und der Anzahl
der übertragenen Elektronen z.
Dafür wird die Überspannung En bestimmt aus E - E0 und gegenüber dem
Logarithmus des Stroms aufgetragen. Diese Darstellung wird auch Tafelplot
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Abbildung 4.32: Tafelplot blanker Platinelektroden sowie blanker und beschichteter Gol-
delektroden zur Bestimmung der Austauschstromdichten in BB mit 2 mM K3/4[Fe(CN)6] -
Kurven stammen aus den CVs in Abbildung 4.31; gestrichelte Linien = linearer Fit; En =E
-E0.
genannt. Der Tafelplot blanker und beschichteter Elektroden ist in Abbil-
dung 4.32 gezeigt.
Elektrochemische Reaktionen sind immer vom Elektrodenpotential abhän-
gig. Die Butler-Volmer-Gleichung beschreibt die exponentielle Abhängigkeit
des Stroms von der Spannung. Wenn die Überspannung En weit genug vom
Gleichgewichtspotential E0 entfernt ist, ndet ein Ladungstransfer statt, bis
alle an der Oberäche verfügbaren Moleküle umgesetzt wurden und die Limi-
tierung durch den Massetransport einsetzt. Die Kurven der blanken Platin-
elektrode (schwarz) und der mit PAA modizierten Goldelektrode (rot) zeigen
diese drei Bereiche: Gleichgewicht, Ladungstransfer, Massetransfer. Abgesehen
von der Platinelektrode (schwarz) zeigen alle Kurven einen Abfall des Stroms
aufgrund der Limitierung durch den Massetransport. Dies ist besonders stark
bei der blanken Goldelektrode zu beobachten (grün). Vermutlich liegt dies dar-
an, dass blankes Gold mit K3/4[Fe(CN)6] reagiert und Prezipitate bildet, die
die Oberäche blockieren [278, 279]. Durch die groÿe Fläche der Platinelektro-
de können ausreichend Moleküle an die Elektrode diundieren und es kann ein
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Tabelle 4.3: Austauschstromdichten I0 der blanken und beschichteten Elektroden bestimmt










Pt blank 102,40 0,267 209,01 -0,129 155,70
Au blank 171,22 0,397 141,22 -0,419 156,22
Au MCH 39,62 0,473 77,86 -0,383 40,43
Au PAA 35,87 0,282 28,45 -0,244 32,16
kontinuierlicher Ladungstransfer beobachtet werden. Der lineare Bereich wird
für die Bestimmung der Austauschstromdichte I0 verwendet. Lineare Bereiche
können nur bei der Platinelektrode und der PAA modizierten Goldelektrode
eindeutig identiziert werden. Bei den anderen Kurven geht der Transfer limi-
tierte Bereich nahtlos in den diusionslimitierten über und eine Bestimmung
der Austauschstromdichte ist nur schätzungsweise möglich.
Die berechneten Werte sind in Tabelle 4.3 zusammengefasst. Die Austausch-
stromdichte I0 der blanken Gold- und Platinelektrode betragen jeweils unge-
fähr 150µAcm-2, während der Austauschstrom der beschichteten Elektroden
deutlich geringer ist und für Aptamer modizierte Elektroden 32µAcm-2 be-
trägt. Somit ist die Austauschstromdichte der Platinelektrode mindestens 5
fach höher als für die Messung an Aptamer modizierten Elektroden benötigt
wird. Dies ist für die geplanten Versuche ausreichend. Es konnte hiermit gezeigt
werden, dass die Messung nicht durch die Platinelektrode limitiert wird.
4.3.2 Charakterisierung des Messsystems
Nachdem die Funktionalität der Elektroden einzeln geprüft und die Voraus-
setzungen erfüllt wurden, soll nun das Zusammenspiel aller Elektroden und
der Messkammer charakterisiert werden. Eine Art, die Impedanzmessung auf
Richtigkeit zu prüfen, ist der Vergleich der Bestimmung der Leitfähigkeit einer
Lösung aus der Impedanz mit der Messung an einem externen Kondukto-
meter. Dafür muss die Zellkonstante der Messkammer bestimmt werden. Die
Zellkonstante kann wiederum mit dem Kohlrausch'schen Gesetz validiert wer-
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den. Eine andere Methode, die Güte der Impedanzmessungen zu prüfen, sind
die Kramers-Kronig-Beziehungen. Beide Methoden wurden zur Validierung der
Güte der Impedanzmessung verwendet. Weiterhin wurde der unkompensierte
Widerstand berechnet und die Stabilität der Messung über einen langen Zeit-
raum getestet.
Zellkonstante
Der Leitwert G einer Lösung ist der Kehrwert des Widerstandes und somit
abhängig von dem spezischen Widerstand und der Zellkonstanten. Die Zell-
konstante k ist eine spezische Konstante für elektrolytische Messzellen und ist
abhängig von den geometrischen Dimensionen der Messkammer, d.h. von dem
Abstand und der Fläche der Elektroden. Mit bekannter Zellkonstante kann die
Leitfähigkeit κ einer Lösung aus dem Betrag |Z| und der Phase φ der Impedanz

















Dieses Prinzip wird von Konduktometern genutzt, die die Leitfähigkeit in
4-Elektroden-Messzellen bei einer bestimmten Frequenz bestimmen. Die Fre-
quenz wird dabei entsprechend der Leitfähigkeit der Lösung angepasst, um in
einem stabilen Bereich zu bleiben. Die Bestimmung der Zellkonstanten k aus
den geometrischen Faktoren ist nur schätzungsweise möglich, da die Feldlinien
an den Rändern der Elektroden streuen. In der verwendeten Messkammer wur-
de ein Platindraht über einer planaren Goldoberäche verwendet, daher ist die
Formel d/A nur zur Abschätzung der Zellkonstante geeignet. Der Abstand d
der Elektroden zueinander beträgt 3mm und die elektrochemisch aktive Flä-
che A der Goldelektrode beträgt 0,444 cm2. Das ergibt eine Zellkonstante k
von 0,68 cm-1. Bei Konduktometern wird die Zellkonstante durch Kalibrati-
on mit einer Eichlösung mit bekannter Leitfähigkeit bestimmt. Diese Eichung
wurde mit der in dieser Arbeit verwendeten Messkammer durchgeführt, um
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2 1,41 276 480 0,58 275 137,63
3 1,73 387 711 0,54 408 136,15
4 2,00 513 960 0,53 552 137,90
5 2,24 635 1096 0,58 630 126,04
6 2,45 758 1274 0,60 733 122,11
7 2,65 946 1588 0,60 914 130,53
8 2,83 1069 1829 0,58 1052 131,55
9 3,00 1150 1956 0,59 1126 125,06
10 3,16 1317 2239 0,59 1288 128,84
MW 0,58
die Zellkonstante k auf experimentellen Weg zu bestimmen und mit der ab-
geschätzten geometrischen zu vergleichen. Dazu wurden mit der Messkammer
die Impedanzspektren von 1Hz bis 200 kHz von KCl-Lösungen unterschied-
licher Konzentrationen (von 1-10mM) gemessen und mit Gleichung 4.26 der
Median des Leitwertes G berechnet. Die gleichen Lösungen wurden mit dem
Konduktometer vermessen und aus dem Quotient der Leitfähigkeit κ und dem
Leitwert G wurde die Zellkonstante k bestimmt. Die Werte sind in Tabelle 4.4
dargestellt.
Die so bestimmte Zellkonstante k beträgt 0,58 cm-1 und ist somit etwas
kleiner als die aus den geometrischen Werten abgeschätzte Zellkonstante. Zur
Validierung der Zellkonstanten und Bestimmung des gültigen Frequenzberei-
ches wurde das Kohlrausch'sche Quadratwurzelgesetz verwendet:






Das Kohlrausch'sche Quadratwurzelgesetz beschreibt die Abhängigkeit der
molaren Leitfähigkeit eines starken Salzes von dessen Konzentration in ver-
dünnten Lösungen. Die molare Grenzleitfähigkeit (c→0) ist eine charakteris-
tische Konstante für jedes Ion eines starken Salzes. Die molare Grenzleitfä-
higkeit für KCl setzt sich aus den Äquivalentleitfähigkeiten der Ionen K+ und
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Abbildung 4.33: Validierung der Zellkonstanten - links: Bestimmung der molaren Grenz-
leitfähigkeit λ0 von KCl; rechts: Frequenzabhängigkeit der Zellkonstanten k
Cl- zusammen und beträgt 149,72 S cm2/mol bei 21◦C. Die Gültigkeit der Zell-
konstante kann somit über die Bestimmung der molaren Grenzleitfähigkeit λ0
geprüft werden. Dazu wird aus dem Leitwert G mit der Zellkonstanten k die
Leitfähigkeit κ (DUT) und daraus wiederum mit der Konzentration c die mola-
re Leitfähigkeit λm berechnet (siehe Tabelle 4.4). Die molare Leitfähigkeit λm
wird gegen die Wurzel der Konzentration aufgetragen und die Interpolation mit
der y-Achse ergibt die molare Grenzleitfähigkeit λ0 (siehe Abbildung 4.33).
Die so bestimmte Grenzleitfähigkeit λ0 beträgt 146,46 S cm2/mol und ent-
spricht annähernd dem Erwartungswert von 149,72 S cm2/mol. Dies zeigt, dass
die Leitfähigkeit mit der Messkammer und der Zellkonstanten gut bestimmt
werden kann. Schaut man etwas genauer in die Frequenzabhängigkeit der Zell-
konstanten (siehe Abbildung 4.33), so erkennt man, das k bei kleinen Fre-
quenzen abweicht und nur im Frequenzbereich von etwa 100 Hz bis 100 kHz
konstant ist. Bei niedrigen Frequenzen zeigt sich ein kapazitiver Einuss durch
die Bildung der Doppelschicht und der Diusionslimitierung. Je konzentrier-
ter die Lösung, desto weiter verschiebt sich der konstante Bereich zu höhe-
ren Frequenzen, daher muss die Frequenz zur Messung der Leitfähigkeit einer
Lösung in Konduktometern der Lösungskonzentration angepasst werden und
variiert von 85 bis 1000Hz. Für unser Messsystem lässt sich schlussfolgern,
dass die Impedanzmessung kaum parasitäre Eekte aufweist, da der konstante
Bereich sehr breit ist und die molare Grenzleitfähigkeit dem Erwartungswert
entspricht. Inwiefern die Bedingungen Linearität, Kausalität und Stationarität
für unser System gegeben sind, soll nun mit den Kramers-Kronig-Beziehungen
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Abbildung 4.34: Anwendung der Kramers-Kronig-Beziehung (KK) auf die Impedanzmes-
sung an einer blanken und einer mit dem Protein A-bindenden Aptamer PAA modizierten
Goldelektrode in BB mit 2mM K3/4[Fe(CN)6] - links: Nyquist-Plot der gemessenen (ro-
te, grüne Kreise) und der mit KK bestimmten (cyane, pinke Dreiecke) Impedanzspektren;




Die Güte der Impedanzmessung kann mit der Kramers-Kronig-Beziehung un-
tersucht werden. Mit der Kramers-Kronig-Transformation wird der Realteil der
Impedanz aus dem Imaginärteil der Impedanz unter kausalen, linearen und sta-
tionären Bedingungen bestimmt (siehe Unterabschnitt 2.4.5). Die Abweichung
der bestimmten Werte zu den gemessenen zeigt die Abweichung vom idea-
len Verhalten. In Abbildung 4.34 sind die Untersuchungen mit den Kramers-
Kronig-Beziehungen an einer blanken und einer mit Aptamer beschichteten
Elektrode gezeigt.
Im Nyquistdiagramm sind die Abweichungen bei kleinen Frequenzen deut-
lich zu sehen. Die Kramers-Kronig-Beziehungen (KK) setzen voraus, dass die
Impedanz für f→0 und f→∞ jeweils einen konstanten Wert annimmt. Bei Ex-
perimenten mit faradayschen Messzellen tritt i. A. bei kleinen Frequenzen eine
Warburgimpedanz auf, verursacht durch die Verarmung der Redoxmoleküle an
der Oberäche und der Diusion von Molekülen von und zur Oberäche. Die
Warburgimpedanz kann im Grunde durch Parallelschaltung einer Kapazität
und eines frequenzabhängigen Widerstandes beschrieben werden. Sie bewirkt,
dass entgegen der KK-Annahme Real- und Imaginärteil der Impedanz für f→0
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linear ansteigen. Solch ein Verhalten wird in den Kramers-Kronig-Beziehungen
nicht betrachtet und verursacht dadurch einen groÿen Fehler. Die Bildung einer
Doppelschicht und die Diusionslimitierung sind für elektrochemische Versu-
che nicht wegzudenken, bewirken jedoch eine Veränderung des Systems wäh-
rend der Messung, was der Bedingung der Stationarität widerspricht. Da diese
Änderung jedoch reversibel und reproduzierbar ist, hat dies keinen Einuss
auf die Untersuchung des Systems mit der Impedanzspektroskopie. Es sollte
jedoch beachtet werden, dass zwischen den Messungen der einzelnen Frequen-
zen sowie zwischen Wiederholungsmessungen, dem elektrochemischen System
genügend Zeit gegeben wird, wieder in den Gleichgewichtszustand zurückzu-
kehren. In dieser Arbeit wurde bei der sequentiellen Messung der einzelnen
Frequenzen jeweils ein Zehntel der Periode zwischen zwei Frequenzen gewar-
tet. Für f→∞ strebt der Realteil der Impedanz einen konstanten Wert an und
zwar den Lösungswiderstand. Dies entspricht dem Kramers-Kronig-Kriterium
und der Fehler liegt daher maximal bei 2%. Der Imaginärteil strebt für f→∞
gegen 0, da in dem betrachteten System nur kapazitive Elemente enthalten
sind, die bei groÿen Frequenzen kurzgeschlossen werden. Allerdings ergeben
kleine Abweichungen bei kleinen Werten einen groÿen Fehler und so beträgt
die Abweichung des Imaginärteils der mit Aptamer beschichteten Elektrode bei
103 kHz 0,89Ohm bei einem Absolutwert von 1,08Ohm, was einem Fehler von
80% entspricht, obwohl die Abweichung in Realität sehr klein ist. Im gesamten
Frequenzbereich von 1Hz bis 200 kHz liegt der Fehler des Realteils unter ±3%
und somit im akzeptablen Schwankungsbereich. Die Abweichung des Imaginär-
teils liegt im Frequenzbereich von 5Hz bis 20 kHz innerhalb ±5%. Da in dieser
Arbeit vor allem der Ladungstransferwiderstand betrachtet werden soll, der
hauptsächlich im Realteil der Impedanz auftritt, konnte mit der Betrachtung
der Kramers-Kronig-Beziehungen gezeigt werden, dass die Impedanzmessung
eine hohe Güte aufweist und somit für die geplanten Untersuchungen geeignet
ist.
Bestimmung von Rsol und Ru
Durch die unvermeidbare Distanz zwischen Referenzelektrode und Arbeitselek-
trode existiert abhängig von der Leitfähigkeit der Lösung ein unkompensierter
Widerstand Ru, der die Messung beeinusst und vor allem bei hochohmigen
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Lösungen zu signikanten Störungen führen kann [280, 281, 282, 283]. In die-
ser Arbeit wird zwar gröÿtenteils mit niederohmigen Lösungen gearbeitet, aber
vor allem für die Bestimmung der Konstanten mit der Zyklovoltammetrie, wie
für das Modell in Abschnitt 4.5 notwendig, ist die Prüfung des unkompensier-
ten Widerstandes unabdingbar. Daher wird in diesem Abschnitt sowohl der
Lösungswiderstand als auch der unkompensierte Widerstand bestimmt.
Der in dieser Arbeit verwendete für das Aptamer spezische Bindungspuer
BB wurde mit dem Konduktometer gemessen und beträgt durchschnittlich
eine Leitfähigkeit von 14,21mS/cm (siehe Tabelle 4.5). Es konnte beobachtet
werden, dass die Zugabe von 2mM K3/4[Fe(CN)6] keinen sichtbaren Eekt auf
die Leitfähigkeit hat. Hingegen zeigten die Temperatur und der pH-Wert einen
deutlichen Einuss auf die Leitfähigkeit.
Der Kehrwert des Leitwertes G ist der Widerstand R, d.h. der Lösungswi-





Tabelle 4.5: Leitfähigkeit des Bindungspuer BB an verschiedenen Tagen gemessen mit


















Mittelwert 14,21 ± 0,7
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Abbildung 4.35: Nyquist-Plot des Impedanzspektrums einer mit dem Protein A-bindenden
Aptamer PAA und MCH im Verhältnis 1zu4 modizierten Goldelektrode in BB + 2mM
K3/4[Fe(CN)6] von 1Hz bis 200 kHz mit einer Amplitude von 10mV (Vrms= 7,07mV) -
vergröÿerte Darstellung als Inset zeigt die Werte bei hohen Frequenzen, die dem Lösungs-
widerstand Rsol von 41Ω zustreben.
Mit der experimentell bestimmten Zellkonstante k von 0,58 cm-1 (siehe Ta-
belle 4.4) wurde Rsol berechnet. Je nach Charge schwankt Rsol von 37,59 bis
43,48Ω. Damit ergibt sich ein mittlerer Lösungswiderstand von 40,82± 1,97Ω.
In Abbildung 4.35 ist der Nyquist-Plot einer mit Aptamer beschichteten
Elektrode zu sehen. Bei hohen Frequenzen (~100 kΩ) wird die Doppelschichtka-
pazität kurzgeschlossen und die Impedanz entspricht dem Lösungswiderstand
Rsol. Mit dem Fitten der Kurve mit dem modizierten Randles-Schaltkreis
kann Rsol ebenfalls bestimmt werden und beträgt 40,96± 0,27Ω. Dieser Wert
stimmt sehr gut mit dem am Konduktometer bestimmten Wert von 40,82±
1,97Ω überein und zeigt, dass die Impedanzmessung bei kleinen Frequenzen
nicht durch unerwünschte Eekte wie Polarisation, Kontamination, Feldeekte
sowie Widerstände von Kabeln beeinusst wird.
Um den unkompensierten Widerstand Ru zu bestimmen, wurde die Methode
von Sluyters [284] verwendet. Dazu wurde der Realteil gegen den Imaginärteil
multipliziert mit der Kreisfrequenz ω aufgetragen (siehe Abbildung 4.36).
In dieser Darstellung erscheint der durch die faradaysche Reaktion kontrol-
lierte Bereich linear. Die Interpolation dieser Geraden ergibt einen Schnitt-
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Abbildung 4.36: Bestimmung des unkompensierten Widerstands Ru nach Sluyters [284] -
die roten Kreise zeigen die Messdatenpunkte, die blaue Linie die Regression durch den linear
dargestellten Abschnitt mit der Steigung m= CdlRct, die grüne Raute markiert den Punkt
bei der Frequenz 1/m, das cyane Dreieck ist der Schnittpunkt n der Regressionsgeraden mit
der y-Achse und das pinke Quadrat markiert den Punkt, der von 1/m genauso weit entfernt
ist wie n und mit dem Ru und die Doppelschichtkapazität Cdl bestimmt werden können;
ω= 2π f.
punkt n mit der y-Achse (blaues Dreieck), dessen Wert der Summe aus La-
dungstransferwiderstand Rct und unkompensierten Widerstand Ru entspricht
(n= Rct+ Ru). Die Steigung m der Geraden entspricht dem Produkt aus Rct
und der Doppelschichtkapazität Cdl (m= CdlRct). Laut Sluyters ist die Fre-
quenz 1/m genauso weit von n (ω=0) entfernt wie vom Punkt ω=∞. Am
Punkt ω=∞ ist der Anteil des Stroms der durch den Ladungstransferwider-
stand Rct ieÿt vernachlässigbar und die Doppelschichtkapazität Cdl kurzge-
schlossen, wodurch sich das Ersatzschaltbild zu einer Reihenschaltung aus Ru
und Cdl reduziert. Daher kann in diesem Fall am Punkt ω=∞ an der x-Achse
1/Cdl und an der y-Achse Ru abgelesen werden. Für die mit Aptamer beschich-
tete Goldelektrode ergibt sich nach Sluyters Methode ein unkompensierter Wi-
165
KAPITEL 4. ERGEBNISSE
derstand Ru von 48,65Ω. Der Wert ist gegenüber den Fit-Werten für Rsol von
38-44Ω leicht erhöht, was zum einen der Ungenauigkeit dieser Methode zuzu-
ordnen ist und zum anderen dadurch, dass moderne Potentiostaten, wie auch
der hier verwendete, Ru automatisch kompensieren. Der erhöhte Wert weist
darauf hin, dass ein kleiner Rest unkompensiert bleibt, welcher demnach bei
~4-8Ω liegt. Dieser unkompensierte Rest ist so gering, dass er keinen signi-
kanten Einuss auf die Messung hat und nicht kompensiert werden muss. Vor
allem da eine Überkompensation ebenfalls zu unerwünschtem Verhalten des
Potentiostaten führen kann [285]. Im Allgemeinen gilt, dass bei der Messung
von µA ein unkompensierter Widerstand von unter 100 Ω keine signikan-
ten Störungen verursacht. Die mit der Sluyters Methode bestimmte Doppel-
schichtkapazität Cdl beträgt 4,61µF/cm2 und liegt im zu erwartenen Bereich
von 1-5µF/cm2 für beschichtete Goldelektroden [276, 262, 286].
Stabilität
Um die Stabilität der Impedanzmessung zu untersuchen, wurden Langzeit-
messungen mit modizierten Elektroden in Puer durchgeführt. Dazu wurden
die Goldelektroden mit Protein A-bindenden Aptamer (PAA) und dem Füll-
thiol MCH im Verhältnis 1:4 beschichtet. Diese wurden in die Messkammer
eingebaut und mit Messpuer (BB+ 2mM K3/4[Fe(CN)6]) gespült. Alle 5min
wurde eine Impedanzmessung mit drei Zyklen durchgeführt (siehe Dreiecke in
Abbildung 4.37). Im Frequenzbereich von 1Hz bis 1MHz gilt: Je höher die
Frequenz, desto stabiler ist das Signal. Daher sind in Abbildung 4.37 der Be-
trag |Z| und die Phase der Impedanz bei 1Hz dargestellt. Die erste Messung
weicht stark von den folgenden ab. Dies liegt daran, das beim Anlegen des
Feldes eine Ausrichtung der Dipole stattndet. Um diesen Eekt bei den fol-
genden Messungen zu verhindern, wurde die Elektrode 30 s vorgespannt bevor
die Messung startete. Weiterhin sieht man einen sehr schwachen Anstieg am
Anfang der Messung, der mit zunehmender Zeit immer kleiner wird. Zur Un-
tersuchung des Einusses der Anzahl der Messungen und des Spülens auf die
Stabilität der Impedanzmessung wurde eine zweite Messung mit einer zwei-
ten beschichteten Elektrode durchgeführt (siehe Kreise in Abbildung 4.37).
Hierbei wurde über einen Zeitraum von 80min jede Minute eine Impedanz-
messung mit drei Zyklen aufgenommen und an zwei Punkten die Messkammer
166
4.3. CHARAKTERISIERUNG
Abbildung 4.37: Langzeitmessung von mit Aptamer beschichteten Goldelektroden zur Un-
tersuchung der Stabilität der Messung - Pfeile markieren, wann gespült wurde.
mit frischem Messpuer gespült (siehe Pfeile in Abbildung 4.37). Zur besse-
ren Übersicht wurde nur jede fünfte Messung dargestellt. Es ist zu erkennen,
dass die Anzahl der Messungen keinen signikanten Einuss auf die Stabilität
hat. Das Spülen mit frischen Messpuer hingegen zeigt einen kurzen Anstieg
des Impedanzbetrages, der jedoch schnell wieder auf den ursprünglichen Wert
herabsinkt. Der Anstieg wird durch die Strömung verursacht, die das Feld in
der Messkammer beeinusst und den Stromuss behindert. Nach dem Stop-
pen der Pumpe braucht das System einige Sekunden, um ins Gleichgewicht
zu gelangen. Dies ist ebenso an der Einstellung des Ruhepotentials zu sehen.
Aus diesem Grund wurde bei allen folgenden Messungen zwischen Pumpstopp
und Messung 30 s gewartet. Wie in Abbildung 4.37 zu sehen, bleibt die Phase
während der ganzen Messung konstant bei -6,67◦± 0,09◦ (grüne Kreise) bzw.
-4,71◦± 0,04◦ (rote Kreise).
Durchschnittlich beträgt die Drift des Impedanzbetrages etwa 10Ω cm2 h-1.
Die Fitergebnisse zeigen, dass sich die Drift gröÿtenteils auf den Transferwider-
stand niederschlägt. Der Lösungswiderstand driftet um -4mΩ per Minute, die
Doppelschichtkapazität um -5 fF pro Minute und die Warburgimpedanz um -
1,4mΩ s-1/2 pro Minute. Der Ladungstransferwiderstand driftet mit etwa 0,4Ω
pro Minute. Eine Drift lässt sich in elektrochemischen Systemen nicht vermei-
den, aber die hier beobachtete Drift ist so gering, dass sie innerhalb der kurzen




4.3.3 Optimierung der Parameter
Es gibt verschiedene Parameter, die bei der Impedanzmessung eingestellt wer-
den können und die auf das Messergebnis erheblichen Einuss haben. Zu diesen
Parameter zählen unter anderem das DC-Potential, Wartezeiten zwischen den
Frequenzen, Vorspannung, Zyklenanzahl, aber auch die Konzentration des Re-
doxmediators Kaliumhexacyanoferrat (K3/4[Fe(CN)6]).
Konzentration des Redoxmediators
In der Literatur werden Konzentrationen von 0,5 bis 50mM K3/4[Fe(CN)6] ver-
wendet, meist ohne Begründung. Um den Einuss der Konzenration des Redox-
mediators auf die Impedanzmessung zu untersuchen, wurden Impedanzmes-
sungen mit verschiedenen Konzentrationen durchgeführt (siehe Abbildung 4.38).
Die Konzentration des Redoxmediators beeinusst sowohl den Betrag als auch
die Phase der Impedanz und das bei kleinen Frequenzen unterhalb 1 kHz stär-
ker als bei Frequenzen über 1 kHz. Der minimale Phasenwinkel steigt von
-80◦ auf -60◦ mit zunehmender Konzentration des Kaliumhexacyanoferrats
(K3/4[Fe(CN)6]) und wird in Richtung höherer Frequenzen verschoben. Der
Betrag der Impedanz |Z| steigt exponentiell mit abnehmenden K3/4[Fe(CN)6].
Im Nyquistplot (siehe Abbildung 4.39) ist gut zu erkennen, dass nur in
Anwesenheit von K3/4[Fe(CN)6] der Ladungstransferwiderstand so stark sinkt,
dass er bestimmbar ist und die typische Halbkreisform des Impedanzspek-
trums erhalten wird. Der Durchmesser des Halbkreises steigt mit sinkender
K3/4[Fe(CN)6]-Konzentration. Zudem wird die Kurve acher, d.h. das α des
Konstantphasenelementes (CPE) wird kleiner, es sinkt von 0,9805 auf 0,9750.
Noch geringere Konzentrationen von K3/4[Fe(CN)6] würden dazu führen, dass
mit einer Impedanzmessung bis 1Hz nicht der ganze Halbkreis aufgenommen
werden kann und somit die Bestimmung des Transferwiderstandes und der
Warburgimpedanz groÿen Schwankungen unterliegt. Interessanterweise nimmt
das χ2, ein Maÿ für die Güte des Kurvents, mit zunehmender K3/4[Fe(CN)6]-
Konzentration ab, d.h. die Güte des Kurvents steigt. Die Fitwerte zeigen,
dass die Konzentration von K3/4[Fe(CN)6] einen Einuss auf alle Elemente
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Abbildung 4.38: Bodeplot einer mit Aptamer beschichteten Goldelektrode in Bindungspuf-
fer (BB) mit verschiedenen Konzentrationen an Kaliumhexacyanoferrat (II/III äquivalent).
des Ersatzschaltkreises hat. Der Lösungswiderstand sinkt mit steigender Kon-
zentration von 43Ω auf 38Ω, die Kapazität sinkt von 1,76µF auf 1,63µF. Am
stärksten betroen sind der Transferwiderstand Rct und die Warburgimpedanz
Aw, wie man in Abbildung 4.39 sehen kann. Diese fallen exponentiell mit der
K3/4[Fe(CN)6]-Konzentration ab.
Bogomolova et al. [287] zeigten, dass die zuvor beschriebene Drift in elek-
trochemischen Systemen mit zunehmender K3/4[Fe(CN)6]-Konzentration steigt
und somit zur Senkung der Drift kleinere Konzentrationen (1-2mM) verwendet
werden sollten. Bei sehr kleinen Konzentrationen von K3/4[Fe(CN)6] (<1mM)
ist bei geringen Änderungen der Konzentration (z.B. durch Pipettierfehler) mit
hohen Abweichungen des Ladungstransferwiderstandes zu rechnen, was repro-
duzierbare Messungen unmöglich macht. Weiterhin ist bei der Anbindung von
Protein A mit einem Anstieg des Ladungstransferwiderstandes zu rechnen. Um
sicher zu stellen, dass auch bei hohen Protein A-Konzentrationen der gesamte
Halbkreis aufgenommen werden kann bei Messungen bis 1Hz (um die Messzeit
konstant niedrig zu halten), wurde 2mM K3/4[Fe(CN)6] als Konzentration für
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Abbildung 4.39: links: Nyquistplot der mit Aptamer beschichteten Goldelektrode in Bin-
dungspuer (BB) mit verschiedenen Konzentrationen an Kaliumhexacyanoferrat (II/III
äquivalent); rechts: Abhängigkeit des Ladungstransferwiderstandes Rct und der Warbur-
gimpedanz Aw von der Konzentration des Redoxmediators K3/4[Fe(CN)6].
alle Experimente gewählt.
Amplitude
Durch das Linearitätskriterium (siehe auch Unterabschnitt 2.4.5) sollte sich die
Impedanz bei Änderungen der Amplitude nicht verändern. Bei elektrochemi-
schen Systemen ist diese Linearität quasi nur für kleine Amplituden gegeben.
Um zu überprüfen, ob die Linearität in dem entwickelten System eingehal-
ten wird, wurden Messungen bei verschiedenen Amplituden durchgeführt. In
Abbildung 4.40 ist der Nyquistplot einer mit Aptamer beschichteten Goldelek-
trode in Messpuer bei drei verschiedenen Amplituden gezeigt. Die Kurven für
10mV und 19mV liegen gut aufeinander, wobei der Graph für 28mV Ampli-
tudenspannung schon kleine Abweichungen zeigt. Dies beweist die Erfüllung
des Linearitätskriteriums für Amplituden <30mV. Für alle Messungen wurde
eine Amplitude von 10mV (= 7,07Vrms) verwendet.
Gleichspannung DC
Das Prinzip der Impedanzmessung basiert darauf, das System, welches sich
im Gleichgewicht bendet, durch das Anlegen kleiner Spannungen aus dem
Gleichgewicht zu bringen und die Reaktion darauf in Abhängigkeit von der Fre-
quenz der Störung zu betrachten. Das bedeutet, dass die Gleichspannung (das
DC-Potential), der das Wechselspannungssignal überlagert wird, dem Gleich-
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Abbildung 4.40: Nyquist-Plot einer mit PAA beschichteten Elektrode bei drei verschiedenen
Spannungsamplituden Va
gewichtspotential der Zelle entsprechen muss. Das Gleichgewichtspotential ist
das Potential der Zelle, wenn sich diese im elektrochemischen Gleichgewicht
bendet. Das elektrochemische Gleichgewicht wird durch alle Redoxreaktio-
nen in der Zelle beschrieben. Im vorliegenden Fall ist es nur eine und zwar die
Reduktion und Oxidation von Kaliumhexacyanoferrat:
[Fe(CN)6]
3− + e− 
 [Fe(CN)6]
4− (4.30)
Das Standardpotential dieser Reaktion beträgt 370,4mV [288]. Das Halb-
zellenpotential unter vom Standard abweichenden Bedingungen kann mit der
Nernstgleichung (siehe Gleichung 2.9 in Abschnitt 2.4) berechnet werden. Da
davon ausgegangen wird, dass äquivalente Konzentrationen von [Fe(CN)6]3-
und [Fe(CN)6]4- vorliegen, bleibt das Halbzellenpotential gleich 370,4mV. Be-
zogen auf die verwendete Ag/AgCl-Referenzelektrode (214,15mV) würde dem-
nach das Zellenpotential E 156,25mV betragen.
Koltho et al. und O'Reilly et al. [289, 290] zeigten, dass das formale Poten-
tial (= das gegen eine Standardreferenzelektrode gemessene Halbzellenpoten-
tial) bei Hexacyanoferrat von der Ionenstärke, dem pH-Wert, der Temperatur
sowie Art und Zusammensetzung des Puers abhängt, da diese die Aktivität
der Redoxmoleküle und die Komplexbildung sowie Ionenpaarung verändern
[95]. Vermutlich hat die Beschichtung der Goldelektrode ebenfalls einen Ein-
uss auf das Gleichgewichtspotential. Das erschwert die Berechnung des tat-










mit c der Konzentration und z der Ladung des Ions i.
Die so berechnete Ionenstärke des Messpuers (BB+ 2mM K3/4[Fe(CN)6],
äquivalent, d.h. 1mM K3[Fe(CN)6] und 1mM K4[Fe(CN)6]) beträgt 0,194M.
Laut Koltho und Tomsicek beträgt das normale Potential (Ionenstärke=0)
der Redoxreaktion von Hexacyanoferrat 0,356V bei 25◦C. Das Potential steigt
mit zunehmender Ionenstärke, folgt jedoch nicht der Debye-Hückel-Theorie.
Anhand der experimentellen Daten von Koltho und Tomsicek liegt das Po-
tential einer Salzlösung mit einer Ionenstärke von 0,194M deutlich über 410mV
(statt dem Standardpotential von 370,4mV). Demnach würde das Zellenpoten-
tial E unseres Messsystems mit der Ag/AgCl-Referenzelektrode über 198,55mV
liegen.
Unter Verwendung einer Referenzelektrode kann das formale Potential ge-
messen werden. In unserem Fall entspricht es dem Nullstrompotential (auch
Ruhepotential und im englischen open-circuit-potential, kurz OCV, genannt),
d.h. der Punkt, an dem kein Nettostrom ieÿt. In diesem Punkt bendet sich
die Zelle im elektrochemischen Gleichgewicht, vorausgesetzt es gibt eines. Das
Nullstrompotential wurde mit dem Impedanzanalysator bestimmt. Es stellt
sich in Anwesenheit von Hexacyanoferrat sehr schnell ein und bleibt dann kon-
stant (siehe Abbildung 4.41). Das Nullstrompotential variiert von Elektrode zu
Elektrode im Bereich von 130 bis 160mV, mit einem Mittelwert von 143mV.
Es zeigt keinen Einuss durch die Amplitude im Bereich von 7-28mV und auch
keinen Drift.
Der gemessene Wert ist deutlich niedriger als der mit den Halbzellenpo-
tentialen abgeschätzte Wert von 156,25mV und stimmt auch nicht mit den
Literaturwerten überein (169,25mV für 2mM K3/4[Fe(CN)6] in Wasser [290]
oder 198,55mV für 10mM K3/4[Fe(CN)6] in 20mM Tris [289]). Literaturwerte
für beschichtete Elektroden unter gleichen Puerbedingungen konnten nicht
gefunden werden. Das gemessene Nullstrompotential entspricht dem formalen
Potential bei aufgenommenen Zyklovoltammogrammen. Da kein eindeutiger
Wert bestimmt werden konnte, wurde das Nullstrompotential für jede Elek-
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Abbildung 4.41: Nullstrompotentiale OCV der mit Aptamer beschichteten Goldelektroden
in der Durchussmesskammer in Bindungspuer BB und 2mM K3/4[Fe(CN)6] gegen die
Ag/AgCl-Referenzelektrode gemessen - links: Langzeitmessung zur Prüfung der Stabilität
des Gleichgewichtes; rechts: Nullstrompotentiale OCV verschiedener Arbeitselektroden und
Einuss der Amplitude Va einer vorangegangenen Impedanzmessung auf das Gleichgewicht
und die Nullstromspannung OCV.
trode vor der Messung bestimmt und als Gleichspannung (DC) für die Impe-
danzmessungen verwendet. Damit konnte sichergestellt werden, das sich das
Messsystem im Gleichgewicht befand.
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4.4 Detektion von Protein A und S. aureus
In dieser Arbeit wurde ein Biosensor entwickelt, der Staphylococcus aureus
(S. aureus) mithilfe von spezischen Aptameren und der hochsensitiven Impe-
danzspektroskopie detektiert. Nachdem das Aptamer erfolgreich an die Gold-
elektrode immobilisiert und die Messkammer für die Impedanzmessung opti-
miert wurde, wird in diesem Abschnitt die Detektion des Analyten untersucht.
Das Prinzip des Biosensors basiert darauf, dass durch die Anbindung des Ana-
lyten der Transfer der Elektronen von Elektrode zu Redoxmediator in Lösung
inhibiert wird, wodurch die Impedanz ansteigt (siehe Abbildung 4.42).
Abbildung 4.42: Prinzip der Detektion von Protein A mit der elektrochemischen Impe-
danzspektroskopie. Der Ladungstransfer zwischen Hexacyanoferrat (K3/4[Fe(CN)6]) in der
Lösung und der Elektrode wird durch die Anbindung von Protein A an die immobilisierten
Aptamere (PAA) gehemmt, wodurch die Impedanz ansteigt. MCH = Merkaptohexanol, ein
Füllthiol zur Vermeidung unspezischer Interaktionen mit der Elektrode.
Ob die Impedanz bei der Anbindung steigt, hängt von mehreren Fakto-
ren der beiden Bindungspartner ab, wie z.B. von der Oberächenladung des
Protein A, des Aptamers und der Elektrodenoberäche sowie von der La-
dung des Redoxmediators, welche in diesem Fall negativ ist (Hexacyanoferrat
([Fe(CN)6]4-/3-)). Weiterhin ist die Faltung des Aptamers für die Zugänglichkeit
der Bindungsstelle wichtig, aber auch die Faltung des Protein A kann Hinweise
auf sterische Hinderungen geben. Um die Einüsse zu berücksichtigen, wurde
zuerst eine theoretische Betrachtung der Bindung von Protein A und Apt-
amer durchgeführt (beschrieben in Unterabschnitt 4.4.1). Auf der Oberäche
von S. aureus gibt es viele verschiedene Moleküle, die potentielle Anbindungs-
stellen bieten, von denen jedoch die meisten unspezisch sind. Um die spe-
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zische Bindung von S. aureus über das Protein A zu gewährleisten, wurden
Bindungsversuche mit rekombinantem Protein A durchgeführt (beschrieben in
Unterabschnitt 4.4.2) und anschlieÿend die Detektion von lebenden S. aureus
betrachtet (beschrieben in Unterabschnitt 4.4.3).
4.4.1 Theoretische Betrachtung der Anbindung
Für die Entwicklung eines Sensors und vor allem für das Design der Oberäche
ist es notwendig, die Bindung zwischen Analyt und Erkennungselement näher
zu verstehen. Ist bekannt, wie sich das zu immobilisierende Element faltet
und wo die Bindungsstelle liegt, kann man es dementsprechend gerichtet mit
Linkern immobilisieren, sodass das Aptamer genügend Platz zur Faltung hat
und die Bindungsstelle frei zugänglich ist. Mithilfe der Bioinformatik kann man
Strukturen und Bindungen aufgrund von experimentellen Daten vorhersagen.
Dies wird zum Beispiel bei der Entwicklung neuer Medikamente genutzt. Es ist
zwar bekannt, wie hoch die Bindungsanität des Protein A zu dem Aptamer
ist, aber nicht wie sie aneinander binden. Daher wurden in dieser Arbeit die 2D-
und 3D-Strukturen des Protein A und des Aptamers betrachtet und Schlüsse
für mögliche Bindungsszenarien gezogen. Im folgenden Abschnitt werden die
Ergebnisse dieser Untersuchungen dargestellt.
2D und 3D Struktur des Aptamers
In dieser Arbeit wurde die verkürzte Variante des Protein A-bindenden Apt-
amers verwendet [198]:
PA#2/8[S1-58]: 5'-ATA CCA GCT TAT TCA ATT AGC AAC
ATG AGG GGG ATA GAG GGG GTG GGT TCT CTC GGC T-3'
Dieses wird im Folgenden als PAA bezeichnet. mfold ist ein Programm zur
Vorhersage der Hybridisierung und somit zur Faltung von ssDNS- und RNS-
Sequenzen (siehe Abschnitt 2.3.1 auf S. 45) und wurde zur Bestimmung der
2D-Struktur des Protein A-Aptamers verwendet. In Abbildung 4.43 ist das
Ergebnis für PAA (PA#2/8[S1-58]) dargestellt. Die freie Energie ∆G dieser
Faltung beträgt -4,53 kcal/mol. Die Schmelztemperatur dieser Struktur basie-
rend auf einem two-state-Model (d.h. es werden die zwei Zustände linear
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Abbildung 4.43: Vorhersage der Faltung des Aptamers PAA - mit mfold bestimmt un-
ter folgenden Versuchsbedingungen: 21◦C, [Na+/K+] = 0,105M, [Mg2+/Ca2+] = 0,011M,
Oligo-Korrektur - grün markiert ist der 5'-Primer und die Sequenz, die zur Bildung eines
Quadruplexes beiträgt.
und gefaltet angenommen, ohne Übergangszustände) liegt bei 43,4◦C mit ei-
nem Standardfehler von 2-4◦C. Erhöht man die Temperatur für die Faltung
von 21◦C auf 30◦C oder 37◦C bleibt die Struktur gleich, nur die Wassersto-
brücken zwischen Base 11 und 17 bilden sich nicht und die Schleife ist somit
etwas gröÿer.
Die Vorhersage von mfold lässt vermuten, dass das Aptamer zwei Schlei-
fen ausbildet. Allerdings wird in mfold die Bildung von Quadruplexen (siehe
Abschnitt 2.3.1 auf S.47) nicht betrachtet. Das PAA weist jedoch guaninreiche
Regionen auf, was auf die Bildung eines Quadruplexes hindeutet. Es konnte
kein Programm zur Vorhersage der 2D-Struktur mit Betrachtung von Qua-
druplexen gefunden werden. Aber das Programm QGRS-Mapper analysiert,
welche Konguration der Guaninbasen in der Sequenz am wahrscheinlichsten
für die Bildung eines intramolekularen Quadruplex sind [181]. In Tabelle 4.6
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Tabelle 4.6: Quadruplexvorhersagen des QGRS Mapper [181] - nur die Overlaps mit dem
höchsten G-Score von 19 und der Quadruplex aus nur den ersten beiden guaninreichen
Regionen sind dargestellt; blau = Primersequenz.
Position Länge Überlappende QGRS G-Score
30 27 GGGG ATAGA GGGGG TGGGTTCTCTC GG 19
31 26 GGG ATAGA GGGGG TGGGTTCTCTCGG 19
32 25 GG ATAGA GGGGG TGGGTTCTCTCGG 19
29 15 GGGGG ATAGA GGGGG 17
Anzahl von Poly-A-Signalen 0
Sequenzlänge 58 nt
Anzahl QGRS 1
Anzahl überlappender QGRS 121
Komplette Sequenz
ATACC AGCTT ATTCA ATTAG CAACA TGAGG
GGGAT AGAGG GGGTG GGTTC TCTCG GCT
Suchparameter: max. Länge QGRS: 30 | Min. G-Gröÿe: 2 | Schleifengröÿe: 0-36
sind die Ergebnisse mit den höchsten G-Score dargestellt.
Die Verteilung des intramolekularen Quadruplex auf alle 4 guaninreichen
Regionen ist wahrscheinlicher (G-Score= 19) als ein Quadruplex aus den 2 x 5
Guaninen (G-Score= 17). Das liegt daran, dass das Programm QGRS Schlei-
fen gleicher Länge bevorzugt. Gleichermaÿen sind aber auch kürzere Schleifen
bevorzugt. Natürlich vorkommende Quadruplexstrukturen, die analysiert wur-
den, bestehen aus 2 oder 3 Quartetten und weisen Schleifen mit 2, 3 oder 4
Basen auf. Das heiÿt, die hier betrachteten Quadruplexe enthalten in allen
Fällen ungewöhnlich groÿe Schleifen mit 5, 6 oder 7 Basen.
Wie in Unterabschnitt 2.3.4 beschrieben konnte Stoltenburg et al. die Bil-
dung eines Quadruplexes mittels CD-Spektroskopie-Untersuchungen nachwei-
sen [203]. Zudem zeigten Experimente mit ELONA (Enzyme-Linked Oligo-
Nucleotide Assay), dass die verkürzten Varianten des Aptamers, PA#2/8[S1-
43] und PA#2/8[S1-50], nicht an immobilisiertes rekombinantes Protein A bin-
den. Jedoch zeigte das PA#2/8[S1-43] in vorherigen Untersuchungen hervorra-
gende Bindungseigenschaften zu Protein A-modizierten Magnetnanopartikel
und in der MST (Microscale Thermophoresis) zeigte es gute Bindungseigen-
schaften sowohl zu rekombinantem als auch zu nativem Protein A [198]. Diese
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Diskrepanz lässt sich vielleicht mit der Bildung von Dimeren bzw. Multimeren
erklären. In der MST ist das Protein A frei zugänglich und kann von beiden
Seiten mit Multimer-aptameren gebunden werden. Auf den Magnetnanoparti-
keln ist aufgrund der gekrümmten Oberäche der Partikel ebenfalls mehr Platz
vorhanden als bei den auf dem Mikrotiterboden immobilisierten Protein A.
Ein intramolekularer Quadruplex des PA#2/8[S1-58] besteht höchstwahr-
scheinlich aus zwei Quartetten gebildet von den Guaninen aller 4 guaninreichen
Regionen, wie in Tabelle 4.6 dargestellt mit einem G-Score von 19. Falls das
Aptamer jedoch bimolekulare oder multimolekulare Quadruplexe bilden sollte,
sind weitaus mehr Varianten möglich. Weiterhin deuten die CD-Spektroskopie-
Daten darauf hin, dass es sich vermutlich um einen parallelen oder gemisch-
ten intramolekularen Quadruplex handelt (vergleiche Abbildung 2.15 in Ab-
schnitt 2.3.1). Wenn das Aptamer einen Quadruplex bildet, so ist die zweite
Schleife in Abbildung 4.43 nicht möglich. Die erste Schleife bleibt unberührt
und ist vermutlich für die Bindung des Protein A essentiell [198].
Anhand dieser Informationen wurde eine mögliche Struktur des Aptamers
entworfen und ist in Abbildung 4.44 dargestellt. Diese Struktur ist rein hypo-
thetisch, aber gibt einen Eindruck, wie die Sensoroberäche aussehen könnte.
Abbildung 4.44: Rein hypothetische Struktur des PAA mit parallelen intramolekularen
Quadruplex; Quartette sind hellblau gefärbt und die lila markierten Basen sind am wahr-
scheinlichsten an der Bindung zu Protein A beteiligt.
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Der parallele monomere Quadruplex kommt auch beim humanen Telomer vor
und dient dabei zur Stabilisierung der Schleifen mit der Sequenz TTA, die
wiederum eine Bindungsfunktion haben. Das deutet daraufhin, dass eventuell
auch beim PAA die Schleifen an das Protein A binden. Das würde heiÿen, das
es 4 für die Bindung interessante Sequenzen gibt. Es ist jedoch fraglich, ob
der 2er-Quadruplex ausreichend stabilisierend auf die groÿen Schleifen wirkt.
Es erscheint wahrscheinlicher, dass sich ein Dimer mit einem 5er-Quadruplex
bildet, um die Schleife mit den 5 Basen ATAGA zu stabilisieren. Dann wären
vor allem 2 Regionen für die Bindung interessant, TTCAA und ATAGA,
und diese liegen recht weit auseinander, was darauf hin deutet, dass sie un-
terschiedliche Bereiche des Protein A binden. Im folgenden Abschnitt wird die
Struktur des Protein A untersucht.
2D und 3D Struktur des Protein A
Protein A (Unterabschnitt 2.1.1) ist ein Oberächenprotein von S. aureus und
Analyt des hier verwendeten Protein A-bindenden Aptamers zur Detektion
von S. aureus . Um Informationen über die Bindung von Protein A an das
Aptamer zu gewinnen, wird im Folgenden die Struktur des Protein A genauer
betrachtet.
Die komplette Sequenz des Protein A besteht aus 508 Aminosäuren (AS)
(uniprot- ID: P38507). In Abbildung 4.45 ist die Sequenz im FASTA-Format
dargestellt. Die spezischen Bereiche wurden entsprechend markiert und wer-
den im Folgenden näher erläutert.
Am N-Terminus sitzt ein etwa 36AS langes Signal-Peptid (hellgrün hinter-
legt), das signalisiert, dass dies ein extrazelluläres Protein ist und sekretiert
werden soll. Das Peptid wird dabei abgespalten. Anschlieÿend folgen fünf et-
wa 54AS lange Domänen (E, D, A, B, C) mit helikalen Strukturen (orange
hinterlegt). Diese Domänen sind an der Bindung zum Antikörper IgG beteiligt
(lila Buchstaben). Nach den 5 Domänen folgt eine Reihe von 2-10 Wieder-
holungen der kurzen Sequenz KPGKEDXX (blaue und grüne Buchstaben),
auch als Octapeptid-Repeat bekannt, welches in einigen bakteriellen Protei-
nen vorkommt, doch dessen Funktion bisher unklar ist. Eventuell fungieren sie
als Linker zwischen dem Peptidoglykan und dem umgebenden Medium durch
die Polysaccharidkapsel (siehe auch Abbildung 2.2). Am C-Terminus bendet
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Abbildung 4.45: Die Sequenz des Protein A im FASTA-Format mit Hervorhebung spezi-
scher Regionen.
sich das LysM Motif (braune Buchstaben), welches aus einer beta-alpha-alpha-
beta-Struktur besteht und an das Polypeptidglykan der Zelle bindet, während
das kurze LPXTG Motif (orange Buchstaben) für die Spaltung am Threo-
nin verantwortlich ist. Das fertige an der Auÿenmembran gebundene Protein
A ist nur 441AS lang. Eine Strukturuntersuchung des kompletten Protein A
konnte nicht gefunden werden. Nur von den Domänen E, C und B gibt es
Kristallstrukturanalysen (1EDI.pdb, 4NPE.pdb, 2JWD.pdb).
Beim Vergleich der Sequenzen der fünf Domänen (lila Buchstaben) sind kon-
servierte Bereiche zu erkennen (siehe Tabelle 4.7, grau hinterlegt). Die Kris-
tallstrukturanalysen der drei Domänen zeigen die gleiche Sekundärstruktur aus
3 α-Helices. Die DomäneE (AS 37-92; 4NPE.pdb) ist in Abbildung 4.46 dar-
gestellt. Diese Sekundärstruktur wiederholt sich in gleicher Weise in den vier
übrigen Domänen.
Tabelle 4.7: Die konservierten Bereiche der fünf homologen Domänen des Protein A
E: PAANA AQHDE A QQ N A FY QV L NM PNL NAD QR NGFIQ SLKDD PS Q S A NV L G E A Q KLN DS QAP K
D: ADAQQ NKFNK D QQ S A FY EI L NM PNL NEE QR NGFIQ SLKDD PS Q S T NV L G E A K KLN ES QAP K
A: AD NNFNK E QQ N A FY EI L NM PNL NEE QR NGFIQ SLKDD PS Q S A NL L A E A K KLN ES QAP K
B: AD NKFNK E QQ N A FY EI L HL PNL NEE QR NGFIQ SLKDD PS Q S A NL L A E A K KLN DA QAP K
C: AD NKFNK E QQ N A FY EI L HL PNL TEE QR NGFIQ SLKDD PS V S K EI L A E A K KLN DA QAP K
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Abbildung 4.46: Sekundäre Struktur der Domäne E des Protein A - bestehend aus drei α-
Helices, erstellt mit RasMol Version 2.7.5 aus dem pdb-Eintrag 4NPE
Graille et al. [24] haben die Interaktion von Protein A mit dem Immuno-
globulin G (IgG) untersucht. Stoltenburg et al. [198] konnten zeigen, dass das
Aptamer und Immunoglobulin G (IgG) um die Bindung am immobilisierten
Protein A konkurrieren (siehe auch Unterabschnitt 2.3.4). Die Versuche mit
auf porösem Silizium immobilisierten Aptameren zeigten jedoch, dass IgG an
den Protein A-Aptamer-Komplex bindet und somit zur Signalverstärkung ge-
nutzt werden konnte [291]. Vermutlich sind an der Bindung zu IgG und zum
Aptamer die gleichen Bindungsstellen am Protein A beteiligt, aber durch die
homologen Domänen gibt es davon fünf, wodurch nur eine bedingte Konkur-
renz existiert. Die Untersuchungen von Graille et al. geben uns Hinweise auf
die Bindungsstellen des Aptamers.
Graille et al. haben herausgefunden, welche Aminosäuren an der Bindung
des IgG und welche an der Dimerisierung von Domänen beteiligt sind (sie-
he Abbildung 4.47). Sie fanden heraus, dass Protein A mit Helix I und Helix
II am Fc-Teil des IgG und mit Helix II und Helix III am Fab-Teil des IgG
bindet. Weiterhin konnten sie zeigen, das die Bindung beider Teile nicht kom-
petitiv ist, d.h. Protein A, ein Fab-Fragment und ein Fc-Fragment könnten
einen Sandwich bilden ohne sterische Hinderungen an der Domäne. Während
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Abbildung 4.47: Interaktion von IgG mit der Domäne D des Protein A und Interaktion
zweier D-Domänen miteinander - (A) AS-Sequenzen der fünf Protein A Domänen. Cyan=
an der Interaktion mit dem Fab-Fragment beteiligt. Grau= an der Interaktion mit dem Fc-
Fragment beteiligt. Mit Ausnahme von Gln-32 (pink) gibt es keine Überlappung der beiden
Interaktionen. Die grünen und roten Boxen markieren die AS, die an der Interaktion zweier
Domänen miteinander beteiligt sind. Die Interaktion ist asymmetrisch. (B) Interaktion ei-
nes VH3 Fab-Fragmentes und eines Fc-Fragmentes mit der Domäne D des Protein A (rotes
Band). Dieses Model ist eine Überlagerung zweier einzelner Untersuchungen. (C) Interakti-
on zwischen zwei D-Domänen, wobei die interagierenden Aminosäuren hervorgestellt sind.
Reproduziert aus [24] mit Erlaubnis von PNAS, c© (2000) National Academy of Sciences.
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die Fab-Bindungsstelle polare Eigenschaften aufweist, ist die Fc-Bindungsstelle
gröÿtenteils hydrophob. An der Dimerisierung zweier Domänen sind ebenfalls
die Helices I und II beteiligt. Graille et al. vermuten, dass die Dimerisierung
zur Interaktion von benachbarten Protein A-Molekülen auf der Zelloberäche
dient, um die Valenz der Bindung zu erhöhen. Während bei der Dimerisierung
zwei Wasserstobrücken beteiligt sind, bindet das Fc-Fragment über 4 Was-
serstobrücken, was vermuten lässt, dass die letztere Bindung bevorzugt wird.
Daher könnte es sein, dass die Bindung der fünf Domänen untereinander zum
Schutz der Bindungsstelle dient, bis diese in die Nähe von Immunoglobulinen
kommt. Diese Untersuchungen zeigen, dass Bereiche in den fünf Domänen vom
Aptamer gebunden werden. Es bleibt jedoch unklar, ob das Aptamer mit der
Bindungsstelle für das Fab- oder das Fc-Fragment konkurriert.
Der Protein Feature View des pdb-Eintrages für Protein A (pdb-Eintrag:
P38507) zeigt an, welche Regionen der Sequenz geordnet und ungeordnet vor-
liegen. Dies wird vorhergesagt mit JRonn [292], einer Software zur Ermittlung
der Regionen im Protein, die keine denierte dreidimensionale Struktur im na-
türlichen Zustand ausbilden. Das Ergebnis besagt, dass die sich wiederholende
Sequenz AFYXXLXX die einzige geordnete Region in den fünf Domänen des
Protein A ist. Dies weist darauf hin, dass diese Region besonders wichtig für
das Protein A ist und eine reproduzierbare Struktur ausbildet. Dieser Bereich
bendet sich in der Helix I der Domänen und ist an der Bindung zum Fc-Teil
des IgG als auch an der Bindung zu einer homologen Domäne beteiligt, aber
bindet nicht an die Fab-Region des IgG.
Alonso und Daggett [293] untersuchten die Entfaltung der Helices der Do-
mänen B und E des Protein A und stellte fest, dass die Helix III die stabilste
der drei Helices ist und die Helices I und II ohne Helix III nicht gebildet wer-
den. Das heiÿt, Helix III bildet eine Art Gerüst für die exibleren Helices I
und II. Zudem scheint die Flexibilität der Helices I und II dafür verantwortlich
zu sein, dass Protein A verschiedene Bereiche des IgG binden kann. Dies lässt
vermuten, dass Helix III nicht an Bindungen beteiligt ist.
Da es keine Strukturanalysen des gesamten Proteins gibt, ist es nicht mög-
lich, genauere Aussagen über verfügbare Bindungsstellen zu treen. Auch die




Abbildung 4.48: Hypothetische 3D-Struktur der fünf homologen Domänen des Protein A;
die fünf Domänen (E, D, A, B, C) sind in verschiedenen Farben dargestellt, jeweils mit den
drei Helices I, II und III; schwarze Pfeile markieren den Verlauf des Proteinstrangs; braune
gestrichelte Linie markiert die Interaktion zwischen zwei Domänen.
Allgemein sind die bekannten 3D-Strukturen von Teilen des Protein A sehr
geordnet und weisen oft Symmetrien auf. Aus der Beobachtung von Graille et
al., dass zwei Domänen über die Helices I und II binden können, lässt vermuten
das die Helix I einer Domäne mit der Helix II einer anderen Domäne interagiert
und dadurch eine kettenförmige Struktur entsteht, die sich zu einem Ring
zusammenschlieÿen. In Abbildung 4.48 ist diese rein hypothetische Struktur
beispielhaft dargestellt. Eine mögliche Vorstellung wäre, dass die Helices I und
II geschützt ins innere der Proteinstruktur zeigen, bis die Bindung des IgGs die
Verbindung der Domänen aufbricht und somit die Helices I und II nach auÿen
präsentiert werden und nun an das IgG binden können, um dieses unschädlich
zu machen.
Zusammenfassend lässt sich wenig über die Bindungsstellen am Protein A
sagen. Aufgrund der vermeintlichen Konkurrenz von IgG und Aptamer um die
Bindungsstellen am Protein A liegen diese höchstwahrscheinlich in den Helices
I und II. Im folgenden Abschnitt wird betrachtet, inwiefern die Schleifen des
Aptamers mit den Helices interagieren könnten.
184
4.4. DETEKTION VON PROTEIN A UND S. AUREUS
Mögliche Interaktionen zwischen Aptamer und Protein A
Luscombe et al. haben die Bindungen von Proteinen und DNS untersucht [184]
(siehe auch Unterabschnitt 2.3.2). Aus deren Ergebnissen wurde eine Liste
mit bevorzugten Interaktionen zusammengestellt (siehe Tabelle 2.3 in Unter-
abschnitt 2.3.2). Die als am wahrscheinlichsten an der Bindung beteiligten
Abschnitte des Aptamers, TTCAA und ATAGA, wurden mit der Tabelle
abgeglichen und nach dementsprechenden Bindungspartners für die Basen in
der Sequenz des Protein A gesucht. Tatsächlich lieÿen sich zwei auallend pas-
sende Bereiche nden (siehe Tabelle 4.8) und zwar die Sequenz QRNGFIQ
in Helix II und die Sequenz NKFNK im Linker zwischen den Domänen.
Tabelle 4.8: Sequenzabschnitte des Aptamers und Aminosäure (AS)-Sequenzabschnitte des
Protein A, die über Wasserstobrücken (OH) und Van-der-Waals-Kräfte (vdW) interagieren
könnten
DNS-Sequenz Bevorzugte AS AS-Sequenz Bindungsart
T R K Q F T Q (E) vdW
T R K Q F T K (N) OH
C D E F F vdW
A R N Q F P K/N OH
A R N Q F P N OH
A R N Q F P Q (I) OH/vdW
T R K Q F T F (G) vdW
A R N Q F P N OH
G R K R OH/vdW
A R N Q F P Q OH/vdW
Es ist bekannt, dass Haarnadelschleifen bei DNS-Sequenzen das Phosphat-
rückgrat nach auÿen präsentieren und dieses über elektrostatische Wechselwir-
kungen die Annäherung von Protein und DNS ermöglicht. Bei der hypothe-
tischen Struktur in Abbildung 4.48 ist der Linker zwischen Helix I der einen
Domäne und Helix III der anderen Domäne abwechselnd nach oben und unten
ausgerichtet, so dass dieser ideal zum Andocken geeignet ist, da er praktisch
von allen Richtungen erreichbar ist. Die Sequenz des Linkers scheint sich her-
vorragend für die Bindung an DNS zu eignen und spielt eventuell beim Ein-
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dringen von S. aureus in Zellen eine bisher ungeahnte Rolle. Als zweiten Schritt
könnte die Helix II einer Domäne des Protein A an die Schleife ATAGA des
Quadruplex des Aptamers binden, wodurch eine festere Bindung erreicht wird.
Die Bindung besteht abwechselnd aus Wasserstobrücken (OH) und Van-der-
Waals-Wechselwirkungen (vdW). Es könnte auch sein, dass die Schleife eben-
falls an den Linker zwischen den Domänen bindet. Das würde allerdings nicht
die zu beobachtende Konkurrenz zwischen IgG und Protein A erklären. Bei
den anderen Schleifen des Quadruplexes konnten keine eindeutigen Sequenzen
gefunden werden, weshalb diese vermutlich eine untergeordnete Rolle spielen.
Im Falle der Bildung des Quadruplexes als Dimer aus zwei Aptameren, würden
die anderen Schleifen nicht entstehen und die ATAGA-Schleife wäre deutlich
stabiler, da sich fünf Quartette ausbilden.
Das beschriebene Bindungsszenario wurde anhand der vorliegenden Infor-
mationen erstellt und ist daher rein hypothetisch. Die Summe der Informatio-
nen ist zu gering, um eindeutige Schlussfolgerungen der Bindung von Aptamer
PAA und Protein A zu ziehen. Es müssten Experimente mit synthetisch her-
gestellten Sequenzen, den bestimmte Regionen fehlen, durchgeführt werden,
um Gewissheit über relevante Bindungsstellen zu erlangen. Dies liegt jedoch
auÿerhalb des Rahmens dieser Dissertation.
Zudem basieren die Untersuchungen von Luscombe et al. hauptsächlich auf
Interaktionen zu doppelsträngiger DNS (dsDNS), wodurch die hohe Beteili-
gung des Phosphatrückgrates zu erklären ist, da die Basen bereits über Was-
serstobrücken gebunden sind. In ssDNS sind die Basen frei und könnten Was-
serstobrücken zu Aminosäuren bilden. Es wäre sinnvoll, die Untersuchungen
von Luscombe für ssDNS und Quadruplexe zu wiederholen, vorausgesetzt es
existieren ausreichend Datensätze.
4.4.2 Detektion von Protein A mit der EIS
Die Bindung von Protein A an das immobilisierte Aptamer konnte bereits mit
der QCM veriziert werden (siehe Abschnitt 4.2.3). Auch bei Untersuchungen
der mit Aptamer PAA beschichteten Goldelektrode mit der Zyklovoltammetrie
konnte ein Stromabfall nach Inkubation mit nur 70 nM Protein A (PA) beob-
achtet werden (siehe Abbildung 4.49 links). Durch die Anbindung von Protein
A ist der Peakstrom um 0,5µA gesunken, was die Theorie der Hinderung des
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Abbildung 4.49: Links: Zyklovoltammogramme einer mit Protein A-bindenden Aptamer
beschichteten Goldelektrode vor und nach der Inkubation mit 70 nM Protein A; gemessen
in Bindungspuer BB+ 2 mM K3/4[Fe(CN)6] bei 100mV/s. Rechts: Impedanzmessung bei
10Hz zur Aufnahme des zeitlichen Verlaufs der Anbindung von Protein A an das immobili-
sierte Aptamer PAA (rot) im Vergleich zu einer mit Merkaptohexanol (MCH) beschichteten
Goldelektrode (blau); gemessen in BB bei Va= 10mV.
Elektronentransfers bestärkt.
Um den kinetischen Verlauf der Bindung zu betrachten, wurden zunächst
Impedanzmessungen bei einer Frequenz durchgeführt. Es wurde die Frequenz
10Hz gewählt, da bei dieser Frequenz die Impedanz gröÿtenteils vom Ladungs-
transfer beeinusst wird. Das Aptamer wurde im Bindungspuer BB selek-
tiert und daher wurden die ersten Untersuchungen in BB ohne Redoxmediator
durchgeführt (siehe Abbildung 4.49 rechts). Der Betrag der Impedanz |Z| war
mit etwa 5 kΩ vergleichsweise groÿ aufgrund des hochohmigen Puers und das
Signal rauschte stark mit Abweichungen von bis zu ± 50Ω. In den ersten drei
Minuten war auf der mit Aptamer beschichteten Elektrode eine starke Drift zu
erkennen, während das Signal der mit Merkaptohexanol beschichteten Elektro-
de konstant blieb. Nach der Zugabe von Protein A war bei der mit Aptamer
beschichteten Elektrode sofort ein signikanter Anstieg zu erkennen, während
bei der mit MCH modizierten Elektrode keine Änderung zu beobachten war.
Um der Probe Zeit zum Inkubieren zu geben, wurde die Pumpe gestoppt, was
leider zu einem Messartefakt in Form eines Sprunges führte. Obwohl die genaue
Ursache des Artefakts unklar ist, wurde es der hochohmigen Messumgebung in
Kombination mit der Pumpe zugesprochen. Nach drei Minuten Inkubationszeit
wurde mit Bindungspuer gewaschen, wobei das Signal auf seinem erhöhten
Niveau blieb. Dies zeigt, dass das Protein A fest an die Aptamere auf der
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Abbildung 4.50: Impedanzmessung bei 10Hz zur Aufnahme des zeitlichen Verlaufs der
Anbindung von Protein A in BB (links) und in BB+ 2mM K3/4[Fe(CN)6] (rechts) an das
immobilisierte Aptamer PAA, gemessen in BB+ 2mM K3/4[Fe(CN)6] bei Va= 10mV.
Elektrode gebunden wurde. Die Änderung des Impedanzbetrages beträgt etwa
1 kΩ.
Für die Bestimmung des Ladungstransfers ist die Zugabe von Redoxmedia-
tor nötig, der die Impedanz von 5 kΩ auf etwa 2 kΩ herabsenkt. Die Messung
des zeitlichen Verlaufs der Anbindung des Protein A, wenn dabei ein Wechsel
von BB mit Redoxmediator zu BB ohne Redoxmediator einhergeht, erweist
sich als unmöglich (siehe Abbildung 4.50 links), da die Eekte des Puerwech-
sels die Anbindung überlagern. Beim Lösungswechsel dauert es abhängig von
der Pumpgeschwindigkeit bis zu 8 Minuten bis sich ein Gleichgewicht einge-
stellt hat. Dies ist auch der nicht optimalen Form der Durchussmesskammer
zuzuschreiben. Für die geringe Protein A-Konzentration von 25 nM konnte hier
eine Änderung des Impedanzbetrages von 100Ω beobachtet werden.
Um diesen Einuss des Puerwechsels zu vermeiden, wurde das Protein A in
Bindungspuer mit Redoxmediator gelöst und zum immobilisierten Aptamer
gegeben (siehe Abbildung 4.50 rechts). Hierbei konnte der kinetische Verlauf
der Anbindung des Protein A gut beobachtet werden. Auch hier wurde die
Pumpe zwischendurch gestoppt, um das Protein A für eine Minute inkubieren
zu lassen, wobei keine Messartefakte auftraten. Im Gegensatz zur Messung
in Bindungspuer ohne Redoxmediator, kann hier auch die Verdrängung von
unspezisch gebundenen Molekülen durch das Waschen beobachtet werden,
zu sehen durch den Abfall des Impedanzbetrages beim Waschen mit BB+
2mM K3/4[Fe(CN)6]. Allerdings sind die Signaländerungen bei dieser Messung
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deutlich geringer und liegen bei Absolutwerten von 40 und 60Ω. Aus diesem
Grund wurde das Protein A in BB ohne Redoxmediator gelassen und nur
vor und nach der Inkubation eine Impedanzmessung durchgeführt. Dadurch
konnten höhere Signale erreicht werden. In allen Fällen wurde die Probe mit
dem Protein A nur eine Minute durch die Messkammer gepumpt, da angestrebt
wurde, das benötigte Probenvolumen zu minimieren. Da das Plateau noch lang
nicht erreicht ist, wurde das Probenvolumen von 1,5ml auf 6ml angehoben.
Parameter
In Abbildung 4.51 sind die Impedanzspektren verschiedener ProteinA- Kon-
zentrationen zu sehen. Die Impedanzspektren zeigen den zu erwartenden Ver-
lauf in Form eines Halbkreises, der in eine Gerade übergeht. Es ist deutlich
zu erkennen, dass der Durchmesser des Halbkreises mit steigender Protein A-
Konzentration wächst. Um den zu beobachtenden Anstieg der Impedanz einem
oder mehreren Ereignissen auf der Elektrodenoberäche zuordnen zu können,
wurde ein Ersatzschaltbild entwickelt (siehe Unterabschnitt 3.3.9). Das Er-
satzschaltbild ist in Abbildung 4.51 dargestellt und spiegelt alle relevanten
Vorgänge an der Elektrodenoberäche wider.
Der Widerstand der Lösung Rsol und der Widerstand beim Transfer von
Elektronen zwischen Elektrode und Ladungsträgern in der Lösung Rct sind
durch Widerstände dargestellt. Die Kapazität der sich aus Ionen bildenden
Doppelschicht an der Elektrodenoberäche Cdl wird in Form eines Konstant-
phasenelementes (CPE) aufgrund der Polykristallinität der Elektrodenober-
äche repräsentiert. Und die Diusion der Ladungsträger in der Lösung zur
Elektrode (Ionen und Redoxmediator), die aufgrund derer Ladung und Hy-
drathülle gehemmt wird und einen trägen Prozess darstellt, wird durch ein
Warburgelement W dargestellt, was einem Konstantphasenelement (CPE) mit
der Phase von 45◦ entspricht.
Die Ergebnisse der Kurvenanpassung mit diesem Ersatzschaltbild (siehe
Abbildung 4.51) sind in Tabelle 4.9 zusammengefasst. Beim hier verwende-
ten Fitalgorithmus Downhill Simplex (siehe Unterabschnitt 3.3.9) wird χ2
minimiert. In unserem Fall setzt sich χ2 aus der Summe der Abweichungsqua-
drate simulierter und gemessener Datenpunkte aller Frequenzen f (1 bis n) für
den jeweiligen Parameter par gewichtet nach dem Betrag der Impedanz |Z|
189
KAPITEL 4. ERGEBNISSE
Tabelle 4.9: Ergebnisse der Kurvents in Abbildung 4.51 - SD = Standardabweichung, χ2
= Fehler des Fits = Güte des Fits normalisiert auf die Anzahl der Datenpunkte.
c(Protein A) Rsol SD Ce SD n Rct SD Aw SD χ2
/nM /Ω /µF /Ω cm2 /Ω s-1/2
7 44,4 0,2 0,443 0,004 0,946 505,3 0,5 5769 2 0,0122
24 46,2 0,1 0,469 0,021 0,940 593,3 0,5 5847 2 0,0124
70 45,4 0,1 0,436 0,003 0,946 627,9 0,5 5861 2 0,0120
240 46,1 0,1 0,419 0,004 0,947 647,3 0,5 5834 2 0,0105







Durch die Gewichtung wird mehr Bedeutung auf die Messpunkte mit hohen
Impedanzen, d.h. bei kleinen Frequenzen gelegt. Die Datenpunkte bei kleinen
Frequenzen sind für die zuverlässige Bestimmung des Ladungstransferwider-
standes Rct relevant. Je kleiner χ2, desto besser der Fit und somit wird χ2 auch
zur Angabe der Güte eines Fits verwendet. Das gewichtete χ2 ist in Tabelle 4.9
Abbildung 4.51: Nyquist-Plot der Impedanzspektren von mit PAA und MCH im molaren
Verhältnis 1:4 beschichteten Goldelektroden vor und nach der Inkubation mit Protein A
in verschiedenen Konzentrationen von 7-700 nM, gemessen in BB + 2mM K3/4[Fe(CN)6].
Linien repräsentieren den Fit mit dem gezeigten Ersatzschaltbild.
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angegeben und der relative Fehler, d.h. χ2 geteilt durch die Anzahl der Mess-
punkte N liegt bei ~16Ω. Die visuelle Beurteilung als auch χ
2 sprechen für
eine hohe Güte des Fits und somit dafür, dass das gewählte Ersatzschaltbild
sehr gut die gemessenen Daten widerspiegelt.
Das CPE und das Warburgelement W gehören nicht zu den idealen Bauele-
menten. Sie sind frequenzabhängig, aber mit einer konstanten Phase, d.h. die
Phase ist frequenzunabhängig. Das CPE hat die Einheit F sn-1 und die Pha-
se beträgt n 90◦, wobei n einen Wert zwischen 0 und 1 annehmen kann, aber
typischerweise zwischen 0,5 und 1 liegt. Für n=1 entspricht das CPE einer
Kapazität C und der Sonderfall n= 0,5 wird durch das Warburgelement W
beschrieben. Im Nyquistplot erscheint ein CPE als Gerade mit dem Winkel
n 90◦ zur x-Achse. Eine Parallelschaltung aus CPE und Widerstand erscheint
im Nyquistplot wie ein gedrungener Halbkreis, dessen Mittelpunkt unterhalb
der x-Achse liegt. Diese gedrungenen Halbkreise werden oft in realen elektro-
chemischen Systemen beobachtet und den auftretenden Inhomogenitäten und
spezischen Verteilungen einer physischen Komponente zugeschrieben. Die Im-




mit der imaginären Zahl j und der Kreisfrequenz ω= 2πf. Der Parameter Q
ist ebenfalls frequenzunabhängig und hat die Einheit Farad. Hirschorn et al.
[294] haben untersucht, wie die eektive Kapazität Ce aus dem CPE berechnet
werden kann und dafür eine Verteilung der Zeitkonstanten auf der Oberäche
vorgeschlagen (siehe Abbildung 4.52).
Für unseren Fall einer Goldelektrode beschichtet mit einer gemischten SAM
aus Aptamer PAA und MCH ist die Verteilung von verschiedenen Zeitkonstan-
ten entlang der Oberäche in Anwesenheit eines ohmschen Widerstandes re-
präsentativ. Eine SAM ist selten komplett homogen, sondern besteht meist aus
Patches von Molekülen mit gleicher Ausrichtung, die an sogenannten Defekt-
stellen aufeinander treen (siehe Abbildung 4.52). Die Mitte solcher Patches
weist andere Zeitkonstanten auf als die Ränder des Patches. Genauso sind die
Zeitkonstanten in der Nähe von Aptameren anders. Nach Hirschorn et al. kann
bei dieser Oberächenverteilung die eektive Kapazität Ce aus dem Parame-
ter Q mit folgender Gleichung bestimmt werden [294]:
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Abbildung 4.52: Schema der Goldelektrodenoberäche mit der gemischten SAM aus PAA
und MCH-Patches mit Defektstellen an den Übergängen zur Erklärung der Verwendung eines
CPE, repräsentiert durch die Verteilung von verschiedenen Zeitkonstanten mit ohmschen









Die so bestimmte eektive Kapazität ist in Tabelle 4.9 angegeben. Auf die
elektrochemisch aktive Fläche bezogen, beträgt Ce 0,991± 0,041µF/cm2 und
liegt im Bereich der Literaturwerte von 1µF/cm2 bis 5µF/cm2 für mit SAM
beschichtete Elektroden [262]. Demgegenüber beträgt der Wert der Kapazität
bestimmt nach der Sluyters Methode 4,61µF/cm2. Die Abweichung der Werte
ist zum einen der Ungenauigkeit der Sluyters Methode zuzuordnen. Zum an-
deren wurden für die Untersuchung der Anbindung von Protein A neue Gol-
delektroden verwendet, während für die Charakterisierung der Messkammer
zumeist gereinigte wiederverwendete Goldelektroden genutzt wurden.
Die prozentuale Änderung der einzelnen Elemente des Ersatzschaltbildes
in Abhängigkeit von der ProteinA-Konzentration ist in Abbildung 4.53 zu se-
hen. Zudem wurde eine Spearman Korrelationsanalyse aller Parameter mit der
Protein A-Konzentration durchgeführt, deren Ergebnisse in Tabelle 4.10 dar-
gestellt sind. Der Ladungstransferwiderstand Rct zeigt einen signikanten An-
stieg positiv korrelierend zur ProteinA-Konzentration (r = 1,000; p = 0,003),
was die Hemmung des Ladungstransfers als Ursache für den Impedanzanstieg
bestätigt (Hypothese II). Auch die Kapazität zeigt eine Korrelation zur Ana-
lytkonzentration, allerdings mit einem negativen Korrelationskoezienten (r =
-0,943; p = 0,017), d.h. mit steigender Analytkonzentration sinkt die eektive
Kapazität. Dies wird vermutlich durch die Neutralisierung der negativen La-
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Abbildung 4.53: Prozentuale Änderung der Fit-Parameter in Abhängigkeit von der Protein
A-Konzentration; Ce ist die eektive Kapazität berechnet aus dem CPE unter der Annahme
einer Verteilung der Zeitkonstanten auf der Oberäche [294]; Aw ist der Warburgkoezient
der Warburgimpedanz ZW (siehe Unterabschnitt 2.4.6)
dung der Aptamere durch den gebundenen Analyten verursacht. Da die Impe-
danz proportional zu 1/C ist, trägt die abnehmende Kapazität ebenfalls zum
Anstieg der Impedanz bei. Hingegen zeigen Lösungsmittelwiderstand (Rsol)
und Warburgkoezient (Aw) keine signikante Korrelation (p>0,025).
Tabelle 4.10: Ergebnisse der Spearman Korrelationsanalyse
Rsol Rct Ce Aw
Korrelationskoezient r 0,883 1,000 -0,943 0,429
p Wert 0,033 0,003 0,017 0,419
Der Ladungstransferwiderstand Rct wird für die folgenden Untersuchungen
verwendet. Im Gegensatz zum Impedanzbetrag |Z| ist Rct spezischer und
kann helfen unerwünschte Eekte mit Einuss auf die Impedanz zu ltern und
somit ebenfalls das Rauschen des Signals zu vermindern. Dies wird vor allem
für Messungen in komplexen Medien von Bedeutung sein.
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Abbildung 4.54: Bindungskurve für die Detektion von rekombinanten Protein A durch den
entwickelten impedimetrischen Aptasensor. Jede Konzentration wurde mit drei unterschied-
lichen beschichteten Elektroden bestimmt. ∆Rct = Änderung des Ladungstransferwiderstan-
des, bestimmt durch den Fit der Impedanzspektren. Schwarze durchgezogene Linie zeigt den
Fit der Bindungskurve mit dem Bindungsmodell (siehe Gleichung 3.20 in Abschnitt 3.3.9);
Blau gestrichelte Linie repräsentiert das 90% Kondenzintervall.
Um eine Bindungskurve aufzunehmen, wurden jeweils drei frisch beschichte-
te Goldelektroden mit verschiedenen Protein A-Konzentrationen in Bindungs-
puer BB inkubiert und anschlieÿend vermessen. Die genaue Beschreibung der
Messprozedur bendet sich in Abschnitt 3.3.6. Die Bindungskurve ist in Ab-
bildung 4.54 dargestellt. Bereits eine Konzentration von 3 nM ist detektierbar,
der dynamische Bereich reicht über eine Dekade und der lineare Bereich reicht
von etwa 7 bis 24 nM mit einer Sensitivität von 5Ohmcm2 pro nM. Der Rct
wird in Ω cm2 angegeben, damit er mit anderen Sensoren vergleichbar ist. Der
Absolutwert wird dafür mit der elektrochemisch aktiven Fläche Atrue multipli-






mit [PA] der Protein A-Konzentration und KD der scheinbaren Dissoziations-
konstanten.
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Der Fit ist als schwarze Linie in Abbildung 4.54 dargestellt (R2 = 0,992).
Durch den Fit können mehr Informationen aus der Bindungskurve gewonnen
werden.
Tabelle 4.11: Dissoziationskonstanten Kd des Aptamers PAA mit Protein A bestimmt
mit verschiedenen Messmethoden. MST = Microscale Thermophorese, SPR = Oberächen-
plasmonresonanzspektroskopie, ELONA = Enzym-gekoppelter Oligonukleotid-Assay, EIS =
elektrochemische Impedanzspektrsskopie, RIFTS = reective interferometric fourier trans-
form spectroscopy.
Methode Aptamer Label Protein A KD /nM Referenz
MST frei 5'-Fluorophor frei 94,7± 64,6 [198]
MST frei 5'-Fluorophor frei 115,6± 26,9 diese Arbeit
MST frei 3'-Fluorophor frei 110,8± 42,3 diese Arbeit
MST frei 3'-Fluorophor frei 22,4± 5,8 diese Arbeit
SPR frei 5'-Fluorophor immobilisiert 1920,0± 250,0 [198]
SPR immobilisiert 3'-Biotin frei 287,0± 16,2 [198]
ELONA frei 5'-Biotin immobilisiert 23,7± 2,0 [203]
ELONA frei 3'-Biotin immobilisiert 11,3± 1,4 [203]
EIS immobilisiert 3'-Thiol frei 18,5± 1,8 diese Arbeit
RIFTS immobilisiert 3'-Amino frei 13980,0± 1540,0 [291]
Die scheinbare Dissoziationskonstante KD gibt Auskunft über die Anität
der Bindung zwischen Aptamer und Protein A. Je kleiner die KD, desto höher
die Anität der Bindungspartner. Die KD entspricht bei Bindungsreaktionen
mit unabhängigen Bindungsstellen der Konzentration, bei der die Hälfte der
Moleküle gebunden vorliegen. Da die KD von äuÿeren Bedingungen wie der
Temperatur, der Konzentration und dem Druck abhängt, ist sie nicht für den
Vergleich von verschiedenen Methoden und Ansätzen geeignet. Dazu müssten
thermodynamische Daten herangezogen werden, die jedoch oftmals nicht be-
stimmt werden können. In Tabelle 4.11 sind die KDs für PAA bestimmt mit
verschiedenen Methoden und Ansätzen dargestellt. Die Werte variieren von
11,3 nM bis 14 µM und es lässt sich keine Tendenz hinsichtlich der Markierung
bei Verwendung der gleichen Messmethode erkennen. Es ist jedoch eindeutig,
dass mit allen Methoden das Protein A gebunden werden konnte und die KD
meist im nM-Bereich liegt und somit eine spezische und hochane Anbin-
dung vorliegt, die vergleichbar mit der Bindung von Antikörper und Antigen
ist (Kd = 10-6M bis 10-11M [295]).
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Abbildung 4.55: Untersuchung der unspezischen Bindungen durch Inkubation von mit
PAA beschichteten Goldelektroden mit 1µM Protein G und Protein L und der Inkubation
von mit Oligonukleotid-Pool beschichteten Goldelektrode mit 1µM Protein A. Lila gestri-
chelte Linie markiert die Detektionsgrenze.
Wiederholte Messungen von beschichteten Goldelektroden in BB+ 2mM
K3/4[Fe(CN)6] zeigten eine Standardabweichung s des Rct von 11,1 Ω cm2. Das
Detektionslimit (die LoD) entspricht der Konzentration, dessen Signal 3 s be-
trägt und wurde mit dem Bindungsmodell auf 2,99 ± 0,73 nM bestimmt. Das
bedeutet, dass bereits 4 nM rekombinantes Protein A in Puer (BB) zuver-
lässig bestimmt werden können. Der Sensor ist aufgrund des kleinen linearen
Messbereiches und der hohen Standardabweichung eher für qualitative Aus-
sagen geeignet. Die Standardabweichung und das Kondenzintervall können
durch das Messen von 100 statt drei Stichproben verkleinert werden. Durch
Optimierung des Oberächendesigns des Sensors kann der Messbereich erwei-
tert werden.
Um zu verizieren, dass die beobachteten Signale tatsächlich spezisch sind,
wurden beschichtete Elektroden mit den ebenfalls IgG-bindenden Molekülen
Protein G und Protein L inkubiert und gemessen. Wie in Abbildung 4.55 zu
sehen, konnte keine Anbindung detektiert werden, da die Signale deutlich un-
ter der Detektionsgrenze liegen. Protein G und L werden von Streptokokken
exprimiert und binden ebenfalls an Immunoglobuline. Die Sequenzen enthalten
ebenfalls sich wiederholende homologe Domänen mit DNS-bindenden Amino-
säuren (Q, Y, F, N, K, P, ...), aber die sekundäre Struktur besteht aus nur
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einer Helix und ÿ-Faltblättern. Obwohl in der Sequenz des Protein G sogar die
Abfolge QKF zu nden ist, weisen beide Proteine nicht den für Protein A
typischen Linker mit der Sequenz NKFNK auf.
Um ebenfalls eine rein auf elektrostatischen Interaktionen basierende Bin-
dung von Protein A und Aptamer auszuschlieÿen, wurden Goldelektroden mit
einem Oligonukleotid-Pool von zufälligen Sequenzen gleicher Länge beschich-
tet (gleiche Methode wie bei PAA, siehe Unterabschnitt 3.3.3) und mit 1µM
Protein A inkubiert und gemessen. Die bestimmte Änderung des Ladungs-
transferwiderstandes beträgt 14,8 ± 0,1Ω cm2, was beweist, dass die Bindung
sequenzspezisch ist.
4.4.3 Detektion von S. aureus mit der EIS
Nachdem gezeigt wurde, dass rekombinantes Protein A spezisch gebunden
und detektiert werden kann, wurden Experimente mit vitalen S. aureus durch-
geführt. Dazu wurde der gesamte Messaufbau sterilisiert bzw. desinziert und
in ein S2-Labor überführt. Die Bakterien wurden in Kolbenkulturen in Tryptic
soy broth (TSB) bei 37◦C herangezogen und nach der Erreichung einer hohen
Dichte ausgezählt und entsprechend in BB verdünnt. Die detaillierte Beschrei-
bung der Probenaufbereitung und Puer bendet sich in Kapitel 3. Die Bak-
terien sind zumeist mit einer Polysaccharidkapsel umgeben, die die Zugäng-
lichkeit vieler Oberächenproteine einschränkt. Der impedimetrische Biosensor
wurde mit Konzentrationen von 1 bis 109 koloniebildende Einheiten (KbE) pro
ml inkubiert. Die Messprozedur ist in Abschnitt 3.3.6 beschrieben. In Abbil-
dung 4.56 sind die Impedanzspektren der Messungen dargestellt, die wiederum
mit dem Ersatzschaltbild gettet wurden (siehe Tabelle 4.12).
Interessanterweise ist der Kurvenverlauf anders als bei den Messungen mit
Protein A. Während die Impedanz im Umkehrpunkt zwischen Halbkreis und
Gerade mit steigender Protein A-Konzentration sowohl einen zunehmenden
Real- als auch Imaginärteil zeigte, scheint mit steigender S. aureus- Konzen-
tration nur der Realteil zuzunehmen. Die Güte der Fits ist sogar noch besser
als bei den Impedanzspektren mit Protein A, zu sehen an den kleineren Werten
für χ2 in Tabelle 4.12.
Bei der Betrachtung der Änderung der einzelnen Parameter des Fits (siehe
Abbildung 4.57), lässt sich wieder erkennen, dass der Ladungstransferwider-
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Abbildung 4.56: Nyquist-Plot der Impedanzspektren von Goldelektroden beschichtet mit
PAA und MCH im molaren Verhältnis 1:4 vor und nach der Inkubation mit S. aureus in
Konzentrationen von 1-109 KbE/ml, gemessen in BB + 2mM K3/4[Fe(CN)6]. Linien reprä-
sentieren den Fit mit dem gezeigten Ersatzschaltbild.
stand Rct der einzige Parameter ist, der signikant mit wachsender S. aureus-
Konzentration steigt, mit einer maximalen Änderung von 12%. Der Warburg-
koezient Aw steigt um etwa 4% an und Rsol und Ce zeigen eine Änderung von
weniger als 2%. Das zeigt wiederum, dass die Bindung den Elektronentrans-
fer beeinusst und somit die Hypothese II der Dissertation bestätigt wird.
In Abbildung 4.58 links ist die Bindungskurve des Aptasensors anhand der
Änderung des extrahierten Ladungstransferwiderstandes ∆Rct zu sehen. Je-
de Konzentration wurde dreifach bestimmt mit in einem Batch beschichteten
Goldelektroden. Die Standardabweichung dieser drei Messungen ist als Fehler-
balken dargestellt. Eine verdünnte Probe mit 10 Bakterien pro ml ergab eine
Änderung von Rct von 35Ω und 105KbE/ml führten bereits zur Sättigung des
Sensors mit einer maximalen Änderung von Rct von etwa 100Ω.
Die Bindungskurve wurde dem Bindungsmodell (Gleichung 3.20) durch
Kurvenregression angepasst. Der Fit ergab eine scheinbare Dissoziationskon-
stante (KD) von 111± 96KbE/ml. Die Standardabweichung s der Messungen
an beschichteten Elektroden in BB+ 2mM K3/4[Fe(CN)6] beträgt 4,88Ω cm2,
womit eine untere Nachweisgrenze (LoD) von 10KbE/ml bestimmt werden
konnte. Zum Test der Funktionalität des Sensors wurde eine Probe mit un-
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Tabelle 4.12: Ergebnisse der Kurvents in Abbildung 4.56 - SD = Standardabweichung, χ2
= Fehler des Fits = Güte des Fits normalisiert auf die Anzahl der Datenpunkte.
c(S. aureus) Rsol SD Ce SD n Rct SD Aw SD χ2
/KbEml-1 /Ω /µF /Ω cm2 /Ω s-1/2
101 33,3 0,1 1,199 0,02 0,998 538,3 0,3 310 3 0,0084
102 33,3 0,1 1,199 0,02 0,999 541,7 0,3 311 3 0,0092
103 33,6 0,1 1,203 0,02 1,000 552,1 0,3 312 3 0,0088
104 33,8 0,1 1,200 0,02 0,999 554,8 0,3 315 3 0,0086
105 33,8 0,1 1,201 0,02 0,999 561,5 0,3 312 3 0,0098
108 33,6 0,1 1,201 0,02 0,999 574,5 0,3 312 3 0,0098
1010 33,6 0,1 1,202 0,02 0,999 577,1 0,3 317 3 0,0094
bekannter Konzentration vermessen (siehe grünes Kreuz in Abbildung 4.58
links), für die mit der approximierten Gleichung für das Bindungsmodell eine
Konzentration von 5721± 2813KbE/ml bestimmt wurde. Die Auszählung der
Probe unter dem Mikroskop ergab 4150KbE/ml, d.h. eine Approximierung
der Konzentration ist möglich, aber der Aptasensor weist eine sehr geringe
Auösung auf.
Um die Spezität des Aptasensors zu testen, wurde dieser mit Staphylococ-
cus epidermidis und Escherichia coli inkubiert und gemessen. Diese Bakterien
bilden kein Protein A, weisen sonst aber viele Gemeinsamkeiten der Bakte-
rienoberäche auf. Wie in Abbildung 4.58 rechts zu sehen, war das Signal
deutlich geringer. Dass die Bindung von S. aureus sequenzspezisch ist, sieht
man anhand des deutlich geringeren Signals auf den mit Oligonukleotid-Pool
beschichteten Goldelektroden. Die Ergebnisse sind mit denen von Stoltenburg
et al. konform, die ebenfalls keine Interaktion von Protein A-dezienten Bak-
terien detektieren konnten [203].
Trotz allem sind die bei der Anbindung von S. aureus detektierten Signale
sehr gering, vor allem da aufgrund der Gröÿe des Analyten höhere Impedan-
zen als bei Protein A erwartet wurden. Um zu untersuchen, ob die geringen
Änderungen der Impedanz nur Artefakte des verdünnten Mediums TSB sind,
wurden Messungen mit Proben durchgeführt, die vor der Verdünnung drei
mal zentrifugiert und in BB gewaschen wurden. Erstaunlicherweise ergab die
Messung deutlich höhere Signale wie in Abbildung 4.59 zu sehen. Dies könn-
te verschiedene Ursachen haben. Die Anwesenheit von leitfähigen Substraten
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Abbildung 4.57: Prozentuale Änderung der Fit-Parameter in Abhängigkeit von der
S. aureus-Konzentration; Ce ist die eektive Kapazität berechnet aus dem CPE unter der
Annahme einer Verteilung der Zeitkonstanten auf der Oberäche [294]; Aw ist der Warburg-
koezient der Warburgimpedanz ZW (siehe Unterabschnitt 2.4.6)
oder Metaboliten in verdünntem TSB könnte die Impedanz reduzieren. Oder
die bevorzugte Bindung von toten Bakterien könnte die geringere Impedanz-
änderung verursachen. Es ist bekannt, dass ein Teil der Protein A-Moleküle
an der Oberäche von S. aureus freigesetzt werden [18, 19]. Vielleicht wurden
freie Protein A-Moleküle oder gar Fragmente gebunden statt der Bakterien.
Um zu überprüfen, ob Bakterien an die Oberäche binden, wurden die ge-
messenen Elektroden ausgebaut, gewaschen und mit SYTO eingefärbt, womit
die lebenden Zellen markiert werden. Die Elektroden wurden dann unter einem
Auicht-Fluoreszenzmikroskop betrachtet. In Abbildung 4.60 ist ein Beispiel
für eine Elektrode gezeigt, die mit 107 Zellen pro ml inkubiert wurde. Es sind
vereinzelt gebundene Bakterien zu erkennen, die vital erscheinen. Es konn-
ten mehr Bakterien am Rand der Detektionsäche als in der Mitte gesehen
werden, wobei dieses Bild die Mitte zeigt. Vermutlich wird die Mitte besser
durchströmt als die Randbereiche. D.h. die Durchusskammer und auch die
Durchussgeschwindigkeit sollten optimiert werden. Weiterhin sind ebenfalls
einige dunkle Flecken auf der Fläche zu erkennen, die entweder Dreck oder
tote S. aureus darstellen könnten. Als Vergleich wurden ebenfalls mit MCH
beschichtete Elektroden mit S. aureus inkubiert und anschlieÿend angefärbt.
Es sind einige Zellen weit verteilt und einzeln vorliegend auf der Fläche zu
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Abbildung 4.58: Links: Bindungskurve für die Detektion von S. aureus durch den entwi-
ckelten impedimetrischen Aptasensor. Jede Konzentration wurde mit drei unterschiedlichen
beschichteten Elektroden bestimmt. ∆Rct = Änderung des Ladungstransferwiderstandes,
bestimmt durch den Fit der Impedanzspektren. Schwarze durchgezogene Linie zeigt den Fit
der Bindungskurve mit dem Bindungsmodell; Blau gestrichelte Linie repräsentiert das 90%
Kondenzintervall. Grünes Kreuz markiert den Messwert einer Probe mit unbekannter Kon-
zentration. Rechts: Untersuchung der unspezischen Bindungen durch Inkubation der mit
PAA modizierten Goldelektroden mit 108 KbE/ml E. coli und S. epidermidis und der In-
kubation von Oligonukleotid-Pool modizierten Goldelektroden mit 108 KbE/ml S. aureus.
Lila gestrichelte Linie markiert die Detektionsgrenze.
nden, aber signikant weniger als auf der mit PAA modizierten Oberäche.
Die Proben mit S. aureus wurden vor der Aufgabe immer sorgfältig mit der
Pipette bearbeitet, um die S. aureus Zellen zu vereinzeln. Interessanterweise
konnte bei den mit MCH beschichteten Elektroden keine Gruppen gefunden
werden, jedoch bei den mit PAA beschichteten fast immer. Es könnte daran
liegen, dass Bindung zum Aptamer stärker ist und somit auch Cluster von
S. aureus festgehalten werden können. Es könnte aber auch ein Hinweis darauf
sein, dass die Aptamere in Gruppen (Multimeren) auf der Oberäche verteilt
sind.
Diese Ergebnisse zeigen, dass S. aureus mit dem Sensor gebunden und de-
tektiert werden kann. Stoltenburg et al. führten Experimente mit abgetöteten
Bakterien durch. Die hier beschriebenen Versuche beweisen, dass auch lebende
Bakterien vom Aptamer PAA über das Protein A erkannt und gebunden wer-
den und somit dieses Aptamer für die Detektion von vitalen S. aureus geeignet
ist.
Im folgenden Kapitel wird ein Model zur Beschreibung der Impedanzände-
rung anhand des Ersatzschaltbildes aufgestellt und betrachtet, ob die durch
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Abbildung 4.59:Messungen mit gewaschenen zentrifugierten Bakteriensuspensionen - links:
Nyquist-Plot der Impedanzspektren von Goldelektroden beschichtet mit PAA und MCH im
molaren Verhältnis 1:4 vor und nach der Inkubation mit gewaschenen S. aureus in Konzen-
trationen von 103-108 KbE/ml, gemessen in BB+ 2mM K3/4[Fe(CN)6]. Rechts: Vergleich
der extrahierten Rct Werte der Messungen mit zentrifugierten Proben zu der Bindungskurve
aus Abbildung 4.58.
die Bindung okkupierte Fläche und damit einhergehende Verdrängung des Re-
doxmediators ausschlaggebend für die Impedanzänderung ist.
Abbildung 4.60: Fluoreszenzmikroskopaufnahme einer Elektrode modiziert mit PAA und
inkubiert mit 107 Zellen S. aureus pro ml. Gewaschene Elektroden wurden mit SYTO ein-




In diesem Kapitel wird ein Modell für die Impedanzänderung aufgrund der An-
bindung von Protein A an das immobilisierte Aptamer PAA basierend auf dem
modizierten Randles Ersatzschaltbild (siehe Unterabschnitt 3.3.9) entwickelt
und auf seine Gültigkeit geprüft. Dafür wird als Hypothese angesetzt, dass sich
durch die Anbindung von Protein A die verfügbare Fläche der Elektrode für
die faradaysche Reaktion des Redoxsystems Hexacyanoferrat verringert. Das
Modell wurde in MATLAB R2015a umgesetzt.
4.5.1 Herleitung der einzelnen Elemente
Das modizierte Randles Ersatzschaltbild besteht aus vier Elementen: der Lö-
sungsmittelwiderstand (Rsol), der Ladungstransferwiderstand (Rct), die War-
burg-Impedanz (W) und das Konstantphasenelement (CPE). In den folgenden
Abschnitten wird die Gleichung für die Bestimmung der Impedanz für jedes
Element hergeleitet.
Der Lösungsmittelwiderstand (Rsol)
Der Lösungsmittelwiderstand Rsol verhält sich wie ein ohmscher Widerstand.
Demnach ist die Impedanz von Rsol:
Zsol = Rsol (4.33)
Rsol kann aus der Leitfähigkeit der Lösung κ und der Zellkonstante k der
Messkammer errechnet werden. Im Abschnitt 4.3.2 wurden bereits die Zellkon-
stante k der Messkammer mithilfe der Impedanz und κ mit einem Kondukto-
meter bestimmt. Daraus ergibt sich für Rsol und somit Zsol ein Wert von:






= 40, 82 Ω (4.34)
Dass dieser Wert gut mit den gemessenen Werten übereinstimmt, wurde
ebenfalls im Abschnitt 4.3.2 gezeigt.
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Der Ladungstransferwiderstand Rct und die Warburgimpedanz Zw
In der vorliegenden Arbeit wird die Redoxreaktion des Mediators Hexacyanoferrat
([Fe(CN)6]4-/3-) verwendet, um die Anbindung des Analyten Protein A oder
Staphylococcus aureus (S. aureus) an auf der Elektrodenoberäche immobili-
sierte Aptamere (PAA) zu detektieren. [Fe(CN)6]4-/3- tauscht dabei mit der
Elektrode ein Elektron aus, entsprechend:
[Fe(CN)6]
3− + e− 
 [Fe(CN)6]
4− (4.35)
Der Strom bei dieser Reaktion kann mit der kinetischen Schreibweise der








mit z = Anzahl der übertragenen Elektronen, F = Faradaykonstante, A =
Fläche, k0 = heterogene Elektronentransferkonstante, cox/cred = Konzentrati-
on der oxidierten/reduzierten Mediatoren, α = Ladungstransferkoezient für
die Redoxreaktion, R = universelle Gaskonstante, T = Temperatur, E-E0 =
Überspannung.
Wenn eine kleine Wechselspannung angelegt wird, uktuiert der Strom und
die Konzentrationen um einen Gleichgewichtswert periodisch mit der Zeit [296]:
∆i = ϕie
jωt∆cox (4.37)
mit der Kreisfrequenz ω = 2πf, der imaginären Zahl j =
√
−1 und der Phase
ϕi des Stromes.
Da wir an den Wechselspannungskomponenten interessiert sind, kann der
Strom als Funktion der Spannung E und der Konzentration des Redoxmedia-
tors betrachtet werden und wie von Lasia ([296] ab Seite 167) beschrieben als

































Aufgrund der Linearität der U-I-Kennlinie (siehe Unterabschnitt 2.4.5) und
der Linearität bei kleinen Konzentrationen genügt es, nur die linearen Ter-




















Bei einer faradayschen Reaktion an einer Elektrode in einer ungerührten
Lösung hängen Ladungstransfer und Diusion unmittelbar zusammen. Das
Redoxsystem [Fe(CN)6]4-/3- weist einen sehr schnellen Ladungstransfer auf,
weshalb die Reaktion schnell in den diusionslimitierten Bereich übergeht. Die
Diusion bezeichnet die Bewegung von Molekülen entlang eines Konzentrati-
onsgradienten und wird durch die Fickschen Gesetze beschrieben [296]. Das
erste Ficksche Gesetz beschreibt die Bildung eines Konzentrationsgradienten
δc
δx






mit D dem Diusionskoezienten des Redoxmoleküls.
Während das zweite Ficksche Gesetz die Änderung des Konzentrationspro-







Für Wechselspannungen mit kleiner Amplitude (<20mVrms) uktuiert die








Komplexe Gröÿen sind unterstrichen dargestellt.









Eingesetzt in Gleichung 4.39 ergibt sich entsprechend der Form Z(jω)=
u(jω)
i(jω)
(siehe auch Gleichung 2.4) eine Formel, die zur Berechnung der faraday-













































Anhand dieser Gleichung ist gut zu erkennen, dass die faradaysche Impe-
danz Zf aus drei Teilen besteht. Der erste Term beschreibt den Ladungstrans-
ferwiderstand, während die anderen beiden Terme der Diusion zuzuordnen
sind. Unter der Voraussetzung, dass die Reaktion reversibel ist, können die








Somit kann die Impedanz ZRct für den Ladungstransfer Rct und die Im-
pedanz ZW der Warburgdiusion W folgendermaÿen wiedergegeben werden
[296]:
Zf = ZRct + ZWox + ZWred (4.47)




















































Diese Gleichungen wurden für die faradaysche Impedanz im Modell verwen-
det. Sie enthalten einige Parameter, die für den entwickelten impedimetrischen
Aptasensor erst noch bestimmt werden müssen. Dazu zählen die heterogene
206
4.5. MODELL
Elektronentransferkonstante k0, die Ladungstransferkonstanten (αox/red) und
die Diusionskonstanten Dox und Dred von [Fe(CN)6]4-/3-. Wie diese bestimmt
wurden, wird in Unterabschnitt 4.5.3 beschrieben.
Das Konstantphasenelement (CPE)
Alle Untersuchungen werden mit einem Grundelektrolyten durchgeführt und
zwar dem Bindungspuer BB. Dieser enthält die für die Faltung des Aptamers
notwendigen Ionen, erhöht die allgemeine Leitfähigkeit und reduziert somit
den Einuss des unkompensierten Widerstandes und minimiert Migrations-
ströme. Allerdings bilden die Ionen des Grundelektrolyten eine Doppelschicht
an der Elektrodenoberäche wie in Unterabschnitt 2.4.6 beschrieben. Diese
Doppelschicht kann durch eine Kapazität beschrieben werden. Hierbei wurde
jedoch ein CPE eingesetzt, da die Elektrodenoberäche letztendlich abwech-
selnde Bereiche aufweist und zwar Abschnitte mit einer MCH SAM und dazwi-
schen einzelne Aptamere oder kleine Gruppen von Aptameren. Dies wird hierin
als parallele Verteilung von Zeitkonstanten angesehen wie in Abschnitt 4.4.2














Die Doppelschichtkapazität Cdl wurde mit der Gleichung für einen Platten-
kondensator bestimmt. Genau genommen haben wir einen zylindrischen Leiter






Nun sind alle einzelnen Elemente hergeleitet worden und können zu einer




4.5.2 Bestimmung der Impedanz
Die Impedanz ZRan des modizierten Randles Ersatzschaltbildes ergibt sich
aus den einzelnen Elementen wie folgt:














Durch das Einsetzen der entsprechend hergeleiteten Gleichungen für die
einzelnen Elemente (Gleichung 4.34, Gleichung 4.48, Gleichung 4.51, Glei-




















































Es ist zu erkennen, dass in allen Elementen auÿer dem Lösungsmittelwider-
stand Rsol die Fläche A (lila markiert) enthalten ist und Einuss auf die Gröÿe
der Impedanz des Elementes hat. Ziel der Untersuchung mit dem Modell ist,
die für den Ladungstransfer verfügbare Fläche A zu reduzieren und die dadurch
verursachten Änderungen der Impedanz mit denen durch die Anbindung von
Protein A zu vergleichen. Wenn die Detektion des Analyten auf der Hinde-
rung des Elektronentransfers zwischen Redoxmediator und Elektrode basiert
(Hypothese II), dann müssten die Änderungen der Impedanz im Modell mit
denen der Messung übereinstimmen.
Alle auÿer den rot markierten Gröÿen sind anhand der vorhandenen Infor-
mationen bestimmbar. Wie die rot markierten Parameter (der Ladungstrans-
ferkoezient α, die heterogene Elektronentransferkonstante k0, die Diusions-
konstanten Dox und Dred sowie der Parameter n des CPE) bestimmt wurden,
wird im nächsten Abschnitt beschrieben.
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4.5.3 Bestimmung der Parameter
In der im letzten Abschnitt hergeleiteten Gleichung zur Berechnung der Impe-
danz ZRan eines modizierten Randles-Ersatzschaltbildes sind viele Parameter
enthalten. Die heterogene Elektronentransferkonstante k0 und die Diusions-
konstanten Dox/red nehmen jedoch eine besondere Stellung ein, da diese von
der Art und Konzentration der Substanzen im Elektrolyten sowie von der Be-
schichtung der Arbeitselektrode abhängig sind. Eine mathematische Berech-
nung dieser Konstanten ist durch die Komplexität der Messlösung im Rah-
men dieser Arbeit nicht möglich. Es sind Literaturwerte vorhanden, allerdings
nicht für diesen speziellen Anwendungsfall. Daher wurden diese experimentell
bestimmt und mit den Werten aus der Literatur verglichen. Zur experimen-
tellen Bestimmung wurden die Zyklovoltammetrie und die Chronocoulometrie
herangezogen, da dafür die gleiche Messzelle wie für die Impedanzmessungen
verwendet werden konnte und somit die Bedingungen gleich sind. In den fol-
genden Abschnitten werden die Ergebnisse dieser Untersuchungen beschrieben.
Die Diusionskonstanten
Die Diusionskonstante D ist eine Stokonstante und beschreibt die Bewegung
von Teilchen aufgrund der Brownschen Molekularbewegung. Sie wird beschrie-
ben durch die Einstein-Smoluchowski-Gleichung als Mittelwert des Quadrats





In unserem Fall taucht die Diusionskonstante D im Warburgelement auf
und bezieht sich somit auf die Diusion des Redoxmediators [Fe(CN)6]4-/3- im
Elektrolyten in Anwesenheit eines schwachen Wechselspannungsfeldes (Ampli-
tude= 10mV). Ausführliche Untersuchungen zur Diusion von [Fe(CN)6]4-/3-
an blanken Platinelektroden sind bereits in der Literatur vorhanden. Zum Bei-
spiel bestimmten Konopka et al. [297] Dox/red für 0,6 bis 6mM [Fe(CN)6]4-/3- in
0,1 und 1M KCl an Platinelektroden. Für 0,1M KCl als Elektrolyt konnten sie
Werte für Dox= 7,20 · 10-6 cm2 s-1 und für Dred= 6,66 · 10-6 cm2 s-1 errechnen.
Bortels et al. [298] korrigierten die bestimmten Diusionskonstanten durch
den Einuss der Migration und erhielten Werte von Dox= 5,87 · 10-6 cm2 s-1
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und Dred= 7,23 · 10-6 cm2 s-1 für 5mM Kaliumhexacyanoferrat (K3/4[Fe(CN)6])
in 0,2M KCl. Angell et al. [299] bestimmten die Diusionskonstanten von
[Fe(CN)6]4-/3- in 0,5M K2SO4 an Platinelektroden und erhielten Dox= 8,0 · 10-6
cm2 s-1 und Dred= 8,9 · 10-6 cm2 s-1. Moldenhauer et al. [300] verwendeten die
elektrochemische Laufzeitmessung, um die Diusionskonstante von 5mM He-
xacyanoferrat in 0,1M KCl an goldenen interdigitalen Elektroden zu bestim-
men und erhielten Dox= 7,3 · 10-6 cm2 s-1. Perenlei et al. [301] bestimmten den
Diusionskoezienten von 0,1mM [Fe(CN)6]3- in 0,1M Na2HPO4 an einer
Glaskohlenstoelektrode modiziert mit mehrwandigen Kohlenstonanoröh-
ren und Titanoxid und erhielten einen Wert von 1,52 · 10-5 cm2 s-1. Anhand der
ausgewählten Literaturwerte lässt sich erkennen, dass die Diusionskonstanten
für [Fe(CN)6]4-/3- in KCl ähnlich sind, jedoch bei der Verwendung von anderen
Elektrolyten abweichen. In dieser Arbeit diente der Bindungspuer BB des
Aptamers als Elektrolyt, dessen Zusammensetzung in Tabelle 3.3 gelistet ist.
Den gröÿten Anteil macht NaCl aus mit 100mM von einer Gesamtionenkon-
zentration von 140mM. Die Ionenstärke des BB beträgt 0,194M (siehe Glei-
chung 4.31). Leider konnten keine Diusionskonstanten von [Fe(CN)6]4-/3- in
NaCl in der Literatur gefunden werden. Daher wurde die Diusionskonstante
experimentell bestimmt.
Die Diusion von [Fe(CN)6]4-/3- kann mit der Chronocoulometrie (CC) un-
ter denierten Bedingungen untersucht werden. Bei der Chronocoulometrie
(siehe Unterabschnitt 3.3.5) wird ein Potentialsprung angelegt und der resul-
tierende Strom gemessen. Durch Integration erhält man die Ladung Q (siehe
Gleichung 3.6), dessen Darstellung in Abhängigkeit von der Wurzel der Zeit t
als Anson Plot bezeichnet wird. Im Anson Plot zeigt die Kurve einen Abschnitt
mit linearen Anstieg, der durch den ersten Teil der Gleichung 3.6 beschrieben
wird (=Gleichung 4.60). Sofern die Fläche A und die Konzentration c bekannt























mit n= Anzahl der übertragenen Elektronen, F= Faradaykonstante, A= Flä-
che, c0= Konzentration des Redoxmediators.
Die elektrochemisch aktive Fläche A wurde bereits mit der Zyklovoltamme-
trie bestimmt und beträgt 0,444 cm2 (siehe Abschnitt 4.3.1). Die Anzahl der
übertragenen Elektronen n ist 1 und die Konzentration des Redoxmediators
beträgt 2mM. Mit diesen Parametern wurde die Diusionskonstante D für
[Fe(CN)6]4-/3- in Bindungspuer BB bestimmt. Zur Untersuchung, ob die im-
mobilisierten Aptamere einen Einuss auf die Diusion von [Fe(CN)6]4-/3- ha-
ben, wurde die Diusionskonstante nicht nur an blanken Elektroden, sondern
auch von mit Aptamer beschichteten Goldelektroden bestimmt (detaillierte
experimentelle Beschreibung unter Abschnitt 3.3.5).
Der Anson Plot für verschieden beschichtete Goldelektroden ist in Abbil-
dung 4.61 dargestellt. Die Kurve der CC-Messung einer beschichteten Gold-
elektrode in BB mit 2mM K3/4[Fe(CN)6] (rote Kurven) verläuft anders als die
Messung in Tris mit RuHex (vergleiche Abschnitt 4.2.3). Es ist kein sprunghaf-
ter Anstieg der Ladung am Anfang der Kurve zu sehen, was darauf hinweist,
dass [Fe(CN)6]4-/3- nicht an die Aptamere adsorbiert. Dies war zu erwarten, da
die [Fe(CN)6]4-/3- genau wie die Phosphatgruppen des Aptamers negativ gela-
den sind. Weiterhin wird mit der Zeit immer mehr Ladung umgesetzt, was be-
deutet, dass der Transfer anfangs limitiert ist. Dies könnte durch die erschwerte
Diusion der [Fe(CN)6]4-/3- in die Defektstellen der MCH-Monoschicht erklärt
werden. Sobald Ionen eindiundiert sind, vermitteln diese den Elektronen-
transfer und die Reaktion geht in die Diusionslimitierung der [Fe(CN)6]4-/3-
zur Oberäche über, die durch den linearen Abschnitt repräsentiert wird. Die
Steigung des linearen Kurvenabschnitts beträgt 73,32 µCs-1/2, woraus sich ei-
ne Diusionskonstante Dox von 6,09 · 10-7 cm2 s-1 bestimmen lässt. Dred beträgt
demnach 6,00 · 10-7 cm2 s-1. Die erhaltenen Werte sind eine Gröÿenordnung klei-
ner als die Werte aus der Literatur für [Fe(CN)6]4-/3- in KCl. Für eine beschich-
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tete Elektrode, die weniger Aptamere auf der Oberäche enthält (dunkelrote
Kurve), steigen die Diusionskonstanten auf Dox= 4,53 · 10-6 cm2 s-1 und Dred=
4,58 · 10-6 cm2 s-1. Und für die blanke Goldelektrode (grüne Kurve) lassen sich
Diusionskonstanten vergleichbar mit den Literaturwerten bestimmen (Dox=
6,45 · 10-6 cm2 s-1 und Dred= 5,53 · 10-6 cm2 s-1). Dies bedeutet, dass sich die im-
mobilisierten Aptamere negativ auf die Mobilität der [Fe(CN)6]4-/3- auswirken.
Über die selbstorganisierte Schicht (SAM) aus MCH-Molekülen ist kein Elek-
tronentransfer möglich. Die [Fe(CN)6]4-/3- diundieren zu den Defekten in der
SAM, die durch die Aptamere eingebracht wurden. Dabei werden die negativ
geladenen [Fe(CN)6]4-/3--Ionen vom negativ geladenen Aptamer abgestoÿen,
was deren Diusion behindert. Je weniger Aptamere auf der Oberäche, desto
weniger wird die Diusion behindert.
Die Werte der blanken Goldelektrode stimmen sehr gut mit den Literatur-
werten überein. Zusätzlich wurden die Diusionskonstanten mit dem in der
Abbildung 4.61: Anson Plot der CC-Messungen von Aptamer modizierten Goldelektro-
den - mit dem Anstieg der Anzahl immobilisierter Aptamere (blank<1zu100<1zu4) geht eine
Reduktion der Steilheit der linearen Abschnitte einher, die auf eine Reduktion der Diusion
hinweist. Dargestellt sind die Ladungs-Zeit-Kurven der Oxidation. Zum Vergleich ist eben-
falls die Messung einer blanken Elektrode dargestellt. Die Regression des linearen Bereichs
der Kurven ist als gestrichelte Gerade dargestellt. Die Regressionsgleichungen sind angege-
ben. Aus dem Anstieg (fett gedruckt) der Regressionsgeraden wurde die Diusionskonstante
bestimmt (vergleiche Tabelle 4.13).
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Tabelle 4.13: Diusionskonstanten D für K3/4[Fe(CN)6] in verschiedenen Elektrolyten
Elektrode Beschichtung Medium Dox /cm2 s-1 Dred /cm2 s-1 Referenz
Pt keine 0,1 M KCl 7,20 · 10-6 6,66 · 10-6 [297]
Pt keine 0,2 M KCl 5,87 · 10-6 7,23 · 10-6 [298]
Pt keine 0,5 M K2SO4 8,0 · 10-6 8,9 · 10-6 [299]
Au IDE keine 0,1 M KCl 7,3 · 10-6 - [300]
GCE MWCNT/TiO2 0,1 M Na2HPO4 - 1,52 · 10-5 [301]
Au PAA 1:4 0,14 M BB 6,09 · 10-7 6,00 · 10-7 diese Arbeit (CC)
Au PAA 1:100 0,14 M BB 4,53 · 10-6 4,58 · 10-6 diese Arbeit (CC)
Au keine 0,14 M BB 6,45 · 10-6 5,53 · 10-6 diese Arbeit (CC)
Au PAA 1:4 0,14 M BB 6,30 · 10-6 6,80 · 10-6 diese Arbeit (CV-Fit)
EC-Lab-Software enthaltenen CV-Fit-Funktion aus den Zyklovoltammogram-
men bestimmt und folgende Werte erhalten: Dox= 6,30 · 10-6 cm2 s-1 und Dred=
6,80 · 10-6 cm2 s-1. Auch diese liegen in der zu erwartenen Gröÿenordnung. Die
Ergebnisse sind in Tabelle 4.13 zusammengefasst. Die mit der CC bestimm-
ten Werte für die mit Aptamer (1zu4) beschichteten Elektrode wurden für das
Modell verwendet.
Heterogene Elektronentransferkonstante und Ladungstransferkoe-
zienten
In dem in dieser Arbeit betrachteten Biosensor wird ein Elektron zwischen
einer chemischen Substanz in Lösung ([Fe(CN)6]4-/3-) und einer Festkörper-
Elektrode übertragen. Dabei spricht man von einem heterogenen Elektronen-
transfer. Die heterogene Elektronentransferkonstante k0 beschreibt die Ge-
schwindigkeit, mit der das Elektron übertragen wird in cm s-1. Die Ladungs-
transferkoezienten α(red/ox) beschreiben dabei, wie groÿ der Einuss einer
Potentialänderung dE auf die Stromdichte j und somit auf die Geschwindigkeit






In der Literatur nden sich zahlreiche Werte für k0 von [Fe(CN)6]4-/3- mit
Werten von 0,03 bis 0,5 cm s-1 [225, 303, 304, 305, 306]. Diese wurden an blan-
ken Elektroden bestimmt. Inwiefern sich die Beschichtung der Elektrode mit
einer selbstorganisierenden Monoschicht (SAM) auf k0 auswirkt, wurde von
Ganesh et al. [307] untersucht. Sie zeigten, dass die scheinbare Elektronen-
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Abbildung 4.62: Zyklovoltammogramme einer blanken, einer mit dem Thiol MCH und
einer mit dem Aptamer PAA beschichteten Goldelektrode bei 100mV s-1 in BB + 2mM
K3/4[Fe(CN)6]
transferkonstante kapp an beschichteten Elektroden mit 1,2*10-3 cm s-1 etwa
drei Gröÿenordnungen kleiner ist als die blanker Elektroden. Sie vermuten,
die Ursache für diese Beobachtung liegt in der Ausbildung von Mikroelektro-
den durch die in der SAM vorhandenen Defekte und berechneten einen über
die Belegungsdichte korrigierten Wert für k0 von 0,48 cm s-1. Die Ladungs-
transferkoezienten α(ox/red) werden in der Literatur für [Fe(CN)6]4-/3- im
Bereich von 0,3-0,7 angegeben, meist aber als 0,5. Um die heterogene Elek-
tronentransferkonstante und die Ladungstransferkoezienten für das in die-
ser Arbeit entwickelte System (mit Aptamer beschichtete Goldelektroden in
einem 3-Elektroden-System in einer Durchusskammer) zu bestimmen, wur-
de die Zyklovoltammetrie verwendet. In Abbildung 4.62 sind die Zyklovol-
tammogramme für blanke (grüne Punkt-Strich-Kurve), nur mit dem Alkan-
thiol Merkaptohexanol (MCH) beschichtete (blau gestrichelt) und mit Apt-
amer:MCH 1:4 beschichtete Goldelektroden (rote Linie) gemessen in BB +
2mM K3/4[Fe(CN)6] zu sehen.
Das Zyklovoltammogramm (CV) der blanken Goldelektrode zeigt ein für
K3/4[Fe(CN)6] typisches quasi-reversibles Verhalten mit eindeutig denierten
Oxidations- und Reduktionspeaks, während das CV der Elektrode mit der
MCH-SAM nur Ansätze von Peaks oenbart und die isolierende Wirkung der
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Abbildung 4.63: Analyse von blanken Goldelektroden - Links: Zyklovoltammogramme einer
blanken Goldelektrode in BB + 2mM K3/4[Fe(CN)6] bei verschiedenen Scanraten - Rechts:
Randles-Sevcik-Plot der Peakströme versus der Wurzel der Scanrate
SAM darstellt. Die mit Aptamer modizierte Elektrode liegt dazwischen und
zeigt weder ein komplett isolierendes noch ein typisch reversibles Verhalten. Im
Folgenden werden die drei Fälle einzeln genauer betrachtet und untersucht.
Blanke Goldelektrode
In Abbildung 4.63 links sind die Zyklovoltammogramme bei verschiedenen
Scanraten ν gezeigt. Der Abstand zwischen den beiden Peakpotentialen be-
trägt 105mV bei einer Scanrate von 100mV s-1 und 87mV bei 20mV s-1. Ob-
wohl ideale reversible Systeme bei denen ein Elektron übertragen wird, eine
Peakseparation von 59mV aufweisen, werden für das Hexacyanoferratsystem
meist höhere Werte beobachtet. Dies liegt vermutlich an der Interaktion von
Hexacyanoferrat mit edlen Metallen. Die halbe Peakbreite liegt bei 63mV
(20mV s-1) bis 67mV (100mV s-1) ebenfalls leicht über dem zu erwartenen
Wert von etwa 57mV. Abweichungen werden ebenfalls durch den leicht höhe-
ren pH-Wert von 7,6 und der geringen Ionenstärke des Elektrolyten verursacht
(<1M).
Ein weiteren bedeutenden Einuss spielt der unkompensierte Widerstand
Ru der Messzelle. Feldberg [308] untersuchte den Einuss von Ru auf die Se-
paration und Form der Peaks. Die Form der darin simulierten Kurven weichen
stark von den hier beobachteten ab. Zudem wird bei den hierin durchgeführten
Messungen der ohmsche Spannungsabfall vom Potentiostaten in einer Feed-
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backschleife kompensiert. Der trotz Kompensation durch den Abstand der
Referenzelektrode von der Arbeitselektrode verursachte unkompensierte Wi-
derstand Ru wurde in Abschnitt 4.3.2 bestimmt und beträgt etwa 4-8 Ω und
ist somit hier nicht ausschlaggebend.
Wie für reversible Systeme typisch, ist bei dem betrachteten System das
Verhältnis der Peakströme (Ired/Iox) gleich eins und der Peakstrom propor-
tional zur Wurzel der Scanrate (siehe Abbildung 4.63 rechts). Anhand der
Methode von Laviron für Peakseparationen <200mV [254] lässt sich für blan-
ke Goldelektroden eine heterogene Elektronentransferkonstante (k0) von 0,03
cm s-1 und die Ladungstransferkoezienten α(ox)= 0,45 und α(red)= 0,55
bestimmen. Diese Werte stimmen mit denen in der Literatur überein.
Goldelektrode mit MCH-SAM
Das CV der mit einer SAM aus Merkaptohexanol (MCH) beschichteten
Elektrode hingegen zeigt sehr ache breite Peaks, die nur ansatzweise zu er-
kennen sind. Die Elektrode wird durch die SAM isoliert und es ndet kein
Elektronentransfer statt, auÿer an Defekten in der SAM. Es können auch Tun-
neleekte auftreten, vor allem da diese SAM nicht so dick ist (<1 nm). Die
Isolierung bewirkt, dass die scheinbare Elektronentransferkonstante kapp sehr
klein ist und somit ein scheinbar irreversibles Verhalten beobachtet wird. Da die
Peaks nicht klar deniert sind, ist hier keine Auswertung möglich. Das Fitten
der Spektren mit der CV-Fit Funktion von EC-Labs ergab für die scheinbare
heterogene Elektronentransferkonstante (kapp) einen Wert von 1 · 10-5 cm s-1.
Mit Aptamer modizierte Goldelektrode
Das CV für die mit Aptamer beschichtete Elektrode liegt deutlich zwischen
den beiden anderen, was die Hypothese untermauert, dass die Aptamere De-
fekte in der SAM induzieren und darüber ein Elektronentransfer möglich ist.
In Abbildung 4.64 links sind die Zyklovoltammogramme bei verschiedenen Sc-
anraten ν gezeigt.
Die Peakseparation ∆Ep steigt von 434mV bei 50mV s-1 auf 817mV bei
1V s-1 und die halbe Peakbreite (Ep-Ep/2) steigt von 123mV bei 50mV s-1
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Abbildung 4.64: Analyse von mit Aptamer beschichteten Goldelektroden - Links: Zyklo-
voltammogramme einer mit PAA und MCH im Verhältnis 1:4 beschichteten Goldelektrode
in BB + 2mM K3/4[Fe(CN)6] bei verschiedenen Scanraten - Rechts: Randles-Sevcik-Plot [=
Darstellung der Peakströme versus Wurzel der Scanrate]
auf 163mV bei 1V s-1. Das Verhältnis der Peakströme Ired/Iox sinkt von 1,15
bei 50mV s-1 auf 0,92 bei 1V s-1. Der Peakstrom Ip verhält sich proportional
zur Wurzel der Scanrate ν, verläuft jedoch nicht durch den Ursprung (siehe
Abbildung 4.64 rechts). Dies wird vermutlich durch die aufgrund der Aptamere
gebundene Ladung an der Oberäche verursacht.
Die groÿe Peakseparation lässt zunächst ein quasi-reversibles oder irrever-
sibles Verhalten vermuten [309]. Jedoch verhält sich der Peakstrom propor-
tional zur Wurzel der Scanrate (siehe Abbildung 4.64 rechts), was dem quasi-
reversiblen Verhalten widerspricht. Für den irreversiblen Fall müsste sich laut
Velasco et al. [310] die halbe Peakbreite proportional zur Scanrate verhalten.
Da dies nicht der Fall ist, wird auch ein irreversibles Verhalten ausgeschlossen.
Daher wird angenommen, dass es sich hierbei um ein reversibles Verhalten
mit gehemmten Ladungstransfer handelt. Laviron [254] hat den reversiblen
Elektronentransfer für hohe Peakseparationen (∆Ep>200mV) betrachtet und
eine numerische Lösung gefunden. Dementsprechend ergibt die Auftragung der
Peakpotentiale Ep gegenüber dem Logarithmus der Scanrate ν zwei Geraden,
aus dessen Anstieg m die Ladungstransferkoezienten α(ox/red) bestimmt








Die Darstellung der Peakseparation ∆Ep gegenüber dem Logarithmus der
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Abbildung 4.65: Bestimmung der heterogenen Elektronentransferkonstanten kapp und der
Ladungstransferkoezienten α(ox/red) - Links: Peakpotentiale Epfür die Oxidation (Dreieck
mit Spitze oben) und die Reduktion (Dreieck mit Spitze unten) als Funktion des Logarithmus
der Scanrate ν
Scanrate ν ergibt ebenfalls eine Gerade. Die Regression der Geraden zum
Schnittpunkt mit der x-Achse ergibt die Scanrate, bei der die Peaksepara-
tion= 0 ist. Unter dieser Bedingung kann mit der folgenden Gleichung kapp
bestimmt werden:






Anhand der Laviron-Methode konnten eine kapp von 0,00412 cm s-1 und die
Ladungstransferkoezienten α(ox)= 0,36 und α(red)= 0,47 bestimmt werden.
Man beachte, dass hier die Summe der Ladungstransferkoezienten α(ox) und
α(red) <1 ist und diese nicht symmetrisch sind (6= 0,5), wobei die Reduktion
stark bevorzugt wird. Eine leichte Asymmetrie konnte bereits beim Tafelplot
beobachtet werden (siehe Abbildung 4.32).
Eine Übersicht apparenter heterogener Elektronentransferkonstanten kapp
für [Fe(CN)6]4-/3- an verschiedenen Elektroden ist in Tabelle 4.14 dargestellt.
Die bestimmte kapp ist mit 4,12 · 10-3 cm s-1 um etwa zwei Gröÿenordnungen
kleiner als die bei blanken Goldelektroden (0,14 cm s-1) und stimmt mit der Be-
obachtung von Ganesh et al. [307] für beschichtete Elektroden überein (1,21 · 10-3
cm s-1). Eventuell lässt sich die Reduktion der kapp allein durch die Verringe-
rung der für den Ladungstransfer verfügbaren Fläche erklären. Demnach würde
man die modizierte Elektrode als Array von Mikroelektroden betrachten, bei
218
4.5. MODELL
der jeder Defekt eine Mikroelektrode darstellt. Um dies zu verizieren, müss-
te allerdings die Gröÿe der Defekte bestimmt werden. Weiterhin ist ungewiss,
welchen Gesetzen die Übertragung der Elektronen durch den Defekt in der
MCH-Schicht folgt, da diese eventuell in mehreren Schritten stattndet. Dies
zu ergründen, liegt auÿerhalb des Umfangs dieser Arbeit. Zudem beeinusst
laut der Marcus-Theorie bei Redoxreaktionen ohne Bindungsbildung oder -
bruch die Lösungsmittelpolarisation maÿgeblich die Reaktionsgeschwindigkeit.
Die Aptamere erzeugen eine lokale Polarisation der Lösung und können somit
die Reaktionsgeschwindigkeit beeinussen. Daher ist es nicht unwahrschein-
lich, dass k0 deutlich kleiner ist verglichen mit blanken Elektroden. Für die
Erstellung des Modells genügt die Bestimmung der kapp.
Koezient des Konstantphasenelementes
Der Koezient n des CPE kann einen Wert zwischen 0 und 1 annehmen, wo-
bei 1 einem idealen Kondensator und 0,5 der Warburgimpedanz entsprechen.
Da hier keine rechnerische Bestimmung möglich ist, wurde auf Erfahrungs-
werte aus dem Fitten der Impedanzmessungen von beschichteten Elektroden
zurückgegrien. Erfahrungsgemäÿ liegt n bei 0,95 für Aptamer-beschichtete
Elektroden. Für das Modell wurde daher der Wert von 0,95 verwendet.
4.5.4 Simulierte Kurven & Vergleich mit den Messdaten
Mithilfe der hergeleiteten Gleichungen basierend auf dem modizierten Rand-
les Ersatzschaltbild und den bestimmten Parametern wurde in MATLAB die
Tabelle 4.14: Apparente heterogene Elektronentransferkonstanten kapp für [Fe(CN)6]4-/3-
an verschiedenen Elektroden - UMA= Ultramikroelektrodenarray
Elektrode Beschichtung Medium c([Fe(CN)6]4-/3-) αox/red kapp /cm s-1 Referenz
Karbonfaser keine 0,2 M CF3COONa 1 mM k.A. 0,06± 0,05 [225]
Glaskohlensto keine 1 M KCl 1 mM k.A. 0,005 und 0,5 [303]
Platin keine 1,8 M NaCl 1 bis 20 mM 0,5 bis 0,6 0,024 bis 0,25 [304]
Platin keine 1 M KCl 10 mM 0,46/0,5 0,24 [305]























Impedanz berechnet. Alle dafür verwendeten festen Parameter sind zur Über-
sicht in Tabelle 4.15 aufgelistet. Die Frequenz f wurde im Modell von 1Hz bis
100 kHz in logarithmischen Abständen moduliert.
Tabelle 4.15: Auistung der Parameter wie sie für das Modell verwendet wurden
Parameter Wert Einheit Parameter Wert Einheit
k 0,58a cm-1 ε0 8,854187817 · 10-12 Fm-1
κ 0,01421a S cm-1 εr(SAM) 2,6c
R 8,3144598 J (mol-1K-1) εr(H2O) 81
T 310,15 K d(SAM) 7,8 · 10-10 m
z 1 n 0,95b
F 96485,33289 Cmol-1 Dox 6,00 · 10-11b m2 s-1
k0 4,12 · 10-5b ms-1 Dred 6,09 · 10-11b m2 s-1
αox 0,362b c(Elektrolyt) 138 molm-3
αred 0,472b ω 2πf Hz
cox=cred 1 molm-3 j
√
−1
a siehe Abschnitt 4.3.2
b siehe Unterabschnitt 4.5.3
c aus Porter et al. [311]
Die elektrochemisch aktive Fläche Atrue wurde bereits in Abschnitt 4.3.1
mithilfe der Zyklovoltammetrie bestimmt und beträgt etwa 0,444 cm2. Mit die-
ser Fläche für alle Elemente des Ersatzschaltbildes berechnet sich die Impedanz
für unbeschichtete Elektroden. Hierbei kann der Ladungstransfer ungehindert
auf der ganzen Fläche stattnden. Bei einer beschichteten Elektrode ist die
Stromdichte deutlich geringer, da der Ladungstransfer nur an den Stellen statt-
nden kann, wo Defekte in der selbstorganisierende Monoschicht (SAM) vor-
handen sind. Wir gehen davon aus, dass diese Defekte durch die Aptamere ent-
stehen und somit lässt sich die Anzahl der Eekte aus der Anzahl der immobi-
lisierten Aptamere gewinnen. Die Anzahl der immobilisierten Aptamere wurde
mit der Quarzkristallmikrowaage (QCM) und der Chronocoulometrie (CC) be-
stimmt und liegt zwischen 1012 bis 1013 Aptameren pro cm2. Mit der durch die
CC bestimmten Anzahl an Aptameren für 1:4 PAA:MCH (2,41 · 1012Moleküle
pro cm2 (siehe Abschnitt 4.2.3) und der Annahme, dass ein Aptamer eine qua-
dratische Fläche mit einer Kantenlänge von 2,5 nm einnimmt (Durchmesser
von Quadruplexen= 2,5 nm [312]), beträgt die elektrochemisch aktive Fläche
der Aptamere APAA 0,067 cm2 [= (2,52 · 2,41 · 1012 · 0,444) nm2]. Das heiÿt, die
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Fläche für den Ladungstransfer wird im Vergleich zu blanken Goldelektroden
auf etwa 15% reduziert. Die Fläche APAA, oder auch Defektäche genannt,
wurde zur Bestimmung des Ladungstransferwiderstand (Rct) verwendet.
Die Doppelschicht bildet sich auf der ganzen Oberäche, daher wurde für
die Bestimmung der Doppelschichtkapazität (Cdl) Atrue verwendet. Die Dif-
fusion der Ladungsträger zu den Defekten erfolgt radial und somit auf der
ganzen Fläche abzüglich der Fläche APAA, die durch die Aptamere eingenom-
men wird. Diese Fläche wurde als AMCH bezeichnet und zur Bestimmung des
Warburgkoezienten Aw verwendet.
Mit diesen Verhältnissen ergibt sich eine Impedanz, die einer mit Aptamer
modizierten Elektrode entspricht (siehe Tabelle 4.16 und Abbildung 4.66
links, durchgezogene Linie). Alle Werte stimmen in etwa mit den gemessenen
überein, auÿer dem Warburgkoezienten, der signikant von dem gemessenen
abweicht. Woher diese Abweichung stammt, ist ungeklärt. Bei der Untersu-
chung von Aptamer beschichteten Goldelektroden wurde zumeist ein War-
burgkoezient im Bereich von 300Ω s−1/2 bis 1 kΩ s−1/2 gemessen. Auch der
Rct variiert von Elektrode zu Elektrode, liegt aber zumeist in dem Bereich
500Ω cm2 bis 1 kΩ cm2. Diese Abweichungen werden vermutlich durch die un-
terschiedliche Dichte, Verteilung und Faltung der Aptamere verursacht.













APAA= 0,067 cm2 Simuliert 40,82 1,310 2,147 1336 535
PAA Gemessen 40,96 1,581 2,041 5725 440
Bei der Anbindung von Protein A wird die verfügbare Fläche für den La-
dungstransfer reduziert. Es wird angenommen, dass wenn ein Protein A an ein
Aptamer bindet, dann diese Defektstelle blockiert ist und dort kein Ladungs-
transfer mehr stattndet. Um dies zu modellieren, wurde die verfügbare Fläche
für den Ladungstransfer mit steigender Protein A-Konzentration reduziert von
6,69 · 10-6 m2 zu 4,69 · 10-6 m2. Die entsprechenden Kurven für die Impedan-
zen sind in Abbildung 4.66 links in dunkelrot dargestellt. Rechts daneben sind
die gemessenen Kurven für verschiedene Protein A-Konzentrationen gezeigt.
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Wie man sehen kann, stimmt der Kurvenverlauf überein. Dies beweist, dass
die Anbindung von Protein A an immobilisierte Aptamere gemessen mit der
elektrochemischen Impedanzspektroskopie durch die Reduktion der für den
Ladungstransfer verfügbaren Fläche repräsentiert werden kann. Im Folgenden
wird die Vorgehensweise zur Erstellung der simulierten Impedanzspektren nä-
her erläutert.
Abbildung 4.66: Simulierte Impedanzspektren (links) und gemessene Impedanzspektren
(rechts) - Simulation basiert entsprechend der Hypothese II auf der Reduktion der verfügba-
ren Fläche für den Ladungstransfer repräsentativ für die Anbindung des Analyten ProteinA
Um zu bestimmen, wie sich die für den Ladungstransfer verfügbare Fläche
verkleinert, muss zuerst das Verhältnis von gebundenen Protein A zu gelösten
Protein A bestimmt werden. Dies ist mithilfe der bestimmten Dissoziations-
konstanten (KD) möglich, die bei 18,5 nM liegt. Bei einer Gesamtzahl von etwa
1,07 · 1012 Bindungsstellen (2,41 · 1012 · 0,444) sind am Punkt der KD die Hälf-
te, also 5,35 · 1011 Bindungsstellen besetzt, wobei 1,11 · 1012 Moleküle in der
Messkammer (18,5 nM und 100µl) vorhanden sind. Dass heiÿt 48% der Mole-
küle in der Messkammer liegen gebunden vor. Mithilfe dieser Zahl können wir
bestimmen, bei welcher Konzentration wie viele der Bindungsstellen besetzt
sind und daraus wiederum wieviel Fläche für den Ladungstransfer noch zur
Verfügung steht. In Tabelle 4.17 sind diese und die dazu simulierten Werte
für Rct dargestellt. Wie bereits aus den gemessenen Impedanzspektren (siehe
Abbildung 4.66 rechts) zu erkennen, sind die Bindungsstellen bereits ab einer
Konzentration von 70 nM abgesättigt.
Obwohl die Kurvenverläufe mit dem Modell simuliert werden können, ist
hier deutlich ein Schwachpunkt des Modells zu erkennen. Während die gemes-
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Tabelle 4.17: Berechnung der verfügbaren Fläche für den Ladungstransfer Afaraday anhand der
besetzten Bindungsstellen bei 48% gebundenen Molekülen in 100µl und der daraus simulierte Rct











0 0 6,69 · 10-6 535 440
1 2,89 · 1010 6,51 · 10-6 550
2 5,78 · 1010 6,33 · 10-6 566 465
3,2 9,15 · 1010 6,12 · 10-6 585
7 2,02 · 1011 5,43 · 10-6 659 505
10 2,90 · 1011 4,88 · 10-6 733
11 3,20 · 1011 4,69 · 10-6 763
24 6,94 · 1011 2,36 · 10-6 1523 593
70 2,02 · 1012 0 - 628
240 6,94 · 1012 0 - 647
700 2,02 · 1013 0 - 657
1 Bestimmt durch Fitten der Impedanzspektren (siehe Unterabschnitt 3.3.9)
senen Werte eine Sättigung zeigen, steigen die simulierten Werte exponentiell
an, da die für den Ladungstransfer verfügbare Fläche gegen null läuft. Aber
die gemessenen Werte zeigen, dass auch wenn alle Bindungsstellen voll be-
setzt sind, weiterhin ein Ladungstransfer stattndet. Dieser Ladungstransfer
kann nicht allein über die MCH-Monoschicht laufen, da der beobachtete La-
dungstransfer gröÿer ist als der an nur mit MCH beschichteten Goldelektroden
gemessene. Somit scheint trotz gebundenen Protein A weiterhin ein Ladungs-
transfer über die Defektstelle am Aptamer stattzunden, aber in reduzierter
Form.
Obwohl die Kurvenverläufe ähnlich den gemessenen sind, zeigten die simu-
lierten Werte für die Warburgimpedanz groÿe Abweichungen von den gemesse-
nen. Das zeigt, dass die beobachtete Impedanz nicht mit der Warburgimpedanz
erklärt werden kann und eventuell anderen Diusionsarten zugeordnet werden
sollte, wie z.B. der limitierten linearen Diusion oder der Bisquert Diusion.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich mit den bestimmten Para-
metern für mit Aptamer beschichtete Goldelektroden und dem modizierten
Randles-Modell repräsentative Impedanzkurven simulieren lassen und die Re-
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duktion der für den Ladungstransfer verfügbaren Fläche Afaraday zu einem An-
stieg des Rct führt. Aber das Modell zeigt ebenfalls starke Abweichungen, die
vor allem dem fehlenden Eekt der Sättigung zuzuschreiben sind. Ein Modell
mit zwei parallelen Faraday-Impedanzen, mit einem konstanten Ladungstrans-
fer zuzüglich dem abnehmenden Ladungstransfer sowie eine andere Diusion





Das Ziel der vorliegenden Dissertation war die Entwicklung eines impedime-
trischen Aptasensors zur Detektion von Staphylococcus aureus (S. aureus). Es
wurde eine Messkammer entworfen, eine Immobilisierungsmethode etabliert
und das gesamte Messsystem charakterisiert. Sowohl das rekombinante Prote-
in A als auch lebende S. aureus konnten erfolgreich mit der elektrochemische
Impedanzspektroskopie (EIS) in Puer detektiert werden, was bestätigt, dass
die Bindung von S. aureus an das Aptamer mit der EIS detektiert werden
kann (Hypothese I). Um zu prüfen, ob die Detektion auf der Hinderung des
Ladungstransfers basiert (Hypothese II), wurde ein Modell zur Berechnung
der Impedanz erstellt. Mit dem Modell konnte bewiesen werden, dass die Re-
duktion der für den Ladungstransfer verfügbaren Fläche zu Impedanzspektren
führt, die vergleichbar mit den gemessenen sind. Somit konnte die Behinde-
rung des Ladungstransfers durch die Anbindung des Analyten als Grund für
die Zunahme der Impedanz identiziert werden.
In dieser Arbeit wurde ein impedimetrischer Aptasensor entwickelt, der ei-
ne hohe Sensitivität, eine hohe Selektivität sowie eine kurze Messzeit aufweist.
Vor allem die kurze Messzeit bietet einen deutlichen Vorteil gegenüber anderen
in der Literatur beschriebenen Sensoren (siehe Tabelle 5.1). Eine Validierung
des Sensors mit Realproben steht noch aus. Aufgrund der einfachen Modi-
zierung der Elektrode, können diese kostengünstig für <1 Euro pro Elektrode
hergestellt werden. Das System ist leicht auf andere Aptamer-Analyt-Paare
übertragbar und eignet sich somit als Grundlage für die Entwicklung kosten-
günstiger portabler Point-of-Need-Geräte.
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Tabelle 5.1: Vergleich verschiedener Detektionsmethoden für S. aureus. PCR = Polymerase-









nicht angegeben 10 [245]
Resonante
Lichtstreuung
SA 17 & SA 61 1,5 h 1 [190]
EIS SA 43 [189] 1 h 10 [248]
Fluoreszenz SA 31 [189] 2 h 93 [216]
EIS PA2#8[S1-58] [198] 10 min 10 diese Arbeit
5.1 Messkammer
Um das Ziel der Dissertation zu erreichen wurde eine spezielle Messkammer
entwickelt, die ein 3-Elektrodensystem in einer Durchusskammer für ein Vo-
lumen von etwa 100 µl vereint. Als Arbeitselektrode wurden Gold-beschichtete
Glasträger verwendet, die sich als sehr robust und wiederverwendbar heraus-
stellten. Für Einwegelektroden kann auf die günstigeren CD-Elektroden zu-
rückgegrien werden.
Durch das Platinieren eines Platindrahtes konnte eine Gegenelektrode mit
hoher Stromdichte (156µA/cm2) erhalten werden. Als Referenzelektrode wur-
de die LF-1 aufgrund ihres Durchmessers von nur einem mm verwendet. Die
Klebung der Gegenelektrode und Referenzelektrode in Hohlschrauben, um den
Austausch der Elektroden für notwendige Reinigung, Regenerierung oder Auf-
bewahrung zu ermöglichen, erwies sich als sehr praktisch. Der Austausch der
Arbeitselektrode hingegen bedarf einer Optimierung.
Die ovale Form der Durchusskammer und die Verwendung von Polyethe-
retherketon (PEEK) ermöglichten Luftblasen-freies Befüllen und Durchströ-
men, wobei dies erleichtert wurde, wenn die Kammer senkrecht aufgestellt wur-
de. Daher sollte beim nächsten Entwurf der nicht verwendete Teil der paralle-
len Messkammer für die Konstruktion eines Standfuÿes und eines Mechanismus
zum leichteren Austausch der Arbeitselektrode genutzt werden. Zur weiteren
Optimierung des Oberächen-Volumen-Verhältnisses sollte versucht werden,
die Höhe der Probenkammer zu minimieren. Die Experimente zum Lösungs-
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austausch zeigten, dass bei einer Pumpgeschwindigkeit von etwa 2ml/min der
komplette Austausch etwa eine Minute dauert. Das heiÿt, dass trotz des gerin-
gen Probenkammervolumens von 100µl mindestens 2ml Probe benötigt wer-
den. Eventuell kann dies durch schmalere Messkammern und unter Verwen-
dung von Strömungs-Simulationen optimiert werden.
Der Messaufbau im Labor nimmt noch relativ viel Platz ein, vor allem da die
Messkammer in einer temperierten und abschirmenden Box gehalten wurde.
Mithilfe eines miniaturisierten Potentiostaten, einer miniaturisierten Pumpe
kann der Aufbau komplett in die Box verlagert werden. Die zusätzliche In-
tegration eines Temperatursensors würde die rechnerische Kompensation des
Einusses der Temperatur auf die Impedanz ermöglichen und somit die Tem-
peraturbox redundant machen.
5.2 Immobilisierung
Die Analyse des Aptamers mit der Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE)
ergab dass die thiolierten Aptamere zwei Banden ausbilden. Die zweite Bande
deutet auf die Bildung von Dimeren hin, vermutlich durch die Bildung von Di-
suldbrücken, wodurch jeweils zwei Aptamere miteinander verbunden sind. Vor
der Immobilisierung sollten diese durch Tris(2-carboxyethyl)phosphin (TCEP)
gespalten werden, um eine bessere Verteilung der Aptamere auf der Oberäche
zu ermöglichen.
Die Untersuchung mit der Microscale Thermophoresis (MST), bei der die
Moleküle frei beweglich in Lösung vorliegen, ergab, dass die Bindungsani-
tät des thiolierten Aptamers zu rekombinanten Protein A der des biotiny-
lierten Aptamers entspricht und durch die Anwesenheit des Redoxsystems
Kaliumhexacyanoferrat (K3/4[Fe(CN)6]) nicht beeinträchtigt wird.
Die Aptamere wurden als selbstorganisierende Monoschicht (SAM) auf einer
Goldelektrode mit Füllthiolen ko-immobilisiert [258], um eine möglichst hohe
Dichte zu erhalten. Untersuchungen mit der Quarzkristallmikrowaage (QCM)
zeigten, dass Alkanthiole mit Hydroxy-Endgruppen (-OH) am besten als Füll-
thiole für die Ko-Immobilisierung geeignet sind, da sie die geringste unspezi-
sche Bindung von Protein A zeigten. Zudem konnte bestimmt werden, dass
1013 Aptamere pro cm2 immobilisiert wurden und die Bindungsfähigkeit zu
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Protein A erhalten bleibt. Zur Optimierung der Immobilisierungsdichte wur-
den Experimente mit der Chronocoulometrie (CC) durchgeführt und deuten
darauf hin, dass die Konzentration des Füllthiols Merkaptohexanol (MCH) (1
bis 100 µM) keinen signikanten Einuss auf die Immobilisierungsdichte hat
und eine Belegungsdichte von 2,4 · 1012± 3,9 · 1011Aptameren pro cm2 beim
Verhältnis Aptamer zu MCH von 1:4 beobachtet werden konnte. Die mit der
CC bestimmte Immobilisierungsdichte beträgt nur ein Viertel von der mit der
Quarzkristallmikrowaage (QCM) bestimmten Dichte. Bei der QCM kommt es
aufgrund der Anlagerung von Wasser und Ionen sowie durch die Veränderung
der Viskosität und Dichte zu einer Überbestimmung der immobilisierten Apt-
amere, während es bei der CC zu einer Unterbestimmung kommt aufgrund
der Möglichkeit, dass nicht jede Phosphatgruppe ein Hexaamin-Ruthenium-
chlorid (RuHex)-Ion adsorbiert. Daher liegt die tatsächliche Immobilisierungs-
dichte zwischen den beiden bestimmten Werten.
Auch mit der EIS konnte die Immobilisierung der Aptamere durch eine stei-
gende Impedanz nachgewiesen werden. Durch das Fitten der Spektren konnte
ein Ladungstransferwiderstand (Rct) von etwa 2200Ω für die modizierten
Goldelektroden bestimmt werden. Dieser Wert ist signikant höher als der
Rct von blanken Elektroden (111Ω) und signikant kleiner als der Wert für
nur mit MCH beschichteten Goldelektroden (6300Ω). Dies weist darauf hin,
dass die Aptamere Defekte in der SAM induzieren und einen Ladungstransfer
ermöglichen.
Untersuchungen zur Bestimmung der Gröÿe der Defekte, an denen Ladungs-
transfer stattndet, führten zu widersprüchlichen Ergebnissen. Während De-
fekte in der Gröÿenordnung von nm zu erwarten sind, wurden mit der Glei-
chung von Finklea et al. [263] Defekte im µm-Maÿstab bestimmt. Vermutlich
liegt dies darin begründet, dass das Impedanzspektrum nur bis 200 kHz auf-
genommen wurde, während rechnerisch Frequenzen im oberen MHz- bis GHz-
Bereich notwendig sind. Dies könnte mit entsprechender Messtechnik wieder-
holt werden. Allerdings bleibt ungewiss, ob die für Mikroelektroden entwickel-
ten Gleichungen für Defekte durch Aptamere verwendet werden kann. Nichts-
destotrotz konnte mit der Methode nachgewiesen werden, dass bei der mit
Aptamer modizierten Elektrode deutlich mehr Defekte vorhanden sind als




Bei der Charakterisierung des gesamten Messsystems stellte sich heraus, dass
die hochohmige Fritte der Referenzelektrode LF-1 den Impedanzanalysator
zum Oszillieren brachte. Dies konnte mit einer Bypass-Kapazität von 1µF
behoben werden.
Die elektrochemisch aktive Fläche der Arbeitselektrode wurde mit der Zy-
klovoltammetrie (CV) bestimmt und beträgt 0,444 cm2 und ist somit 1,8 fach
gröÿer als die geometrische Fläche von 0,246 cm2. Untersuchungen mit dem
Rasterkraftmikroskop (AFM) ergaben, dass die Rauigkeit der Elektrode mit
der Beschichtung zunimmt und der Peak-to-Valley-Wert ist bei mit Protein
A-bindendes Aptamer (PAA) beschichteten Elektroden mit 9,4± 2,9 nm sig-
nikant gröÿer als bei mit MCH beschichteten Elektroden mit 2,5 ± 0,2 nm. In
folgenden Arbeiten sind weitere Untersuchungen der Oberäche mit dem AFM
empfehlen. Diese sollten in destilliertem Wasser durchgeführt werden, um die
Ablagerung von Salzen und Ionen zu verhindern.
Als Gegenelektrode wurde ein Platindraht verwendet. Um trotz der geringen
geometrischen Gröÿe eine ausreichend hohe Stromdichte zu ermöglichen, wurde
der Platindraht platiniert. Untersuchungen mit der Zyklovoltammetrie (CV)
ergaben, dass die Austauschstromdichte I0 der Platinelektrode mit 156 µA/cm2
etwa so groÿ ist wie die der blanken Goldelektrode und 5 mal gröÿer vergli-
chen mit einer Aptamer-modizierten Elektrode. Damit sollte gewährleistet
sein, dass die Impedanz nicht durch Limitierungen an der Gegenelektrode be-
einusst wird.
Durch den Vergleich der Leitfähigkeit einer KCl-Lösung gemessen mit einem
Konduktometer mit bekannter Zellkonstante und der Leitfähigkeit bestimmt
aus der gemessenen Impedanz mit dem entwickelten Messsystem konnte die
Zellkonstante für die Messkammer bestimmt werden (0,58 cm -1). Daraus wie-
derum wurde die molare Grenzleitfähigkeit λ0 von KCl bestimmt, die mit 146,5
S cm2 mol-1 annähernd dem Erwartungswert von 150,3 S cm2 mol-1 entspricht
und somit zeigt, dass die Messung der Impedanz zuverlässig ist und kein si-
gnikanter Eekt von parasitären Einüssen auftritt.
Validierungen mit den Kramers-Kronig-Beziehungen zeigten, dass der Re-
alteil der Impedanz von mit PAA beschichteten Elektroden einen maximalen
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Fehler von 3% im Frequenzbereich 1Hz bis 100 kHz aufweist. Der Imaginärteil
zeigt Abweichungen von maximal 5% im Frequenzbereich 5Hz bis 20 kHz und
erreicht bei 1Hz einen Fehler von 40%, der darin begründet liegt, dass durch die
Limitierung der Diusion die Warburg-Impedanz ins Unendliche steigt, wäh-
rend die KK-Beziehungen ein Streben gegen einen festen Wert voraussetzen.
Weiterhin erreicht der Imaginärteil der Impedanz bei 100 kHz ebenfalls einen
Fehler von 40%, der darin begründet liegt, dass der Wert des Imaginärteils
gegen Null sinkt und somit kleinste Abweichungen hohe Fehler verursachen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Impedanzmesssystem eine hohe
Güte aufweist und der Ladungstransferwiderstand Rct mit hoher Genauigkeit
bestimmt werden kann.
Der Lösungsmittelwiderstand (Rsol) des Messpuers BB beträgt 41± 2Ω
und der nach der Methode von Sluyters bestimmte unkompensierte Wider-
stand beträgt 49Ω. Da der verwendete Impedanzanalysator den Lösungswi-
derstand kompensiert, bleibt nur ein unkompensierter Rest von etwa 8Ω, der
keine signikanten Störungen der Messung verursacht. Eine Überkompensation
könnte ebenfalls zu unerwünschtem Verhalten führen.
Untersuchungen der Stabilität der Impedanzmessung ergaben einen leichten
Drift von 10Ω cm2 h-1 sowie eine Beeinussung durch das Pumpen der Flüssig-
keit durch die Messkammer, weshalb erst gemessen wurde, sobald die Lösung
zur Ruhe gekommen ist.
Zur Optimierung wurden Impedanzspektren verschiedener Konzentrationen
des Redoxmediators K3/4[Fe(CN)6] aufgenommen und ein exponentieller Ab-
fall von Rct undWarburgkoezient (Aw) mit steigender Konzentration von
K3/4[Fe(CN)6] beobachtet. Eine Konzentration von 2mM wurde als Kompro-
miss zwischen geringem Messfehler und hoher Signaländerung gewählt.
Das Linearitätskriterium konnte für kleine Amplituden (<30mV) bestätigt
werden, wobei eine Amplitude von 10mV für alle Versuche verwendet wurde.
Das Nullstrompotential variiert von Elektrode zu Elektrode, liegt im Mittel
bei etwa 143mV und zeigt keine Änderung bei der Variation der Amplitude im
Bereich 7-28mV. Der experimentell bestimmte Wert (143mV) liegt signikant
unterhalb der rechnerisch bestimmten (156,25mV) oder in der Literatur zu n-
denden Werte (169,25mV). Diese Beobachtungen deuten auf einen Einuss der
Oberächenmodizierung auf das Nullstrompotential hin. Um sicherzustellen,
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dass sich das Messsystem bei der verwendeten DC-Spannung im Gleichgewicht
bendet, wurde das Nullstrompotential vor jeder Messung bestimmt und die
DC-Spannung auf den bestimmten Wert gesetzt.
Zusammenfassend wurde das Messsystem sehr ausführlich charakterisiert,
wobei die hohe Güte der Impedanzmessungen bewiesen und alle Störeekte
beseitigt bzw. minimiert und somit das Messsystem optimiert werden konnte.
5.4 Detektion der Analyten
Alle verfügbaren Informationen über die Struktur des Aptamers und die Struk-
tur des Protein A wurden zusammengetragen und analysiert. Der 5'-Primer des
Aptamers trägt vermutlich zur Bindung von Protein A bei, indem sich dort ei-
ne Schleife bildet, wodurch das Phosphatrückgrat nach auÿen präsentiert wird
und mit Aminosäuren interagieren kann. Weiterhin bildet das Aptamer einen
Quadruplex, der vermutlich zur Stabilisierung der Struktur und vor allem der
am Quadruplex entstehenden Schleife(n) dient.
Das Protein A besteht aus fünf homologen Domänen A-E, deren Sekundär-
struktur drei Helices ausbildet. Graille et al. [24] konnten zeigen, dass diese
Helices sowohl an IgG als auch sich gegenseitig binden. Verdrängungsversuche
von Stoltenburg et al. [198] zeigten, dass IgG und Aptamer um die gleichen
Bindungsstellen am Protein A konkurrieren. Zusammenfassend lässt sich ver-
muten, dass die Bindung der Domänen untereinander mit Unterstützung der
Helix III die Struktur des Protein A festigt, während Helix I und II an der
Bindung zum Aptamer beteiligt sind.
Weiterhin konnte mithilfe der Untersuchungen der Interaktionen zwischen
DNS und Proteinen von Luscombe et al. [184], die Sequenz der einen Schleife
des Quadruplexes AGATA einer Sequenz in Helix II des Protein A QRNG-
FIQ zugeordnet werden, wo eine Bindung stattnden könnte. Auch die kon-
servierte sich wiederholende Sequenz des Linkers (NKFNK) zwischen den
Domänen erscheint für eine Interaktion mit DNS prädestiniert. Jedoch müssten
diese rein hypothetischen Vermutungen mit Experimenten hinterlegt werden,
was jedoch auÿerhalb des Rahmens dieser Dissertation liegt.
Die Anbindung von Protein A an die mit Aptamer modizierten Goldelek-
troden konnte mit der QCM, der CV und der EIS nachgewiesen werden. Die
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Messungen mit der QCM sowie Einzelfrequenzmessungen bei 10Hz ermöglich-
ten die Aufnahme des zeitlichen Verlaufs der Anbindung, in der die typischen
Bereiche für Assoziation und Dissoziation zu erkennen sind. Die Impedanzän-
derung bei 25 nM Protein A in BB betrug 100Ω, während die Impedanzände-
rung bei 400 nM Protein A in BB + 2mM K3/4[Fe(CN)6] nur 40Ω betrug. Um
das Signal zu optimieren, wurde die Inkubation immer in BB ohne Redoxme-
diator durchgeführt.
Wie zu erwarten, steigt die Impedanz mit zunehmender Konzentration des
rekombinanten Protein A in Puer. Die Kurven konnten mit hoher Güte mit
dem modizierten Randles-Schaltbild gettet werden, wodurch sich deutlich
zeigte, dass allein der Rct signikant mit der Protein A Konzentration an-
stieg, hingegen die anderen Parameter nur kleine Abweichungen zeigten (siehe
Abbildung 4.53). Es wurde eine Kalibrierkurve für Rct mit verschiedenen Kon-
zentrationen von rekombinanten Protein A in BB aufgenommen und mit dem
One-site-Binding-Modell gettet. Es konnte ein Detektionslimit von 7 nM, ein
linearer Bereich von 7 bis 24 nM mit einer Sensitivität von 5Ω cm2 nM-1 und ei-
ne scheinbare Dissoziationskonstante (KD) von 18,5 nM bestimmt werden. Der
lineare Bereich kann vermutlich durch Optimierung des Oberächen-Volumen-
Verhältnisses erweitert werden.
Der Sensor weist ebenfalls eine hohe Selektivität auf wie Experimente mit
den strukturähnlichen Proteinen G und L zeigten, bei denen kein signikan-
ter Anstieg des Rct detektiert werden konnte. Versuche mit immobilisiertem
Aptamer-Pool, d.h. zufälligen Oligonukleotidsequenzen bewiesen, dass die An-
bindung von Protein A nicht auf unspezischen elektrostatischen Interaktionen
mit DNS basiert, da kein signikanter Anstieg des Signals beobachtet werden
konnte.
Das Messsystem wurde entsprechend den Vorschriften des Infektionsschutz-
gesetzes umgebaut und in ein S2-Labor verlagert, um dort die Anbindung
von lebenden S. aureus zu untersuchen. Die Bakterien wurden in Tryptic soy
broth (TSB) herangezogen und in BB verdünnt und dann über den Sensor
gegeben und für fünf Minuten inkubiert. Auch hier konnte ein Anstieg der
Impedanz mit steigender Konzentration detektiert werden, der hauptsächlich
auf die Änderung des Rct zurückzuführen ist, obwohl hier auch eine Ände-
rung von Rsol und Aw von 1% und 4% zu beobachten war. Es wurde ebenfalls
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eine Kalibrationskurve aufgenommen und mit dem One-site-Binding-Modell
gettet. Das Detektionslimit beträgt 10 koloniebildende Einheiten (KbE)/ml,
der lineare Bereich reicht von 10KbE/ml bis 104KbE/ml mit einer Sensiti-
vität von 10Ω pro Dekade und die KD beträgt 112KbE/ml. Inkubation mit
Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis) und Escherichia coli (E. coli) so-
wie einer mit Oligonukleotid-Pool modizierten Oberäche mit S. aureus zeig-
ten deutlich geringere Signale und belegen die hohe Selektivität des Sensors.
Obwohl gröÿere Signale erwartet wurden, sind die Änderungen von Rct ge-
ringer als bei den Versuchen mit rekombinanten Protein A. Wurde die Probe
zentrifugiert und der Überstand verworfen, so konnten deutlich gröÿere Signale
detektiert werden. Dies deutet darauf hin, dass Moleküle im Überstand den
Impedanzanstieg kompensieren z.B. durch das Einbringen hoher Ladungen. Es
könnte auch sein, dass der Überstand Fragmente von Protein A enthält, die
bevorzugt an die Aptamere binden. Was diese Bestandteile des Überstandes
sind, die die Abnahme der Impedanz verursachen und der dahinter liegende
Mechanismus sollte in weiterführenden Arbeiten ergründet werden. Die Probe
zu zentrifugieren, bevor diese auf den Sensor aufgetragen wird, ist ein simpler
Probenvorbereitungsschritt und stellt kein Hindernis für die Anwendung als
Point-of-Need-Gerät dar.
Um zu prüfen, ob tatsächlich Bakterien auf der Oberäche gebunden wur-
den, wurde die Elektrode aus der Kammer entfernt und der Zellkern mit einem
Fluoreszenzfarbsto eingefärbt und schlieÿlich unterm Mikroskop betrachtet.
Es sind deutlich gebundene traubenförmige S. aureus zu erkennen. Dadurch
konnte die Hypothese I bewiesen werden: Die Bindung von S. aureus an im-
mobilisierte Aptamere (PAA) kann mit der Impedanzspektroskopie detektiert
werden.
5.5 Modell
Das Modell wurde auf Grundlage des modizierten Randles-Ersatzschaltbildes
entwickelt und stellt die Verbindung zwischen der Impedanz Z und der für
den Ladungstransfer verfügbaren Fläche A her. Die spezischen Parameter
für mit PAA modizierte Goldelektroden wurden mittels der CV und der
CC bestimmt, darunter die heterogene Elektronentransferkonstante k0 und
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die Ladungstransferkoezienten α(ox/red) sowie die Diusionskonstanten Dox
und Dred. Die Diusionskonstanten der mit PAA modizierten Goldelektro-
den (6 · 10-7 cm2/s) sind eine Dekade kleiner als die blanker Elektroden (6 · 10-6
bis 9 · 10-6 cm2/s). Bei einer geringeren Dichte an immobilisierten Aptameren
(PAA 1:100) konnten höhere Diusionskonstanten gemessen werden (4,5 · 10-6
cm2/s). Dies deutet auf einen Einuss der Aptamere auf die Diusion des
Redoxmediators Hexacyanoferrat ([Fe(CN)6]4-/3-) hin. Da das Aptamer und
der Redoxmediator negativ geladen sind, stoÿen sie sich gegenseitig ab und je
mehr Aptamere auf der Oberäche immobilisiert wurden, desto gröÿer ist der
Bereich der Abstoÿung.
Für die PAA modizierte Elektrode wurden Ladungstransferkoezienten
α(ox) von 0,36 und α(red) von 0,47 sowie eine scheinbare heterogene Elektro-
nentransferkonstante (kapp) von 4 · 10-3 cm/s bestimmt. Die Ladungstransfer-
koezienten weichen signikant vom Wert 0,5 ab und ergeben in der Summe
nicht 1. Beides weist auf ein ausgeprägtes unsymmetrisches Verhalten hin,
wobei die Reduktion der Oxidation bevorzugt wird. Die kapp ist etwa 2-3 Grö-
ÿenordnungen kleiner als die in der Literatur angegebene heterogene Elek-
tronentransferkonstante (k0) für blanke Elektroden (0,03 bis 0,5 cm s-1) und
stimmt mit der Beobachtung von Ganesh et al. [307] für beschichtete Elektro-
den überein (1,21 · 10-3 cm s-1). Die Reduktion der kapp liegt vermutlich in der
Ausbildung von Mikroelektroden durch die Aptamere begründet, wobei es sich
scheinbar um einen Ladungstransfer handelt, der anders abläuft als für blanke
Elektroden bekannt. Die Untersuchungen mit der CV deuten auf eine Tendenz
zu irreversiblen Verhalten hin. Eventuell läuft der Transfer über einen Ver-
mittler ab, wie zum Beispiel ein in der Defektstelle gefangener Redoxmediator
oder über das Aptamer.
Mit den bestimmten Parametern wurden mit dem Modell Impedanzkurven
simuliert. Als Gesamtäche Atrue wurde die mit der CV bestimmte elektro-
chemisch aktive Fläche von 0,444 cm2 herangezogen und für die Berechnung
der Impedanz des Konstantphasenelement (CPE) verwendet, da sich dieses
über der ganzen Fläche ausbildet. Der gehemmte Ladungstransfer ndet nur
an den Defekten verursacht durch die Aptamere statt, daher wurde hierfür die
Fläche der Aptamere bestimmt (Afaraday= 0,067 cm2). Diese Afaraday wurde als
Ausgangsäche für die Bestimmung von Rct eingesetzt. Es wird davon ausge-
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gangen, dass Diusion nur dort stattndet, wo keine Aptamere sind. Demnach
wurde zur Bestimmung der Warburgimpedanz die Dierenz der Defektäche
durch die Aptamere Afaraday von der Gesamtäche Atrue verwendet, die als
AMCH bezeichnet wird.
Anhand dieser Flächenverhältnisse konnten Impedanzkurven simuliert wer-
den, die einen ähnlichen Kurvenverlauf zu den gemessenen zeigen und deren
Werte mit den Fitergebnissen weitestgehend übereinstimmen, abgesehen von
der Warburgimpedanz, die signikante Abweichungen zeigte. Durch die Reduk-
tion der für den Ladungstransfer verfügbaren Fläche Afaraday von 6,69 · 10-6m2
zu 4,69 · 10-6m2 konnte ein Anstieg des Rct simuliert werden. Während die
simulierten Rct-Werte exponentiell ansteigen, zeigen die Fitergebnisse einen
sigmoiden Kurvenverlauf mit einer Sättigung. Diese Sättigung kann mit dem
Modell nicht simuliert werden, vor allem, da trotz der Sättigung aller Bin-
dungsstellen weiterhin ein relativ groÿer Ladungstransfer stattndet. D.h. mög-
licherweise ist trotz der Bindung eines Protein A ein Ladungstransfer über die
Defektstelle am Aptamer möglich. Die Oberäche des Protein A ist teilwei-
se positiv geladen und könnte die Abstoÿung der Redoxmoleküle durch das
Aptamer teilweise aufheben.
Zusammenfassend konnten basierend auf der Änderung eines einzigen Pa-
rameters, und zwar der Fläche für den Ladungstransfer Afaraday, Impedanzkur-
ven simuliert werden, die den Kurvenverläufen der gemessenen Impedanzen
entsprechen. Dies zeigt, dass die Hinderung des Elektronentransfers durch die
Reduktion der dafür zur Verfügung stehenden Fläche die Detektion der Ana-
lyten mittels der Impedanzspektroskopie ermöglicht und somit die Hypothese
II bestätigt.
5.6 Ausblick
In diesem Abschnitt werden Hinweise für weiterführende Arbeiten gegeben.
Der in dieser Arbeit entwickelte Sensor soll als Grundlage für die Entwicklung
von Geräten für die Vor-Ort-Analyse im Bereich der Lebensmittelanalytik,
Veterinär- oder medizinischen Diagnostik dienen. Hinsichtlich dieses Ziels wer-
den folgende Optimierungen empfohlen.
Das Oberäche-zu-Volumen-Verhältnis der Messkammer sollte optimiert wer-
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den, um den dynamischen Bereich zu erhöhen. Dafür sollte die Höhe der Mess-
kammer reduziert werden, wobei die Breite und Länge vergröÿert werden kön-
nen. Simulationen des Durchusses zur Optimierung der Durchmischung und
somit Reduktion der notwendigen Probenvolumina sind zu empfehlen. Zudem
sollten Versuche mit längeren Spül- sowie Inkubationszeiten durchgeführt wer-
den, um die optimalen Zeiten für höhere Sensitivitäten bestimmen zu können.
Auÿerdem sollte der Mechanismus zum Wechsel der Arbeitselektrode opti-
miert werden. Nach den in dieser Arbeit durchgeführten Versuchen konnten
mikroskopische Ablagerungen an der Fritte der Referenzelektrode beobachtet
werden. Daher sollte die Referenzelektrode über ein Diaphragma von der Mess-
lösung getrennt werden, damit Reaktionen zwischen [Fe(CN)6]4-/3-, den Sub-
stanzen der biologischen Probe und der Fritte ausgeschlossen werden können.
Die Verwendung von Indium- Zinn- Oxid (ITO) als Arbeitselektrode (WE)
oder Gegenelektrode (CE) könnte evaluiert werden, um Sichtfenster und Elek-
trode zu vereinen und somit die geometrische Anordnung der Elektroden in
der Messkammer zu optimieren.
Die Immobilisierung des Aptamers über ein C9-Alkanthiol könnte getestet
werden, um den trotz der Sättigung der Bindungsstellen stattndenden La-
dungstransfer zu reduzieren und somit das Signal zu vergröÿern, da dieses ein
exponentielles Verhalten zeigt. Die Immobilisierungsdichte könnte durch die
Erhöhung der Kationen-Konzentration im Immobilisierungspuer erhöht wer-
den. Allerdings muss geprüft werden, wie sich die erhöhte Konzentration der
Kationen auf die Faltung des Aptamers und der Bindungsanität zu Protein
A auswirkt. Im Allgemeinen wird empfohlen, für weitere Charakterisierungen
der Bindungsanität das native Protein A anstatt des rekombinanten zu ver-
wenden.
Zur Evaluierung des Mechanismus des Ladungstransfer an den Defektstellen
sollte zunächst die Gröÿe der Defektstellen bestimmt werden. Dies würde eine
bessere Bestimmung der für den Ladungstransfer verfügbaren Fläche und der
tatsächlichen k0 ermöglichen.
Für den Einsatz dieses Sensors in Realproben muss beachtet werden, dass
S. aureus eine DNase produziert, die sogenannte Thermonuklease, die DNS und
RNS spaltet [10]. Der Einsatz von PNS-basierter Aptamere, bzw. Aptamere
mit modizierten Basen würden den Sensor langzeitstabiler machen.
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MATLABModell zur Simulation der Impedanz eines modizierten Randles-Ersatzschaltbildes
in Abhängigkeit von der für den Ladungstransfer verfügbaren Fläche
1 % Vers ion 6
2
3 % Simulat ion der Impedanz e i n e s Randles−Er s a t z s c h a l t b i l d e s in
Abhängigkeit von der Fläche
4 c l o s e Al l
5 c l e a r
6 c l c
7
8 % Konstanten
9 eps0=8.8541878e−12; % in F/m
10 epsR=2.6; % fü r Alkyl−SAM aus Porter 1987
11 d icke =7.8e−10; % in m = Dicke der SAM
12 R=8.3144598; % in J/(mol∗K) = Gaskonstante
13 F=96485.33289; % in C/mol = Faradaykonstante
14 z=1; % Valenz des Redoxpaares
15 Cred=1; % in mol/m3 = Konzentrat ion KFe( I I )CN
16 Cox=1; % in mol/m3 = Konzentrat ion KFe( I I I )CN
17 Dred=6.00e−11; % in m2/ s = Di f f u s i on skon s t an t e
18 Dox=6.09e−11; % bestimmt mit CV
19 kappa=0.01421; % in S/cm
20 T=310.15; % in Kelvin
21 k0=4.12e−5; % in m/ s bestimmt mit CV
22 aox=0.362; % Ladung s t r an s f e r k o e f f i z i e n t en
23 ared =0.472; % bestimmt mit CV
24 a=0.95; % Koe f f i z i e n t des CPE ( ge s chä t z t aus Messwerten )
25
26 % Variablen
27 f=log space (0 , 5 , 42 ) ; % in Hz = Frequenzbere ich von 1Hz b i s 100kHz
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28 APAA=6.69e−6; % in m2 = Fläche der Elektrode , d i e mit Aptamer
be s e t z t i s t
29 APA=[1.81 e−7 ,3.61 e−7 ,5.72 e−7 ,1.26 e−6 ,1.81 e−6 ,2.0 e−6] ; % Fläche ,
d i e d i e gebundenen Prote in A−Moleküle b l o ck i e r en
30 Afaraday=APAA−APA; % fü r den Ladungstrans fe r ver fügbare Fläche
31 Atrue=4.44e−5; % in m2 = e lekt rochemi sch akt iv e Fläche der
Arbe i t s e l e k t r od e
32 AMCH=Atrue−APAA−APA; % für d i e D i f f u s i on ver fügbare Fläche
33 w=2∗pi ∗ f ; % Kre i s f r equenz
34
35 % Gleichungen
36 %% Lösungsmitte lwiderstand Rsol
37 k=0.58;
38 Rsol=k . / kappa ;
39 Z1=Rsol ;
40
41 %% Trans fe rwiders tand Rct
42 RctPAA=R∗T. / ( z^2∗F^2∗Afaraday .∗ k0 ) ∗1/(( aox∗Cox^(1−aox ) ∗Cred^aox+
ared ∗Cred^(1−ared ) ∗Cox^ared ) ) ;
43 Z3a=RctPAA ' ;
44 Z3=Z3a∗ ones (1 , l ength ( f ) ) ;
45
46 %% Warburgimpedanz W
47 s1PAA=R∗T. / (AMCH.∗ z^2∗F^2∗ s q r t (2 ) ) ∗ (1/( Cred∗ s q r t (Dred ) )+1/(Cox∗
s q r t (Dox) ) ) ;
48 Z4a1=(1−1 i ) ∗s1PAA ' ;
49 Z4a2=1./( sq r t (w) ) ;
50 Z4=Z4a1∗Z4a2 ;
51
52 %% Konstantphasenelement CPE
53 CdlMCH=eps0 ∗epsR∗Atrue . / d i cke ;
54 QdlPAA=(CdlMCH.^a ) . / ( ( Rsol .∗RctPAA. / ( Rsol+RctPAA) ) .^(1−a ) ) ;
55 Z2=1./(QdlPAA' ∗ ( ( 1 i ∗w) .^ a ) ) ;
56
57 %% Impedanz des mod i f i z i e r t e n Randles E r s a t z s c h a l t b i l d Rsol+CPE/(
Rct+W)−−>Z=ZRsol+1/(1/ZCPE+1/(ZW+ZRct ) )
58 %% Z1=ZRsol , Z2=ZCPE, Z3=ZRct , Z4=ZW
59 Zges=Z1+(1 . / ( ( 1 . / Z2 ) +(1./(Z4+Z3) ) ) ) ;
60
61 % Dars te l lung
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62 %% Berechnungen der Beträge , Phase , Real− und Imag i nä r t e i l e der
Impedanz fü r d i e Dars t e l lung
63 absIm=abs ( Zges ) ;
64 Phase=ang le ( Zges ) ∗180/ p i ( ) ;
65 ReZ=r e a l ( Zges ) ∗0 . 4 44 ;
66 ImZ=imag ( Zges ) ∗ −0.444;
67
68 %% Graphen
69 f i g u r e (1 ) ;
70 subplot ( 2 , 3 , 1 ) ;
71 l o g l o g ( f , absIm ) ;
72 t i t l e ( 'Z ' ) ;
73 x l ab e l ( ' f /Hz ' ) ;
74 y l ab e l ( 'Z /Ohm' ) ;
75
76 subplot ( 2 , 3 , 2 ) ;
77 l o g l o g ( f , Phase ) ;
78 t i t l e ( ' Phi ' ) ;
79 x l ab e l ( ' f /Hz ' ) ;
80 y l ab e l ( ' Phi /◦ ' ) ;
81
82 subplot ( 2 , 3 , 3 ) ;
83 p lo t (ReZ ' , ImZ ' ) ;
84 t i t l e ( ' Nyquist ' ) ;
85 x l ab e l ( 'Re(Z) ' ) ;
86 y l ab e l ( ' Im(Z) ' ) ;
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